-,
SOBREG.
POLAR CARE WAVE®

INSTRUCTIONS FOR USE
INSTRUCCIONES DE USO
MODE D’EMPLOI
ISTRUZIONI PER L'USO

GEBRAUCHSANWEISUNG
GEBRUIKSAANWUZING T
ANVANDARINSTRUKTIONER e
BRUKSANVISNING e
KAYTTOOHJEET o
BRUGSANVISNING 7
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA i

OAHT'IEE XPHEHZ
HASZNALARWTASITA

Breg, Inc.
2382 Faraday Avenue, Suite 300 2797
Carlsbad, CA 92008 USA

Toll Free Tel: 1-800-321-0607
Local: +1-760-795-5440 ' E:l-r,ﬂ E
UK Responsible Person l||_ o

breg.com/wave

Fax: +1-760-795-5295

www.breg.com E/U authorized Joint Operations Ltd

representative 1 Interface Business Park e

© 2024 Breg, Inc. All rights reserved. ~ MDSS GmbH Royal Wootton Bassett Et_ .

Polar Care Wave is a registered Schiffgraben 41 Wiltshire "
trademark of Breg, Inc. D-30175 Hannover England Scan QR Code for
AW-1.04509 Rev B 01/24 Germany SN4 8SY instructional video.




-,
SOBREG.
POLAR CARE WAVE

INSTRUCTIONS FOR USE

CAUTION: United States Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a
medical professional.

The Polar Care Wave and cold compression pads are intended for single patient use only,
dispensed with a prescription.

For questions or product inguiries, contact Breg Customer Care ot 1-800-321-0607
or+1-760-795-5440.
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INDICATIONS FOR USE

The Polar Care Wave System is infended to treat post-surgical and acute injuries to reduce edema, swelling,
and pain where cold and compression are indicated. It is infended to be used by or on the order of licensed
healthcare professionals in hospitals, outpatient dlinics, athletic fraining settings, or home settings.

CONTRAINDICATIONS

The patient should NOT use the Polar Care Wave System if the patient is suspected of or observed to have
any of the following pre-existing conditions:

CONTRAINDICATIONS

Compression Therapy (continued from page 2):

Cold and Compression Therapy:

Significant vascular impairment in the
affected region (e.g., from prior frosthite,
arteriosclerosis, arterial insufficiency, diabetes,
vascular dysregulation, or other vascular
ischemic disease).

Current linical signs of inflammatory
phlebitis, venous ulcers, or cellulitis.

Any significant risk factors or current clinical
signs of embolism (e.g., pulmonary embolus,
pulmonary edema, cerebral infarction, atrial
fibrillation, endocarditis, myocardial infarction,
or atheromatous embolic plague).

A condition in which increased venous or
lymphatic refurn is not desired in the affected
extremity (.g., lymphedema after breast
cancer or other local cardinoma and /or
carcinoma metastasis in the offected extremity).

Hypertension, cardiac failure, extreme low
blood pressure, or decompensated cardiac
insufficiency.

Localized unstable skin condition (e.g.,
dermatifis, vein ligation, gangrene, or recent
skin graft) in the affected region.

Had recent toe surgery in the affected region.

Episodes of pulmonary embolism
Pulmonary edema

Acute inflammation of the veins
(Thrombophlebitis)

Decompensated cardiac insufficiency
Arterial dysregulation
Erysipelas

Carcinoma and carcinoma metastasis in the
affected extremity

Decompensated hypertonia
Acute inflammatory skin diseases or infection
Venous or arterial occlusive disease

Medical situations where increased venous or
lymphatic return is undesirable

Poor peripheral circulation

Severe arferiosclerosis, or active infection

Cold Therapy:

Compression Therapy:

Current clinical signs in the affected region

of significant peripheral edema (e.g., deep
vein thrombosis, chronic venous insufficiency,
acute compartment syndrome, systemic
venous hypertension, congestive heart failure,
cirthosis/liver failure, renal failure).

An acute, unstable (untreated) fracture in the
affected region.

Any active local or systemic infection.

Obtunded or with diabetes mellitus, multiple
sclerosis, poor circulation, spinal cord injuries,
and rheumatoid arthritis.

Areas of skin breakdown or damage
(damaged or at-isk skin) producing uneven
heat conduction across the skin (e.g., open
wound, scar fissue, burn or skin graft). Any
open wound must be dressed prior fo use of
the Polar Care Wave System.

Presumptive evidence of congestive heart failure
Pre-existing DVT condition

Deep acute venal thrombosis
(Phlebothrombosis)

Known hematological dyscrasias that
predispose to thrombosis (e.g., paroxysmal

cold hemoglobinuria, cryoglobulinemia, sickle-

cell disease, serum cold agglutinins).

Tissues inflamed as a result of recent injury or
exacerbation of chronic inflammatory condifion.

Compromised local circulation or neurologic
impairment (induding paralysis or localized
compromise due to multiple surgical procedures
or diabefes) in the affected region.

Cognifion or communication impairments that
prevent them from giving accurate and timely
feedback.

Raynaud's disease or cold hypersensitivity
(cold urticaria).

Decompensated hypertonia in the affected
region.

Raynaud’s phenomenon or other vasospastic
condifions.

Cold allergy

Cold agglutinin disorders like paroxysmal cold
hemoglobinuria

Buergers disease
Chilblains
Cryoglobulinemia
Sickle cell anemia
Diabetes
Hypersensitivity to cold
History of cold injury

Severe cardiovascular disease, anesthefic
skin, hypercoagulation disorders, poor
circulation, extremities sensifive to pain,
extremely low blood pressure that are
incapacitated, decreased skin sensitivity,
vein ligation or recent skin grafts, or
pheachromocytoma.

Inflammatory phlebitis process

Contraindications continued through page 3.
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SYMBOLS KEY

Label
Symbols

Description

This is the safety alert symbol. It is used to alert of potential personal injury hazards.
Obey all sfety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

Type BF, applied part

Closs Il Equipment

Refer fo instructions for use

Ingress Protection Marking of IP22: Protection against solid foreign objects of 12.5mm

P22 and greater and against vertically falling water drops when tilted up to 15°.
ﬁ Disposal of product according to local regulations.
]
-
\@ Breg logo
2N
\@ o) |Lid Lock/Unlock
\1_'!') Single Patient multiple use

Lid fo container alignment

Keypad Symbols | Description

Colder setting

|

Cold setting

Regular compression setting

Low compression setting

On/off button

POLAR CARE WAVE DESCRIPTION

The Polar Care Wave is a motorized cold therapy and intermittent compression device. Motorized cold therapy
and compression have repeatedly been shown to decrease postoperative pain, swelling, inflammation, and
narcotic use following a variety of surgical procedures, such as surgery to the shoulder, knee, and back.

The Polar Care Wave unit consists of a container, tubing, lid with pumps, power supply, and a cold compression
pad. The cold compression pad is applied fo the patient's injured area which delivers cold and intermittent
compression therapy. The unit delivers cold therapy by circulating water from the container through the tubing
info the cold compression pad. The compression therapy is delivered by the unit's air pump, which inflates and
deflates air into the cold compression pad providing gentle squeezing of the pad around the affected area. The
cold and compression therapies can be used in conjunction with each other or independently of each other, if
preferred or prescribed by a licensed healthcare professional. Breg offers a family of cold compression pads to
meet freatment needs (see page 12 for the full cold compressioncold compression pad options).
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The Polar Care Wave can be used and operated by a patient or caretaker in a home or dlinical setting.

Power Supply

Cold compression Pad

(may be sold separately)

These items are included:
Wave Unit Tubing

Knee Pad shown, for other
pad images see page 12.

Breg Ice Bags

Accessories (sold separately):

O
i
Vils
Breg Ice Bags Knee Y Adapter Power Adapter



WARNINGS

A WARNINGS

A\ WARNING

The Polar Care Wave can be cold enough to cause serious injury, including full skin necrosis. Follow and
carefully read the insfructions for use and the cold compression pad fitting insfructions (printed on each cold
\compression pad) prior fo use. Y,

General Warnings

Cognitive risk factors

Patients with any of the following cognitive risk factors should only use Polar
Care Wave under direct supervision of a medical professional or caretaker. If
patient has any of the cognitive risk factors helow, medical
professional or caretaker should provide skin checks:

o Children under 18 years old and elderly

Cognitive disabilifies

Communication barriers

Use of medications that have a negative effect upon mental capacity
Visually impaired

Discuss treatment
with your licensed
healthcare
professional

Ask your healthcare professional about potential adverse reactions and cold-induced
injuries. Certain medical conditions make cold-induced injury more likely.

Use only as
prescribed

Do not use this device if you did not receive or do not understand the
instructions. Use only according to your healthcare professional’s instructions
regarding the frequency, duration, and settings of cold and compression
application and length of breaks between uses, how and when to inspect the
skin, and total length of treatment.

United States Federal law restricts this device to sale by or on the order of @

healthcare professional. The Polar Care Wave and cold compression pads are

intended for single patient, multiple use only. Dispensed with a prescription.

The prescription must include:

o The frequency, duration, and settings of the cold and compression
application

o Length of breaks between uses

e How and when to inspect the skin

A WARNINGS

General Warnings

Inspect skin regularly

Patients vary in sensitivity to cold, regularly inspect the skin under the cold
compression pad (by lifting the edge) as prescribed, typically every 1 to 2
hours. Do not use the Polar Care Wave unit if skins checks are inhibited by a
barrier.

Stop using and consult your healthcare professional immediately if you
experience any adverse reactions, such as: increased pain, burning, increased
swelling, itching, blisters, increased redness, discoloration, welts, irritation and
other changes in skin appearance, or any other reaction identified by your
healthcare professional.

SININYYM

General safety

e Keep tubing and cords away from the neck to avoid risk of strangulation.

o Ifaleak or a steady stream of water is flowing from any part of the unit,
tubing or cold compression pad, disconfinue use and contact Breg Customer
Care. Excess moisture could result in a slip hazard or unwanted moisture af
an injury site.

Do not modify, service, or perform unspecified maintenance on this equipment

or accessories. Only use parts and accessories designed for the Polar Care Wave.

e Do not attempt to sterilize Polar Care Wave or cold compression pads by
any means.

*  Setup and use this equipment in o location away from unsupervised
children and pets.

o Do not operate the unit in a heavy dust/lint environment, excessive dust/
lint may cause clogging. Do not leave the unit in direct sunlight, UV light
may domage or discolor the unit.

e Device not intended for use with numbing agents.

o Total length of treatment

Warnings confinued through page 9.

NOTICE TO USERS

If any serious incident has occurred in relation to the device, report to Breg and the competent authority
of the Member State in which the user and/or patient is established.

Warnings confinued through page 9.
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WARNINGS

A WARNINGS

General Warnings

Cold compression

Regularly check the therapy area.

o (old compression pads are non-sterile. Patients should take caution in applying
cold compression pads over open wounds or breached skin. Ar a minimum,
these areas should be cleaned and bandaged.

o (old compression pad should be inspected for cleanliness for each
treatment. If the pad is dirty, clean as indicated in the cleaning section on
page 15.

o (heck for moisture on the cold compression pad before placing on the
skin. Remove any moisture before use.

pad o Ensure the therapy wrap is applied correctly before initiating any therapy.
Do not wrap the cold compression pads as o restrict blood flow or fluid
flow within the cold compression pad.

e Do not apply any casting or resrictive devices over the cold compression
pad and tubing set as this may prevent proper operation and restrict skin
checks.

e The Polar Care Wave and cold compression pads are intended for single
patient, multiple use only. Re-use of single patient use pads may lead fo risk
of infection.

Cold Therapy Warnings
Gold risk If the risk of coldnduced injury outweighs the benefits of cold therapy, do not

prescribe Polar Care Wave.

(linical risk factors

If the patient has any of the following dlinical risk factors, use of Polar Care Wave

may result in serious cold-induced injury, including full thickness skin necrosis:

*  Pathologic sensitivity to cold

s Behaviors that negatively affect circulation, including poor nutritional status,
smoking and tobacco use, excessive caffeine use, and excessive alcohol use

o (old application area desensitization due to local anesthesia or regional
nerve blocks

o Diabetes

o Hand/wrist or feet/ankle surgery

o Taking medications that have a negative effect on peripheral vascular
circulation, including beta adrenergic blockers and local epinephrine use
(such as in local anesthetics)

Warnings continued through page 9.

A WARNINGS

Cold Therapy Warnings

Cold risk mitigation

If you prescribe this product to patients with risk factors, consider taking special

measures fo control the risk, such as:

*  Recommending more frequent skin checks. If patient has cognitive risk
factors, healthcare professional or caretaker should provide skin checks

*  Requiring more frequent follow-up examinations

o Adding an insulation barrier between the cold compression pad and skin

o Prescribing shorter durations of application, less frequent application, or
eliminating nighttime application

o Prescribe the warmer temperature setfing (smaller snowfloke/“cold" setting)

Application site

Excessive moisture at the application site due to excessive bleeding, sweating,
or condensation may increase the risk of serious cold-induced injury, including
full thickness skin necrosis.

Compression Therapy Warnings

Compression risk

If the risk of injury outweighs the benefits of compression therapy, do not
prescribe Polar Care Wave.

(linical risk factors

Patients with any of the following compression risk factors should consult with a

healthcare professional prior fo use:

o Neuropathies or tissue viability problems (i.e. diabetes, arterial or venous
insufficiencies.)

*  Patients positioned in the supine lithotomy position for extended lengths

e Poor circulation

Compression risk
mitigation

Immediately sfop compression therapy if you experience any sense of discomfort,
numbness or fingling of the limb and consult your healthcare professional.

CAUTIONS

Do not walk with tubing connected to the cold compression pads. It is a trip hazard.

If the unit is damaged or cracked, discontinue use and contact Breg Customer Care.

Do not use hot water in this unit. It may be unsafe or damage the unit since it has not been designed

or tested with use of hot water.

Do not use any other fluids besides water or recommended cleaning agents on page 15 with the
Polar Care Wave. Doing so will domage the unit.

Do not run cold therapy without water. Using cold therapy without water can cause permanent
damage to the water pump.
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OPERATING INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

Setup with Water and Ice: Setup with Breg Ice Bag Accessories and Water:

@ | Set up and operate unit on o flat surface so the unit does not fip f)ver. o Remove ight (8) empty Breg lce Bags o th packaging. Oy
Unlock handle by rotating handle to the front of the unit. use Breg Ice Bags that come with the Polar Care Wave.
4

@ | Remove lid and fil container with water to indicated water
fill line.
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Fill the four eight (8) Ice Bags with water to fill ine. Do not over
24 fill.

Fill to lines on label inside container. Use cubed ice for optimal
performance.

Uoog

C

ER

CE
4

195

FIRST ADD WAT
SECOND ADD |

. e
% ’J &

Only use ice and water or four (4) Breg lce Bags and water with ‘
© this unit (see page 11 for Setup with Breg lce Bag Accessories). >

CAUTION: Do not overfill the unit with ice and water.
Appropriate levels are indicated by the ice /water label in the
container. Overfilling the unit can cause water to spill out or
prevent the lid from closing properly.

e Freeze Breg Ice Bugs in freezer. Dry Breg lce Bag exterior before
placing in freezer.

©

Set up and operate unit on o flat surface so the unit does not tip over.

Unlock handle by rotating handle to the front of the unit.

®

Remove lid and add water to fill line in container.

Ploce id on container using align sfckers CEms) Place four (4) Breg lce Bags into the corners of the container as

shown.

Only use ice and water or four (4) Breg Ice Bags and water with
this unit.

6 Lock by rotating the handle to the upright or back position

according fo image on handle. @ | Replace lid and lock by rotating the handle to the upright or back position.

Replace four (4) melted Breg lce Bags with four (4) frozen Breg lce Bags every 4-5 hours or as

Every 6-8 hours or as needed, pour out enough water to return water level to original water fll (8 .needed.. While using the Breg lce Bags, cubed ice may also be added fo the conainer up to the
line and reill ice to ice line. ice fill line to optimize the colder sefting.

Continue to Power Supply instructions on page 11. Power Supply:

0 Plug power supply info the wall and other end
of cord into id.
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OPERATING INSTRUCTIONS

Cold compression Pad Application:
(Make sure Breg logo and pad instructions are facing out, away from the injury site)

OPERATING INSTRUCTIONS

Connecting and Disconnecting Cold compression Pad to Unit:

N 2 N N

N

Standard / Large Knee Pad

Knee Pad Shown

0 Line up the Breg logos on the
tubing and pad connectors.

Hip Pad

Squeeze down gently on the
124 blue clips.

© Push connectors together until
they make a “click” sound.

Shoulder Pad

Disconnect the cold compression pad from the unit by pressing the blue clips and gently pulling
the connectors apart.

O e Breg Polar Care cold compression pad may be disconnected from the unit while it's running
and connectors will seal, preventing water from flowing out of tubing. Note: Some dripping during
release is normal.

Back Pad

Power Adapter:

Foot / Ankle Pad

Universal Pad
(use for knee or shoulder)

First, take the power supply and appropriate plug adapter from the

Qﬁ packaging.

Then with the power supply plugs folded in vertically (shown on
left), align the power supply and plug adapter (shown on right).
Make sure locking notch is on top, otherwise invert the plug

adapter.
Finally, slide the adapter down gently unfil it is fully recessed down
to the power supply.
i
TYPE C TYPE|
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OPERATING INSTRUCTIONS CLEANING

E Keypad Key: A WARNllNG: Do not apply cold compression pad to patient during the deaning procedure.
= Press fo turn on/of Exposure fo cleaning agent m.uy cause injury. N » . E
= Y CAUTION: Do not apply a direct stream of any liquid onto the unit's lid, submerge the unit, or allow any =
= COMPRESSION liquid to pool on the top of the lid. The unit's lid contains ll of the unit's electronics. >
T
& ’ . -*)) ((4- 2 — Regular Clean as necessary or if soiled or debris is present in the unit. If using well water, more frequent cleanings
(=} .

- may be required.

Polar Care Wave — Exterior Surfaces
(container, lid, tubing, cold compression pad, and y-adapter)

Press to cycle cold between Press to cycle compression
colder, cold, and off between regular, low, and off Cleaning agents | «  Mid soap
for home setting: | »  Water

Operating the Unit: Cleaning agents |« Use only mild soap and water on cold compression pad
Press the on//off butfon fo tur the unit on. It willluminate. for dinical * Disposable disinfection wipes
setting: *  Quaternary ammonium

Upon inifial start-up, the unit will default to colder and regular settings for cold and compression
@ therapy, respectively. Procedure: *  Follow the manufacturers instructions and precautions for the cleaning agent

) o . ) you select.

If the unit was previously in use, it will default to the lust settings selected when the unit was »  Use selected deaner and a soft cloth to wine surfuces of container, i, tubing
tumed of. connectors, and cold compression pad.

@ | Press the cold button to cycle between colder, cold, and off. o Wipe dry.

€©| Press the compression button to cycle between regular, low, and off.
@ | Press the on/off button to turn the unit off. All lights will tum off.
*  (old and compression therapies may be used at the same time or independently.

Polar Care Wave — Internal Components
(pump system, internal tubing, inside of cold compression pad and y-adapter)

: o Cleani ¢ Bleach
o If the on/off button continuously flashes, refer to troubleshooting guide on page 18. uge:nr:?g . Water
* If the on/off button is on and hoth therapies are off for more than 15 minutes, the unit wil ¥
automatically shut off. Procedure: * Connect cold compression pad fo unit.
» Some condensation on the tube and cold compression pad s possible, especially in warmer * Fill the unit with cold fap water fo the ice ine and add 1/3 cup of bleach (5
climates. tablespoons or 79 millliters).

* Do not add ice.

*  Place the lid assembly on the cooler and run the cold therapy for af least 10 min.

«  Stop the unit and tum off, disconnect the power supply and place the lid assembly
in the sink or drain.

*  Raise the pad above the unit and roll the cold compression pad while still
connected and squeezing the water out of the pad, into the drain or sink.

o Disconnect the cold compression pad, pour the water out of the cooler, rinse and
wipe dry.




STORAGE PRODUCT PART NUMBERS

Storing the Unit: Product # Descripfion %
% © | Ensure the unitis off and the power supply is disconnected. 100716-000 PC Wave INTL %
8 (00003 Breg Cold Compression Pad, Knee L \
. . (00004 Breg Cold Compression Pad, Shoulder %
(2] E?[T;]\;e;:i |(I$ gf;?] r.nbly Fomthe it ond ploce (00005 Breg Cold Compression Pad, Foot/Ankle %
(00013 Breg Cold Compression Pad, Hip
(00016 Breg Cold Compression Pad, Universal
© Remove water from the cgld compres;ion pgd by rolling the pad up while sfill connected and squeezing (00017 Breg Cold Compression Pad, Knee
the water out of the pad, info the drain or sink. (00020 Breg Cold Compression Pad, Back
@ | Disconnect the cold compression pad. (00015 Breg Camying B
© | Drain the cooler and wipe dry the unit. 100576000 PC Wave Knee Y Adapter
' 100582000 Breg Ice Bags
@ | Coil tubing as shown and secure using straps. 100717-000 International PC Wave Replacement Power Supply
100718-000 Power Supply Adapter Kit, INTL
@ | Do not store with water. Refer to page 20 for environmental storage requirements. WARRANTY
breg.com/wave Breg, Inc. warrants that this product is free from defects in workmanship and materials, and fit for use for
Ei‘i’ﬂm 180 days from initial purchase under normal use for which it was intended.
. Breg, Inc.’s obligation under this warranty is limited to the replacement or repair of any defective part or parts
[=]g of this product. All expressed or implied warranties, including the warranty of merchantability and fitness for a

Scan QR Code for particular purpose, are limited to the actual warranty period set forth above. No other warranty, expressed or
Instructional video. . . . . ' . . o .
implied, is given and no affirmation of or by seller, by words or action, will constitute a warranty.
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TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem

Possible Solutions

On/off button
flashing nofification

e Restart the Unit

o Turn unit off by either pressing the on/off button or by disconnecting
and reconnecting power supply from the unit or from the wall.

o Press on/off button to turn unit back on.

o Press cold or compression therapy buttons (if required) to start desired
therapies.

o If compression therapy does not function after pressing compression button
(cold compression pad doesn’t appear to be inflating or compression
therapy setting light is not on), see Compression Therapy troubleshooting
sections on page 19.

o If cold therapy does not function after pressing cold button, see Cold
Therapy froubleshooting section on page 19.

On/off button isn't

o Confirm power outlet is working and power supply is fully inserted in the

responding outlet.

o Confirm that power supply plug is fully inserted into the unit lid.

o Confirm the correct Polar Care Wave power supply is connected (see page 20).
(ondensation o Wrap material loosely over cold compression pad and tubing fo minimize

air exposure.

o Protect the wound site by using a sterile dressing with waterproof barrier.
Acceptable barriers include an undercast bandage similar to Webril™
(ARTG 371503), a gauze bandage similar to Kerlix™ (ARTG 186369) or
a tubular bandage.

Note: Some condensation on the tube and cold compression pad is possible,
especially in warmer climates. Place a cloth layer under the container to protect
items under the unit.

Unit is leaking from
blue connectors

o Disconnect blue tabs on the cold compression pad connector.

o Check that the Breg logos on the blue connectors are lined up correctly and
reconnect.

If the problem continues, please contact Breg Customer Care at 1-800-321-0607
or +1-760-795-5440 for assistance.

18

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem

Possible Solutions

Cold therapy: water
not

flowing to

cold compression
pad or pad not cold

o Confirm on/off button is illuminated and a cold therapy “colder" or
"cold" setting light is on to indicate that cold therapy is functioning.

o Check that blue connectors between cold compression pad and tubing are
fully engaged with Breg logos lined up. Disconnect blue connectors and
reconnect if needed.

o Allow 10 minutes for cold compression pad temperature fo stabilize.
« Confirm unit has both ice and water to appropriate levels.

o While using the Breg Ice Bags, cubed ice may also be added to the
container up to the ice fill line to optimize the colder setfing.

o Hlevating the unit to the same or higher elevation than the cold compression
pad may increase water flow to the cold compression pad.

o (heck that tubing and cold compression pad are not kinked.

o Remove cold compression pad and lay it flat. Allow cold compression pad fo
fill with water and then reapply.

Compression
therapy:

cold compression
pad not compressing
or filling with air

Note: During compression therapy operation, it is normal for the compression to
inflate and deflate continuously. The duration of each inflation-deflation cycle is
approximately 1 to 2 minutes.

o Confirm on/off button is illuminated and a compression therapy "regular” or
"low" setting light is on to indicate that compression therapy s functioning.

o Check that blue connectors between cold compression pad and tubing are
fully engaged with Breg logos lined up. Disconnect blue connectors and
reconnect if needed.

o Tighten cold compression pad.
o (Check that tubing and cold compression pad are not kinked.

¢ Remove cold compression pad and lay it flat. Check if the cold compression
pad is inflating with air and then reapply.

Compression
therapy:

cold compression
pad not deflating

properly

o Check that blue connectors between cold compression pad and tubing are
fully engaged with Breg logos lined up.

*  Disconnect blue connectors, deflate pad by rolling to remove air, and
reconnecting blue connectors if needed.

If the problem continues, please contact Breg Customer Care at 1-800-321-0607
or +1-760-795-5440 for assistance.
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PRODUCT SPECIFICATIONS

Electrical Specifications (Also see Electromagnefic Immunity Test Table on page 21)

Unit Rated: 12VDC, 1A
Power supply is specified as part of ME Equipment

Manufacturer: HDP Model: HDP12-MD12010C
Back up supply: FRIWO Model: FW8000M,/12
Rated Input: 100-240VAC, 50-60Hz

Output: 12VDC, max. 1.0A
QOutput: 12VDC, max. 1.0A

PRODUCT SPECIFICATIONS

Physical Specifications

Weight:

51bs (2.3 kg) Empty, 16 Ibs (7.3 kg) Filled

Electromagnetic Inmunity Test Table

Immunity Test

Basic EMC Standard | IEC 60601 Test Level (Home Healthcare)

Designed to conform to applicable requirements of: EN 60601-1,
Edition 3.1 and 60601-1-2, 4th Edition

Standards Compliance:

Hlectrostatic discharge (ESD)

EC 61000-4-2 +/- 8 kV contact

+/- 2KV, +/-4kV, +/-8 KV, +/- 15KV qir

Class I, Confinuous Operation. Not suitable with flammable
anesthetics. Group 1, Class B.

Electrical Clssifications:

Radiated RF EM fields

IEC 61000-4-3 10V/m
80 MHz - 2.7 GHz
80% AM at 1 kHz

Environmental Requirements

—25°C 10 5°C, and
5°C 0 35°C at a relative humidity of 10% to 90%, non-condensing;
>35°C o 70°C at o water vapor pressure up to 50 hPa

5°C 10 40°C (41°F to 104°F )15-90% RH non-condensing,
700 hPa to 1060 hPa

Indoor use only up to 2000m altitude

There is no warm up fime required from when the Wave is stored at
the minimum storage temperature and when the product is used.

Transport & Storage:

Operating:

Proximity fields from RF wireless | IEC 61000-4-3 Reference IEC 60601-1-2 table 9

communications equipment

Rated power frequency EC 61000-4-8 30 A/m 50Hz or 60Hz

magnefic fields

Hlectrical fast transients/bursts | IEC 61000-4-4 +/- 2 kV for power supply lines
100 kHz repetition frequency

Surge IEC 61000-4-5 +/-0.5kV, +/- 1KV line-to-ine

+/-0.5KV, +/- 1KV, +/- 2 kV line-to-ground

Performance Specifications

Conducted disturbances induced
by RF fields

|EC 61000-4-6 v

0.15MHz - 80 MHz

6V in ISM and amateur radio bands between
0.15 MHz and 80 MHz

80% AM at 1 kHz

Expected Service Life: 1 year from date of first use (unit and accessories).

Average operating temperature of a Polar  >45°F at the colder setting
Care Wave cold compression pad: >50°F at the cold setting

Note: The Foot/Ankle pad af the cold setting may operate at femperatures above 60°F which only
provides a cooling sensation.

Average peak compression pressure of the 50 mmHg at the regular setfing

cold compression pad: 25 mmHg at the low setting

Voltage dips

IEC 61000-4-11 0% UT 0.5 cycle
Ar 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, and

315 degrees

0% UT: 1 cycle
70% UT: 25/30 cycles
Single phase: at 0 degrees

Volfage interruptions

IEC 61000-4-11

0% UT: 250,300 cycles

20

Note: UT is the mains voltage prior to application of the test level
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A\ ELECTRICAL SAFETY

Flammables

When using or cleaning the Polar Care Wave, avoid flammables and oxidizers.
Do not use in places with flammable vapors or gases (e.g., flammable
anesthetics), high oxygen concentrations, or other oxidizers (e.g., nitrous oxide).
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Keep electrical
components dry
and free of debris

Even though the Polar Care unit is designed to hold and pump water, the
electrical components of the unit and power supply must be kept dry.

Do not handle the power supply or electrical cord with wet hands.

Always keep the unit in a place where the connections will not fall info water
(e.g., atub, sink, etc.).

If the electrical connections fall info water, do not touch any part of the product.

Unplug only at dry electrical connections.

Power supply

Use only the power supply provided with the Breg Polar Care Wave unit.
Model number is listed in Electrical Specification section on page 20.

Keep the cord and power supply away from heated surfaces.

Never operate this product if it has a domaged cord, power supply, or plug,
which could result in electric shock.

If the cord, power supply, or plug is domaged, unplug and contact Breg
Customer Care.

Eleciromagnetic
interference and

This Polar Care Wave unit may cause electromagnetic or other inferference with
other electrical devices. Avoid using the Polar Care Wave unit adjacent fo or

DISCHARGE REMINDERS FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS
Follow these reminders prior to discharging the pafient from facility care to home use.

1. Patient Screen. Screen the patient for any contraindications and/or applicable warnings. If the
patient has any contraindications (see Contraindications), do not dispense Breg's Polar Care
Wave to the patient. If any of the wamings apply to the patient (see Warnings), determine the
appropriateness of application of Breg’s Polar Care to that patient.

2. Instructions For Use. Instruct the patient on how to properly use Breg’s Polar Care Wave. Review the

Operating Instructions in this document and affixed to the unit with each patient.

3. Prescription. Instruct the patient regarding the healthcare professional’s prescribed protocol: frequency,

compression level, temperature level and duration of use, length of breaks between uses, how and

when to inspect the skin, and total length of treatment. A protocol template is included in this document

(see page 24) to fill in and provide to the patient. The duration of application, temperature and

compression level may vary depending upon the patient. If the patient does not experience pain relief,

the physician may increase the duration of application and /or adjust temperature and compression
levels. As the application duration is increased, the frequency of the skin inspections should increase

(see Warnings). Instruct the patient to take breaks by turming off the unit for a specified period of time.

4. Potential For Injury. Inform the patient that improper use can result in serious skin injury, including
full thickness skin necrosis. Emphasize the importance of following the prescribed protocol, proper

cold compression pad application, and skin inspection.

5. Proper Cold compression Pad Application. Instruct the patient to use only the Breg Polar Care Wave
cold compression pad designed for the body part being treated; other pads may not connect or may
be colder, increasing the risk of serious cold-induced injury, including full thickness skin necrosis. Do
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emissions stacked on other equipment because it could result in improper operation of the not use the Polar Care Wave unit f skin checks are inhibited by a barrer.
unit or the other equipment. o o o,
| p. ) ) 6. Skin Inspection. Instruct the patient fo inspect the skin receiving treatment per the practitioner’s
*  Portable RF communications equipment should be used no closer than 12 instructions, typically every 1 to 2 hours. Do not use the Polar Care Wave unit if skin checks are
inches (30 cm) to any part of the Polar Care Wave unit, doing so may result inhibited by a barrier.
in product performance degradation. ) . )
P P . g . . 7. Discontinue. Insfruct the patient to sfop using Breg Polar Care Wave and consult his /her healthcare
° USIHQ accessories or a power ?UPPW other than those provided CQU@ resuIT in professional immediately if he /she experiences any adverse reactions, such as: increased pain,
increased electromagnefic emissions or decreased electromagnefic immunity burning, increased swelling, itching, blisters, increased redness, discoloration, welts, or other
of the unit and can result in unit malfunction. changes in skin appearance.
Di I 8. Documentation. Provide the patient a prescription. The prescription must include:
Isposa *  The frequency, duration, and setfings of the cold and compression application
This product contains electrical components and can not be discarded in standard waste. o Length of breaks bgtween uses
Dispose of product according to local regulations. * How and when fo inspect the skin

— o Tofal length of treatment
22 23



PROTOCOL

Cold Compression Protocol*

Treatment | Cold Frequency/Duration/ | Compression Frequency/ Skin Inspection Frequency/
Period Setting(s) Duration/Setting(s) Breaks Between Use

Week 1

Weeks 2-4

Week 4+

*To be completed by a licensed healthcare professional.

Discuss freatment with your licensed healthcare professional
Ask your healthcare professional about potential adverse reactions and cold-induced injuries. Certain
medical conditions make cold- induced injury more likely.

Use only as prescribed

Do not use this device if you did not receive or do not understand the instructions. Use only according
to your healthcare professional’s instructions regarding the frequency, duration, and settings of cold and
compression application and length of breaks between uses, how and when to inspect the skin, and
total length of treatment.

United States Federal law restricts this device to sale by or on the order of a healthcare professional.
The Polar Care Wave and cold compression pads are intended for single patient, multiple use only.
Dispensed with a prescription. The prescription must include:

*  The frequency, duration, and setfings of the cold and compression application

o Length of breaks between uses

*  How and when to inspect the skin

«  Tofal length of treatment

Inspect skin regularly

Patients vary in sensitivity to cold, regularly inspect the skin under the cold compression pad (by lifting the
edge) as prescribed, typically every 1 to 2 hours. Do not use the Polar Care Wave unit if skins checks are
inhibited by a barrier.

Stop using and consult your healthcare professional immediately if you experience any adverse reactions, such
as: increased pain, burning, increased swelling, itching, blisters, increased redness, discoloration, welts, iritation
and other changes in skin appearance, or any other reaction identified by your healthcare professional.

Contact information
Breg Customer Care 1-800-321-0607 or +1-760-795-5440.
24
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SOBREG.
POLAR CARE WAVE

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCION: Lo Ley Federal de los Estados Unidos restringe la venta de este
dispositivo y solo puede hacerla un profesional de salud o con la orden de este.

Las almohadillas del dispositivo Polar Care Wave y compresidn fria estdn disefiadas para
uso exclusivo de un solo paciente y se surten con receta médica.

Si iene preguntas o consultas sobre el producto, péngase en confacto con Atencion al
diente de Breg en ¢l 1-800-321-0607 0 +1-760-795-5440.

indice
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INDICACIONES PARA EL USO

El sistema Polar Care Wave estd disefiado para tratar lesiones posoperatorias y agudas para reducir el edema,

lo inflamacidn y el dolor cuando se indiquen frio y compresion. Estd disefiado para usarse por parte de
profesionales de la salud registrados o por indicacién de estos en hospitales, clinicas ambulatorias, instalaciones de
enfrenamiento deportivo o el hogar.

CONTRAINDICACIONES

El paciente NO debe usar el sistema Polar Care Wave si se sospecha o se observa que tiene alguna de las
siguientes condiciones preexistentes:

CONTRAINDICACIONES

Terapia de compresion (continda de la pagina 2):

Terapia de frio y compresion:

Deterioro vascular significativo en la region
afectada (por ejemplo, por congelacidn previa,
arferiosclerosis, insuficiencia arterial, diabetes,
desregulacidn vascular v ofra enfermedad
isquémica vascular).

Signos clinicos actuales de flebitis inflamatoria,
Uleeras venosas o celulitis.

Cualquier factor de riesgo importante o signos
clinicos actuales de embolia (por ejemplo,
embolia pulmonar, edema pulmonar, infarto
cerebral, fibrilacion auricular, endocarditis, infarto
de miocardio o placa embdlica ateromatosa).

Una condicidn en la que no se desea un aumento
del reforno venoso o linfdtico en la extremidad
afectada (por ejemplo, linfedema después del
cdncer de mama v ofro carcinoma local y /o
metdstasis en la extremidad ofectada).

Hipertension, insuficiencia cardiaca, presion
arferial extremadomente baja o insuficiencia
cardiaca descompensada.

Afeccin localizada inestable de la piel (por
ejemplo, dermatifis, ligadura de venas, gangrena
o injerto cutdneo reciente) en la regién afectada.

Tuvo una cirugia reciente del dedo del pie en la
regin afectada.

e Episodios de embolia pulmonar
e Edema pulmonar

e Inflamacién aguda de lus venas
(tromboflebitis)

* Insuficiencia cardiaca descompensada
e Desregulacion arterial
o Frisipelos

*  (arcinoma y metdstasis de carcinoma en la
extremidad afectoda

Hipertonia descompensada

Enfermedades inflamatorias agudas de la piel o
infeccidn

Enfermedad oclusiva venosa o arterial

Situaciones médicas en lus que no es deseable
un aumento del reforno venoso o linfdtico

Mala circulacion periférica
Arterioesclerosis severa o infeccin activa

Terapia de frio:

Terapia de compresion:

Signos clinicos actuales en la region afectada
de edema periférico significativo (por ejemplo,
trombosis venosa profunda, insuficiencia venosa
cronica, sindrome compartimental agudo,
hipertensidn venosa sistémica, insuficiencia
cardiaca congestiva, cirrosis /insuficiencia
hepdtica o insuficiencia renal).

Una fractura aquda, inestable (sin tratar) en la
region afectada.

Cualquier infeccidn local o sistémica activa.

Aturdimiento o con diabetes mellitus, esclerosis
miltiple, mala circulacin, lesiones de lo médula
espinal y artritis reumatoide.

Areas de ruptura o dafio de la piel (piel dafiada o
en riesgo) que produce una conduccion de calor
desigual a través de la piel (por ejemplo, herida
abierta, tejido cicatricial, quemadura o injerto de
piel). Cualquier herida abierta debe cubrirse antes
de usar el sistema Polar Care Wave.

Prueba presuntiva de falla cardiaca congestiva.

Condicién de trombosis venosa profunda
preexistente.

Trombosis venosa aguda profunda
(flebotrombosis).

Proceso de flebitis inflamatoria.

*  Discrasios hematoldgicas conocidas que
predisponen a la trombosis (por ejemplo,
hemoglobinuria paroxistica por frio,
crioglobulinemia, enfermedad de células
falciformes, aglufininas frias en suero).

*  Inflamacidn tisular como resultado de una
lesion reciente o exacerbacion de una condicidn
inflamatoria crénica.

e (irculacion local comprometida o deterioro
neuroldgico (incluyendo pardlisis o
compromiso localizado debido a mdltiples
procedimientos quirdrgicos o diabetes) en la
regién afectada.

o Deterioros de la cognicion o la comunicacion
que impidan dar comentarios precisos y
oportunos.

o Enfermedad de Raynaud o hipersensibilidad ol
frio (urticaria por frio).

»  Distonia descompensada en la regidn afectada.
o Fendmeno de Raynaud u ofras condiciones

vasoespdsticas.

Mergia al frio

Trastornos de aglutinina fria como hemoglobinuria
paroxistica por frio

Enfermedad de Buergers
Sabariones
(rioglobulinemia

Anemia falciforme

Diabetes

Hipersensibilidad al frio
Historial de lesiones por frio

Enfermedad cardiovascular grave, anestesia
cutdnea, trastornos de la hipercoagulacidn, mala
circulacion, extremidades sensibles al dolor,
presidn arterial exiremadomente baja que estd
incapacitada, disminucién de la sensibilidad de
la piel, ligadura de venas o injerfos cutdneos
recientes o feocromocitoma.

Contraindicaciones continda hasta la pdgina 3.
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CLAVE DE LOS SIMBOLOS DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO POLAR CARE WAVE

=2
=
é Simbolos de y El Polgr Care Wave es un d[sp0§itivo motorizudq parg Terupiu finy Fompresién intermitente. Se holdemos.trado , =
E efiquetas Descripcion repehdume'r!te que la terapia fr!u.y los compresiones motor!zudus dlsmlnuyep el dolor' postoperatorio, lo hlnc!luzon, =
= - . — — lo inflamacion y el uso de narcdticos después de una diversidad de procedimientos quirdrgicos, como la cirugia del 5]
=) Este s el simbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertar de posibles riesgos de hombro, la rodilla y la columna. g
" A lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este simbolo o B . =
w para evitar posibles lesiones o o muerfe. El dispositivo Polar Care Wave consta de un recipiente, un tubo flexible, una tapa con bombas, una fuente de S
= - alimentacion y una almohadilla de compresién fria. La almohadilla de compresidn fria se aplica en la zona =
Tipo BF, parte aplicada lesionada del paciente, para suministrarle una terapia de compresion fria e infermitente. La unidad suministra la ES
terapia fria haciendo circular el agua del recipiente a través del tubo flexible hasta la almohadilla de compresion §
@ Equipo Clase Il fria. La terapia de compresion es administrada por la bomba neumdtica de la unidad, lo cual infla y desinfla
con aire la almohadilla de compresidn fria, para lograr asi un apriete suave con la almohadilla enrollada
@ Consulte las instrucciones de uso alrededor de la zona afectada. Las terapias frias y de compresion pueden ser aplicadas de manera combinada o
independientemente una de la otra, si asi lo prefiere o lo receta un profesional de salud autorizado. Breg ofrece
Marca de proteccion contra ingreso de objetos extrafios IP22: Proteccidn contra objetos una familia de almohadillas de compresidn fria para satisfacer las necesidades de tratamiento (consulfe la pdgina
P22 extrafios sdlidos de 12.5 mm y mayores, y contra gotas de agua que caen verticalmente con 12 para conocer las opciones completas de almohadillos de compresion fria).

una inclinacién de hasta 15°.

La unidad Polar Care Wave puede ser utilizada y accionada por un paciente o cuidador en un hogar o en un entorno clinico.

E Desechar el producto en conformidad con las regulaciones locales. .

— Se incluyen estos componentes:

-, H W .

\@ Logotipo de Breg Unidad Wave Tubo flexile Fuente de alimentacion

\@ @) |Blogueoy desblogueo de tapa

Viarios usos en un solo paciente

Almohadilla de compresidn fria

(puede venderse por separado)

= Alineacidn de tapa con el contenedor

Se muestra lo almohadilla para la rodilla, para ver

Simbolos del teclado | Descripcion imdgenes de ofras dlmohadillas, consulte la pdgina 12.

3>I¢: Ajuste mds frio
% Ajuste frio

Breg Ice Bags

Accesorios (se venden por separado):

-'))(4- Ajuste de compresion regular l -l O
IIII*I-

=) (- Ajuste de compresion baja Ib@!J,U

@ Botén de encendido  apogodo Bolsas de hielo Breg Adaptador en Y de rodilla Power Adapter
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A\ ADVERTENCIAS

A\ ADVERTENCIA

El dispositivo Polar Care Wave puede ser suficientemente frio para causar lesiones graves, incluso necrosis
de la piel de grosor total. Siga y lea detenidamente las instrucciones de uso y las instrucciones de uso de la
\olmohudillu de compresion fria (impresas en cada almohadilla de compresion fria) antes del uso. )

Advertencias generales

Factores de riesgo
cognitivo

Los pacientes con cualquiera de los siguientes factores de riesgo cognitivo solo deben
utilizar el dispositivo Polar Care Wave bajo la supervisidn directa de un profesional
de salud o cvidador. Si el paciente tiene alguno de los factores de riesgo
cognitivo que se indican a continvacion, el profesional de salud o
cidador debe realizar controles cutdneos:

*  Nifios menores de 18 afios y ancianos

*  Discapacidades cognitivas

*  Barreras de comunicacion

*  Uso de medicamentos que tienen un efecto negativo en la capacidad mental

*  Discapacidad visual

Comente el
tratamiento con su
profesional de salud
autorizado

Preguntele a su profesional de salud acerca de posibles reacciones adversas y lesiones
inducidas por el frio. Ciertas condiciones médicas aumentan la probabilidad de causar
lesiones inducidas por el frio.

Use el producto
Gnicamente de la
manera indicada

No use este dispositivo si no recibid o si no entiende las instrucciones. Use solo de
acverdo con lus instrucciones de su profesional de salud en cuanto a la frecuencia,
la duracion y la preparacién de la aplicacion de frio y compresion y la duracion de
los pausas entre usos, como y cudndo inspeccionar la piel y la duracidn total del
fratamiento.

La Ley Federal de los Estados Unidos restringe la venta de este dispositivo y solo
puede hacerla un profesional de salud o con lu orden de este. Los productos de Polar
Care Wave y las almohadillas de compresion en frio son para usar en un solo paciente
¥ para varios usos y se surten con recefa médica. La receta debe incluir:

*  Lafrecuencia, la duracidn y la preparacion de lo aplicacidn de frio y compresidn
* Lo duracidn de las pausas entre usos

o (omo y cudndo inspeccionar la piel

A ADVERTENCIAS

Advertencias generales

Inspeccione la piel con
regularidad

La sensibilidad al frio varia en los pacientes; inspeccione periddicamente la piel
debajo de lo almohadilla de compresidn fria (levantando el borde) segin se indique o
generalmente cada 1 0 2 horas. No utilice la unidad Polar Care Wave si los chequeos
de la piel estdn inhibidos por alguna barrera.

Deje de usar el dispositivo y confacte a su profesional de salud inmediatamente si
experimenta cualquier reaccion adversa, como: aumento del dolor, ardor, aumento

de la hinchazan, picazén, ampollas, aumento del enrojecimiento, decoloracion,
ronchas, irritacion y ofros cambios en la apariencia de la piel, o cualquier ofra reaccin
identificada por su profesional de salud.

Seguridad en general

 Mantenga los tubos flexibles y los cables eléctricos lejos del cuello para evifar el
riesgo de estrangulacidn.

Siocurre una fuga o si fluye un chorro constante de agua desde cualquier parte
de la unidad, tubo flexible o almohadilla de compresidn fria, inferrumpa el uso
y comuniquese con el servicio de Atencidn al Cliente de Breg. El exceso de
humedad podria ocasionar un peligro de reshaladuras o humedad no deseada
en el sitio de la lesidn.

»  No modifique, repare ni realice mantenimiento no especificado en este equipo o
accesorios. Utilice Gnicamente piezas y accesorios disefiados para el disposifivo
Polar Care Wave.

Nointente esterilizar por ningdn medio la unidad Polar Care Wave o las
almohadillas de compresidn fria.

* Instale y use este equipo en un lugar alejado de nifios y mascotas sin
supervision.

*  No opere la unidad en un ambiente con mucho polvo o pelusa, ya que el
exceso de polvo o pelusa puede causar obstrucciones. No deje la unidad
expuesta a la luz solar directa, ya que la luz ultravioleta puede dafiar o
decolorar la unidad.

H dispositivo no estd disefiado para usarse con agentes anestésicos.

Lo duracion total del tratamiento

Advertencias continda hasta la pagina 9.

AVISO PARA LOS USUARIOS

Si se produce un incidente grave debido a este dispositivo, informe a Breg y a la autoridad competente
del Estado miembro donde esté establecido el usuario o el paciente.

Advertencias contina hasta la pdgina 9.
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A\ ADVERTENCIAS

Advertencias generales

Almohadilla de
compresién fria

Verifique periédicamente la zona de terapia.

*  Los almohadillas de compresidn fria no son estériles. Los pacientes deben tener
cidodo al aplicar almohadillas de compresidn frio sobre heridas abiertas o
abrasiones de la piel. Como minimo, estas dreas se deben limpiar y vendar.

o Se debe verificar la limpieza de las almohadillas de compresion fria para cada
tratamiento. Si la almohadilla estd sucia, limpiela segdn s indica en la seccion
Limpieza en la pdgina 15.

»  Antes de colocar la almohadilla de compresidn fria sobre la piel, revise la
presencia de humedad. Elimine cualquier humedad antes de usar.

»  Antes de aplicar cualquier terapia, asegurese de que la envoltura de la terapia
se aplique correctamente. No envuelva lus almohadillas de compresion fria de
forma que se restrinja el flujo sanguineo o el fluido dentro de la almohadilla de
compresidn fria.

* No aplique ningin yeso o dispositivo de restriccion sobre el conjunto de
almohadilla de compresion fria y tubos flexibles, ya que esto puede impedir el
funcionamiento adecuado y restringir las inspecciones cutdneas.

 Los productos de Polar Care Wave y lus dlmohadillas de compresidn en frio son para
usar en un solo paciente y para varios usos. Usar mds de una vez las almohadillas
puede ocasionar un riesgo de infeccidn.

A\ ADVERTENCIAS

Advertencias sobre la terapia de frio

Mitigacién del riesgo
por el frio

Sireceta este producto a pacientes con factores de riesgo, considere tomar medidas

especiales para controlar ese riesgo, tales como:

* Recomendar inspecciones mds frecuentes de la piel. Si el paciente tiene fuctores de
riesgo cognifivo, el profesional médico o cuidador debe realizar inspecciones cutdneas

*  Indicar exdmenes de seguimiento mds frecuentes

* Agregar una barrera de aislamiento entre la almohadilla de compresion fria y la piel

*  Indicar duraciones de aplicacién mds cortas, menos frecuentes, o eliminar las
aplicaciones noctumas

o Prescribir ajustes de temperaturas mds cdlidas (copo de nieve mds pequefio /
ajuste “cold” (frio))

Sitio de aplicacion

La humedad excesiva en el sitio de aplicacién debida a sangrado excesivo, sudoracion
0 condensacion puede aumentar el riesgo de lesiones graves inducidas por el frio,
incluyendo necrosis cutdnea de grosor total.

Advertencias sobr

e la terapia de compresion

Riesgo de compresion

Si el riesgo de sufrir lesiones supera los beneficios de la terapia de compresion, no
recefe el disposifivo Polar Care Wave.

Advertencias sobre la terapia de frio

Riesgo por el frio

Siel riesgo de sufrir lesiones inducidas por el frio supera los beneficios de la terapia
fria, no recete el disposifivo Polar Care Wave.

Factores de riesgo
dinico

Si el paciente fiene cualquiera de los siguientes factores de riesgo linicos, el uso de

Polar Care Wave puede dar origen a graves lesiones inducidas por el frio, incluyendo

necrosis cutdnea de grosor total:

*  Sensibilidad patoldgica al frio

«  Comportamigntos que afectan negativamente la circulacidn, incluido un estado
nutricional deficiente, el tabaguismo y el consumo de tabaco, el uso excesivo de
cafeina y el uso excesivo de alcohol

*  Desensibilizacin del drea de aplicacidn del frio debido o anestesia local o bloqueos
nerviosos regionales

o Diabetes

*  (irugia de mano/mufieca o pie/fobillo

»  Tomar medicamentos que tienen un efecto negativo en la circulacidn vascular
periférica, incluidos los betablogueadores adrenérgicos y el uso local de epinefrina
(como en la anestesia local)

Factores de riesgo
dinico

Los pacientes con cualquiera de los siguientes factores de riesgo por compresin

deberdn consultar con un profesional de salud antes de usar el disposifivo:

 Neuropatias o problemas de viabilidad del tejido (es decir, diabetes,
insuficiencia arterial o venosa).

Pacientes colocados en posicion de litotomia supina durante periodos prolongados

Mo circulacién

Mitigacion del riesgo
por compresion

Suspenda inmediatamente la terapia de compresion si observa cualquier sensacidn
de incomodidad, entumecimiento u hormigueo de lo extremidad y consulte a su
profesional de salud.

Advertencias continGa hasta la pdgina 9.

PRECAUCIONES

No camine con el tubo flexible conectado a las almohadillas de compresidn fria. Esto constituye un riesgo de fropiezo.
Silo unidad estd dafiada o agrietada, suspenda el uso y comuniquese con el servicio de Atencion al Cliente de Breg.

No use agua caliente en esta unidad. Puede ser peligroso o causar dafios a lo unidad dado que no estd
disefiada ni ha sido probada para el uso con agua caliente.

No use ningdn ofro liquido excepto agua o los agentes de limpieza recomendados en la pdgina 15 con la
unidad Polar Care Wave. Hacerlo puede dafiar la unidad.

No redlice la terapia fria sin agua. Utilizar la terapia fria sin agua puede causar dafios permanentes a la

bomba de agua.
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INSTRUCCIONES DE OPERACION INSTRUCCIONES DE OPERACION

Preparacion con agua y hielo: Preparacion con accesorios de bolsas de hielo Breg y agua:

@ | Instale y accione la unidad sobre una superficie plana para evitar que la unidad se vuelque. Retire eight (8) bolsas de hielo Breg vacias de o envolfura. Use ) = =\ =]
dnicamente las bolsas de hielo Breg que vienen con el dispositivo Polar
Desbloguee el asa girdndola hacia el frente de la unidad. o Care Wave 9 P ' ' ' '
4

B | reiic o tapa y llene el recipiente con agua hasta el nivel de
llenado de agua indicado.
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0 Llene las eight (8) bolsas de hielo Breg con agua hasta la linea de
llenado. No las llene excesivamente.

cubos de hielo para obtener un rendimiento Gptimo. EL AGUA. DESPUES,
AGREGAR EL HIELO

oy

L
—

Llene hasta las lineas en la efiqueta dentro del recipiente. Use ‘ AGREGAR PRIMERO ’

Use hielo y agua o cuatro (4) bolsas de hielo Breg y agua con esta
unidad (consulte en la pdgina 11 la preparacidn con los accesorios
© | de bolsas de hielo Breg).

PRECAUCION: No llene excesivamente la unidad con agua y

hielo. Los niveles correctos se indican en lu efiqueta de hielo/agua
dentro del recipiente. El llenado excesivo de la unidad puede causar
que el agua se derrame o impedir que la fapa cierre correctamente.

3} Congele lus bolsas de hielo Breg en el congelador. Seque el exterior de
las bolsas de hielo Breg antes de colocarlas en el congelador.

@ | Instale y accione la unidad sobre una superficie plana para evitar que la unidad se vuelque.

Desbloquee el asa girdndola hacia el frente de | unidad. AGREGAR PRIMERO EL AGUA.
DESPUES, AGREGAR BOLSAS
O | Retiie lo tapa y agregue agua hasta la linea de llenado en el interior del DE HIELO

Cologue la tapa sobre el recipiente guidndose con las calcomanias

de alineacidn. ">,

recipiente.

Coloque cuatro (4) bolsas de hielo Breg en lus esquinas del recipiente
segln se muestra.

Use Gnicamente hielo y agua o cuatro (4) bolsas de hielo Breg y agua
con esfa unidad.

e Bloquee la tapa girando el asa hasta la posicidn vertical o a la

posicion posterior segin la imagen en el asa. @ | Vuelva a colocar la tapa y bloguéela girando el asa hasta la posicién vertical o a la posicion posterior.

Sustituya cuatro (4) bolsas de hielo Breg derrefidas con cuatro (4) bolsas de hielo precongeladas cada 4

6] Cada 6 a 8 horas o segin se necesite, vierta suficiente agua para restaurar el nivel del agua hasta la linea (8 JED horas o segdn sea necesario. Mientras usa los bolsas de hielo Breg también se puede agregar cubos
de llenado de agua original y vuelva a llenar con hielo hasta la linea de nivel de hielo. de hielo al recipiente hasta la linea de llenado de hielo para optimizar el ajuste mds ffo.

Siga con las instrucciones de alimentacion eléctrica en la pdgina 11. o ..
Fuente de alimentacion:

0 Enchufe la fuente de alimentacidn en la toma de
corriente y el otro extremo del cable en la tapa.




INSTRUCCIONES DE OPERACION INSTRUCCIONES DE OPERACION

Aplicacion de la almohadilla de compresion fria: Conexion y desconexion de la almohadilla de compresion fria con la unidad:

(Asegurese de que el logotipo de Breg y las instrucciones de la almohadilla queden Ninee los loaofios de B | . .

con el frente hacia afuera y lejos del sitio de la lesién) o tult?:f)lgssﬁcoog; IepnoToseco;thzpes Se muestra la almohadila de rodilla
N 2 \ de la almohadilla.
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Almohadilla para rodilla
estdndar/grande

N

0 Apriete suavemente las presillas
azules.

Empuie los conectores para
©)| engoncharlos hasta escuchar un
“chasquido”.

Almohadilla para cadera

Desconecte la almohadilla de compresidn fria de la unidad presionando las presillas azules y firando
suavemente de los conectores para separarlos.

D | L0 dimohadil de compresion fria Breg Polar Care puede desconectarse de la unidad mientras estd
funcionando y los conectores se sellardn, para impedir que el agua se salga del tubo flexible. Nota: Puede
ocurrir algdn goteo al desconectarlos.

Almohadilla para hombro

Adaptador de corriente:

— Primero, saque de lo envoltura la fuente de alimentacidn y el
. Qﬁ adaptador de enchufe correspondiente.

Almohadilla para columna L, ) .
P /\a ‘ A continuacién, con el enchufe de la fuente de alimentacion en

vertical (imagen de la izquierda), alinee la fuente de alimentacién
y el adaptador de enchufe (imagen de lo derecha). Asegirese

de que la ranura de seguridad esté en la parte superior; de lo
contrario, dé vuelta el adaptador de enchufe.

Por (ltimo, deslice suavemente el adaptador hacia abajo hasta que
encastre por completo en la fuente de alimentacidn.

Almohadilla para pie/tobillo

Almohadilla universal
(para el uso en la rodilla
0 en el hombro)

TYPEC TYPE |




INSTRUCCIONES DE OPERACION LIMPIEZA
A ADVERTENCIA: No aplique la almohadilla de compresi6n fria en pacientes durante el procedimiento de

—

=]

L=

T

o= o

= Tedlas del panel: limpieza. La exposicin al agente limpiador puede causar lesiones.

a Presione para encender/apagar PRECAUCION: No apligue un chorro directo de ningdn liquido sobre la tapa de la unidad, no sumeria la unidad, =
= MPRESSION ni permita que liquido alguno se acumule en la parte superior de la tapa. La tapa de la unidad contiene todos los E
g = = circuitos electrénicos de lo unidad.

= Més frio _’ ® o ")) ((" ) — Regular Limpie segin sea necesario o si la unidad estd sucia o tiene residuos. Si usa agua de pozo, quizd sea necesario

=

® ) (— ==L realizar limpiezas mds frecuentes.

Polar Care Wave — Superficies exteriores
(recipiente, tapa, tubo flexible, almohadilla de compresion fria y adaptador en Y)

Presione para alternar el frio Presione para alternar la compresin

entre mds frfo, frio y apagado entre regular, baja, y apagada Agentes limpiadores |« Jabén suave
para enfornos o Agua
Operacion de la unidad: domésticos:
Presione el boton de encendido,/apagado para encender la unidad. Se luminard el panel. Agentes limpiadores | Use dnicamente jabon suave y agua en lo almohadilla de compresidn fria
o ) o ) o para entornos *  Toallitas desinfectantes descartables
Tras el arranque [n|C|u|, lo Un!dad se conflggforu de formo predeterminada con el valor mds frio y el valor dinicos: o Amonio cuaternario
@ )| requlor para el frio y la terapia de compresidn respectivamente. — : : —
e ' o ) o Procedimiento: * Siga las instrucciones del fabricante y las precauciones para el agente limpiador
Sila unidad estuvo en uso previamente, esta utilizard de forma predeterminada los Gltimos ajustes que seleccione.
seleccionados antes de apagar o unidad. o Use el impiador seleccionado y un pafio suave para limpiar las superficies del
@) Presione el boton “COLD” (frio) para realizar ciclos entre mds frio, frio y apagado. recipiente, lo fapa, el tubo flexble, los conductores y la almohadilla de compresidn fio.
. . p ., _ : * Seque la unidad.
©)| Presione el boton “COMPRESSION” (compresidn) para redlizar ciclos entre regular, bajo y apagado. q
@ | Presione el boton encendido,/apagado para apagar la unidad. EI panel se apagrd. Polar Care Wave — Componentes internos
o Los terapias de frio y compresion pueden utilizarse al mismo tiempo o de forma independiente. (s!slemu de bomba, tubo flexible interior, interior de lu almohadilla de compresién
o Sielbotdn de encendido/apagado se enciende infermitentemente, consulte la Guia de solucidn de fria y adaptador en Y)
problemas en la pdgina 18. Agentes o Lejio
e Siel botdn de encendido/apagado estd encendido y ambas terapias estin apagadas durante mds de limpiodores: | »  Agua

15 minutos, la unidad se apagard automdticamente.
o Es posible que ocurra alguna condensacidn en el tubo flexible y en la almohadilla de compresién fria,
especialmente en climas cdlidos.

Procedimiento: | »  Conecte la almohadilla de compresion fria con la unidad.

o Fill the unit with cold tap water to the ice line and add 1/3 cup of bleach (5 tablespoons
or 79 milliiters).

* No agregue hielo.

o Place the lid assembly on the cooler and run the cold therapy for at least 10 min.

*  Stop the unit and tum off, disconnect the power supply and place the lid assembly in the
sink or drain.

*  Raise the pad above the unit and roll the cold compression pad while still connected and
squeezing the water out of the pad, info the drain or sink.

*  Disconnect the cold compression pad, pour the water out of the cooler, rinse and wipe
dry.




ALMACENAMIENTO NUMEROS DE PARTES DEL PRODUCTO %
= Almacenamiento de la unidad: Nim. del producto Descripcidn %
% @ )| Ensure the unit s off and the power supply is disconnected. 100716000 PC Wave INTL %
E (00003 Almohadilla de compresidn fria Breg, rodilla L %
= =3
= (00004 Almohadilla de compresidn fria Breg, hombro =

0 Remove the lid assembly from the unit and place tin (00005 Almohadilla de compresidn fria Breg, pie/tobillo ’g
the sink or drain. (00013 Almohadilla de compresidn fria Breg, cadera =
(00016 Almohadilla de compresidn fria Breg, universal
(00017 Almohadilla de compresidn fria Breg, rodilla
3) Escurra el agua de la almohadilla de compresion fria enrolldndola mientras adn estd conectada y aprefdndola (00020 Almohadilla de compresidn fria Breg, columna
para escurrir el agua out of the pad, info the drain or sink. 00015 Bolsa de fransporte Breg
@ | Disconnect the cold compression pad. 100576000 PC Wave adaptador y de rodilla
© )| Drain the cooler and wipe dry the unit. 100582-000 Bolsas de hielo Breg
100717-000 Fuente de alimentacién de repuesto infernacional PC Wave
6] Enrolle el tubo flexible segtn se muestra y sujételo 100718000 Power Supply Adapter Kit, INTL
con las corregs.
GARANTIA
(7] §|Og(|];|nn£$2?nlii#r?d0d con agua en s inerior, Consulf en n piina 20 s equisitos ambientales pao Breg, Inc. garantiza que este producto estd libre de defectos en materiales y mano de obra, y apto para su uso
: durante 180 dias a partir de la compra inicial en condiciones normales de uso para el que fue disefiado.

breg.com/wave La obligacién de Breg Inc. en virtud de esfa garantia se limita a reemplazar o reparar cualquier pieza o piezas
Eﬁ'ﬂm defectuosas de esfe producto. Todas las garantias expresas o implicitas, incluida la garantia de comercializacién
: y adecuacion para un fin en particular, se limitan al periodo real de garantia establecido anteriormente. No se
[ otorga ninguna ofra garantia expresa o implicita, y ninguna afirmacién mediante palabras o acciones por parte del
[=]g vendedor, constituird una garantia.

Scan QR Code for
instructional video.
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GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema

Posibles soluciones

GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema

Posibles soluciones

Nofificacion
intermitente del
botén de encendido/
apagado

* Vuelva a encender la unidad
o Apague lo unidad presionando el botdn de encendido/apagado o
desconectando y volviendo a conectar la fuente de alimentacion eléctrica de
lo unidad o en la toma de corriente.

o Presione el botdn de encendido,/apagado para volver a encender la unidad.

o Presione los botones de terapia fria o de compresidn (si es necesario) para
comenzar lus terapias deseadas.

*  Sila ferapia de compresion no funciona después de presionar el botdn
“Compression” (compresion) (es decir la almohadilla de compresidn fria no parece
inflarse o la luz de juste de terapia de compresion no se enciende), consulfe las
secciones de Solucidn de problemas de ferapia de compresion en la pdgina 19.

*  Sila terapia frio no funciona después de presionar el boton “Cold” (frio), consulte
lo Solucidn de problemas de terapia fria en la pdgina 19.

Si el boton de
encendido/apagado
no responde

*  (Confirme el funcionamiento de la toma de corriente y que el enchufe de
alimentacién esté completamente introducido en la toma de corriente.

*  (Confirme que el enchufe de la fuente de alimentacion esté totalmente infroducido
en la tapa de la unidad.

*  (Confirme que la fuente de alimentacion correcta de lo unidad Polar Care Wave
esté conectada (ver la pdgina 20).

Terapia fria:

el agua no fluye a
la almohadilla de
compresion fria o
la almohadilla no
estd fria

*  (Confirme que el botdn encendido,/apagado esté iluminado y que la luz de ajuste
“Mds frio” o “Frio” esté encendida para indicar que la terapia fria estd funcionando.

*  Verifique que los conectores azules entre la almohadilla de compresidn fria y el
tubo flexible estén totalmente enganchados con los logotipos de Breg alineados.
Desconecte los conectores azules y vuelva a conectarlos si es necesario.

*  Deje transcurrir 10 minutos para que se estabilice la temperatura de las
almohadillas de compresidn fria.

*  (Confirme que la unidad tenga hielo y agua hasta los niveles apropiados.

*  Mientras usa las bolsas de hielo Breg también se puede agregar cubos de hielo al
recipiente hasta la linea de llenado de hielo para optimizar el ajuste mds frio.

o Elevar lo unidad hasta una altura igual o mayor que la almohadilla de compresidn
fria puede aumentar el flujo de agua hacia lo almohadilla de compresion fria.

*  Verifique que el tubo flexible y la almohadilla de compresidn fria no estén reforcidos.

o Refire lo almohadilla de compresién fria y coléquela en posicién horizontal. Deje
que la almohadilla de compresidn fria se llene con agua y vuelva a aplicarla.

Condensacion

*  Envuelva material sin apretar encima de la almohadilla de compresion fria y el
tubo flexible para minimizar la exposicidn al aire.

*  Proteja el sitio de lu herida con un apdsito estéril y una barrera impermeable.
Dentro de las barreras aceptables s incluyen una venda para usar debajo del
yeso similar a Webril™ (ARTG 371503), una venda de gasa similar a Kerlix™
(ARTG 186349) 0 una venda tubular.

Nota: Es posible que ocurra alguna condensacidn en el tubo flexible y en la almohadilla
de compresion fria, especialmente en climas cdlidos. Coloque una capa de pafio debajo
del recipiente para proteger los articulos debajo de la unidad.

Terapia de compresién:
la almohadilla de
compresién fria no
comprime 0 no se
Ilena con aire

Nota: Durante la operacion de terapia de compresidn, es normal que la compresidn
se infle y desinfle confinuamente. La duracion de cada ciclo de inflacion-deflacion es
aproximadamente de 1 a 2 minutos.

«  Confirme que el botdn de encendido/apagado esté iluminado y que esté
encendida la luz de ajuste de terapia de compresién “regular” o “baja” para
indicar que la terapia de compresion estd funcionando.

* Verifique que los conectores azules entre la almohadilla e compresion fria y el
tubo flexible estén totalmente enganchados con los logotipos de Breg alineados.
Desconecte los conectores azules y vuelva a conectarlos si es necesario.

*  Apriete la almohadilla de compresidn frig.

*  Verifique que el tubo flexible y lo almohadilla de compresion fria no estén reforcidos.

*  Refire lo almohadilla de compresion fria y coldquela en posicién horizontal. Verifique
si la almohadilla de compresidn fria se estd inflando con aire y vuelva a aplicarla.

La unidad presenta
fugas en los
conectores azules

*  Desconecte las pestafias azules del conector de la almohadilla de compresidn fric.
« Verifique que los logotipos de Breg en los conectores azules estén alineados
correctamente y vuelva a conectarlos.

Si el problema persiste, comuniquese con el servicio de Atencion al Cliente de Breg en
el 1-800-321-0607 o llame al +1-760-795-5440 para obtener asistencia.

Terapia de compresion:
la almohadilla de

compresion fria no se
desinfla correctamente

«  Verifique que los conectores azules entre la almohadilla de compresidn fria y el
tubo flexible estén fotalmente enganchados con los logotipos de Breg alineados.

«  Desconecte los conectores azules, desinfle la almohadilla enrollandola para
expulsar el aire y vuelva a conectar los conectores azules si es necesario.

Si el problema persiste, comuniquese con el servicio de Atencion al Cliente de Breg en el
1-800-321-0607 o llame al +1-760-795-5440 para obtener asistencia.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificaciones eléctricas
(Consulte también la Tabla de pruebas de inmunidad eleciromagnética en la pagina 21)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificaciones fisicas

Capacidad nominal de la unidad: 12V CC, TA

La fuente de alimentacién se especifica como parte del equipo ME
Fabricante: HOP Modelo: HDP12-MD12010C
Fuente de alimentacion de respaldo: FRIWO  Modelo: FW8000M/12
Entrada nominal: 100-240 V CA, 50-60 Hz

Salida: 12V CC, mdx. 1.0 A
Salida: 12 V CC, mdx. 1.0 A

Peso:

51b (2.3 kg) vacio, 16 Ib (7.3 kg) lleno

Tabla de pruebas de inmunidad electromagnética

Prueba de inmunidad

Estandar EMC bésico

IEC 60601 Nivel de prueba (Atencion de salud
en el hogar)

Disefiado para cumplir los requisitos aplicables de: EN 60601-1, Edicion
3.1y 60601-1-2, 4° Edicion

Cumplimiento normativo:

(lose 11, Funcionamiento continuo. No es adecuado para el uso con
anestésicos inflamables. Grupo 1, Clase B.

Clasificaciones eléctricas:

Requisitos ambientales

=25°Ca5°Cy
5°Ca 35 °C con una humedad relativa de 10 % a 90 %, sin condensacidn;
>35°Ca 70 °Ca una presion de vapor de agua de hasta 50 hPa

Transporte y almacenamiento:

Operacion:

5°Ca40°C (41 °Fa 104 °F) 1590 % HR sin condensacion,

700 hPa a 1060 hPa

Para uso en inferiores y en alfitudes de hasta 2000 m

No se requiere tiempo de calentamiento desde cuando el dispositivo Wave
se almacena o la tfemperatura minima de almacenamiento y cuando se
utiliza el producto.

Especificaciones de rendimiento

Vida otil de servicio esperada: 1 afio a partir de la fecha de primer uso (unidad y accesorios).

>45 °F en el ojuste mds frio
>50 °F en el ajuste frio

Temperatura media de funcionamiento de
una almohadilla de compresion fria Polar
Care Wave:

Nota: Lo almohadilla para pie/fobillo en la configuracion de frio puede funcionar a temperaturas menores
1 60 °F que solo producen una sensacion de enfriamiento.

Presion media de compresion maxima de la 50 mmHg en el ajuste regular

almohadilla de compresién fria: 25 mmHg en el ajuste bajo

Descarga electrostdtica (ESD) IEC 61000-4-2 +/-8 kV contacto
+/-2KV, +/-4 KV, +/-8 kV, +/- 15KV gire
Campos RF EM radioda IEC 61000-4-3 10V/m
80 MHz - 2.7 GHz
80 % AM a 1 kHz
Campos de proximidad de equipos | IEC 61000-4-3 Referencia IEC 60601-1-2 tabla 9
de comunicaciones inaldmbricas
por RF
Campos magnéticos de frecuencia | 1EC 61000-4-8 30 A/m 50 Hz 0 60 Hz
de potencia nominal
Transitorios eléctricos rdpidos/ IEC 61000-4-4 +/- 2 kV para lingas de suministro eléctrico
rifagas Frecuencia de repeticion de 100 kHz
Sobretension EC 61000-4-5 +/-0.5KV, +/- 1 kV linea-crlinea
+/-0.5KV, +/- TkV, +/- 2 kV linec-a-fierra
Perturbaciones conducidas IEC 61000-4-6 3V
inducidas por campos de RF 0.15 MHz - 80 MHz
6V en ISM bandas de radio aficionado entre
0.15 MHz y 80 MHz
80 % AM a 1 kHz
Caidas de tensién [EC 61000-4-11 0% UT0.5 ciclos
A0, 45,90, 135,180, 225, 270y 315 grados
0% UT: 1 ciclo
70 % UT: 25/30 ciclos
Monofdsico: a 0 grados
Interrupciones de tensin IEC 61000-4-11 0% UT: 250,300 ciclos

Nota: UT es el voltaje de la red eléctrica antes de aplicar el nivel de prueba
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A SEGURIDAD ELECTRICA RECORDATORIOS DEL ALTA MEDICA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD %
=
< . . . . -
é « Al usar o fingir e disposiv Polar e Wove, evife usar products iflamables y Siga estos recordatorios antes de dar de alta ol paciente y pasar de atencion en un centro de salud al uso en casa. %
= Inflamables 'O)?Idum'le)l& ':0 l? Use en lugares CO"J’OPO[ES 0 guses mflup(]ubles (pe, qngdstes!cos 1. Examen del paciente. Examine ol paciente en busca de cualquier contraindicacion o adverfencia aplicables. B
. . . e 3 3 . o =
2 inflomables) aftos concenraciones de oxigeno u ofros oxidantes (p.¢. dxido nitoso). Si el paciente fiene alguna contraindicacion (véase CONTRAINDICACIONES), no recete el disposifivo Polor [
% *  Aunque la unidad Polar Care estd disefiada para retener y bombear agua, los Care Wave de BREG al paciente. Si alguna de los advertencias se aplica al paciente (véose ADVERTENCIAS), =5
2 componentes eléctricos de la unidad y la fuente de alimentacién se deben determine la conveniencia de la aplicacién del dispositivo Polar Care de Breg en ese paciente. =]
Mantenga los manfener secos. 2. Instrucciones de uso. Instruya al paciente sobre como utilizar correctamente el dispositivo Polar Care Wave E
componentes * No manipule la fuente de alimentacion o el cable elécrico con las manos mojadas. de Breg. Revise con cada paciente las instrucciones de operacién de este documento y las que se incuyen ]
eléctricos secos y *  Mantenga siempre lo unidad en un lugar donde las conexiones no puedan caer en con la unidod.
libres de desechos agua (p.ej., una bafiera, lavabo, etc.). 3. Receta. Indique ol paciente el protocolo prescrito por el profesional de salud: frecuencia, nivel de compresidn,
«  Silas conexiones elécfricas caen al agua, no foque ninguna parte del produco. nivel de temperatura y duracion del uso, duracién de las pausas enfre usos, cmo y cudndo inspeccionar la

piel y duracion total del tratamiento. En este documento se incluye una plantilla de protocolo para rellenar y

L] (ni 1 & i . . s, . . - s . .z
Destconecte Gnicamente os conexiones eléctices secu. proporcionar al paciente (ver pdgina 24). La duracion de la aplicacidn, lo temperatura y el nivel de compresion

Fuente de * Utilice solo la fuente de alimentacion suministrada con la unidad Polar Care Wave pueden variar en funcién del paciente. Si el paciente no experimenta alivio del dolor, el médico puede aumentar
alimentacién de Breg. El nomero de modelo aparece en la seccidn de Especificacion Elécirica en la duracion de la aplicacion /o ajustar la temperatura y los niveles de compresién. A medida que se incrementa
la pdgina 20. lo duracidn de la aplicacion, la frecuenia de las inspecciones cutdneas debe aumentar (véase Advertencias).
« Mantenga el cable y la fuente de alimentacion alejados de superfices calientes. Indique al paciente que debe tomar descansos apagando la unidad durante un periodo de tiempo especfico.
« Nunca utilice esfe producto si fiene un cable, una fuente de alimentacidn o un 4. Potencial de lesiones. Informe al paciente que el uso inadecuado puede producir lesiones graves en la piel,
enchufe daiados, ya que ol hacerlo podria provocar una descarga eléctrica. incluida lo necrosis cutdnea de grosor fotal. Haga hincapié en la importancia de sequir el protocolo indicado,

. ) ” L ) la aplicacion adecuada de las almohadillas de compresidn fria v las inspecciones de la piel.
o Siel cable, lo fuente de alimentacidn o el enchufe estdn dafiados, desenchifelos y P P y P P

pénguge en confacto con el servicio de Atencion al Cliente de Breg. 5. Aplicacién adecuada de la almohadilla de compresion fria. Indique al paciente que debe utilizar Gnicamente
lo almohadilla de compresidn fria Polar Care Wave de Breg disefiada para la parte del cuerpo que se estd

Interferencias o Esta unidad Polar Care Wave puede causar interferencias electromagnéticas o de . ' y Ay ;
- : T L ; tratando; es posible que ofras almohadillas no se conecten o transfieran mds frio, lo cual aumenta el riesgo
y emisiones ofro tipo con otros dispositivos eléctricos. Evite ufilizar la unidad Polar Care Wave A s L - .
. . . ) de sufrir lesiones graves inducidas por el frio, incluida la necrosis cutdnea de grosor fotal. No use la unidad
eleciromagnéticas adyacente o apilada sobre otro equipo, ya que podria dar como resultado un

funcionamiento i . Polar Care Wave si existen barreras que le impidan realizar inspecciones de la piel.
uncionamiento incorrecto de la unidad o del otro equipo.

6. Inspeccion de la piel. Indique ol paciente que debe inspeccionar lu piel que recibe tratomiento en
conformidad con lus instrucciones del médico, generalmente cada 1 a 2 horas. No use la unidad Polar Care
Wave si existen barreras que le impidan realizar inspecciones de la piel.

* Lo equipos de comunicaciones de RF portdtiles no deben usarse o menos de
30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte de la unidad Polar Care Wave; el hacerlo
puede fener como resultado la degradacidn del rendimiento del producto.

7. Suspenda el uso. Indique al paciente que debe dejar de usar el dispositivo Polar Care Wave de Breg y
comunicarse inmediatamente con su profesional de salud si experimenta alguna reaccién adversa, como por
ejemplo: aumento del dolor, sensacién de ardor, aumento de lo inflamacion, picazdn, ampollas, aumento del
enrojecimiento, decoloracion, ronchas u otros cambios en la apariencia de la piel.

o Eluso de una fuente de alimentacidn o accesorios distintos de los suministrados
podria provocar un aumento de emisiones electromagnéticas o reduccion de la
inmunidad electromagnética de la unidad, lo cual puede dar como resultado un mal
funcionamiento de la unidad.

8. Documentacion. Proporcione una receta al paciente. La receta debe incluir:

Eliminacion *  Lafrecuencia, la duracidn y la preparacion de la aplicacidn de frio y compresidn
! . . * Lo duracion de las pausas entre usos
Este producto contiene componentes eléctricos y no pueden ser desechados con los residuos regulares. Se , LT .
. .  (dmo y cudndo inspeccionar la piel
debe desechar el producto en conformidad con las regulaciones locales. iy ;
e La duracion total del fratamiento
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PROTOCOLO

Protocolo de compresion fria

Periodo de Configuracion de la Configuracion de lo Frecuencia de la inspeccién

tratamiento frecuencia/duracion del frecuencia/duracion de la | de la piel/Pausas entre usos
frio compresion

Semana 1

Semanas 2-4

Semana 4+

*A ser realizada por un profesional de salud autorizado.

Comente el tratamiento con su profesional de salud autorizado
Pregntele a su profesional de salud acerca de posibles reacciones adversas y lesiones inducidas por el frio. Ciertas
condiciones médicas aumentan la probabilidad de causar lesiones inducidas por el frio.

Use el producto Gnicamente de la manera indicada

No use este dispositivo si no recibi o si no entiende las instrucciones. Use solo de acuerdo con las instrucciones de
su profesional de salud en cuanto a la frecuencia, la duracin y la preparacidn de la aplicacidn de frio y compresion
y lo duracion de las pausas entre usos, cémo y cudndo inspeccionar la piel y lo duracion total del tratamiento.

La Ley Federal de los Estados Unidos restringe la venta de este dispositivo y solo puede hacerla un profesional de
salud o con la orden de este. Los productos de Polar Care Wave y las almohadillas de compresion en frio son para
usar en un solo paciente y para varios usos y se surten con receta médica. La recefa debe inclur:

*  Lafrecuencia, la duracidn y la preparacion de la aplicacidn de frio y compresidn

* L duracion de los pausas entre usos

e (6moy cudndo inspeccionar lu piel

e La duracion fotal del fratamiento

Inspeccione la piel con regularidad

La sensibilidad al frio varia en los pacientes; inspeccione periddicamente la piel debajo de la almohadilla de
compresidn fria (levantando el borde) segin se indique o generalmente cada 1 0 2 horas. No utilice la unidad Polar
Care Wave si los chequeos de la piel estdn inhibidos por alguna barrera.

Deje de usar el dispositivo y confacte a su profesional de salud inmediatamente si experimenta cualquier
reaccion adversa, como: aumento del dolor, ardor, aumento de la hinchazan, picazén, ampollas, aumento del
enrojecimiento, decoloracion, ronchas, irritacién y otros cambios en la apariencia de la piel, o cualquier otra
reaccidn identificada por su profesional de salud.

Informacién de contacto

Sewvicio de Atencin al Cliente de Breg 1-800-321-0607 o +1-760-795-5440.
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SOBREG.
POLAR CARE WAVE

MODE D’EMPLOI

ATTENTION : Lo loi fédérale des Etats-Unis restreint la vente de cet appareil @ un
professionnel de santé ou sur ordonnance d'un professionnel de santé.

Le Polar Care Wave et les coussinets pour froid-compression sont destinés a un seul
patient, sous ordonnance.

Pour toute question ou demande de renseignements sur un produit, communiquez avec le
Service client Breg ou 1-800-321-0607 ou +1-760-795-5440.

Table des matiéres

Indications / confre-indications.................ooiiiiiiii 2
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INSTRUCTIONS D"UTILISATION

Le systeme Polar Care Wave est desting a traiter les blessures post-chirurgicales et aigués afin de réduire |'cedéme,
le gonflement et la douleur lorsque le froid et la compression sont indiqués. Il est destiné a étre utilisé par ou sur
'ordre de professionnels de la santé autorisés dans les hdpitaux, les cliniques de jour, les centres d'entrainement
sportif ou @ domicile.

CONTRE-INDICATIONS

Le patient NE doit PAS utiliser le systéme Polar Care Wave s'il , ou est présumé avoir, I'une ou |'autre des
affections préexistantes suivantes :

CONTRE-INDICATIONS

Traitement par la compression (svite de la page 2) :

Traitement par le froid et la compression :

Atteinte vasculaire importante dans lo

région fouchée (p. ex. & la suite d'engelures
antérieures, d'artériosclérose, d'insuffisance
artérielle, de diabéte, de dysrégulation vasculaire
ou d'une autre maladie ischémique vasculaire).
Signes cliniques présents de phighite
inflammatoire, d'ulcéres veineux ou de cellulite.
Tout facteur de risque important ou signe dlinique
actuel d'embolie (p. ex. emholie pulmonaire,
edéme pulmonaire, infarctus cérébral, fibrillation
auriculaire, endocardite, infarctus du myocarde ou
plaque embolique athéromateuse).

Une pathologie dans laquelle un retour veineux

ou lymphatique accru n'est pas souhaité dans
|'extrémifé atteinte (p. ex. lymphoedéme aprés

un cancer du sein ou autre carcinome local et/ou
métastase du carcinome dans 'extrémité afteinte).

Hypertension, insuffisance cardiaque, hypotension
artérielle extréme ou insuffisance cardioque
décompensée.

Affection cutanée instable localisée (p. ex.
dermatite, ligature veineuse, gangréne ou greffe
de peau récente) dans la région atteinte.

A récemment subi une chirurgie de |'orteil dans lo
région affeinte.

Episodes d'embolie pulmonaire
(Edéme pulmonaire

Inflommation aigué des veines
(thrombophlébite)

Insuffisance cardiaque décompensée
Déréglement artériel

Erysipele

Carcinome et métastases du carcinome dans le
membre atteint

Hypertonie décompensée

Maladies ou infections cutanées inflammatoires
Qigués
Maladie occlusive veineuse ou artérielle

Situations médicales o un refour veineux ou
lymphatique accru n'est pas souhaitable

Mauvaise circulation périphérique

Artériosclérose grave ou infection acfive

Traitement par le froid :

Traitement par la compression :

Signes cliniques présents dans la région touchée
d'un cedéme périphérique important (p. ex.
thrombose veineuse profonde, insuffisance
veineuse chronique, syndrome du compartiment
aigu, hypertension veineuse générale,
insuffisance cardiaque congestive, cirthose ou
insuffisance hépatique, insuffisance rénale).

Fracture aigué ef instable (non traitée) dans la
région atteinte.

Toute infection locale ou systémique active.

Emoussé ou atteint de diabéte sucré, de sclérose
en plaques, de mauvaise circulation, de lésions
de la moelle épiniere et de polyarthrite humatoide.

Zones de rupture ou de blessure de lo peau (peau
détériorée ou & risque) produisant une conduction
thermique inégale  travers la peau (p. ex. plaie
ouverte, tissu cicatriciel, brolure ou greffe de
peau). Toute plaie ouverte doit fre pansée avant
d'utiliser le systéme Polar Care Wave.

Des signes d'une insuffisance cardioque
congesfive

Condition de TVP préexistante

Thrombose veineuse aigué profonde
(phlébothrombose)

Procédé de phiébite inflammatoire

Dyscrasies hématologiques connues qui
prédisposent @ la thrombose (p. ex.
hémoglobinurie paroxystique induite par le froid,
cryoglobulinémie, drépanocytose, agglutinines
sériques induite par le froid).

Tissus enflammés @ lo suite d'une blessure
récente ou d'une aggravation d'un état
inflammatoire chronique.

Troubles de la circulation locale ou troubles
neurologiques (y compris paralysie ou
troubles localisés dus @ des inferventions
chirurgicales multiples ou au diabéte) dans la
région atteinte.

Troubles de la cognition ou de la communication
empéchant de donner une rétroaction exacte ef
opportune.

Maladie de Raynaud ou hypersensibilité au froid
(urticaire froide).

Hypertonie décompensée dans la région affectée.

Maladie de Raynaud ou autres conditions
vasospastiques.

Allergie au froid

Troubles de I'agglutinine froide comme
I"'hémoglobinurie a frogore paroxystique

Maladie de Buergers

Engelures

(ryoglobulinémie

Drépanocytose

Diabete

Hypersensibilité au froid
Antécédents de blessure par le froid

Maladies cardiovasculaires graves, peau
anesthésique, troubles d'hypercoagulation,
mauvaise circulation, exirémités sensibles @ la
douleur, tension artérielle extrémement basse qui
sont incapacitantes, sensibilité cutanée réduite,
ligature veineuse ou greffes récentes de peau, ou
phéochromocytome.

Suite des contre-indications en page 3.
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=
SIGNIIFCATION DES SYMBOLES DESCRIPTION DU POLAR CARE WAVE 3
=
% Symboles des Le Polar Care Wave est un appareil motorisé de cryothérapie et de compression intermittente. Il a 616 démontré  [iasd
3 ! Description 0 maintes reprises que la cryothérapie motorisée et la compression réduisent la douleur postopératoire, le S
=4 | etiquettes " i . ) g . S =
o . — — , gonflement, |'inflammation ef la consommation de narcotiques aprés diverses interventions chirurgicales, telles que 3
3 Cedi est le symbole d'alerte de sécurté. I est uflsé pour alerter des dangers potentiels de la chirurgie de I'épaule, du genou et du dos. 3
[ A blessures corporelles. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour L L ‘ o =
= éuiter fout risque de blessure ou de mort. L'appareil Polar Care Wave se compose d'un réservoir, d'un tuyau, d'un couvercle avec pompes, d'une alimentation =
= - électrique et d'un coussinet pour froid-compression. Le coussinet pour froic-compression est appliqué sur la zone blessée S}
Type BF, piéce appliquée du patient, ce qui permet d'administrer n traitement associant compression et froid de maniére intermittente. L'opparel
administre la thérapie par le froid en faisant circuler I'eau du réservoir G travers le tuyau dans le coussinet pour froid- ~
@ Equipement de classe I compression. La thérapie par compression est administrée par la pompe d air de I'apparei, laquelle gonfle et dégonfle
['air dans le coussinet pour froid-compression en le comprimant doucement autour de la zone affectée. Les thérapies par
@ Reportez-vous au mode d’emploi le froid et lo compression peuvent &tre utilisées conjointement ou indépendamment I'une de I'autre, selon les prescriptions
— . . - . ou les préférences du professionnel de santé agréé. Breg propose une gamme de coussinets de froid-compression pour
P22 Marquage indice de protection IP22 : Protection confre les corps éfrangers solides de 12,5 tépondre aux besoins de traitement (voir page 12 pour les opfions complétes de coussinefs pour froid-compression).

mm et plus ef contre les gouttes d'eau tombant verticalement avec indlinaison jusqu'a 15°.

Le Polar Care Wave peut étre ufilisé et mis en marche par un patient ou le personnel soignant @ domicile ou en
milieu clinique.

Sont inclus les articles svivants :

E Mise au rebut du produit conformément aux réglementations locales.
|
-

\@ Logo Breg Appareil Wave Tube Alimentation électrique

@ &) | Vemouiller/déverouiller le couvercle

fli') Usage multiple réservé a un seul patient

Coussinet pour froid-compression

(peut &tre vendu séparément)

> Alignement du couvercle au réservoir

Symboles du clavier | Description

lllustration du coussinet pour genou, pour
d"autres illustrations de coussinets, voir page 12.

3)1{ Réglage plus froid Breg Ice Bags
% Réglage froid Accessoires (vendus séparément) :
U=
+)) (4- Réglage compression normale
=)(~ Réglage compression faible
Bouton Marche /arrét
@ / Sacs de glace Breg Adaptateur genou en Y Power Adapter
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A\ AVERTISSEMENTS

A\ AVERTISSEMENT

Le Polar Care Wave peut &tre assez froid pour causer des blessures graves, y compris une nécrose cutanée
compléte. Suivez et lisez attentivement les instructions d'utilisation et le mode d'emploi du coussinet pour
\froid-compression (imprimés sur chague coussinet pour froid-compression) avant utilisation.

/

Avertissements généraux

Facteurs de risque
cognitifs

Les patients présentant I'un des facteurs de risque cognififs suivants ne doivent
utiliser Polar Care Wave que sous la supervision directe d'un professionnel de santé
ou d'un personnel soignant. Si le patient présente I'vn des facteurs de
risque cognitifs ci-dessous, le professionnel de santé ou le personnel
soignant doit procéder @ un examen de la peav :

*  Enfants de moins de 18 ans et personnes Ggées

*  Déficiences cognitives

*  Troubles de la communication

o Prise de médicaments ayant un effet négafif sur lo capacité mentale

*  Déficients visuels

Discutez du
traitement avec voire
professionnel de santé
agrée.

Renseignez-vous auprés de votre professionnel de santé sur les effets indésirables
potentiels et les blessures possibles causées par le froid. Certaines pathologies sont
plus susceptibles d'induire des blessures causées par le froid.

N'utilisez que selon la
prescripfion

N'utilisez pas cet appareil si vous n'avez pas requ d'instructions ou si vous ne les
avez pas comprises. N'ufilisez ce produit que conformément aux instructions de
votre professionnel de santé concernant la fréquence, la durée et les paramétres
d"application du froid et de la compression, la durée des pauses entre les utilisations,
le moment ef la maniére d'inspecter la peau et la durée totale du traitement.

La loi fédérale des Etats-Unis limite la vente de cet appareil par un professionnel de

santé ou sur ordonnance de ce dernier. Le Polar Care Wave et les coussinets pour froid-

compression sont desfinés @ un usage mulfiple réservé a un seul patient uniquement,

sous ordonnance. L'ordonnance doit inclure :

o Lafréquence, lo durée et les réglages de I'application du froid et de la
compression

* Lo durée des pauses entre les utilisations

*  Comment et quand inspecter la peau

o La durée totale du traitement

Suite des avertissements en page 9.

A\ AVERTISSEMENTS

Avertissements généraux

Inspectez la peau
réguliérement

La sensibilité au froid varie d'un patient @ I'autre, inspectez réguliérement lo peau
sous le coussinet de froid-compression (en soulevant le bord) selon prescription,
généralement toutes les 1 a 2 heures. N'ufilisez pas I'appareil Polar Care Wave si la
peau est inhibée par une barriére.

Cessez d'utiliser et consultez immédiatement votre professionnel de santé si vous
éprouvez des réactions indésirables, telles que : aggravation de la douleur, brélure,
gonflements importants, démangeaisons, ampoules, rougeur accrue, décoloration,
marques, irritation et autres changements de |'aspect de la peau, ou toute autre
réaction identifiée par votre professionnel de santé.

Généralités sur la
séqurité

o Floignez les tubes et les cordons du cou pour viter tout risque d'étranglement.

»  Siune fuite ou un jet d'eau continu s'écoule d'une partie quelconque de
'appareil, d'un tuyau ou du coussinet de froid-compression, cessez I'ufilisation
et contactez le Service dlient Breg. Un excés d'humidité peut entrainer un
risque de glissement ou d'humidité non désirée au niveau d'une blessure.

 Ne pas modifier, entrefenir ou effectuer une maintenance non recommandée
sur cef équipement ou ces accessoires. N'ufilisez que les pigces et accessoires
concus pour Polar Care Wave.

o N'essayez en aucun cas de stériliser le Polar Care Wave ou les coussinets de
compression-froid.

* Installez et utilisez cet équipement dans un endroit éloigné des enfants ef des
animaux domestiques sans surveillance.

» Ne pas utiliser I'appareil dans un environnement trés poussiéreux, car un excés
de poussiéres ou de peluches pourrait provoquer une obstruction. Ne laissez pas
['appareil exposé d la lumigre directe du soleil, lo lumiére UV peut endommager
ou décolorer |'appareil.

o Appareil non prévu pour &tre utilisé avec des anesthésiants.

AVIS AUX UTILISATEURS

$i un incident grave survient avec le dispositif, signalez-le  Breg et d I'autorité compétente de I'Etat
membre dans lequel 'vtilisateur ou le patient est situé.

Suite des avertissements en page 9.
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A\ AVERTISSEMENTS

Avertissements généraux

Coussinet pour froid-
compression

o Vérifiez régulirement la zone de fraitement.

»  Les coussinets de froid-compression sont non stériles. Les patients doivent tre
prudents lorsqu'ils appliquent les coussinets de froid-compression sur des plaies
ouvertes ou la peau fissurée. Au minimum, ces zones doivent éfre netfoyées et
bandées.

Lo propreté du coussinet de froid-compression doit tre vérifiée avant chaque
traitement. Si le coussinet est sale, nettoyez-le comme indiqué dans la section
Neftoyage en page 15.

* Contrdler I'humidité sur le coussinet de compression-roid avant de le placer sur
la peau. Eliminez toute humidité avant utilisation.

o Assurez-vous que la pellicule thérapeutique est appliquée correctement avant de
débuter toute thérapie. N'enveloppez pas les coussinets de froid-compression de
maniére d restreindre la circulation du sang ou du fluide a I'intérieur du coussinet.

»  N'appliquez aucun pldtre ni systéme de restriction sur le coussinet pour
froid-compression et les tubes, car cela pourrait nuire au bon fonctionnement et
limiter I'examen de la peau.

o Le Polar Care Wave et les coussinets pour froid-compression sont desfinés
un usage multiple réservé @ un seul patient uniquement. La réutilisation des
coussinefs G usage unique peut entrainer un risque d'infection.

Avertissements relatifs av traitement par le froid

Risque dii au froid

Sile risque de blessures causées par le froid dépasse les bienfaits de la thérapie par le

froid, ne prescrivez pas Polar Care Wave.

Suite des averfissements en page 9.

Facteurs de risque
diniques

Sile patient présente I'un des facteurs de risque cliniques suivants, I'ufilisation de Polar

Care Wave peut entrainer des blessures graves induites par le froid, notamment une

nécrose cutanée tofale :

* Sensibilité pathologique au froid

*  Comportements qui affectent négativement la circulation, y compris un mauvais
état nutritionnel, tabagisme, consommation excessive de caféine et consommation
excessive d'alcool

«  Désensibilisation de lu zone d'application de froid due @ une anesthésie locale ou
des blocages nerveux localisés.

o Diabete

o Chirurgie de la main/du poignet ou du pied,/de la cheville

o Prise de médicaments qui ont un effet négatif sur la circulation vasculaire
périphérique, y compris les bétabloquants et I'ufilisation locale d'épinéphrine
(comme les anesthésiques locaux).

A\ AVERTISSEMENTS

Avertissements relatifs av traitement par le froid

Atténuation des
risques liés au froid

Sivous prescrivez ce produit @ des patients présentant des facteurs de risque,

envisagez de prendre des mesures spéciales pour contrdler le risque, telles que :

*  Recommander des examens de lo peau plus fréquents. Si le patient présente des
facteurs de risques cognitifs, le professionnel de santé ou le personnel soignant
doit procéder a un examen de lu peau.

o Exiger des examens de suivi plus fréquents

*  Ajouter une barriére isolante entre le coussinet de froid-compression et la peau.

o Prescrire des durées d'application plus courtes, des applications moins fréquentes
ou supprimer les applications nocturnes.

*  Prescrire un réglage de température moins froid (réglage plus petit flocon de
neige /« froid »)

Zone d'application

["humidité excessive au niveau de la zone d'application due @ un saignement excessif,
@ lo franspiration ou @ la condensation peut augmenter le risque de blessures graves
causées par le froid, y compris la nécrose cutanée sur toute |'épaisseur.

Avertissements relatifs & la thérapie par compression

Risque di  la

compression

Sile risque de blessures dépasse les bienfaits de la thérapie par compression, ne

prescrivez pas le Polar Care Wave.
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Facteurs de risque .
diniques

Les patients présentant |'un des facteurs de risque de compression suivants doivent
consulter un professionnel de santé avant utilisation :

Neuropathies ou problémes de viabilité tissulaire (diabéte, insuffisance artérielle
0U Veineuse).

Patients placés en position de lithotomie en décubitus dorsal pour des durées prolongées
*  Mauvaise circulation

CONSIGNES D’UTILISATION

Installation avec eau et glace :

Installez et utilisez 'appareil sur une surface plane pour éviter qu'il ne se renverse.

Atiénuation du risque
di & la compression

Arétez immédiatement le traitement par compression si vous ressentez une sensation
d'inconfort, d'engourdissement ou de picotement du membre ef consultez votre
professionnel de santé.

2]

Déverrouillez la poignée en la tournant vers |'avant de |'appareil.

Enlevez le couvercle et remplissez le réservoir avec de I'eau jusqu'a
la ligne de remplissage d'eau indiquée.

MISES EN GARDE

Ne marchez pas avec les tubes raccordés aux coussinets pour froid-compression. Vous risquez de trébucher.
Si I'appareil est endommagé ou fissuré, cessez de |'utiliser et communiquez avec le service client de Breg.
N'utilisez pas d'eau chaude avec cet appareil. Cela peut étre dangereux ou endommager I'appareil car il n'
pas été concu ou testé pour fonctionner avec de I'eau choude.

N'utilisez pas d'autres liquides que de I'eau ou les produits de nettoyage recommandés en page 15 avec le
Polar Care Wave. Vous risqueriez d'endommager |"appareil.

Ne procédez pas a un traitement par le froid sans eau. La thérapie par le froid sans eau peut causer des
dommages permanents @ la pompe & eau.

Remplissez jusqu'aux lignes sur I'étiquette a I'intérieur du réservoir.

Utilisez de la glace en cubes pour une efficacité optimale. AJOUTEZ D'ABORD DE
L'EAU AJOUTEZ ENSUITE DE
Utilisez uniquement de la glace et de I'eau ou quatre (4) sacs LA GLACE

de glace Breg et de |'eau avec cet appareil (voir page 11 pour A2
I'utilisation avec des sacs de glace Breg). QOC?JD
MISE EN GARDE : Ne remplissez pas trop |'appareil avec de O‘% —

la glace et de I'eau. Les niveaux appropriés sont indiqués sur
|'éfiquette glace/eau a I'intérieur du réservoir. Le remplissage
excessif de |'appareil peut provoquer un débordement d'eau ou
empécher le couvercle de se refermer correctement.

Placez le couvercle sur le réservoir en alignant les autocollants.

Verrouillez en tournant la poignée vers le haut ou vers 'arriére
selon I'image sur lo poignée.

Toutes les 6 a 8 heures ou au besoin, versez suffisamment d'eau pour ramener le niveau d'equ & la ligne

de remplissage initiale ef remplissez @ nouveau de glace jusqu'd la ligne.

Suife des instructions sur |'alimentation électrique en page 11.
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CONSIGNES D’UTILISATION

CONSIGNES D’UTILISATION

Installation avec les accessoires sacs de glace Breg et de I'eau :

o

Retirez eight (8) sacs de glace Breg vides de I'emballage. N'utilisez que
les sacs de glace Breg fournis avec le Polar Care Wave.

Remplissez les eight (8) sacs de glace Breg avec de I'eau jusqu'd lo
ligne de remplissage. Ne remplissez pas trop.

) ) | —
98N
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dogg

Congelez les sacs de glace Breg au congélateur. Essuyez I'extérieur des
sacs de glace Breg avant de les placer au congélateur.

Installez et utilisez 'appareil sur une surface plane pour éviter qu'il ne se 1

enverse.

Déverrouillez la poignée en la tournant vers I'avant de |'appareil.

Retirez le couverdle et ajoutez de |'eau jusqu’a la ligne de remplissage
du réservoir.

AJOUTEZ D'ABORD DE L'EAU
AJOUTEZ ENSUITE DES SACS

DE GLACE

Placez fes quatre (4) sacs de glace Breg dans les coins du réservoir
comme illustré.

N'utilisez que de la glace et de I'eau ou quatre (4) sacs de glace Breg
et de I'eau avec cet appareil.

Replacez le couvercle et verrouillez-le en fournant la poignée vers le haut ou vers I'arrigre.

Remplacez les quatre (4) sacs de glace Breg décongelés par quatre (4) sacs de glace Breg congelés
toutes les 4 @ 5 heures ou au besoin. Lors de I'ufilisation des sacs de glace Breg, de la glace en cubes

peut également étre ajoutée au réservir jusqu'd la ligne de remplissage d
réglage a la température plus froide.

e glace pour optimiser le

Alimentation électrique :

o

Branchez le cordon d’alimentation électrique au
mur et |'quire extrémité au couvercle.

Application du coussinet de froid-compression :
(Assurez-vous que le logo Breg logo et les instructions sont tournées vers
I'extérieur, a I'écart de la blessure)

Genouillére de série / grande

WA

Coussinef pour hanche

Coussinet pour épaule

Coussinet dorsal

Coussinet pour pied / cheville

Coussinet universel
(utilisez pour genou ou épaule)
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CONSIGNES D’UTILISATION CONSIGNES D’UTILISATION

Connexion et déconnexion du coussinet de froid-compression de I’appareil : Touches du clavier :

Coussinet de genou illustré Appuyez pour allumeréteindre

0 Alignez les logos Breg sur le tube
et les raccords du coussinet.

COMPRESSION
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0 Appuyez doucement sur les
attaches bleves.

Appuyez pour alferner enfre Appuyez pour alferner entre

Poussez les connecteurs pour les
©)| enclencher jusqu'a ce que vous plus froid, froid ef angt compression normale, faible ef arrét
entendiez un dlic.
, . . . ' . H 4 il -
Débranchez le coussinet pour froid-compression de I'appareil en appuyant sur les attaches bleues et en Mise en marche de |'appareil :
firant doucement sur les connecteurs pour les séparer. Appuyez sur le bouton marche /arrét pour mettre I'appareil sous tension. Il s'allumera.
O Le coussiet pour froid-compression Breg Polar Care peut étre débranché de I'appareil alors qu'il fonctionne Au démarrage initial, I'opporeil sera réglé par défaut sur les parametres plus froid ef normal pour le
et les raccords assureront |'étanchéité, empéchant I'equ de s'échapper des tubes. Remarque : Un @ )| taitement par e froid ef la compression, respectivement.

égouttement lors du débranchement est normal.

Si I'appareil a déja 616 mis en marche, il sera réglé par défaut sur les derniers paramétres sélectionnés
lorsque I'appareil a été éteint.

Adaptateur secteur :

Appuyez sur le bouton Froid pour altemer entre plus froid, froid et arrét.

Commencez par déballer |'alimentation électrique et |'adaptateur de

Qj prise correspondant.

Ensuite, avec la fiche d'alimentation électrique repliée a la
verficale (illustration de gauche), alignez I'alimentation électrique
et |'odaptateur de prise (illustration de droite). Assurez-vous que
I'encoche de verrouilloge se trouve sur le dessus, sinon inversez

Appuyez sur le bouton Compression pour alterner entre normal, faible et arrét.

Appuyez sur le bouton marche /arrét pour mettre |'appareil hors tension. Tous les voyants s'éteindront.

Les thérapies par le froid et la compression peuvent étre utilisées en méme temps ou séparément.
Sile bouton marche /arrét dlignote continuellement, reportez-vous au guide de dépannage en page 18.
Sile bouton marche /arrét est activé et que les deux thérapies sont désactivées pendant plus de 15

...e@@

I'odaptateur de prise. minutes, |'appareil s'éteindra automatiquement.
Enfin, foites glisser délicatement |'adaptateur jusqu'a ce qu'il * D lo condensation sur le tube et le coussinet de froid-compression est possible, surtout dans les climafs
s'encastre complétement dans |'alimentation électrique. assez chauds.
i
TYPEC TYPE |




NETTOYAGE

NETTOYAGE STOCKAGE

9

i . . . . . [=3

A AVER"SSEMENT N upphquez pos le coussinet pour froid-compression sur le paient pendant la Stockage de I"appareil : =

procédure de nettoyage. L'exposition d un produit de nettoyage peut causer des blessures. - — =)

o o o o @ | Fnsure the unit s off and the power supply s disconnected. ~

MISE EN GARDE : N'appliquez pas de jet direct de liquide sur le couverdle de I'appareil, n'immergez pas =

I'appareil et ne luissez aucun liquide s'accumuler sur le dessus du couvercle. Le couvercle de I'appareil renferme =]

I'ensemble des composants électroniques. =

Nettoyez au besoin ou s'il'y a de la saleté ou des débris dans I'appareil. Si vous utilisez de I'eau de puits, des (2] Remqve the “d assembly fiom the unit and place it n =3
nettoyages plus fréquents peuvent éfre nécessaires. the sink or drain.

Polar Care Wave — Surfaces externes
(réservoir, couverde, tube, coussinet pour froid-compression, et adaptateur en Y)

Retirez I'eau du coussinet pour froid-compression en |'enroulant alors qu'il est encore branché et appuyez
dessus pour évacuer |"eau out of the pad, into the drain or sink.

Produifs de netioyage | *  Savon doux
pour la maison : e fw

Disconnect the cold compression pad.

Agents nettoyants o N'uilisez que du savon doux et de I'eau sur le coussinet pour froid-compression.

@0 ®

Drain the cooler and wipe dry the unit.

pour le milieu *  Lingettes désinfectantes jefables
dinique : e Ammonium quaternaire
Procédure : o Suivez les instructions ef les précautions du fabricant concernant le produit de 0 Enroulez le tube comme indiqué et attachezled

netfoyage que vous avez choisi.
«  Utilisez un nettoyant approprié et un chiffon doux pour essuyer les surfaces du
réservoir, du couvercle, du tube, des raccords et du coussinet pour froid-compression.
o Essuyez ef séchez. 173 Ne pas stocker avec de I'eau  I'inférieur. Reportez-vous @ la page 20 pour les exigences
environnementales en matiére de stockage.

I'aide de sangles.

Polar Care Wave —Composants internes
(systéme de pompe, tube interne, intérieur du coussinet pour froid-compression et

adaptateur en Y) breg.com/wave
Produits de | Javellisant EME
nettoyage: | ¢ Fau I
Procédure : | ®  Branchez le coussinet de froid-compression d I'appareil. [=]¢’

o Fill the unit with cold tap water to the ice line and add 1/3 cup of bleach (5 tablespoons Scan QR Code for

instructional video.

or 79 milliiters).

N'ajoutez pas de glace.

*  Place the lid assembly on the cooler and run the cold therapy for af least 10 min.

o Stop the unit and tum off, disconnect the power supply and place the lid assembly in the
sink or drain.

*  Raise the pad above the unit and roll the cold compression pad while still connected and
squeezing the water out of the pad, into the drain or sink.

o Disconnect the cold compression pad, pour the water out of the cooler, rinse and wipe dry.
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NUMEROS DES PIECES DU PRODUIT

GUIDE DE DEPANNAGE

Probleme

Solutions possibles

Bouton Marche/Arrét
dignotant

o Redémarrez I'appareil

o Mettez I'appareil hors tension en appuyant sur le bouton marche /arrét ou
en débranchant et rebranchant |'alimentation électrique de I'appareil ou de
la prise murale.

o Appuyez sur le bouton marche /arét pour remettre |'appareil en marche.

o Appuyez sur les touches de thérapie par le froid ou par compression
(si nécessaire) pour démarrer les traitements désirés.

e Silo thérapie par compression ne fonctionne pas aprés avoir appuyé sur le bouton
Compression (le coussinet de froid-compression ne semble pas se gonfler ou la
lumigre de réglage de la thérapie par compression n'est pas allumée), consultez
les sections Dépannage de la thérapie par compression en page 19.

o Sila thérapie par le froid ne fonctionne pas aprés avoir appuyé sur le bouton
Froid, consultez la section Dépannage de la thérapie par le froid en page 19.

No de produit Description
100716-000 PC Wave INTL
(00003 Coussinet froid compression Breg, genou L
(00004 Coussinet froid compression Breg, genou, épaule
(00005 Coussinet froid compression Breg, pied /cheville
(00013 Coussinet froid compression Breg, hanche
(00016 Coussinet froid compression Breg, universel
(00017 Coussinet froid compression Breg, genou
(00020 Coussinet froid compression Breg, dos
(00015 Sac de transport Breg
100576-000 Adaptateur Y genou PC Wave
100582-000 Sacs de glace Breg
100717000 Alimentation électrique de rechange PC Wave infernationale
100718-000 Power Supply Adapter Kit, INTL

GARANTIE

Breg, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de matérioux et qu'il peut étre utilisé
pendant 180 jours @ compter de la date d'achat initiale dans le cadre de son utilisation normale pour laquelle il a
été concu.

L'obligation de Breg, Inc. en vertu de cette garantie se limite au remplacement ou @ la réparation de toute piéce
défectueuse de ce produit. Toutes les garanties expresses ou implicites, y compris la garantie de qualité marchande
et d'adaptation a un usage particulier, sont limitées @ la période de garantie réelle indiquée ci-dessus. Aucune autre
garantie, expresse ou implicite, n'est donnée ef aucune déclaration émise par le vendeur, en paroles ou en actes,
ne constituera une garantie.

Bouton Marche/Arrét
ne répond pas

o Vérifiez que la prise de courant fonctionne et que I'alimentation y est
complétement insérée.

o Vérifiez que la fiche d'alimentation est complétement insérée dans le couvercle
de I'appareil.

o \Vérifiez que |'alimentation du Polar Care Wave est bien branchée (voir page 20).

Condensation

*  Enveloppez de facon ldche avec un tissu le coussinet de froid-compression et le
tuyau pour minimiser |'exposifion d I"air.

*  Protégez lo zone de la plaie en utilisant un pansement stérile a barriére
imperméable. Les barriéres acceptables incluent les bandages sous pldtre
semblables & Webril™ (ARTG 371503), les bandages de gaze semblables
Kerlix™ (ARTG 186369) ou les bandages fubulaires.

Remarque : De la condensation sur le fube et le coussinet de froid-compression est
possible, surtout dans les dimats assez chauds. Placez une couche de fissu sous le
réservoir pour protéger les piéces sous |'appareil.

L'appareil fuit par les
connecteurs hleus

*  Débranchez les languettes bleues du connecteur du coussinet pour froid-compression.

o Vérifiez que les logos Breg sur les connecteurs bleus sont alignés correctement et
rebranchez.

Si le probleme persiste, veuillez communiquer avec le service client de Breg au
1 800-321-0607 ou +1 760-795-5440 pour obtenir de I'aide.
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Probléme Solutions possibles

Vérifiez que le bouton marche /arét est allumé et qu'un voyant de réglage « Froid »

ou « Plus froid » est allumé pour indiquer que lu cryothérapie fonctionne.

vers le coussinet de *  Vérifiez que les connecteurs bleus entre le coussinet pour froid-compression ef le

froid-compression ou ce tube sont bien engagés avec les logos Breg alignés. Débranchez les connecteurs

dernier n'est pas froid. bleus ef rebranchez-les si nécessaire.

o Attendez 10 minutes pour que lo fempérature du coussinet pour froid-compression
se stabilise.

o Vérifiez que les niveaux de glace et d'eau de 'appareil sont corrects.

o lors de ['utilisation des sacs de glace Breg, de la glace en cubes peut également
étre ajoutée au réservoir jusqu'a la ligne de remplissage de glace pour optimiser
le réglage d la température plus froide.

*  |'élévation de I'appareil @ une hauteur égale ou supérieure a celle du coussinet
pour froid-compression peut augmenter le déhit d'eau vers le coussinet.

* Vérifiez que le tube ef le coussinet pour froid-compression ne sont pas entortillés.

o Refirez le coussinet pour froid-compression et posez-e a plat. Laissez le coussinet

pour froid-compression se remplir d'eau puis réappliquez-le.

Thérapie par le froid : | o
'eau ne s'écoule pas

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Spécifications électriques
(Voir aussi le tableau d'essai sur I'immunité électromagnétique en page 21)

Données nominales de |'appareil : 12 VCC, TA
L'alimentation électrique est spécifiée en fant que piéce d'équipement ME

Fabricant : HDP Modele : HDP12-MD12010C
Alimentation de secours : FRIWO Modgle : FW8000M,/12
Tension nominale : 100-240 VCA, 50-60 Hz

Sortie : 12 VCC, max. 1,0 A
Sorfie : 12 VCC, max. 1,0 A

Conformité aux normes : Concu pour se conformer aux exigences applicables de : EN 60601-1-1,

édition 3.1 et 60601-1-2, 4e édition

Clusse II, fonctionnement en continu. Ne convient pas en présence
d'anesthésiques inflammables. Groupe 1, classe B.

(lossifications électriques :

Exigences environnementales

Remarque : Pendant la thérapie par compression, il est normal que le coussinet se
compression : gonfle et se dégonfle continuellement. La durée de chaque cycle gonflage-dégonflage
le coussinet de est d'environ 1 2 minutes.

froid-compression ne |« Confirmez que le bouton marche /arrét est allumé et qu'un voyant de réglage

(ompresse pas ou ne «Normal » ou « Faible » de la thérapie par compression est allumé pour indiquer

se gonfle pas qu'elle est en cours de fonctionnement.

*  Vérifiez que les connecteurs bleus entre le coussinet pour froid-compression et le
tube sont bien engagés avec les logos Breg alignés. Débranchez les connecteurs
bleus et rebranchez-les si nécessaire.

* Serrez le coussinet pour froid-compression.

o Vérifiez que le tube et le coussinet pour froid-compression ne sont pas entortillés.

o Refirez le coussinet pour froid-compression et posez-e & plat. Vérifiez si le
coussinet pour froid-compression se gonfle d'air puis réappliquez-le.

Thérapie par

=25°Ca5°Cet

5°Ca 35 °Ca une humidité relative de 10 % a 90 %, sans condensation,
>35°Ca 70 °Ca une pression de vapeur d'eau jusqu'a 50 hPa
5°Ca40°C (41 °Fa 104 °F) 15-90 % HR sans condensation,

700 hPa a 1060 hPa

Utilisation en intérieur uniquement jusqu'a 2000 m d'altitude

Aucune durée de préchauffage n'est nécessaire & partir du moment ol
le Wave est stocké d la température minimale de stockage et celui ou le
produit est utilisé.

Transport et stockage :

Fonctionnement :

Spédifications sur les performances

Thérapie par o Vérifiez que les connecteurs bleus entre le coussinet pour froid-compression et le
compression : tube sont bien engagés avec les logos Breg alignés.
le coussinet de .

Débranchez les connecteurs bleus, enroulez le coussinet pour le dégonfler et

froid-compression rebranchez les connecteurs si nécessaire.

ne se dégonfle pas
correctement.

1 an @ compter de lo date de premigre utilisation
(appareil et accessoires).

Durée de vie utile prévue :

Si le probleme persiste, veuillez contacter le service client de Breg au
1 800-321-0607 ou +1 760-795-5440 pour obtenir de I'aide.

20

> 7,2 °C (45 °F) au réglage le plus froid
>10°C (50 °F) au réglage froid

Température moyenne de fonctionnement
d'un coussinet pour froid-compression Polar
Care Wave :

Remarque : Le coussinet pour pied/cheville au réglage froid peut fonctionner & des fempératures supérieures
15,6 °C (60 °F), ce qui ne procure qu'une sensation de rafraichissement.

Pression de compression de poinfe moyenne du 50 mm Hg en réglage normal

coussinet de compression  froid : 25 mm Hg en réglage faible

21
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Caractéristiques physiques

Poids :

2,3kg (5 Ib) vide, 7,3 kg (16 Ib) plein

Tableau des essais d'immunité électromagnétique

par les champs RF

Essai d'immunité Norme CEM de base | Niveau d'essai CEl 60601 (soins & domicile)
Décharge électrostatique (El 61000-4-2 +/-8 kV confact
+/- 2KV, +/- 4KV, +/-8 kV, +/- 15KV qir
Champs électromagnétiques CEI 61000-4-3 10V/m
rayonnés aux RF 80 MHz - 2,7 GHz
80 %AM a1 kHz
Champs de proximité des CEl 61000-4-3 Référence CEI 60601-1-2 tableau 9
équipements de communication
sans fil RF
Champs magnétiques a la (EI 61000-4-8 30 A/m 50 Hz ou 60 Hz
fréquence nominale de réseau
Transitoires électriques rapides CEI 61000-4-4 +/- 2KV pour les lignes d'alimentation électriques
en salves 100 kHz fréquence de répétition
Ondes de choc CEI 61000-4-5 +/-0.5KV, +/- 1 kV entre fils de ligne
+/-0.5KV, +/- TkV, +/- 2kV entre un fil et
la terre
Perturbations conduifes induites | CEI 61000-4-6 3V

0,15 MHz - 80 MHz

6V en ISM et plages de fréquence en radio
amateur entre 0,15 MHz ef 80 MHz

80 %AMa 1 kHz

(reux de tension

CEl 61000-4-11

0%UT0,5 cycle
A0, 45,90, 135,180, 225, 270, et 315 degrés

0%UT: 1 cycle
70 % UT - 25/30 cycles
Monaphase : a 0 degré

Coupures de tension

CEl 61000-4-11

0% UT: 250/300 cycles

Remarque : UT est la tension secteur avant 'application du niveau de Iessai
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A SECURITE ELECTRIQUE

Lors de I'utilisation ou du nettoyage du Polar Care Wave, évitez les produits

électriques secs et
exempts de débris.

Matiéres inflammables et les oxydants. Ne pas utiliser dans des endroits contenant des
inflammables vapeurs ou des gaz inflammables (p. ex., anesthésiques inflammables), de fortes
cencentretions d'oxygene ou d'autres oxydants (p. ex., oxyde nitreux).
o Méme i l'appareil Polar Care est congu pour confenir et pomper de |'eau, les
composants électriques et |'alimentation électrique doivent rester secs.
«  Ne pas manipuler I'alimentation électrique ou le cordon d'alimentation avec les
Gardez les mains mouilées.
composants

Conservez toujours |'appareil dans un endroit ob les raccords ne fomberont pas
dans I'eau (p. ex. baignoire, évier, efc.).

Siles connexions électriques tombent dans |'eau, ne touchez & aucune partie de
I"appareil.

Ne débranchez lu fiche qu'au niveau des connexions électriques saches.

Alimentation o Utilisez uniquement I'alimentation fournie avec I'appareil Breg Polar Care Wave.
électrique Le numéro de modéle figure dans la section Spécifications électriques en page 20.
*  Gardez le cordon et le bloc d'alimentation éloignés des surfaces chauffées.
*  N'utilisez jomais cet appareil si un cordon, une alimentation ou une fiche est
endommagée, ce qui pourrait provoquer un choc électrique.
*  Sile cordon, I'alimentation ou la fiche sont endommagés, débranchez et
communiquez avec le service client de Breg.
Interférences * (et appareil Polar Care Wave peut provoquer des interférences électromagnétiques
et émissions ou autres inferférences avec d'autres appareils électriques. Evitez d'utliser I'appareil
électromagnétiques Polar Care Wave @ proximité ou empilée sur d'autres équipements car cela pourrait

entrainer un mauvais fonctionnement de |'appareil ou de I'équipement proche.

Les équipements de communication RF porfables ne doivent pas &tre utilisés
moins de 30 cm (12 po) de toute partie de I'appareil Polar Care Wave, car il peut
en résulter une dégradation des performances.

L'utilisation d'accessoires ou d'une alimentation autre que ceux fournis

peut entrainer une augmentation des émissions électromagnétiques ou une
diminution de I'immunité électromagnétique de I'appareil et peut entrainer un
dysfonctionnement de celui-i.

Mise au rebut

(e produit contient des composants électriques et ne peut pas &tre mis au rebut avec les déchets ordinaires. Mettez
le produit au rebut conformément & la réglementation locale.
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RAPPELS POUR LA PROCEDURE DE SORTIE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE

Protocole du froid /compression*
Suivez ces rappels avant de congédier le patient de |'éfablissement de soins de santé pour une utilisation @ domicile.

Période de Réglages(s) fréquence/ | Réglages(s) fréquence/ | Fréquence d'inspeciion
1. Examen du patient. Examinez le patient pour déceler foute contre-indication et/ou mise en garde applicable. traitement durée du froid durée de la compression | de la peau/ Pauses entre
Si le pafient présente des contre-indications (voir Contre-indications), ne lui donnez pas le Polar Care Wave utilisations
de Breg. Si I'un des avertissements s'applique au patient (voir Avertissements), déterminez la pertinence de
I'application du Polar Care Wave de Breg d ce patient. Semaine |

2. Instructions d'utilisation Expliquez au patient comment utiliser correctement le Polar Care Wave de Breg.
Passez en revue les instructions d'utilisation contenues dans ce document et apposées sur I'appareil avec
chaque patient.
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Semaines 2 a 4

3. Prescription Informez le patient du protocole presiit par le professionnel de santé : fréquence, niveau de
compression, niveau de température et durée d'utilisation, durée des pauses entre utilisations, comment
et quand examiner la peau et lo durée totale du traitement. Un modéle de protocole est joint au présent Semaine suivantes
document (voir page 24), a remplir et & remettre qu patient. La durée d'application, la température et le
niveau de compression peuvent varier en fonction du patient. Si le patient ne ressent pas de soulagement de
lo douleur, le médecin peut augmenter la durée de I'application et/ou ajuster la température et les niveaux

*A remplir par un professionnel de santé agréé.

de compression. Au fur et @ mesure que la durée d'application augmente, lu fréquence des examens de lo Di“”‘fﬂ du fraifement avec votre Pf0f9§5i0ﬂ"e| de Sﬂ[ﬁé agréé. 3 . ‘
peau doit augmenter (voir Avertissements). Demandez au patient de faire des pauses en éteignant I'appareil Rensqgnez—vous auprés dg votre profes;mnnel de santé sur.les eﬁgrs |qde5|rub|es potentiels ef les blessurgs possibles
pendant un certain temps. causées par le froid. Certaines pathologies sont plus susceptibles d'induire des blessures causées par le froid.

4. Risque de blessures Informez le patient qu'une mauvaise ufilisation peut entrainer de graves blessures Utilisez seulement comme prescrit
cutanées, notamment une nécrose cutanée sur foute I'épaisseur de la peau Insistez sur I'imporfance de N'utlisez pas cet appareilsi vous n'avez pas recu d'instructions ou i vous ne les avez pas comprises. N'uflsez ce
suivre le protocole prescrit, I'application correcte du coussinet de froid-compression et I'inspection de la peau. produit que conformément aux instructions de votre professionnel de santé concerant lo fréquence, la durée et les

paramétres de |'application du froid et de lo compression, la durée des pauses entre les utilisations, le moment et

5. Application correcte du coussinet de froid-compression. Informez le patient d'utiliser uniquement le coussinet la manibre d'inspecter a peau ef b durée otale du hitement

pour froid-compression Polar Care Wave de Breg concu pour la partie du corps  traiter ; d'autres coussinets

fisquent de ne pas se connecter ou peuvent afre plus froids, augmentant le risque de blessures graves dues Lo Iqi fédérale des Erats-Unis limite lo vente de cef uppureil por un professionr!el de santé ou sur orﬂonnunce de ce
au froid, notamment une nécrose de la peau sur foute son épaisseur. N'ufilisez pas I'appareil Polar Care dernier. Le Polar Care Wave ef les coussinefs pour froid-compression sont destinés & un usage mulfiple réservé @ un seul
Wave si les examens de la peau sont inhibés par une barriere. patient uniquement, sous ordonnance. L'ordonnance doit inclure :

o Lafréquence, lu durée et les réglages de I'application du froid et de la compression
* Lo durée des pauses entre les utilisations

«  Comment et quand inspecter la peau

o La durée totale du traitement

6. Examen de la peau Demandez au patient d'examiner la peau qui regoit le fraifement selon les instructions
du praticien, généralement toutes les 1 a 2 heures. N'utilisez pas I'appareil Polar Care Wave si les examens
de la peau sont inhibés par une barrigre.

7. Interruption Averfissez le patient d'aréter d'utiliser le Breg Polar Care Wave et de consulter immédiatement
son professionnel de santé si la personne éprouve des réactions indésirables, telles que : aggravation de la
douleur, brélure, gonflements importants, démangeaisons, ampoules, rougeur accrue, décoloration, marques,
ou autres changements de |'aspect de la peau.

8. Documentation Fournissez au patient une ordonnance. L'ordonnance doit comprendre :

o Lafréquence, luo durée et les réglages de I'application du froid et de la compression

Inspectez la peau réguliérement

La sensibilité au froid varie d'un patient @ I"autre, inspectez régulierement la peau sous le coussinet de froid-
compression (en soulevant le bord) selon prescription, généralement toutes les 1 @ 2 heures. N'utilisez pas
'appareil Polar Care Wave si la peau est inhibée par une barriére.

Cessez d'utiliser et consultez immédiatement votre professionnel de santé si vous éprouvez des réactions
indésirables, telles que : aggravation de lo douleur, brdlure, gonflements importants, démangeaisons, ampoules,
* Lo durée des pauses entre les ufilisafions rougeur accrue, décoloration, marques, irritation et autres changements de I'aspect de la peau, ou toute autre

* Comment ef quand inspecter la peau réaction identifiée par votre professionnel de santé.

La durée totale du traitement

Coordonnées

2 Service client de Breg 1 800 321 0607 ou +1 760 795 5440. 25
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ISTRUZIONI PER L'USO

AVVISO CAUTELATIVO: Ai sensi della legge federale statunitense, si autorizza la
vendita di questo disposifivo solo agli operatori sanitari qualificati.

| cuscinetti Polar Care Wave e i cuscinetti o compressione a freddo sono destinati
esclusivamente all’uso personale diefro prescrizione medica.

Per domande o richieste di informazioni sui prodotti, contattare il Servizio Clienti
Breg al numero +1-800-321-0607 o +1-760-795-5440.
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*  Infiammazione acuta delle vene (tromboflebite) | »  Occlusione venosa o arferiosa

Il paziente NON deve utilizzare il sistema Polar Care Wave in caso di sospetta o accerfata presenza di una delle

regione inferessata (ad esempio,  causa di

un precedente congelamento, arferiosclerosi,
insufficienza arteriosa, diabete, disregolazione
vascolare o altra patologia ischemica vascolare).

* Segni clinici attuali di flebite infiammatoria, ulcere
venose o cellulite.

o Fattori di rischio significativi o segni dlinici attuali
di embolia (ad es. embolia polmonare, edema
polmonare, infarto cerebrale, fibrillozione afriale,
endocardite, infarto miocardico o placca embolica
ateromatosa).

del ritono venoso o linfatico nell’estremitd
inferessata (ad esempio, linfedema dopo un cancro
al seno o un altro carcinoma locale e/0 metastasi
di carcinoma nell'estremitd interessata).

Ipertensione, insufficienza cardiaca, pressione
arteriosa estremamente bassa o insufficienza
cardiaca scompensata.

Condizione cutanea instabile localizzata (ad
esempio, dermatite, legatura di una vena,
cancrena o recente innesto di pelle) nella regione
inferessata.

Infervento chirurgico all‘alluce recentemente
effettuato nella regione interessata.

Pressoterapia:

o Presenza di segni clinici nella regione interessata
di un edema periferico significativo (ad es.
trombosi venosa profonda (TVP), insufficienza
venosa cronica, sindrome compartimentale acuta,
iperfensione venosa sistemica, insufficienza
cardiaca congestizia, cirrosi /insufficienza epatica,
insufficienza renale).

*  Una frattura acuta e instabile (non frattata) nella
regione inferessata.

*  Qualsiasi infezione locale o sistemica attiva.

*  Persone obese o affette da diabete mellito, sclerosi
multipla, cattiva circolazione, lesioni del midollo
spinale e artrife reumatoide.

Aree di rottura o donneggiamento della pelle

(pelle danneggiata o a rischio) che producono una
conduzione del calore non uniforme sulla pelle

(ad esempio, ferita aperta, tessuto cicafriziale,
ustione o innesto di pelle). Qualsiasi ferita aperta
deve essere medicata prima di utilizzare Polar Care
Wave System.

Presumibile evidenza di insufficienza cardiaca
congestizia

Condizione preesistente di VP
Trombosi venosa acuta profonda (flebotrombosi)
Processo infiammatorio di flebite

Carcinoma e metastasi da carcinoma
nell’estremit interessata

=3l INDICAZIONI PER L'USO CONTROINDICAZIONI

S Il sistema Polar Care Wave & desfinato ol fratfamento di lesioni post-chirurgiche e acute per ridurre 'edema, il gonfiore Vi G (e T T S
=3 ¢ il dolore nel caso siano indicati il freddo e la compressione quali terapie. E destinato all'uso da parte o diefro P P 9 pag : E
= prescizione di operatori sanitari autorizzati in ospedali, ambulatori, strutture per I'allenamento sportivo o a domiciio. » Episodi di embolia polmonare *  Ipertonia scompensata S
—

=¥ CONTROINDICAZIONI *  Edema polmonare * Infezione o infiammazione acuta della pelle g
= =
=4 seguenti condizioni preesistenti: *  Insufficienza cardiaca scompensata «  (ondizioni mediche in cui non sia desiderabile un

Crioterapia e pressoterapia: «  Disregolazione arteriosa aumentato ritorno venoso e linfatico
+ Compromissione vascolare significativa nella * Una condizione in cui non si desidera un qumento o Frisipelo Cattiva circolozione perferica

Arteriosclerosi grave o infezione atfiva

Crioterapia:

Le confroindicazioni continuano a pagina 3.

Discrasie ematologiche note che predispongono
alla trombosi (ad es. emoglobinuria parossistica
fredda, crioglobulinemia, malattia falciforme,
agglutinine fredde sieriche).

Tessuti infiammati in seguito a lesioni recenti
o all'esacerbazione di una condizione
infiammatoria cronica.

Compromissione della circolazione locale o
compromissione neurologica (comprese paralisi
o compromissione localizzata dovuta a interventi
chirurgici multipli o diabete) nella regione
interessata.

Disturbi della cognizione o della comunicazione
che impediscono di fornire un feedback accurato
e fempestivo.

Sindrome di Raynaud o ipersensibilitd al freddo
(orficaria da freddo).

Ipertono scompensato nella regione inferessata.

Fenomeno di Raynaud o altre condizioni
vasospastiche.

Allergia al freddo

Disturbi da agglutinazione da freddo come
|'emoglobinuria parossistica da freddo

Malattia di Buergers
Geloni

(rioglobulinemia

Anemia falciforme
Digbete

Ipersensibilita al freddo
Storia di lesioni da freddo

Gravi malattie cardiovascolari, pelle
anestetizzata, disturbi dell'ipercoagulazione,
cattiva circolazione, estremita sensibili al dolore,
pressione arferiosa estremamente bassa e
incapacitd, ridotta sensibilitd cutanea, legatura di
vene o innesti cutanei recenti o feocromocitoma.
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LEGENDA DEI SIMBOLI
Simboli ..
dell’etichetta Descrizione

Questo & il simbolo di un rischio per la sicurezza. Viene utilizzato per segnalare potenziali
rischi di lesioni personali. Rispettare tutti i messaggi di sicurezza che sequono questo simbolo
per evitare lesioni o morte.

N Tipo BF, parte applicata

Dispositivo di Classe Il

Consultare le istruzioni per I'uso

P22 Simbolo di protezione IP22: Protezione contro corpi estranei solidi di almeno 12,5 mm e
contro la caduta verticale di gocce d'acqua quando inclinato fino a 15°.

Smalire il prodotto secondo le normative locali.

Logo Breg

ATl B

Blocco//sblocco del coperchio

S
8/

qn‘) Uso multiplo su singolo paziente

=g Allineamento del coperchio al contenitore

Simboli sul tastierino | Descrizione

3};1(( Impostazione “pid freddo”

3k Impostazione “freddo”
-»)) (4— Impostazione compressione “normale”
=)~ Impostazione compressione “bassa”

@ Pulsante di accensione,/spegnimento

DESCRIZIONE DI POLAR CARE WAVE

Polar Care Wave & un dispositivo motorizzato per lo crioterapia e la compressione intermittente. £ stato
ripetutamente dimostrato che la crioterapia e la compressione motorizzata riducono il dolore, il gonfiore,
I'infiammazione e I'uso di narcotici nel postoperatorio a seguito di molte tipologie di interventi chirurgici, come
quell alla spalla, al ginocchio e alla schiena.

L'unita Polar Care Wave & composta da un contenitore, un set di tubi, coperchio con pompe, alimentatore e una
piastra per la compressione a freddo. La piastra per la compressione a freddo viene applicato alla zona lesa del
paziente e fornisce una crioterapia e pressoterapia intermittente. L'unitd eroga la crioterapia facendo circolare
I'acqua dal contenitore attraverso il tubo nella piastra a compressione a freddo. La terapia compressiva viene
erogata dalla pompa d'aria dell'unitd, che gonfia e sgonfia I'aria nella piostra a compressione a freddo, esercitando
una leggera compressione della piastra intomo alla zona interessata. La crioterapia e la pressoterapia possono
essere utilizzate insieme o indipendentemente I'una dall'altra, se preferite o prescritte da un operatore sanitario
autorizzato. Breg offre una famiglia di piastre per la compressione a freddo in grado di soddisfare tutte le esigenze
di rattamento (vedere pagina 12 per le opzioni complete di piastre per la compressione a freddo).
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Polar Care Wave pud essere utilizzato e gestifo da un paziente o da un assistente in un ambiente domestico o clinico.
Questi articoli sono inclusi:
Unita Wave

Coperchio

Alimentazione

Piastra per la compressione

a freddo (pud essere venduta
separatamente)

E mostrata la piastra per il ginocchio,
per le immagini dele alfre piastre
vedere pagina 12.

Breg Ice Bags

Accessori (venduti separatamente):

O

&

Adattatore a Y per ginocchio  Adattatore di alimentazione

5

Buste per il ghiaccio Breg



AVVERTENZE

A\ AVVERTENZE

A\ AVVERTENZE

Polar Care Wave pud raggiungere temperature tanto basse da provocare gravi lesioni, inclusa la necrosi cutanea
a futto spessore. Prima dell'so, sequire e leggere attentamente le istruzioni per I'uso e le istruzioni per
\I’applicuzione della piastra per la compressione a freddo (stampate su ogni piastra per la compressione a freddo).

/

Avvertenze generali

Fattori di rischio
cognitivi

| pazienti con uno dei seguenti fattori di rischio cognifivo devono utilizzare Polar Care
Wave esclusivamente sotto la diretta supervisione di un operatore sanitario o di un
assistente. Se il paziente presenta uno dei fattori di rischio cognitivo
sotto indicati, il controllo della pelle deve essere effettuato da un
operatore sanitario o da un prestatore di assistenza.

* Bambini softo i 18 anni e anzioni

*  Disabilita cognifive

*  Barriere comunicative

«  Uso di farmaci con effetti negativi sulla capacita mentale

o Ipovedenti

A\ AVVERTENZE

Avvertenze generali

Controllare
regolarmente la pelle

| pazienti variano in base alla sensibilita ol freddo; controllare regolarmente la

pelle sotto la piastra per la compressione a freddo (sollevandone il bordo) secondo
prescrizione, fipicamente ogni 1 o 2 ore. Non utilizzare I'unita Polar Care Wave se i
controlli della pelle sono ostacolati da una qualche barriera.

Interrompere |'uso e consultare immediatamente il proprio operatore sanitario se

si verificano reazioni avverse, quali: aumento del dolore, bruciore, aumento del
gonfiore, prurito, vesciche, aumento del rossore, scolorimento, ponfi, irritazioni e alfi
cambiamenti nell’aspetto della pelle, o altre reazioni identificate dal proprio operatore
sanitario.

Discutere il
trattamento con il
proprio operatore
sanitario avtorizzato

Informarsi presso il proprio medico curante sulle potenziali reazioni awverse e sulle
lesioni indotte dal freddo. Alcune condizioni mediche rendono pit probabili le lesioni
da freddo.

Utilizzare
esclusivamente come
prescritto

Non utilizzare questo dispositivo se non sono state ricevute istruzioni o se le stesse
non sono sfate comprese. Utilizzare solo secondo le istruzioni del proprio operatore
sanitario in merito alla frequenza, alla durata e alle impostazioni dell’applicazione di
freddo e compressione e alla durata delle pause tra un’applicazione e Ialtra, in merito
a quando e come controllare la pelle e alla durata totale del trattamento.

hi sensi della legge federale statunitense, si autorizza la vendita di questo dispositivo

solo agli operatori sanitari qualificati. | cuscinetti Polar Care Wave e i cuscinetti a

compressione a freddo sono multiuso, destinati esclusivamente all'uso personale

dietro prescrizione medica. La prescrizione deve comprendere:

* Lafrequenza, la durata e le impostazioni dell'applicazione del freddo e della
compressione

*  Durata delle pause tra un utilizzo e I'altro

*  (ome e quando controllare la pelle

*  Durata totale del tratfamento

Sicurezza generale

Le avvertenze continuano a pagina 9.

»  Tenere il set ditubi e i cavi lontani dal collo per evitare il rischio di
sfrangolamento.

Sesiriscontra una perdita o un flusso d'acqua costante da qualsiasi parte
dell'unitd, dei tubi o della piastra per compressione a freddo, interrompere I'uso
e contattare il Servizio Clienti Breg. L'umidit in eccesso potrebbe causare un
rischio di scivolamento o umidita indesiderata nel sito della lesione.

*  Non modificare, revisionare o eseguire interventi di manutenzione non
specificati su questa apparecchiatura o sugli accessori. Utilizzare esclusivamente
parti e accessori progettati per Polar Care Wave.

Non tenfare di sterilizzare in alcun modo I'unita Polar Care Wave né le piastre
per compressione a freddo.

* Installare e utilizzare questa apparecchiatura in un luogo lonfano da bambini e
animali domestici non sorvegliati.

«  Non utilizzare I'unit in un ambiente con molta polvere /lanugine, poiché
'eccesso di polvere/lanugine potrebbe provocare un’osfruzione nei tubi.
Non lasciare I'unit alla luce diretta del sole, poiché i raggi UV potrebbero
danneggiarla o scolorirla.

Il dispositivo non & destinato all’'uso con agenti anestefici.

AWISO AGLI UTILIZZATORI

In caso di incidente grave in relazione al dispositivo, inviare una segnalazione a Breg e all‘autoritd competente
dello Stato membro di residenza dell'utilizzatore e/o del paziente.

Le avvertenze continuano a pagina 9.
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AVVERTENZE

A\ AVVERTENZE

Avvertenze generali

Piasira per la
compressione a freddo

« Controllare con regolarita I'area di applicazione della terapi.

o Le piostre per lo compressione a freddo non sono sterili. | pazienti devono
applicare con cautela le piastre per la compressione a freddo sulle ferite aperte o
sulla pelle lacerata. Come minimo, fali aree devono essere pulite e deve esservi
applicato un bendaggio.

Lo piostra per la compressione a freddo deve essere controllata al fine di verificare
che le linge siano pulite per ogni trattamento. Se la piastra & sporca, pulia come
indicato nella sezione Pulizia a pagina 15.

o Verificare I'eventuale presenza di umidita sulla piasira per lo compressione a
freddo prima di posizionarla sulla pelle. Rimuovere I'umiditd prima dell'uso.

o Assicurarsi che l'involucro ferapeutico sia applicato correttamente prima di iniziare
qualsiosi terapia. Non awolgere le piastre per la compressione a freddo in modo
da limitare la circolazione sanguigna o il flusso di fluidi allinterno della piastra per
o compressione a freddo.

*  Non applicare dispositivi di fusione o restrittvi sulla piastra per la compressione a
freddo e sul set di tubi, poiché cid potrebbe impedire il corretto funzionamento e
limitare i controlli cutanei.

* | uscinetfi Polar Care Wave e i cuscinetti a compressione a freddo sono multiuso,
destinafi esclusivamente all'so personale. Il riutilizzo su altvi pazienti di piostre
per il solo uso personale pud comportare un rischio di infezione.

Avvertenze per la

crioterapia

Rischi dovufi al freddo

Se il rischio di lesioni indotte dal freddo supera i benefici della crioterapia, non
prescrivere Polar Care Wave.

Fattori di rischio linici

Se il paziente presenta uno dei sequenti fatiori di rischio clinico, I'uso di Polar Care Wave

pud provocare gravi lesioni indotte dal freddo, compresa la necrosi della pelle a pieno

spessore:

»  Sensibilifa patologica al freddo

« Comportamenti nocivi per la circolazione, compresi stato di malnutrizione, fumo e
consumo di tabacco, eccessivo consumo di caffeina, eccessivo consumo di alcool

*  Desensibilizzazione dell'area di applicazione del freddo a seguito di anestesia
locale o di anestesia fronculare regionale.

*  Diabete

o Chirurgia di mano/polso o di piedi/caviglia

*  Assunzione di farmaci che hanno un effetto negativo sulla circolazione vascolare
periferica, compresi gli inibitori dei recettori betaadrenegici e I'uso locale di
epinefrina (ad esempio nell’anestesia locale).

Le avvertenze continuano a pagina 9.

A\ AVVERTENZE

Avvertenze per la crioterapia

Riduzione del rischio
correlato al freddo

Se si prescrive questo prodotto a pazienti con fattori di rischio, considerare |'adozione di

misure speciali per confrollare il rischio, come ad esempio:

*  Raccomandare controlli della pelle pii frequenti. Se il paziente presenta fatfori di
rischio cognitivi, I'operatore sanitario o il caregiver devono provvedere al controllo
della pelle.

*  Richiede esami di follow-up pib frequenti

*  Aggiunta di una barriera isolante tra la piastra per la compressione a freddo e la
pelle

* Prescrivere applicazioni pit brevi, meno frequenti, o eliminare |'applicazione
notturna.

*  Prescrivere 'impostazione di una temperatura meno fredda (fiocco di neve pil piccolo/
Impostazione “freddo”)

Sito di applicazione

Una idratazione eccessiva nel sito di applicazione dovuta a sanguinamento o
sudorazione eccessivi o condensazione potrebbe aumentare il rischio di lesioni gravi
indotte dal freddo, compresa I necrosi della pelle a pieno spessore.

Avvertenze sulla pressoterapia

Rischi dovuti alla
compressione

Se il rischio di lesioni indotte dal freddo supera i benefici della crioterapia, non
prescrivere Polar Care Wave.

Fattori di rischio clinici

| pazienti che presentano uno dei seguenti fattori di rischio legati alla compressione devono
consultare un operatore sanitario prima dell'uso:
*  Neuropatie o problemi i vitalita dei tessuti (ad es. diabete, insufficienze arteriose

0 venose).
*  Pazienti posizionati in posizione supina litotomica per periodi di tempo prolungati
Scarsa circolazione

Riduzione del rischio
di compressione

Interrompere immediatamente la pressoterapia se si avverte un qualsiasi senso di disagio,
inforpidimento o formicolio dell‘arto e consultare il proprio medico curante.

ATTENZIONE
Non camminare con i tubi collegati alle piastre per la compressione a freddo. Sussiste un rischio di inciampo.

Se I'unifd & danneggiata o incrinata, inferrompere I'uso e contattare il Servizio Clienti Breg.

Non utilizzare acqua calda in questa unita. Potrebbe essere pericoloso o danneggiare |'unitd, poiché non &
stata progettata o testata per I'uso con acqua calda.

Con Polar Care Wave non utilizzare altri liquidi oltre allacqua o ai detergenti consigliati a pagina 15. In
questo modo si danneggia I'unita.

Non eseguire lu crioterapia senza acqua. L'utilizzo della crioterapia senza acqua pubd causare danni permanenti

alla pompa dell'acqua.
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ISTRUZIONI PER L'USO ISTRUZIONI PER L'USO

Impostazione con acqua e ghiaccio: Configurazione con accessori per le Buste per il ghiaccio Breg e acqua:

@ | Installare e utilizzare 'unita su una superficie piana per evitare che si ribalti Estrare eight (8) Buste per il ghiaccio Breg vuote dalla confezione

@ | Utiizzare esclusivamente le Buste per il ghiaccio Breg fornite con Polar
~‘ Care Wave.

[2) Riempire le eight (8) Buste per il ghiaccio Breg con acqua fino alla linea
di riempimento. Non riempire eccessivamente.

Shloccare la maniglia ruotandola verso la parte anteriore dell’unita.
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O | Rinwovere i coperchio e riempire il contenitore con acqua fino alla
linea di riempimento indicata.

Riempire fino alle linge indicate sull‘etichetta all‘infero del
contenitore. Per otfenere prestazioni ottimali, utilizare del ghiaccio ‘

a cubetti.

PRIMA AGGIUNGERE L'ACQUA
POI AGGIUNGERE IL GHIACCIO

Con questa unita & possibile utilizzare solo ghiaccio e acqua o quattro
(4) Buste per il ghiaccio Breg e acqua (vedere pagina 11 per lo

© | configuazione con gl accessor “Buste per il ghiocco Breg”). 3} Congelare le Buste per il ghiaccio Breg in freezer. Asciugare I'esterno

ATTENZIONE: Non riempire eccessivamente |'unitd con ghioccio della Busta per il ghiaccio Breg prima di riporla nel congelatore.

e acqua. | livelli appropriafi sono indicati dalle relaive efichette per
ghiaccio/acqua presenti nel confenitore. Un riempimento eccessivo
dell'nita pud provocare la fuoriuscita di acqua o impedire al
coperchio di chiudersi corretfamente.

@ | Installare e utilizzare I'uniti su una superficie piana per evitare che i ribalfi

Shloccare lo maniglia ruotandola verso la parte anteriore dell‘unita. PRIMA AGGIUNGERE ’ACQUA

(5] Togliere il coperchio e aggiungere acqua fino alla linea di riempimento del POI AGGIUNGERE LE BUSTE

contenifore.

Posizionare il coperchio sul contenitore facendo combaciare gli
[4) appositi adesivi di allineamento. B o o
Posizionare quattro (4) Buste per il ghiaccio Breg negli angoli del
O : i
contenitore, come illustrato.
A 4 (6]

Utilizzare solo ghiaccio e acqua o quattro (4) Buste per il ghiaccio Breg
€ acqua con questa unitd.

@ | Riposizionare il coperchio e bloccarlo ruotando la maniglia in posizione verticale o posteriore.

(5) Bloccare ruotando la maniglia verso I'alto o il basso secondo

I'immagine riportata sulla maniglic. Sostituire quattro (4) Buste per il ghiaccio Breg sciolte con quatiro (4) Buste per il ghiaccio Breg

(3) congelate ogni 4-5 ore o secondo necessitd. Quando si ufilizzano le Buste per il ghiaccio Breg, & possibile
aggiungere ghiaccio in cubetti al contenitore fino alla linea di riempimento del ghiaccio per ottimizzare
I'impostazione “pil freddo”.

(6] Ogni 6-8 ore 0 secondo necessitd, versare una quantita d'acqua sufficiente a riportare il livello dell'acqua
alla linea di riempimento originale e riempire nuovamente il ghiaccio fino alla linea del ghiaccio.

Alimentazione:

Continuare con le istruzioni per I'alimentazione elettrica a pagina 11.

(1) (ollegare I'alimentatore alla parete e I'altra
estremitd del cavo al coperchio.




ISTRUZIONI PER L'USO ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione della piastra per la compressione a freddo:
(Assicurarsi che il logo Breg e le istruzioni della piastra siano rivolti verso I'esterno, lontano
dal sito della lesione).

Collegamento e scollegamento della piastra per la compressione a freddo all’unita:

E mostrata la piastra per il ginocchio

0 Allineare i loghi Breg sui
2 connettori dei tubi e della piastra.
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Piastra standard / grande per
il ginocchio 2} Premere delicatamente i pulsanti
a molla blu.

N

Spingere i connetfori uno contro
© | I'aliro finché non emettono un
“dlic".

Piastra per I'anca

Scollegare la piastra per la compressione a freddo dall’unita premendo i pulsanti a molla blu e staccando
delicatamente i connettori.

(4 ]AR piastra per la compressione a freddo Breg Polar Care pud essere scollegata dall'unita mentre & in
funzione e i connettor si sigillano, impedendo all’acqua di fuoriuscire dai tubi. Nota: Un po” di gocciolamento

Piastra per la spalla durante il distacco dei connettori & normale.

Adattatore di alimentazione:

Per prima cosa, prendere alimentatore e I'adattatore appropriato dalla

I confezione.

Quindi, con le spine dell'alimentatore ripiegate in verticale (figura

a sinistra), allineare |'alimentatore ¢ I'adattatore a spina (figura a
destra). Assicurarsi che la tacca di chiusura sia in alto, altrimenti invertire
'adattatore.

Piastra per la schiena

Piastra per piede,/caviglia Infine, far scorrere delicafamente |'adattatore verso il basso finché non &

completamente incassato nell'limentatore.

Piastra universale
(utilizzare per ginocchio o
spall)

TYPEC TYPE |
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ISTRUZIONI PER L'USO

Tasto del tastierino:

Premere per uccendere/spegnere

COMPRESSION
@ ’ ®-) (4- (@R Normale

QR — Busso
Premere per passare a rotazione fra
compressione “normale” e “bassa” e “spento”.

Pit freddo —>3P1¢Z °
Freddo — S

Premere per passare a rofazione tra
“freddo”, “pil freddo” e “spento”.

Funzionamento dell’unita:

Premere il pulsante di accensione/spegnimento per avviare |'unitd. Il pulsante i llluminerd.

All'awio iniziale, I'unita viene impostata di default sulle impostazioni “pil freddo” e “normale”,
rispettivamente per la crioterapia e la pressoterapia.

Se I'unita & stata utilizzata in precedenza, I'impostazione predefinita sart |'ultima selezionata ol
momento dello spegnimento dell’unita.

Premere il pulsante del freddo per passare a rotazione tra “pit freddo”, “freddo” e “spento”.

" ou

Premere il pulsante di compressione per passare a rotazione tra “normale”, “bassa” e “spento”.

00

Premere il pulsante di accensione /spegnimento per spegnere |'unitd. Tutte le luci si spegneranno.

Le crioterapie e pressoterapie possono essere ufilizzate sia in contemporanea che in modo
indipendente le une dalle altre.

Se il pulsante di accensione,/spegnimento lampeggia continuamente, fare riferimento alla guida
alla risoluzione dei problemi a pagina 18.

Se il pulsante di accensione /spegnimento & acceso ed entrambe le terapie sono spente per pil di
15 minuti, 'unita si spegne automaticamente.

E possibile che si formi della condensa sul tubo e sulla piastra per la compressione a freddo,
soprattutto con le temperature ambientali piv elevate.

PULIZIA

A ATTENZIONE: Non applicare ol paziente una piastra per lo compressione a freddo durante la procedura

di pulizia. L'esposizione al defergente pud causare lesioni.

AVVISO CAUTELATIVO: Non applicare un getto diretto di liguido sul coperchio dell’unitd, non immergere

I'unitd e non lasciare che il liquido si depositi sulla parte superiore del coperchio. Il coperchio dell’unitd contiene tutta

I'elettronica dell’unifd.

Pulire se necessario o se nell'unitd sono presenti sporco o detriti. Se si utilizza acqua proveniente da un pozzo,
potrebbero essere necessarie pulizie pi frequenti.

Polar Care Wave — Superfici esterne
(contenitore, coperchio, tubo, piastra per la compressione a freddo e adattatore a Y)

Prodotti per la *  Sapone neutro
pulizia in ombiente | »  Acqua
domestico:

Prodoti per la pulizia | »  Utilizzare solo acqua e sapone neutro sulla piastra per lo compressione a freddo
in ambiente clinico: | »  Salviette disinfettanti monouso
e Ammonio quaternario

Procedura: *  Seguire le istruzioni e le precauzioni del produttore relative al defergente scelto.
*  Utilizzare un detergente selezionato e un panno morbido per pulire le superfici
del contenitore, del coperchio, dei tubi, dei connettori e della piastra per lo

compressione a freddo.
* Asciugare con un panno.

Polar Care Wave — Componenti interni
(sistema di pompaggio, tubazione interna, interno della piastra a compressione a
freddo e adattatore a Y)

Agenti di *  (andeggina
pulizia: o Acqua
Procedura: | Collegare la piastra per la compressione a freddo all'unitd.

o Fill the unit with cold tap water to the ice line and add 1/3 cup of bleach (5 tablespoons
or 79 milliiters).

+  Non aggiungere ghiaccio.

o Place the lid assembly on the cooler and run the cold therapy for at least 10 min.

o Stop the unit and tum off, disconnect the power supply and place the lid assembly in the
sink or drain.

o Raise the pad above the unit and roll the cold compression pad while sfill connected and
squeezing the water out of the pad, into the drain or sink.

e Disconnect the cold compression pad, pour the water out of the cooler, rinse and wipe dry.

15




CONSERVAZIONE

Conservazione dell’unita:

@ )| Ensure the unit s off and the power supply is disconnected.

CONSERVAZIONE

0 Remove the lid assembly from the unit and place it in
the sink or drain.

Rimuovere I'acqua dalla piastra per la compressione a freddo arrotolando la piastra mentre & ancora collegata
e spremendo I'acqua all‘infermo dell'unita. out of the pad, into the drain or sink.

Disconnect the cold compression pad.

Drain the cooler and wipe dry the unit.

e ®

6] Awolgere i tubi come illustrato e fissarli con le
cinghie.

(7 Non riporre I'unita se & ancora presente dell’acqua. Fare riferimento a pagina 20 per i requisiti ambientali
per una corretta conservazione dell’unita.

breg.com/wave
[l AL
(&
Scan QR Code for
instructional video.

CODICI ARTICOLO DEL PRODOTTO §
Codice prodotto Descrizione é
100716-000 PC Wave INTL =
(00003 Piastra Breg per la compressione a freddo, ginocchio L é
(00004 Piastra Breg per la compressione a freddo, spalla ;
(00005 Piastra Breg per la compressione a freddo, piede/caviglia %
(00013 Piastra Breg per la compressione a freddo, anca §
(00016 Piastra Breg per la compressione a freddo, universale
(00017 Piastra Breg per la compressione a freddo, ginocchio
(00020 Piastra Breg per la compressione a freddo, schiena
(00015 Borsa da trasporto Breg
100576-000 Adattatore a Y PC Wave per ginocchio
100582-000 Buste per il ghiaccio Breg
100717-000 Alimentazione di ricambio per PC Wave Infernazionale
100718-000 Kit adattatore alimentatore, INTL

GARANZIA

Breg, Inc. garantisce che questo prodotto non presenta difetti di fabbricazione, nei materiali e nell'idoneitd
all'so per 180 giomi dalla data di acquisto, nelle normali condizioni d'uso per cui & stato progettato.

Gli obblighi di Breg, Inc. in forza della presente garanzia sono limitati alla sosfituzione o alla riparazione delle
eventuali componenti difettose del prodotto. Qualsiasi garanzia esplicita o implicita, compresa la garanzia

di commerciabilitd e I'idoneitd a uno specifico uso, & limitata al periodo effetfivo di garanzia sopra indicato.
Non viene offerfa alcuna altra garanzia esplicita o implicita & nessuna affermazione del venditore, in parole o
azioni, cosfituird una garanzia.
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GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema

Possibili soluzioni

Nofifica lampeggiante
del pulsante

di accensione/
spegnimento

Riawviare 'unitd

o Spegnere I'unita premendo il pulsante di accensione,/spegnimento o
scollegando e ricollegando I'alimentazione dall'unita o dalla parete.

o Premere il pulsante di accensione/spegnimento per riaccendere |'unit.

o Premere i pulsanti di crioterapia e pressoterapia (se necessario) per
awviare le terapie desiderate.

*  Se la pressoterapia non funziona dopo aver premuto il pulsante di compressione
(la piastra per la compressione a freddo non sembra gonfiarsi o la spia
dell'impostazione della pressoterapia non & accesa), vedere le sezioni sulla
risoluzione dei problemi della pressoterapia a pagina 19.

*  Se la crioterapia non funziona dopo aver premuto il pulsante del freddo, vedere
la sezione Risoluzione dei problemi della crioterapia a pagina 19.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema

Possibili soluzioni

Il pulsante di
accensione/
spegnimento non
risponde

*  Verificare che la presa di corrente sia funzionante e che I'alimentatore sia
completamente inserito nella presa.

*  Verificare che la spina dell'alimentatore sia completamente inserita nel
coperchio dell‘unita.

*  Verificare che sia collegato I'alimentatore Polar Care Wave corretto (vedere pagina
20).

(rioterapia: 'acqua
non scorre fino

alla piastra per la
compressione a freddo
o la piastra non &
fredda

«  Verificare che il pulsante di accensione /spegnimento sia illuminato e che la
spia dell'impostazione della crioterapia su “piu freddo” o “freddo” & accesa per
indicare che la crioterapia & in funzione.

*  (ontrollare che i connettori blu ra la piastra per lo compressione a freddo el
tubo siano completamente inseriti con i loghi Breg allineati. Scollegare i connettori
blu e ricollegarli se necessario.

«  Attendere 10 minuti offinché la temperatura della piastra per lo compressione a
freddo i stabilizzi.

*  Verificare che I'unita disponga di ghiaccio e acqua a livelli adeguati.

*  Quando si utilizzano le Buste per il ghiaccio Breg, & possibile aggiungere ghiaccio
in cubetti al contenitore fino alla linea di riempimento del ghiaccio per ottimizzare
'impostazione “pib freddo”.

*  Sollevare I'unitd o un’altezza maggiore 0 uguale a quella della piastra per la
compressione a freddo puo aumentare il flusso d’acqua verso la piastra per lo
compressione a freddo.

o Verificare che il tubo e la piastra per la compressione a freddo non siano attorcigliati.

*  Rimuovere la piastra per lo compressione a freddo e stenderla in piano. Lasciare
che la piastra per la compressione a freddo si riempia d'acqua e riapplicarla.

Condensazione

*  Awolgere il materiale in modo lasco sulla piastra per la compressione a freddo
e sui tubi per ridurre ol minimo I"esposizione all'arig.

*  Proteggere il sito della ferita utilizzando una medicazione sterile con hariera
impermeabile. Le barriere accettabili includono un bendaggio da inserire sotto
il tutore simile  Webril™ (ARTG 371503), un bendaggio di garza simile a
Kerlix™ (ARTG 186369) o un bendaggio tubolare.

Nota: E possibile che si formi della condensa sul tubo e sulla piastra per la
compressione  freddo, soprattutto nei climi pit caldi. Posizionare uno strato di
tessuto sotto il contenifore per proteggere gli oggetti sotto I'unifd.

L'unitd perde dai
connettori blu

*  Scollegare le linguette blu sul connettore della piastra per la compressione a
freddo.

«  Verificare che i loghi Breg sui connettori blu siano allineati correttamente e
ricollegarli.

Pressoterapia: piastra
per la compressione
a freddo che non
comprime e non si
riempie d'aria.

Nota: Durante il funzionamento della pressoterapia, & normale che la compressione
gonfi e sgonfi continuamente la piastra. La durata di ogni ciclo di gonfiaggio-
sgonfiaggio & di circa 1 0 2 minufi.

*  Confermare che il pulsante di accensione/spegnimento & illuminato e che la spia
dell'impostazione della pressoterapia sia accesa su “normale” o su “bassa” per
indicare che la pressoterapia sia in funzione.

«  (ontrollare che i connettori blu tra la piastra per lo compressione a freddo e il
tubo siano completamente inseriti con i loghi Breg allineati. Scollegare i connettori
blu e ricollegarli se necessario.

«  Serrare la piastra per la compressione a freddo.
*  Verificare che il tubo e la piastra per la compressione a freddo non siano attorcigliati.

*  Rimuovere la piastra per lo compressione a freddo e stenderla in piano. Confrollare
se la piastra per lo compressione a freddo si sta gonfiando d'aria e riapplicarla.

Se il problema persiste, contattare il Servizio Clienti Breg al numero 1-800-321-
0607 o +1-760-795-5440 per ricevere assistenza.

Pressoterapia:

la piastra per la
compressione a
freddo non si sgonfia
correttamente

« Controllare che i connettori blu tra la piastra per la compressione a freddo e
tubo siano completamente inseriti con i loghi Breg allineati.

*  Scollegare i connettori blu, sgonfiare la picstra arrotolandola per rimuovere I'aria
¢ ricollegare i connettori blu se necessario.

Se il problema persiste, contattare il Servizio Clienti Breg al numero 1-800-321-
0607 o +1-760-795-5440 per ricevere assistenza.
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SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Specifiche elettriche (vedere anche la tabella dei test di immunita elettromagnetica a pagina 21)

Unitd valutata: 12V CC, TA
L'alimentazione & specificata come parte dell’apparecchiatura ME

Produttore: HDP Modello: HDP12-MD12010C  Uscita: 12 V CC, max. 1,0 A
Alimentazione di riserva: FRIWO Modello: FW8000M/12  Uscita: 12V CC, max. 1,0 A
Ingresso nominale: 100-240 V CA, 50-60Hz

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Specifiche fisiche

Peso:

2,3 kg (5 libbre) a vuoto, 7,3 Kg (16 libbre) riempito

Tabella di test dell'immunita elettromagnetica

Test di immunita

CEM standard di base

Livello di prova IEC 60601
(assistenza sanitaria domiciliare)

Progettato per essere conforme ai requisiti applicabili di: EN 60601-1,
edizione 3.1 e 60601-1-2, quarta edizione

Conformitd agli standard:

Classificazioni elettriche: Classe I, funzionamento continuo. Non adatto agli anestetici infiammabil.

Gruppo 1, Classe B.

Requisiti ambientali

Da-25°Ca5°Ce

Da 5 °Ca 35 °C con un'umidita relativa (UR) compresa tra il 10% e
90%, senza condensa;

Da >35°Ca 70 °C con una pressione del vapore acqueo fino a 50 hPa

Da5°Ca40°C (da 41 °F a 104 °F) con il 15-90% di UR senza
condensa, da 700 hPa a 1060 hPa

Uso infemo solo fino a 2.000 m di alfitudine

Non & necessario alcun tempo di riscaldamento fra il momento in cui

il Wave viene conservato alla temperatura minima di stoccaggio e il
momento in cui il prodotto viene ufilizzato.

Truspurlo e conservazione:

Esercizio:

Specifiche delle prestazioni

Vita utile prevista: 1 anno dalla data del primo utilizzo (unitd e accessori).

>7,2 °C (45 °F) all'impostazione “pid freddo”
> 10 °C (50 °F) all'impostazione “freddo”

Temperatura media di esercizio di un piastra
per la compressione a freddo Polar Care
Wave:

Nota: La piastra per piedi/caviglie con I'impostazione “freddo” puo funzionare o temperature superiori a 15,5 °C
(60 °F), fornendo solo una sensazione di raffreddamento.

Scariche elettrostatiche (ESD) IEC 61000-4-2 Contatto +/- 8 kV
Inaria + 2KV, +-4 kV, +-8kV £ 15kV
Compi EM RF irradiati EC 61000-4-3 10V/m
80 MHz - 2,7 GHz
80% AM a 1 kHz
Campi di prossimita da dispositivi | IEC 61000-4-3 Riferimento IEC 60601-1-2 tabella 9
di comunicazione wireless
radiofrequenza (RF)
Campi magnetici per frequenza EC 61000-4-8 30 A/m 50 Hz 0 60 Hz
nominale di rete
Transitori elettrici veloci/freni di | IEC 61000-4-4 +/-2kV per le linee di alimentazione
impulsi ad alfa frequenza Frequenza di ripetizione di 100 kHz
Tensioni impulsive /sovracorrenti | IEC 61000-4-5 +/-0,5KkV, +/- 1 kV da linea a linea
+/-0,5KV, +/-TkV, +/-2 kV da linea a terra
Disturhi condotti indotti da campi | IEC 61000-4-6 3V
RF 0,15 MHz - 80 MHz
6V nelle bande radio ISM e amatoriali tra
0,15 MHz e 80 MHz
80% AM a 1 kHz
Cali di tensione IEC 61000-4-11 0%UT0,5 ciclo
A0, 45,90, 135, 180, 225, 270 & 315 gradi
0% UT: 1 ciclo
70% UT: 25/30 cidli
Monofase: a 0 gradi
Interruzioni di tensione IEC 61000-4-11 0% UT: 250,300 cicli

Pressione di compressione media di picco della 50 mmHg all'impostazione “normale”

piastra per la compressione a freddo: 25 mmHg con I'impostazione “bassa”

20

Nota: UT rappresenta la tensione di rete prima dell’applicazione del livello del fest
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A SICUREZZA ELETTRICA PROMEMORIA SULLA DIMISSIONE PER GLI OPERATORI SANITARI =
= . . S " " Seguire questo promemoria prima della dimissione del paziente per il passaggio dal frattamento presso la struttura E
= *  Durante I'uso o la pulizia di Polar Care Wave, evitare di utilizzare sostanze infiommabili medica allilizzo domicliare =
= Infiommabil ¢ ossidanti. Non utilizzare in luoghi con vapori o gas infiammabili (ad es. anestetici : =
= infiommabil), alte concentrazion di ossigeno o ol ossidanti (ad es. protossido i 1. Screening del paziente. Effettuare uno screening del paziente per eventuali controindicazioni e/0 avvertenze [BS
= az0f0). applicabili. Se il paziente presenta controindicazioni (vedere Controindicazioni), non somministrare al =
[ ’ s N . . ; H ; . B =
) « Anche se I'unitd Polar Care & progetfata per confenere e pompare acqua, i componenti paziente alcun frattamento wn Polgr (are Wq\(e dl Breg. Se.ul paziente SI.[]pp|I([] una dellgz awverfenze =
& elettrici dell'unitd e I'alimentazione devono essere mantenuti asciutti. (vedere Awvertenze), determinare |'opportunitd di applicare il Polar Care di Breg a tale paziente. 2
Mantenere i « Non maneggiare I'alimentatore o il cavo eleftrico con le mani bagnate. 2. Istruzioni per I'uso. Istruire il paziente su come ufilizzare corteffamente Po,Iur.Cgrez. Wave di Breg. Cpnsulmre =
componenti elettrici o o ) ) le Istruzioni operative contenute nel presente documento e affisse presso I'unifd di trattamento di ciascun
S *  Conservare sempre I'unitd in un luogo in cui i collegamenti non possano cadere in aziente
asciutti e privi di - p .
detif acqua (ad es. vasca, lavandino, ecc.). N S o N
il ol et cadoro | el oo 3. Prescrizione. Fornire istruzioni al paziente in merito al protocollo prescritto dall‘operatore sanifario: frequenza,
* Sei collegamenti elettici cadono in acqua, non foccare alcuna parte del prodofto. livello di compressione, livello di temperatura e durata dell'utiizzo, durata delle pause tra un’applicazione e
« Scollegare la spina solo in corrispondenza dei collegamenti eleftici asciutt. Falfra, come e quando controllare la pelle e durata fofale del rattamento. In questo documerlto & incluso un
' - " ) — o — modello di protocollo (vedi pagina 24) da compilare e consegnare al paziente. La durata dell’applicazione,
Alimentazione * Utlizzore _escluswun}enlte | ullme“tutorg ornifo “,’f'? LU”'lm B.rehg Polar Core Wave. | lo temperatura e il livello di compressione possono variare a seconda del paziente. Se il paziente non prova
numero di modello & elencato nella sezione Speciche eleftiche o pagina 20. sollievo dal dolore, il medico pud aumentare la durata dell’applicazione e,/o regolare la temperatura e i livell di
o Tenere il cavo e I'alimentatore lontano da superfic riscaldate. compressione. Con I'aumentare dello durata dell’applicazione, deve aumentare la frequenza dei controlli della

pelle (vedere Avvertenze). Chiedere al paziente di fare delle pause spegnendo |'apparecchio per un deferminato

*  Non utilizzare mai questo prodotto se il cavo, I'alimentatore o la spina sono periodo di fempo

danneggiati, poiché cio comporta il rischio di scosse elettriche. o o o
4. Potenziali lesioni. Informare il paziente che I'uso improprio pud avere come conseguenza gravi lesioni

cutanee, compresa la necrosi della pelle a pieno spessore. Sottolineare I'importanza di seguire il protocollo
prescritto, di applicare correttamente la piastra per la compressione o freddo e di controllare la pelle.

«  Seil cavo, I'limentatore o la spina sono danneggiati, staccare la spina
confattare assistenza clienti Breg.

Interferenze * Questa unitd Polar Care Wave pud causare interferenze elefiromagnefiche o di alfro 5. Applicazione corretta delle piastre per la compressione a freddo. Indicare al paziente di utilizzare solo lo
ed emissioni fipo con alfri dispositivi elemigi. Bvitare di ,uﬁ'lizzure V'unitd Polar Care Wove adiacente piastra per la compressione o freddo Breg Polar Care Wave progettata per la parte del corpo da rattare;
eleftromagnefiche o impilata su are apporecchiature, poiché o potrebbe cousore un funzionamento altre piastre potrebbero non collegarsi o essere pid fredde, aumentando il rischio di gravi lesioni indotte dal
improprio dell unid o delle alfre apparecchiature. freddo, compresa la necrosi della pelle a pieno spessore. Non utilizzare I'unita Polar Care Wave se i controll
*  Le apparecchiature di comunicazione a radiofrequenza portafili non devono essere della pelle sono ostacolafi da una qualche barriera.
utlizzate a una distanza inferiore @ 30 cm da qualsiasi parte dell wnitd Polar Care 6. Controllo della pelle. Indicare ol paziente di controllare la pelle interessata dal frattamento secondo le
Wave, in quanto cio potrebbe comportare un deterioramento delle prestazioni del istruzioni del medico, tipicomente ogni 1 0 2 ore. Non utilizzare 'unitd Polar Care Wave se i controlli della
prodofto. pelle sono ostacolati da una qualche barriera.
* Luso di accessor o di un'alimentazione diversa do quella forita potrebbe 7. Inferruzione del trattamento. Indicare ol paziente di interrompere I'uso di Breg Polar Care Wave e di
provocare un aumento delle emissioni eleftromagnefiche o uno riduzione consultare immediatamente il proprio medico curante se si verificano reazioni avverse, quali: aumento del
dell'immunitd eleftromagnefica dell'unitd, con conseguenti malfunzionamenti. dolore, bruciore, aumento del gonfiore, prurito, vesciche, aumento del rossore, scolorimento, ponfi o alti

cambiomenti nell'aspetto della pelle.
Smaltimento 8. Documentazione. Fornire al paziente una prescrizione. La prescrizione deve comprendere:

Questo prodotto confiene componenti elefrii e non pub essere smalfito nei rifiut standard. ﬁ * Lo frequenza, la durata e le impostazioni dell'applicazione del freddo e della compressione
[

Smalie il orodloft bl e locdli *  Durata delle pause tra un utilizzo e I'altro
maltire il prodotto secondo le normative locali. « Come e quando controlare o pelle

*  Durata fofale del trattamento
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PROTOCOLLO

Protocollo per la compressione a freddo*

Periodo di Frequenza/Durata/ Frequenza/Durata/ Frequenza delle ispezioni

trattamento | Impostazione del freddo Impostazione della cutanee/intervalli tra un
compressione utilizzo e 'altro

Settimana 1

Settimane

2-4

Settimana 4+

*Da compilare da parte di un operatore sanifario autorizzato.

Discutere il trattamento con il proprio operatore sanitario autorizzato
Informarsi presso il proprio medico curante sulle potenziali reazioni averse e sulle lesioni indotte dal freddo. Alcune
condizioni mediche rendono il probabili le lesioni da freddo.

Utilizzare esclusivamente come prescritto

Non utilizzare questo dispositivo se non sono state ricevute istruzioni o se le stesse non sono state comprese.
Utilizzare solo secondo le istruzioni del proprio operatore sanifario in merito alla frequenza, alla durata e alle
impostazioni dell’applicazione di freddo e compressione e alla durata delle pause tra un’applicazione e I'alira, in
merito a quando e come controllare la pelle e alla durata totale del trattamento.

Ai sensi della legge federale statunitense, si autorizza lo vendita di questo disposifivo solo agli operatori
sanitari qualificati. | cuscinetti Polar Care Wave e i cuscinetti a compressione a freddo sono multiuso, destingti
esclusivamente all'uso personale dietro prescrizione medica. La prescrizione deve comprendere:

* Lafrequenza, la durata e le impostazioni dell’applicazione del freddo e della compressione

*  Durata delle pause tra un utilizzo e 'alfro

*  Come e quando controllare la pelle

*  Durata totale del trattamento

Controllare regolarmente la pelle

| pazienti variano in base alla sensibilita al freddo; controllare regolarmente la pelle sotto la piastra per lo
compressione a freddo (sollevandone il bordo) secondo prescrizione, tipicamente ogni 10 2 ore. Non utilizzare
I'unita Polar Care Wave se i controlli della pelle sono ostacolati da una qualche barriera.

Inferrompere 'uso e consultare immediatamente il proprio operatore sanitario se si verificano reazioni avverse,
quali: aumento del dolore, bruciore, aumento del gonfiore, prurito, vesciche, aumento del rossore, scolorimento,
ponfi, irifazioni e alfri cambiomenti nell’aspetto della pelle, o alire reazioni identificate dal proprio operatore
sanitario.

Informazioni di contatto

Assistenza Clienti Breg +1-800-321-0607 o +1-760-795-5440.

24



-,
SOBREG.
POLAR CARE WAVE

GEBRAUCHSANWEISUNG

breg.com/wave

..,ﬂEI

S

Scan QR Code for
instructional video.




-,
SOBREG.
POLAR CARE WAVE
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VORSICHT: Nach US-Bundesgesetz darf dieses Produkt nur von einer zugelassenen
medizinischen Fachkraft oder auf deren Anordnung hin verkauft werden.

Die Polar Care Wave und Kéiltekompressen sind nur zum Gebrauch bei einem Pafienten
bestimmt und werden auf Rezept ausgegeben.

Bei Produkt- oder sonstigen Fragen kontakfieren Sie den Breg-Kundendienst unter
+1 800 321 0607 oder +1 760 795 5440.
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GEBRAUCHSINDIKATIONEN

Das Polar Care Wave-System ist fir die Behandlung von postoperativen und akuten Verletzungen bestimmt,
um Odeme, Schwellungen und Schmerzen in Fillen zu lindern, in denen Kiilte und Kompression indiziert sind.
Es ist zur Verwendung durch oder auf Anweisung zugelossener medizinischer Fachkrfte in Krankenhéusern,
ambulanten Kliniken, Sporttrainingseinrichtungen oder zu Hause besfimmt.

KONTRAINDIKATIONEN

Patienten sollten das Polar Care Wave-System nicht verwenden, wenn bei lhnen die folgenden fortbestehenden

Erkrankungen vermutet oder beobachtet werden:

KONTRAINDIKATIONEN

Kompressionstherapie (Fortsetzung von Seite 2):

Klte- und Kompressionstherapie:

o Signifikante vaskuldre Beeintrdchtigung im
betroffenen Bereich (z. B. aufgrund von
Erfrierungen, Arteriosklerose, arterieller
Insuffizienz, Diabetes, vaskulrer Dysregulation
oder einer anderen vaskuldren ischiimischen
Erkrankung)

o Derzeitige Klinische Anzeichen fir
inflammatorische Phlebitis, Venengeschwiire
oder Cellulitis

o Jedwede signifikante Risikofaktoren oder
derzeitige Klinische Anzeichen einer Embolie
(z. B. Lungenembolie, Lungenddem, Himinfarkt,
Vorhofflimmenn, Endokarditis, Myokardinfarkt oder
embolische atheromatdse Plaque)

Tustiinde, bei denen ein erhthter vengser oder
lymphatischer Riickfluss in der betroffenen
Extremitiit nicht winschenswert st (z. B.
Lymphddem nach Brustkrebs oder einem
anderen lokalen Karzinom und/oder Metastasen
eines Karzinoms in der betroffenen Extremitit).

Hypertonie, Herzversagen, extrem niedriger
Blutdruck oder dekompensierte Herzinsutfizienz

Lokalisierte instabile Hauterkrankung (z. B.
Dermatifis, Venenligation, Gangrdn oder kiirzliche
Hauttransplantation) im befroffenen Bereich

Kiirzliche Zehenoperation im betroffenen Bereich

Episoden mif Lungenembolie

Lungenddem

Akute Venenentzindung (Thrombophlebitis)
Dekompensierte Herzinsuffizienz

Arterielle Dysregulation

Erysipele

Karzinom und Metastase eines Karzinoms in der
betroffenen Extremitit

Dekompensierte Hypertonie

Akute entziindliche Hauterkrankung oder
-infekfion

Vendse oder arterielle Verschlusskrankheit

Medizinische Indikationen, bei denen ein
erhdhter vendser oder lymphatischer Riickfluss
unerwinscht ist.

Mangelnde periphere Durchblutung
Schwere Arteriosklerose oder aktive Infektion

Kltetherapie:

Kompressionstherapie:

o Derzeitige klinische Anzeichen eines signifikanfen
peripheren Odems (z. B. Tiefvenenthrombose,
chronische Veneninsuffizienz, akutes
Kompartmentsyndrom, systemische vendse
Hypertonie, kongestive Herzinsuffizienz,
Zirthose /Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz)
im betroffenen Bereich

o Fine akute, instabile (unbehandelte) Fraktur im
betroffenen Bereich

«  Jegliche aktive lokale oder systemische Infektion

»  Sopordse Patienten oder mit Diabetes mellitus,
multipler Sklerose, mangelnder Durchblutung,
Riickenmarksverletzungen und rheumatoider
Arthritis

Bereiche mit Houtbeeintriichtigung oder
-schiden (beschadigte oder gefhrdete

Haut) die eine uneinheitliche Warmeleitung
iiber die Haut verursachen (z. B. offene
Wunden, Narbengewebe, Verbrennungen oder
Hauttransplantation). Offene Wunden mijssen
vor der Anwendung des Polar Care Wave-
Systems stefs verbunden werden.

Angenommene Nachweise einer kongesfiven
Herzinsuffizienz

Vorbestehende TVT
Tiefe akute Venenthrombose (Phlebothrombose)
Inflammatorischer Phlebitisprozess

Kontraindikationen bis Seite 3 fortgesetzt.

Bekannte himatologische Dyskrasien, die fiir
Thrombose anfillig machen (z. B. paroxysmale
Kiiltehimoglobinurie, Kryoglobulingmie,
Sichelzellkrankheit, Serumkilteaglutinine).

Gewebe, dos aufgrund einer kiirzlichen
Verletzung oder der Exazerbation einer
chronisch entziindlichen Erkrankung entziindet
ist.

Eingeschréinkte lokale Durchblutung oder
neurologische Beeintriichtigung (einschlieflich
Lahmung oder lokalisierter Einschrdnkung
aufgrund mehrerer chirurgischer Eingriffe oder
Diabetes) im betroffenen Bereich

Geistige oder
Kommunikationsheeintriichtigungen, die den
Patienten davon abhalten, korrektes und
zeitnahes Feedback zu geben.

Raynaud-Syndrom oder Kaltetiberempfindlichkeit
(Kalteurtikaria)

Dekompensierte Hypertonie im betroffenen
Bereich

Raynaud- Phdnomen oder andere vasospastische
Erkrankungen

Kilteallergie

Kilteagglutininstrungen wie paroxysmale
Kiiltehmoglobinurie

Morbus Biirger

Frostbeulen

Kryoglobulingmie

Sichelzellenandmie

Diabetes

Uberempfindiichkeit gegen Klte
Kilteverletzungen in der Krankengeschichte

Schwere kardiovaskuldre Erkrankung,
Taubheitsgefiihl der Haut,
Hyperkoagulationsstdrungen, mangelnde
Durchblutung, Schmerzempfindlichkeit der
Extremitditen, extrem niedriger Blutdruck, der
2u Unfiihigkeit fiihrt, verringertes Hautgefihl,
Venenligation, kiirzliche Hauttransplantation
oder Phdochromozytom
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ERKLARUNG DER SYMBOLE

Etiketten-
symbole

Beschreibung

Dies st ein Sicherheitshinweis-Symbol. Es wird verwendet, um auf mgliche Gefahren
hinzuweisen, die zu Personenschiiden fihren kénnen. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, die
mif diesem Symbol gekennzeichnet sind, um mdgliche Verletzungen oder den Tod zu vermeiden.

Typ BF, mit Korperkontakt

Gerdit der Schutzklasse Il

Siehe Gebrauchsanweisung

Kennzeichnung Schutzart IP22 gegen Eindringen: Schutz gegen feste Fremdkarper von
mindestens 12,5 mm Durchmesser sowie gegen schrig fallendes Tropfwasser bis 15 °.

Das Produkt st den drtlichen Vorschriften entsprechend zu enfsorgen.

-
\@ Breg-Logo
o
@ o) | Sperren/Entsperren des Deckels
GTI') Nur zum mehrfachen Gebrauch bei einem Patienten
\ .

Ausrichtung des Deckels mit dem Behilter

Tastenfeld-Symhole | Beschreibung

.'#IQ Kiltere Einstellung

3%5 Kalre Einstellung
-')) (*— Regulire Kompression
=)= Geringe Kompression

@ Ein-/Ausschalttaste

&~

BESCHREIBUNG DES POLAR CARE WAVE

Das Polar Care Wave ist ein motorisiertes Produkt, das Kiiltetherapie und intermittierende Kompression zur
Verfiigung sfellr. Es wurde wiederholt nachgewiesen, dass eine motorisierte Kaltetherapie und Kompression
postoperative Schmerzen, Schwellungen, Entziindung und die Anwendung von Betdubungsmitieln nach
verschiedenen chirurgischen Eingriffen, z. B. an Schulter, Knie und Riicken, reduziert.

Das Polar Care Wave-Produkt besteht aus einem Behilter, Schlauch, Deckel mit Pumpen, Netzteil und einer
Kiittekompresse. Die Kaltekompresse wird dem Patienten an der verletzten Stelle angelegt und lisfert eine
Kiilretherapie sowie eine infermittierende Kompressionstherapie. Das Produkt erzeugt die Kaltetherapie mittels
Tirkulation von Wasser aus dem Behiilfer durch den Schlauch in die Kaltekompresse. Die Kompressionstherapie wird
durch die Luftpumpe des Produkts erzeugt, die Luft in die Kiiltekompresse einbldst oder daraus abldsst und domit um
die betroffene Stelle herum einen sanften Druck ausiibt. Die Kailte- und Kompressionstherapie kdnnen zusammen
oder unabhdngig voneinander angewendet werden, wenn dies bevorzugt wird oder von einer zugelassenen
medizinischen Fachkraft verschrieben wurde. Breg bistet ein Sortiment an Kiiltekompressen an, um unterschiedlichen
Therapieanforderungen gerecht zu werden (umfassende Optionen fiir die Kaltekompresse finden Sie auf Seite 12).
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Das Polar Care Wave kann vom Patienten oder einer Betreuungsperson zu Hause oder in einer Klinischen Umgebung
verwendet werden.

Diese Artikel sind im Lieferumfang enthalten:
Wave-Geriit

Netzteil ﬂﬂ%@

Kaltekompresse (mdglicherweise

B separat erhdlflich)

Kniekompresse dargestellt, Abbildungen
anderer Kompressen auf Seite 12.

Breg Ice Bags
Zubehor (separat erhiiltlich):

B

<
Breg-Eisbeutel Y-Adapter fir Knie Netzteil
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A WARNHINWEISE

A\ ACHTUNG

Das Polar Care Wave-Gerdt kann so kalt sein, dass es schwere Verletzungen einschlieflich einer vollstindigen
Hautnekrose verursachen kann. Lesen Sie vor der Verwendung sorgfilfig die Gebrauchsanweisung sowie die
Anleitung zur Anpassung der Kaltekompresse (auf jede Kltekompresse aufgedruckt) und befolgen Sie sie.

\l

/

Allgemeine Warnhinweise

Kogniive
Risikofaktoren

Patienten mit irgendwelchen der folgenden kognitiven Risikofaktoren sollien das

Polar Care Wave nur unter direkter Aufsicht eingr medizinischen Fachkraft oder einer
Betreuungsperson verwenden. Falls bei dem Patienten irgendwelche der
folgenden kognitiven Risikofaktoren vorhanden sind, sollte das
medizinische Fachpersonal oder die Betreuungsperson Hautkontrollen
durchfishren:

*  Kinder unter 18 Jahren und Senioren

Kognitive Behinderungen

Kommunikationsharrieren

Medikamente, die eine negative Wirkung auf die geistige Leistungsfihigkeit haben
Sehbehinderung

Besprechen Sie die
Behandlung mit

Fragen Sie Ihre medizinische Fachkraft oder lhrem Therapeuten nach maglichen
unerwiinschien Reakfionen und kaltebedingten Schéiden. Bestimmte medizinische

::;:;:?;:f::e"e" Erkrankungen kannen die Wahrscheinlichkeit von durch Kalte verursachten Verletzungen
Fachkraft ethchen.
Verwenden Sie dieses Gerdt nicht, wenn Sie keine Gebrauchsanweisung
erhalten haben oder diese nicht verstehen. Nur gemdf den Anweisungen lhrer
medizinischen Fachkraft hinsichtlich der Haufigkeit, Daver und Einstellung der
Kiilte- und Kompressionsanwendung sowie der Pausen zwischen den Anwendungen,
der Haufigkeit der und Anweisungen zu den Hautinspekfionen sowie der
Gesomthehandlungsdauer anwenden.
Nur wie Nach US-Bundesgesetz darf dieses Produkt nur von einer zugelassenen Fachkraft
vorgeschrieben oder auf deren Anordnung hin verkauft werden. Die Polar Care Wave und
verwenden. Kiiltekompressen sind fir den mehrmaligen Gebrauch bei nur einem Patienten

bestimmt und werden auf Rezept ausgegeben. Diese Verschreibung muss Folgendes

beinhalten:

*  Die Haufigkeit, Daver und Einstellungen der Klte- und
Kompressionsanwendung

*  Verwendungsldnge und Pausen zwischen den Verwendungen

«  Haufigkeit der Hautinspektionen und Anweisungen hierfiir

*  Gesamthehandlungsdauer

A WARNHINWEISE

Allgemeine Warnhinweise

Die Haut regelmiifig
konirollieren

Verschiedene Patienten weisen eine unferschiedliche Kilteempfindlichkeit auf.
Inspizieren Sie deshalb die Haut unter der Kdltekompresse wie vorgeschrieben
(Rand hochheben), im Allgemeinen alle 1 bis 2 Stunden. Verwenden Sie das Polar
Cm?j Wave-Gerdt nicht, wenn die Hautkontrollen durch eine Barriere behindert
werden.

Brechen Sie die Therapie ab und fragen Sie umgehend Ihre medizinische Fachkraft,
wenn eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen auftritt/auftreten:
vermehrte Schmerzen, Brennen, stiirkere Schwellung, Jucken, Blasen, vermehrte
Rdtung, Verfrbung, Beulen, Reizung oder andere Verdnderungen im Aussehen der
Haut.

Allgemeine Sicherheit

Warnhinweise bis Seite 9 fortgesetzt.

Schlauch und Kabel vom Hals fernhalten, um Strangulierungsrisiken zu
vermeiden.

»  Wenn ein Leck oder ein stetiger Wasserstrom aus irgendeinem Teil
des Geriits, dem Schlauch oder der Kaltekompresse beobachtet wird,
die Verwendung einstellen und den Breg-Kundendienst kontakfieren.
Uberschiissige Flissigkeit kannte zur Rutschgefahr oder Feuchtigkeit an der
Verletzungsstelle fiihren.

»  Dieses Gerdt und sein Zubehdr nicht verdnder, warten und keine
nicht vorgeschriebene Instandhaltungsarbeiten daran durchfishren. Nur
Komponenten und Zubehirteile verwenden, die fiir das Polar Care Wave
bestimmf sind.

»  Nicht versuchen, dass Polar Care Wave oder die Kiliekompresse auf
irgendeine Weise zu sterilisieren.

*  Dieses Gerdt an einem fiir unbeaufsichtigte Kinder und Haustiere
unzugdinglichen Ort einrichten und verwenden.

Das Gert nicht in Umgebungen verwenden, in denen grofie Mengen
an Staub,/Fusseln vorhanden sind, da es durch ibermaigen Staub/
Fusseln verstopfen kann. Darauf achten, dass das Gerdt nicht tber lingere
Leit direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, do UV-Licht zu Schéden oder
Verfdrbungen am Gert fishren kann.

*  Das Produkt ist nicht zur Verwendung mit Betdubungsmitteln bestimmt.

HINWEIS FUR ANWENDER

Schwerwiegende Vorfille in Bezug auf das Produkt sind Breg und der zustiindigen Behrde des Mitgliedstaats, in

dem der Anwender und/oder Patient ansiissig ist, zv melden.

Warnhinweise bis Seite 9 fortgesetzt.

7
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A WARNHINWEISE

Allgemeine Warnhinweise

Kiltekompresse

Inspizieren Sie den Therapiebereich regelmfig.

Kaltekompressen sind nicht steril. Patienten sollfen bei der Anwendung der
Kiittekompressen tiber offenen Wunden und verletzter Haut Vorsicht walten lassen.
Diese sollten mindestens gereinigt und bandagiert werden.

*  Kltekompressen sind vor jeder Behandlung auf Sauberkeit zu iiberpriifen.
Wenn die Kompresse schmutzig ist, wie im Abschnitt , Reinigung” auf Seite 15
angegeben reinigen.

*  Die Kaltekompresse vor dem Anlegen an der Haut auf Feuchtigkeit
iberprisfen. Eventuelle Feuchtigkeit vor der Anwendung entfernen.

Darauf achten, dass der Therapiewickel korrekt angelegt ist, bevor die
Therapie eingeleitet wird. Die Kiltekompresse nicht so wickeln, dass dadurch
die Durchblutung oder der Fliissigkeitsstrom innerhalb der Kiltekompresse
beeintrichtigt wird.

*  Keine Gipsverbinde oder einschriinkende Vorrichtungen dber der Kaltekompresse
und dem Schlouch-Set anbringen, da dies einen ordnungsgemiifien Betrieb
verhindern und Hautkontrollen erschweren kannte.

*  Die Polar Care Wave und Kiilrekompressen sind fiir den mehrmaligen Gebrauch
bei nur einem Patienten bestimmt. Die Wiederverwendung von Einzelpatienten-
Kompressen kann zu Infekfionen fishren.

Warnhinweise zur

Kiltetherapie

Gefahren durch Kilte

Verschreiben Sie Polar Care Wave nicht, wenn das Risiko von durch Klte verursachten
Verletzungen die Vorteile der Kaltetherapie Giberwiegt.

Klinische
Risikofakioren

Wenn der Patient einen der folgenden Klinischen Risikofakforen aufweist, kann die

Anwendung des Polar Care Wave zu schweren Verletzungen fishren, die durch Kiilte

verursacht werden, einschlieBlich einer Vollhautnekrose:

*  Pathologische Kilteempfindlichkeit

*  Verhaltensweisen, die sich negativ auf den Kreislauf auswirken, u. a. schlechter
Emihrungsstatus, Rauchen und Tabakkonsum, ibermiifliger Koffeinkonsum und
iibermiBiger Alkoholkonsum

*  Desensibilisierung des Kaltanwendungsbereichs aufgrund drtlicher Betiubung oder
regionaler Nervenblockaden

*  Diabetes

*  Hond-/Handgelenks- oder Fu:-/FuBgelenkseingiffe

*  Medikamente, die eine negative Wirkung auf die periphere Geftdurchblutung
haben, u. a. Beta-Rezeptorenblocker und lokale Epinephrinanwendung (wie in
Lokalandisthefika)

Warnhinweise bis Seite 9 fortgesetzt.

A WARNHINWEISE

Warnhinweise zur

Kltetherapie

Reduzierung von
Gefahren durch Kilte

Wenn Sie dieses Produkt fir Patienten mit Risikofaktoren verschreiben, sollten Sie

besondere Mafinahmen ergreifen, um das Risiko zu konfrollieren, z. B.

*  Hiufigere Hautkontrollen empfehlen. Falls der Patient irgendwelche der oben
aufgefiihrten Risikofaktoren aufweist, sollte die medizinische Fachkraft oder
Betreuungsperson Hautkontrollen durchfishren

*  Hiufigere Nachsorgeuntersuchungen vorschreiben

« Fine Isolierungsharriere zwischen die Kaltekompresse und der Haut hinzufiigen

* Fine kiirzere Anwendungsdauer oder weniger haufige Anwendung verschreiben
oder die ndchtliche Anwendung eliminieren

*  Die wirmere Temperatureinstellung verschreiben (Klginere Schnesflocke,/, kalre”
Einstellung)

Anwendungsstelle

Ubermiifige Feuchtigkeit an der Anwendungsstelle durch iibermaBige /s Blutungen,
Schwitzen oder Kondensation kann das Risiko schwerer, durch Klte verursachter
Verletzungen einschlieBlich Vollhautnekrose erhhen.

Warnhinweise zur

Kompressionstherapie

Gefahren durch Verschreiben Sie Polar Care Wave nicht, wenn das Risiko von Verletzungen die
Kompression Vorteile der Kompressionstherapie iberwiegt.
Wenn beim Patienten die folgenden Kompressionsrisikofaktoren vorhanden sind, vor der
Verwendung eine medizinische Fachkraft fragen:
Klinische *  Neuromyopathien oder Probleme mit der Gewebeviabilitdt (z. B. Diabetes,
Risikofaktoren arterielle oder vendse Insuffizienz)

* liingere Positionierung des Patienten in der Steinschnitflage
*  Mangelnde Durchblutung

Reduzierung von

Wenn Sie Beschwerden, Taubheit oder Kribbeln in den Gliedmafie verspiiren, die

Eefuhren'durch Kompression sofort einstellen und Ihre medizinische Fachkraft fragen.
ompression
VORSICHTSHINWEISE

«  Nicht gehen, wenn der Schlauch an der Kéltekompresse angebracht ist. Dies ist eine Stolpergefahr.

* Wenn das Produkt beschiidigt ist oder Risse aufweist, die Verwendung einstellen und den Breg-Kundendienst

kontakfieren.

In diesem Produkt kein heiBles Wasser verwenden. Dies kann eine Gefahr darstellen oder das Produkt
beschidigen, da dieses nicht fir die Verwendung mit Heifwasser bestimmt ist oder getestet wurde.

*  Mit dem Polar Care Wave keine anderen Fliissigkeiten als Wasser oder die auf Seite 15 empfohlenen
Reinigungsmittel verwenden. Andernfalls wird das Produkt beschiidigt.

*  Die Kiltetherapie nicht ohne Wasser durchfiihren. Wenn die Kaltetherapie ohne Wasser angewendet wird,
kann die Wasserpumpe dadurch daverhaft geschidigt werden.
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BEDIENUNGSANLEITUNG BEDIENUNGSANLEITUNG

=4 | Einrichtung mit Wasser und Eis: Einrichtung mit Breg-Eisbeutel-Zubehor und Wasser: S

=4 | @ | Dos Geriit auf einer ebenen Oberfliiche einrichten und betreiben, damit es nicht umkippt. . , [ e [ . =

Z - : : — : (1) eight (8) Breg-Eisbeutel aus der Verpackung nehmen. Nur Breg- &

= Den Tragebiigel entriegeln, indem Sie ihn zur Vorderseite des |- Eisheutel verwenden, die mit dem Polar Care Wave geliefert wurden. =

= 0 Gerts hin drehen. @ =

= Den Deckel abnehmen und den Behdlter bis zur angezeigten | ‘ <
Wasserstandslinie mit Wasser fiilen. e U eight (8) BregEisbeutel bis zur Fillinie mit Wasser auffllen. Nicht X

Den Behilter bis zu den Linien auf der Kennzeichnung im 20 vl Wasser eifillen.

Inneren fiillen. Fir optimale Ergebnisse Eiswiirfel verwenden. ‘

Uoog

ZUNACHST WASSER HINZUFUGEN
DANACH EIS HINZUFUGEN

Mit diesem Gerdit nur Eis und Wasser oder vier (4) Breg-Fisheutel
und Wasser verwenden (Informationen zur Einrichtung mit Breg-
© Fisheutel-Zubehdr finden Sie auf Seite 11).

VORSICHT: Filllen Sie nicht zu viel Eis und Wasser ein. Die
richtige Menge ist durch die Eis/Wasser-Kennzeichnung im
Behilter angezeigt. Wenn zu viel Eis und Wasser eingefillt
wird, kann dies dazu fishren, dass Wasser austritt oder der
Deckel nicht richtig schlieft.

3) Die Breg-Fisheutel im Gefrierschrank gefrieren lassen. Die Breg-
Eisbeutel abtrocknen, bevor Sie sie in den Gefrierschrank legen.

@ | Dos Geriit auf einer ebenen Oberfldche einrichten und betreiben, damit e

Den Tragebiigel entriegeln, indem Sie ihn zur Vorderseite des Gertifs | iicusT wasSER HINZUFijGEN
@ | hin drehen. DANACH EISBEUTEL HINZUFIIGEN
Den Deckel abnehmen und Wasser bis zur Fillinie im Behlter hinzufiigen.

Den Deckel unter Beachtung der Ausrichtungs-Aufkleber

o anbringen. Vier (4) Breg-Eisheutel wie gezeigt in die Ecken des Behilters legen.
@ | it diesem Gerit nur s und Wasser oder vier (4) Breg-Eisheutel und
O Wasser verwenden.
A4

(7} Den Deckel wieder anbringen und verriegeln, indem Sie den Tragehiigel in die aufrechte oder

Den Deckel verrigeln, indem Sie den Tragebiigel wie auf der riksaiig Position drghen.

© | Abhildung am Tragebiigel angegeben in die aufrechte oder
riickseitige Position drehen.

Die vier (4) geschmolzenen Breg-Eisheutel alle 4-5 Stunden oder je nach Bedarf durch vier (4)
@ | gefrorene Breg-Fisheutel ersetzen. Wenn Sie die Breg-Fisheutel verwenden, kannen Sie auch Eiswiltfel
bis zur Fiilllinie in den Behdlter geben, um die kiltere Einstellung zu optimieren.

6 Alle 6-8 Stunden oder je nach Bedarf genug Wasser abgieBen, um den Wasserstand auf die Netzteil:

urspriingliche Wasserfilllinie zu bringen, und Eis bis zur Eislinie einfillen.

Fahren Sie mit der Anleitung zum Netzteil auf Seite 11 fort. o Das Netzteil mit einer Netzsteckdose und das

andere Ende mit dem Deckel verbinden.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Anlegen der Kltekompresse
(Achten Sie darauf, dass das Breg-Logo und die Anleitung auf der Kompresse von der
Verletzungsstelle weg nach auflen zeigen)

BEDIENUNGSANLEITUNG

Anschlieflen und Abtrennen der Kéltekompresse am Geriit:

Kniekompresse,
Standardgrafe /grof

N

Die Breg-Logos am Schlouch und
@)/ on den Kompressenanschlissen
mifeinander austichten.

Knee Pad Shown

0 Die blaven Klammern leicht nach
unten driicken.

Hiftkompresse

Die Verbinder zusammenstecken,
©)| bis ein Klickgeriusch zu haren
ist.

Schulterkompresse

vorsichtig auseinanderziehen.

Um die Kaltekompresse vom Gerdt abzutrennen, auf die blaven Klammern driicken und die Verbinder

(4 JH Breg Polar Care-Kdltekompresse kann vom Geriit abgetrennt werden, wahrend dieses lduft. Die
Verbinder dichten ab und verhinder so, dass Wasser aus dem Schlauch austritt. Hinweis: Es ist normal,
dass beim Abtrennen etwas Wasser heraustropft.

Riickenkompresse

FuB-/FuBgelenkkompresse

Universalkompresse
(fiir Knie oder Schulter
verwenden)

Netzteil:

s

Nehmen Sie zundchst das Netzteil und den entsprechenden
Steckadapter aus der Verpackung.

Richten Sie dann das Netzteil mit den Versorgungssteckem in
verfikaler Richtung (links gezeigt) mit dem Steckadapter (rechts
gezeigt) aus. Darauf achten, dass sich die Verriegelungskerbe oben
befindet. Anderenfalls den Steckeradapter umdrehen.

Schieben Sie den Adapter zuletzt vorsichtig nach unten, bis er
unten vollstindig im Nefzteil steck.

TYPEC

TYPE | TYPEG
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Erkldrung des Tastenfelds:

Zum Ein- bzw. Ausschalten driicken

COMPRESSION
’ ) (- <M
LEDICR " Gering

Driicken, um zwischen reguldr,
gering und aus umzuschalten

Driicken, um zwischen kilter,
kalt und aus umzuschalten

Bedienung des Geriits:

Die Ein-/Ausschalttaste dricken, um das Gerdt einzuschalten. Nun wird die Taste beleuchfet.

Beim erstmaligen Einschalten ist das Gerit fiir die Kaltetherapie standardmafig auf die kiltere
© | Finstellung und fiir die Kompressionstherapie auf die reguldre Einstellung geschalfet.

Waurde das Geriit zuvor bereits genutzt, werden standardmiBig die beim Ausschalten zuletzt
ausgewhlten Einstellungen verwendet.

@ Die Kltetaste driicken, um zwischen , klfer”, ,kalt” und ,aus” umzuschalten.

© | Die Kompressionstaste driicken, um zwischen , requlir”, ,gering” und ,.aus” umzuschalten.

Die Ein-/Ausschalttaste driicken, um das Gerdt auszuschalten. Die gesamte Beleuchtung erlischt.

*  Die Kalfe- und Kompressionstherapien kdnnen gleichzeitig oder unabhingig voneinander verwendet
werden.

o Wenn die Ein-/Ausschalttaste durchgiingig blinkt, siehe , Fehlerdiagnose” auf Seite 18.

* Wenn die Ein-/Ausschalttaste eingeschaltet ist und beide Therapien linger als 15 Minuten
ausgeschaltet sind, schaltet sich das Gerdit automatisch aus.

o Esist maglich, dass sich am Schlauch und an der Kaltekompresse etwas Kondensat bildet, vor
allem in Gegenden mit warmerem Klima.

REINIGUNG

A ACHTUNG: Die Kiiltekompresse darf wihrend der Reinigung keinen Kérperkontakt mit dem Patienten
haben. Der Kontakt mit Reinigungsmitteln kann zu Verletzungen fishren.

VORSICHT: Vermeiden Sie einen direkten Fliissigkeitsstrom auf den Deckel des Geriits, tauchen Sie den Deckel
nicht in Flissigkeit ein und verhinder Sie Flissigkeitsansammlungen auf dem Deckel. Der Gerdtedeckel enthilt
die gesamte Elektronik des Gers.

Reinigen Sie das Gerdt nach Bedarf oder wenn om Gerdt Schmutz oder Ablagerungen vorhanden sind. Bei
Verwendung von Brunnenwasser kann eine haufigere Reinigung erforderlich sein.

Polar Care Wave — Aufenfliichen
(Behiilter, Deckel, Schlauch, Kiiltekompresse und Y-Adapter)

Reinigungsmittel fir | »  Milde Seife
die Anwendungzv |« Wasser
Hause:

Reinigungsmittel fir | «  An der Kaltekompresse nur milde Seife und Wasser verwenden
Klinikumgebungen: | ¢  Einweg-Desinfektionstiicher
*  Quartiire Ammoniumverbindung

Vorgehensweise: »  Befolgen Sie die Anleitung und Vorsichtshinweise des Herstellers fir das
gewdhlte Reinigungsmittel.

*  Verwenden Sie das ausgewhlte Reinigungsmittel und ein weiches Tuch, um
die Oberfldchen des Behdlters, Deckels, Schlauchs, der Verbinder und der
Kiltekompresse abzuwischen.

*  Trockne Sie sie ab.

Polar Care Wave — Innenkomponenten
(Pumpensystem, Schlauchinnenseite, Innenseite der Kéltekompresse und Y-Adapter)

Reinigungsmittel: o (hlorbleichlauge
o Wasser
Vorgehensweise: *  Verbinden Sie die Kaltekompresse mit dem Gert.

o Fill the unit with cold tap water to the ice line and add 1/3 cup of bleach (5
tablespoons or 79 mililiters).

*  Fiigen Sie kein Eis hinzu.

o Place the lid assembly on the cooler and run the cold therapy for at least 10 min.

o Stop the unit and tun off, disconnect the power supply and place the lid
assembly in the sink or drain.

*  Raise the pad above the unit and roll the cold compression pad while still
connected and squeezing the water out of the pad, info the drain or sink.

*  Disconnect the cold compression pad, pour the water out of the cooler, rinse and
wipe dry.




AUFBEWAHRUNG ARTIKELNUMMERN FUR DAS PRODUKT %
=
=Y | AUFBEWAHRUNG Artikelnummer Beschreibung %
% @ )| Ensure the unit s off and the power supply is disconnected. 100716000 PC Wave INTL g
E (00003 Breg Kltekompresse, Knie, L %
= (00004 Breg Kiltekompresse, Schulter %
) Remove the lid assembly from the unit and place it in (00005 Breg Kdltekompresse, Fu/FuBgelenk E
the sink or drain. (00013 Breg Kaltekompresse, Hilfte %
(00016 Breg Kiltekompresse, Universell
(00017 Breg Kiiltekompresse, Knie
Das Wasser aus der Kailtekompresse entfernen, indem Sie die Kaltekompresse aufrollen, wihrend sie noch 00020 Breg Kltekompresse, Riicken
©)| it dem Geriit verbunden ist, um dos Wasser in den Behilter zuriickzudriicken. out of the pad, info the drain
o sk (00015 Breg-Tragebeutel
@) Disconnect the cold compression pad. 100576000 PC Wave YAdapter fir Knie
© | Drain the cooler and wipe dry the unit. 100582000 Breg-Eisbeutel
) ! 100717-000 Internationales Ersatz-Netzteil fiir das PC Wave
6] Den Schlauch wie gezeigt aufrollen und mit einem 100718000 NefateibAdopter i, INTL
Riemen befestigen. (§ =
j GEWAHRLEISTUNG
17 Nicht mit Wasser gefullt aufbewahren. Auf Seite 20 finden Sie Informationen zu den erforderlichen Breg, Inc. gewtihrleistef fir 180 Tage nqch Kuuqufum U“d bei"norma|er Verwendpng, dass dieses Produkt
Lagerbedingungen. frei von Herstellungsmngeln und Materialfehlern ist und sich fiir den oben beschriebenen, vorgesehenen

Iweck eignet. Diese Gewdhrleistung gilt nur dann, wenn das Produkt sachgemdf verwendet wird.

breg.com/wave Die Verpflichtung von Breg, Inc. unter dieser Gewihrleistung ist auf den Ersatz oder die Reparatur von

Eﬁ'ﬂm defekten Teilen des Produkts beschrinkt. Alle ausdriicklichen oder stillschweigenden Gewdhrleistungen,
n einschlieBlich der Gewdhrleistung der Markifdhigkeit und Eignung fiir einen bestimmten Zweck, sind auf

O die tatsiichliche, oben angegebene Dauer der Gewdhrleistung beschrdnkt. Es wird keine andere, weder

Scan QR Code for ausdriickliche noch stillschweigende Gewdhrleistung erteilt und keine Versicherungen,/Erkldrungen von

instructional video.

Handlern, weder miindlich noch schriftlich, stellen eine Gewdhrleistung dar.



e}
A
o
—
[3-]
=
[=]
=
farsr}
—
==
farsr}
o

FEHLERDIAGNOSE

Problem

Méagliche Losungen

FEHLERDIAGNOSE
Problem Magliche Losungen
Ein-/Ausschalttaste | »  Starten Sie das Gerdt neu.

blinkt als Hinweis

o Schalten Sie das Gerdt aus, entweder indem Sie die Ein-/Ausschalttaste
driicken oder indem Sie das Netzteil von der Steckdose oder vom Gerdit
trennen und wieder anschlieBen.

o Driicken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um das Gerdt wieder einzuschalfen.

o Driicken Sie (ggf.) auf die Tasten fiir die Kompressionstherapie, um die
gewiinschten Therapien einzuleiten.

«  Wenn die Kompressionstherapie nach Driicken der Kompressionstaste nicht
funktioniert (die Kdltekompresse scheint sich nicht aufzublosen oder das
Ldmpchen fiir die Kompressionstherapieeinstellung leuchtet nicht), konsultieren
Sie die Abschnitte zur Fehlersuche bei der Kompressionstherapie auf Seite 19.

*  Wenn die Kaltetherapie nach Driicken der Kaltetaste nicht funktioniert,
konsultieren Sie den Abschnitt zur Fehlersuche bei der Kiltetherapie auf Seite 19.

Die Ein-/
Ausschalttaste
reagiert nicht

*  Vergewissem Sie sich, dass die Steckdose Strom hat und das Netzteil richtig an
der Steckdose angeschlossen ist.

*  Vergewissem Sie sich, dass das Netzteil bis zum Anschlag in den Deckel des
Gerdts eingesteckt ist.

* Vergewissern Sie sich, dass fir das Polar Care Wave das richtige Netzteil verwendet
wird (sihe Seife 20).

Kondensation

*  Wickeln Sie Stoff locker um die Kiiltekompresse und den Schlauch, um den
Luftkontakt zu minimieren.

«  Schiitzen Sie die Wundstelle mit einem sterilen Verband mit wasserdichter
Barriere. Akzeptable Barrieren sind unter anderem ein Verband zur Verwendung
unter Gipsverbdnden wie Webril™ (ARTG 371503), ein Mullverband wie
Kerlix™ (ARTG 186369) oder ein Schlauchverband.

Hinweis: Es ist méglich, dass sich am Schlauch und an der Kaltekompresse etwas
Kondensat bildet, vor allem in Gegenden mit warmerem Klima. Legen Sie unter den
Behilter eine Stofflage, um Gegenstiinde unter dem Gerdt zu schiitzen.

An den blaven
Verbindern tritt
Wasser aus

*  Trennen Sie die blaven Laschen am Verbinder der Kiiltekompresse ab.

*  Vergewissem Sie sich, dass die Breg-Logos an den blaen Verbindem korrekt
aufeinander ausgerichtet sind, und verbinden Sie sie emeut.

Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich unter
+1 800 321 0607 oder +1 760 795 5440 an den Breg-Kundendienst.

18

Kiiltetherapie: Es flieft
kein Wasser in die
Kiltekompresse oder
die Kompresse wird
nicht kalt

* Vergewissem Sie sich, dass die Ein-/Ausschalttaste leuchtet und das Licht fir die
Kiiltetherapie , kalter” oder ,kalt” eingeschaltet ist und damit angibt, dass die
Kiiltetherapie funkfioniert.

» Vergewissern Sie sich, dass die blaven Verbinder zwischen der Kaltekompresse und dem
Schlauch vollstindig eingesteckt sind und dass die Breg-Logos mifeinander ausgerichtet
sind. Trennen Sie die blauen Verbinder bei Bedarf ab und bringen Sie sie wieder an.

« Warten Sie 10 Minuten, bis sich die Temperatur der Kaltekompresse stabilisiert hat.
* Vergewissem Sie sich, dass das Geriit eine angemessene Menge Eis und Wasser enthilt.

*  Wenn Sie die Breg-Eisheutel verwenden, knnen Sie auch Eiswiirfel bis zur Filllinie
in den Behdlter geben, um die kiltere Einstellung zu optimieren.

* Wenn das Gerdt auf derselben Hahe wie die Kiltekompresse oder hther platziert
wird, kann dies dozu fishren, dass mehr Wasser in die Kaltekompresse flieft.

« Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch und die Kftekompresse nicht abgeknickt sind.

*  Nehmen Sie die Kiiltekompresse ab und legen Sie sie flach hin. Warten Sie, bis sich
die Kaltekompresse mit Wasser gefiillt hat, und legen Sie sie danach wieder an.

Kompressions-therapie:
Die Kiiltekompresse
erzeugt keine
Kompression oder fiillt
sich nicht mit Luft.

Hinweis: Wahrend der Kompressionstherapie ist es normal, dass sich die Kompresse
kontinuierlich autbldst und wieder enfleert. Jeder Aufblasen-Entleeren-Zyklus davert etwa
1 bis 2 Minuten.

* Vergewissem Sie sich, dass die Ein-/Ausschalttaste leuchtet und das Licht fiir die
Kompressionstherapie , reguldr” oder ,gering” eingeschaltet st und damit angibt,
doss die Kompressionstherapie funktioniert.

» Vergewissern Sie sich, dass die blaven Verbinder zwischen der Kaltekompresse und dem
Schlauch vollstindig eingesteckt sind und dass die Breg-Logos mifeinander qusgerichtet
sind. Trennen Sie die blauen Verbinder bei Bedarf ab und bringen Sie sie wieder an.

*  Bringen Sie die Kaltekompresse fester an.
* Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch und die Kaltekompresse nicht abgeknickt sind.

« Nehmen Sie die Kaltekompresse ab und legen Sie sie flach hin. Uberpriifen Sie, ob
sich die Kiltekompresse mit Luft fillt, und bringen Sie sie dann wieder an.

Kompressions-therapie:
Die Kiltekompresse
wird nicht richtig
entleert.

*  Vergewissem Sie sich, dass die blouen Verbinder zwischen der Kaltekompresse und
dem Schlauch vollstindig eingesteckt sind und dass die Breg-Logos miteinander
ausgerichtet sind.

«  Trennen Sie die blouen Verbinder, entleeren Sie die Kompresse, indem Sie sie
aufrollen, und stellen Sie die Verbindung an den blaven Verbindem bei Bedarf
wieder her.

Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich unter
+1 800 321 0607 oder +1 760 795 5440 an den Breg-Kundendienst.
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PRODUKTSPEZIFIKATION

Elektrische Spezifikation (siehe auch Testtabelle zur elekiromagnetischen Storfestigkeit auf Seite 21)

Nennwerte: 12 VDC, 1 A
Das Netzteil ist als Teil des ME-Produkts spezifiziert

Hersteller: HDP Modell: HDP12-MD12010C
Backup-Netzteil: FRIWO Modell: FW8000M/12
Nennwerte, Eingang: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Ausgang: 12 VDC, max. 1,0 A
Ausgang: 12 VDC, max. 1,0 A

PRODUKTSPEZIFIKATION

Physische Spezifikationen

Gewicht:

2,3 kg (5 bs) leer, 7,3 kg (16 Ibs) gefiillt

Testtabelle zur elektromagnetischen Storfestigkeit

In Ubereinstimmung mit den folgenden Normen entwickelt: EN
60601-1 (Ausgabe 3.1) und 60601-1-2 (4. Ausgabe)

Einhaltung von Normen:

Klasse Il, Daverbetrieb. Nicht geeignet zur Verwendung mit
entzindlichen Andsthefika. Gruppe 1, Klasse B.

Elektrische Einstufung:

Umgebungsbedingungen

-25 °C bis 5 °C und

5 °Chis 35 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 % bis
90 %, nicht kondensierend

>35 °Chis 70 °C bei einem Wasserdamptfdruck bis 50 hPa

5 °Chis 40 °C (41 °F bis 104 °F) 15-90 % relative
Betrieb: Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend, 700 hPa bis 1060 hPa

Nur zur Verwendung in Innenrciumen bis 2000 m Hohe
Lwischen der Lagerung des Wave bei der Mindestlagertemperatur und

Transport- und Lagerung:

der Verwendung des Produkts ist keine Aufwdirmzeit erforderlich.

Storfestigkeitspriifung Grundlegende IEC 60601 Teststufe (hiiusliche medizinische
EMV-Norm Versorgung)
Elektrostatische Entladung (ESE) | IEC 61000-4-2 + 8 kV Kontaktentladung
+/-2kV, +/-4 KV, +/-8 KV, +/- 15 kV
Luftentladung
Hochfrequente IEC 61000-4-3 10V/m
elektromagnetische Felder 80 MHz - 2,7 GHz
80 % AM bei 1 kHz
Naherungsfelder von drahtlosen | IEC 61000-4-3 Referenz IEC 60601-1-2 Tabelle 9
HF-Kommunikationsgerditen
Magnetfelder mit IEC 61000-4-8 30 A/m 50 Hz oder 60 Hz
energietechnischen Frequenzen
Schnelle transiente elektrische | IEC 61000-4-4 +/- 2 kV fiir Netzanschlussleitungen
Storgrifien/Burst 100 kHz Wiederholfrequenz
Stofispannungen EC 61000-4-5 +/-0,5kV, +/- 1 kV (Line-torline)

+/-0,5KV, +/- 1KV, +/-2 KV (AuBenleiter-
Erde)

Leistungsspezifikation

1 Jahr ab dem Datum der ersten Verwendung (Gerdt und
Zubehdr)

Erwartete Nutzungsdaver:

Leitungsgefishrte Stdrgrifen,
induziert durch hochfrequente
Felder

IEC 61000-4-6 3V

0,15 MHz — 80 MHz

6 Vin ISM- und Amateurfunkbdndern zwischen
0,15 Mz und 80 MHz

80 % AM bei 1 kHz

>7,2 °C bei der kilferen Einstellung
>10 °Cbei der kalfen Einstellung

Durchschnittliche Betriehstemperatur der
Polar Care Wave- Kiiliekompresse:

Hinweis: Die Fuf-/FuBgelenkkompresse arbeitet bei der kalten Einstellung méglicherweise mit
Temperaturen Gber 15,5 °C, wodurch nur ein kishles Gefihl entsteht.

Spannungseinbriiche

EC 61000-4-11 0% UTfir 0,5 Zyklen
Bei 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 und

315 Grad

0% UT: 1 Zyklus
70% UT: 25/30 Zyklen
Einphasig: bei 0 Grad

Durchschnitilicher Spitzenkompressionsdruck 50 mmHg bei requlrer Einstellung

der Kiiltekompresse: 25 mmHg bei geringer Einstellung

Spannungsunterbrechungen

EC 61000-4-11 0% UT: 250/300 Zyklen

Hinweis: UT ist die Netzspannung vor der Anwendung des Prifpegels.
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A\ ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Entziindliche Stoffe

Bei der Verwendung oder Reinigung des Polar Care Wave sind entziindliche Stoffe
und Oxidationsmittel zu vermeiden. Das Produkt darf nicht an Orten verwendet
werden, an denen entzindliche Ddmpfe oder Gase (z. B. entziindliche Andisthetika),
hohe Sauerstoffkonzentrationen oder andere Oxidationsmittel (z. B. Lachgas)
vorhanden sind.

Elekirische
Komponenten
trocken und sauber
halten.

Das Polar Care-Gerdt ist zwar dofiir konzipiert, Wasser zu enthalten und zu pumpen,
die elekirischen Komponenten und das Netzteil des Geriits miissen jedoch frocken
bleiben.

Fassen Sie das Netzteil und Stromkabel niemals mit nassen Handen an.

Halten Sie das Gerit von Orten fern, an denen die Anschlisse ins Wasser fallen
konnten (z. B. Badewanne, Waschbecken usw.).

Wenn die elekirischen Anschiiisse in Wasser fallen, beriihren Sie kein Teil des Produks.
Trennen Sie Verbindungen nur an trockenen elektrischen Anschlissen.

Netzteil

Verwenden Sie nur das Netzteil, das mit dem Breg Polar Care Wave-Gerdt
geliefert wurde. Die Modellnummer ist im Abschnitt , Elektrische Spezifikation”
auf Seite 20 angegeben.

Das Netzkabel und das Netzteil von erhitzten Oberfliichen fernhalten.

Betreiben Sie dieses Produkt nie, wenn das Kabel, das Netzteil oder der Stecker
beschidigt ist, da dies einen elektrischen Schlag verursachen kann.

Wenn das Kabel, das Netzteil oder der Stecker beschidigt ist, frennen Sie das
Gerdt von der Stromversorgung und wenden Sie sich an den Breg-Kundendienst.

Elekiromagnetische
Storungen und
Emissionen

Das Polar Care Wave-Gerdt kann elekiromagnetische oder andere Storungen bei
anderen Elekirogerditen verursachen. Verwenden Sie dos Polar Care Wave-Geriit nicht
in der Nahe von anderen Gerdten oder mit diesen gestapelt, da dies eine Fehifunktion
des Polar Care Wave oder des anderen Gerits verursachen kann.

Tragbare HF-Kommunikationsgerte mijssen immer mindestens 30 cm Abstand
vom Polar Care Wave-Gerdit haben, da dadurch die Produktleistung beeintrdchtigt
werden konnte.

Die Verwendung von anderem Zubehtr oder einem anderen Netzteil als denen,
die mit dem Gerdt geliefert wurden, kann zu vermehrten elektromagnetischen
Emissionen oder einer venringerten elekiromagnetischen Storfestigkeit des Gerdits
fihren und in einer Fehlfunktion des Gerits resulfieren.

Entsorgung

Dieses Produkt enthilt elektrische Komponenten und kann nicht im Haushaltsmill entsorgt werden.ﬁ
Das Produkt ist den Grtlichen Vorschriften entsprechend zu entsorgen.
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HINWEISE FUR MEDIZINISCHE FACHKRAFTE ZUR ENTLASSUNG
Befolgen Sie diese Hinweise, bevor der Patient aus der Einrichtung nach Hause entlassen wird.

Patienten-Screening. Uberpriifen Sie den Patienten hinsichtlich Kontraindikationen und /oder verbundenen
Risikofakforen. Wenn bei dem Patienten irgendwelche Kontraindikationen gegeben sind (siche
Kontraindikationen”), darf das Breg Polar Care Wave nicht an den Patienten ausgegeben werden. Wenn
beim Patienten irgendwelche dieser Risikofaktoren vorliegen (siehe Warnhinweise), bestimmen Sie die
Angemessenheit der Anwendung des Breg Polar Care bei diesem Patienten.

Gebrauchsanweisung. Weisen Sie den Patienten hinsichtlich der ordnungsgemdfen Verwendung des Breg
Polar Care Wave an. Besprechen Sie mit jedem Patienten die in diesem Dokument aufgefihrte und an der
Einheit angebrachte Bedienungsanleitung.

Verschreibung. Weisen Sie den Patienten hinsichtlich des von der medizinischen Fachkraft verschriebenen
Protokolls an: Zu Haufigkeit, Kompressionsstdirke, Temperatur und Dauer der Verwendung sowie Pausen
zwischen den Anwendungen, Haiufigkeit der und Anweisungen zu den Hautinspektionen sowie zur
Gesomtbehandlungsdauer. Dieses Dokument enthilt eine Protokollvorlage (siehe Seite 24), die ausgefiillt und
dem Patienten ausgehdndigt werden kann. Die Anwendungsdauer, Temperatur und die Kompressionsstiirke
kann je nach Patient unterschiedlich sein. Wenn beim Patienten keine Schmerzlinderung auffitt, kann der Arzt
die Anwendungsdauer und /oder Temperatur und Kompressionsstiirke anpassen. Wenn die Anwendungsdauer
verlingert wird, muss die Haiufigkeit der Hautinspektionen erhdht werden (siehe Warnhinweise). Weisen Sie
den Patienten an, Pausen einzulegen, indem das Gerdit fiir eine bestimmte Zeit ausgeschaltet wird.

Verletzungsgefahr. Informieren Sie den Patienten, dass eine unsachgemifie Verwendung zu schweren
Hautverletzungen einschlieflich Vollhautnekrose fihren kann. Betonen Sie die Wichtigkeit der Befolgung
des verschriebenen Protokolls, des korrekten Anlegens der Kaltekompresse und der Hautinspektion.

OrdnungsgemiBes Anlegen der Kiiltekompresse. Weisen Sie den Patienten an, ausschlieBlich die Polar
Care Wave Kiiltiekompresse von Breg zu verwenden, die fiir den behandelten Kérperteil ausgelegt ist;
andere Polster kdnnen eine Verbindung unméglich machen oder kilter sein und das Risiko von durch Kilte
verursachten Verletzungen einschlieBlich Vollhautnekrose erhdhen. Verwenden Sie das Polar Care Wave-
Gerdt nicht, wenn die Houtkontrollen durch eine Barriere behindert werden.

Hautinspektion. Weisen Sie den Patienten an, die Haut an der Behandlungsstelle gemdfl den
Anweisungen des Arztes/Therapeutenr Regel alle 1 bis 2 Stunden. Verwenden Sie das Polar Care Wave-
Gert nicht, wenn die Houtkontrollen durch eine Barriere behindert werden.

Abbruch der Behandlung. Weisen Sie den Patienten an, die Verwendung des Polar Care Wave von Breg
abzubrechen und umgehend die medizinische Fachkraft zu kontaktieren, wenn beispielsweise eine oder
mehrere der folgenden Nebenwirkungen auftritt /auftreten: vermehrte Schmerzen, Brennen, stirkere
Schwellung, Jucken, Blasen, vermehrte Rétung, Verfdrbung, Beulen oder andere Verdnderungen im
Aussehen der Haut.

Dokumentation. Stellen Sie dem Patienten ein Rezept aus. Diese Verschreibung muss Folgendes beinhalten:
*  Die Haufigkeit, Daver und Einstellungen der Kilte- und Kompressionsanwendung
«  Verwendungsldnge und Pausen zwischen den Verwendungen
*  Haufigkeit der Hautinspektionen und Anweisungen hierfiir
*  Gesamthehandlungsdauer
23
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PROTOKOLL

Kiltekompressen-Protokoll*

Behandlungs- | Héiufigkeit/Daver/ Hiiufigkeit/Daver/ Hiiufigkeit der Huutinspektion/

zeitraum Einstellung(en) fiir die Einstellung(en) fiir die Verwendungspausen
Kiltetherapie Kompressionstherapie

Woche 1

Woche 2-4

Woche 4+

*Vlon einer zugelassenen medizinischen Fachkraft auszufillen.
Besprechen Sie die Behandlung mit Ihrer zugelassenen medizinischen Fachkraft.
Fragen Sie Ihre medizinische Fachkraft oder Ihren Therapeuten nach maglichen unerwiinschen Reakfionen und
kiiltebedingten Schdden. Bestimmte medizinische Erkrankungen kannen die Wahrscheinlichkeit von durch Klte
verursachten Verletzungen erhdhen.

Nur wie vorgeschrieben verwenden.

Verwenden Sie dieses Gerdt nicht, wenn Sie keine Gebrauchsanweisung erhalten haben oder diese nicht
verstehen. Nur gemdf3 den Anweisungen Ihrer medizinischen Fachkraft hinsichtlich der Haufigkeit, Daver
und Einstellung der Kailte- und Kompressionsanwendung sowie der Pausen zwischen den Anwendungen, der
Haufigkeit der und Anweisungen zu den Hautinspekfionen sowie der Gesamtbehandlungsdauer anwenden.

Nach US-Bundesgesetz darf dieses Produkt nur von einer zugelassenen Fachkraft oder auf deren Anordnung hin
verkauft werden. Die Polar Care Wave und Kaltekompressen sind fiir den mehrmaligen Gebrauch bei nur einem
Patienten bestimmt und werden auf Rezept ausgegeben. Diese Verschreibung muss Folgendes beinhalten:

«  Die Haufigkeit, Daver und Einstellungen der Kilte- und Kompressionsanwendung

*  Verwendungsldnge und Pausen zwischen den Verwendungen

*  Hiufigkeit der Hautinspektionen und Anweisungen hierfiir

*  Gesamthehandlungsdauer

Die Haut regelmiifig kontrollieren

Verschiedene Patienten weisen eine unterschiedliche Kalteempfindlichkeit auf. Inspizieren Sie deshalb die

Haut unter der Kaltekompresse wie vorgeschrieben (Rand hochheben), im Allgemeinen alle 1 bis 2 Stunden.
Verwenden Sie das Polar Care Wave-Geriit nicht, wenn die Hautkontrollen durch eine Barriere behindert werden.

Brechen Sie die Therapie ab und fragen Sie umgehend Ihre medizinische Fachkraft, wenn eine oder mehrere der
folgenden Nebenwirkungen auftritt /aufireten: vermehrte Schmerzen, Brennen, stiirkere Schwellung, Jucken,
Blusen, vermehrte Rtung, Verfiirbung, Beulen, Reizung oder andere Vertinderungen im Aussehen der Haut.

Kontakt
Breg-Kundendienst +1 800 321 0607 oder +1 760 795 5440.
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OPGELET: De federale wetgeving van de Verenigde Staten beperkt de verkoop van dit
apparaat tot door of in opdracht van een bevoegd medisch professional.

De Polar Care Wave en koudecompressiemanchetten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik
bij één patiént en worden op recept verstreki.

Voor vragen of productaanvragen kunt u contact opnemen met de Breg-
klantenservice op 1-800-321-0607 of +1-760-795-5440.
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GEBRUIKSAANWIZING
Het Polar Care Wave-systeem is bedoeld voor de behandeling van postoperatief en acuut letsel om oedeem,

zwelling en pijn te verminderen waor koude en compressie is geindiceerd. Het is bedoeld voor gebruik door of in

opdracht van bevoegde zorgverleners in ziekenhuizen, poliklinieken, aflefiekirainingscentra of thuis.

CONTRA-INDICATIES

De patiént mag het Polar Care Wave-systeem NIET gebruiken als het vermoeden bestaat dat de patiént een van

de volgende reeds bestaande aandoeningen heeft of als een van deze aandoeningen wordt waargenomen:

CONTRA-INDICATIES

Compressietherapie (vervolg van pagina 2):

Koudetherapie en compressietherapie:

Significante vasculaire beschadiging in

het getroffen gebied (bijvoorbeeld door

eerdere bevriezing, arteriosclerose, arterile
insufficiéntie, diabetes, vasculaire ontregeling of
andere vasculaire ischemische aandoening).

Huidige klinische tekenen van inflammatoire
flebitis, veneuze ulcera of cellulifis.

Belangriike risicofactoren of huidige klinische
tekenen van embolie (bijvoorbeeld longembolie,
longoedeem, herseninfarct, atriumfibrillatie,
endocarditis, myocardinfarct of atheromateuze
embolische plague).

Een aandoening waarbij een verhoogde veneuze
of lymfatische terugstroom in de getroffen
ledemaat niet gewenst is (bijvoorbeeld
lymfoedeem na borstkanker of ander lokaal
carcinoom en,/of carcinoommetastase in de
gefroffen ledemaat).

Hypertensie, hartfalen, extreem lage bloeddruk
of gedecompenseerde hartinsufficiéntie.

Plaatselijke onstabiele huidoandoening
(bijvoorbeeld dermatitis, aderligatie, gangreen
of recente huidiransplantatie) in het getroffen
gebied.

Heeft onlangs een teenoperatie in het gefroffen
gebied ondergaan.

Compressietherapie:

Huidige Klinische tekenen in het getroffen gebied
van significant perifeer oedeem (bijvoorbeeld
diep veneuze trombose, chronische veneuze
insufficiéntie, acuut compartimentsyndroom,
systemische veneuze hypertensie, congestief
hartfalen, cirrose /leverfalen, nierfalen).

Een acute, instabiele (onbehandelde) breuk in
het getroffen gebied.

Elke actieve plaatselijke of systemische infectie.

Iwaarlijvig of met diabetes mellitus, multiple
sclerose, slechte bloedsomloop, ruggenmergletsel
en reumatoide artris.

Gebieden met afbraak of beschadiging

van de huid (beschadigde of risicovolle

huid) die ongelijkmatige warmtegeleiding

over de huid veroorzaken (bijvoorbeeld

open wond, littekenweefsel, brandwond of
huidtransplantatie). Elke open wond moet
worden verbonden voordat het Polar Care Wave-
systeem wordt gebruikt.

Vermoeden van congestief hartfalen.

Reeds bestaande DVT-aandoening.

Acute diepveneuze trombose (flebotrombose).
Inflammatoir flebitisproces.

De contrarindicaties worden vervolgd op pagina 3.

Episoden van longembolie.

Longoedeem.

Acute ontsteking van de aderen (tromboflebitis).
Gedecompenseerde hartinsufficiéntie.

Arterigle ontregeling.

Erysipelas.

Carcinoom of vitgezagid carcinoom in de
getroffen ledemaat.

Gedecompenseerde hypertonie.
Acute ontstekingsziekten van de huid of infectie.
Veneuze of arteriéle occlusieve aandoening.

Medische situaties met verhoogde veneuze of
lymfatische terugstroom zijn onwenselijk.

Slechte perifere circulatie.
Emstige aderverkalking of actieve infectie.

Koudetherapie:

Bekende hematologische dyscrasieén die
predisponeren voor trombose (bijvoorbeeld
paroxismale koude hemoglobinurie,
cryoglobulinemie, sikkelcelziekte, serum koude
agglutininen).

Weefsels ontstoken als gevolg van recent
letsel of verergering van een chronische
ontstekingsaandoening.

Aantasting van ploatselijke circulatie of
neurologische stoornis (inclusief verlamming
of ploatselijke aantasting door meerdere
chirurgische ingrepen of diabetes) in het
gefroffen gebied.

Cognitieve of communicatieve beperkingen
waardoor men geen accurate en fijdige feedback
kan geven.

Ziekte van Raynaud of koude-intolerantie (koude
urticaria).

Gedecompenseerde hypertonie in het betroffen
gebied.

Fenomeen van Raynaud of andere vasospastische
aandoeningen.

Verkoudheidsallergie.

Koude agglutinine aandoeningen zoals
paroxismale koude hemoglobinurie.

Ziekte van Buergers.
Wintertenen.

(ryoglobuline.

Sikkelcelanemie.

Diabetes.

Overgevoeligheid voor koude.
Voorgeschiedenis van koudeletsel.

Emstige hart- en vaatziekten, verdovende huid,
hypercoagulatiestoornissen, slechte doorbloeding,
ledematen die gevoelig zijn voor piin, extreem
lage bloeddruk die onbekwaam zin, verminderde
gevoeligheid van de huid, aderligatie of recente
huidtransplantaties of feochromocytoom.
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BELANGRIJKE SYMBOLEN

Symbolen

op lubels Omschrijving

Dit is het waarschuwingssymbool. Het wordt gebruikt om te waarschuwen voor mogelijk
persoonlifk letsel. Volg alle veiligheidsberichten die op dit symbool staan op om mogelifk letsel of
overlijden te voorkomen.

Type BF, toegepast deel.

Klasse Il apparaat.

Beschermingsgraad 1P22: bescherming tegen vaste vieemde voorwerpen van 12,5 mm en groter
en tegen verticaal vallende waterdruppels bij kanteling tot 15°.

Verwijder het product volgens lokale voorschriften.

@ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
P22
X

\@ Breg-logo.

| Deksel vergrendelen/onfgrendelen.

Eén patiént, meervoudig gebruik.

WM Uitlijning van deksel en container.

Symbolen op het toetsenpaneel | Omschrijving

3}1{ Koudere instelling.

;<>I¢; Koude-instelling.
-»)) (4— Normale compressie-instelling.
=)~ Lage compressie-instelling.

@ Aan/vitknop.

OMSCHRIJVING POLAR CARE WAVE

De Polar Care Wave is een gemotoriseerd apparaat voor koudetherapie en infermitterende compressie. Van
gemotoriseerde koudetherapie en compressie is herhaaldelik aangetoond dat ze postoperatieve piin, zwelling,
ontsteking en het gebruik van verdovende middelen verminderen na diverse chirurgische ingrepen, zoals operaties
aan de schouder, kni en rug.

De Polar Care Wave bestaat uit een container, slangen, deksel met pompen, voeding en een
koudecompressiemanchet. De koudecompressiemanchet wordt aangebracht op het gebied met letsel van de
patiént en geeft koude en infermitterende compressietherapie. Het apparaat gesft koudetherapie door water uit de
container via de slang in de koudecompressiemanchet te laten circuleren. De compressietherapie wordt geleverd
door de luchtpomp van het apparaat, die lucht in de koudecompressiemanchet blaast en laat ontsnappen, waardoor
de manchet zachtjes rond het getroffen gebied drukt. De koude- en compressietherapieén kunnen samen of
onafhankelifk van elkaar worden gebruikt, indien dit de voorkeur heeft of wordt voorgeschreven door een bevoegde
zorgverlener. Breg biedt een reeks koudecompressiemanchetten om te voldoen aan de hehandelbehoeften (zie
pagina 12 voor alle opties voor koudecompressiemanchetten).
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De Polar Care Wave kan worden gebruikt en bediend door een patiént of verzorger in een thuis- of klinische
omgeving.

Deze items zijn inbegrepen:

ungen Voedin%%l%m

Wave-apparaat

Koudecompressiemanchet

(kan apart worden verkocht)

Kniemanchet afgebeeld,
zie pagina 12 voor andere
manchetafbeeldingen.

Breg Ice Bags

Accessoires (apart verkrijgbaar):

Y-adapter voor knie Voedingsadapter

Breg-ijszakken
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A WAARSCHUWINGEN

A\ WAARSCHUWING

De Polar Care Wave kan koud genoeg ziin om ermstig lefsel te veroorzaken, waaronder volledige huidnecrose. Volg
en lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en de montage-nstructies voor het koudecompressiemanchet (afgedrukt op
\elk koudecompressiemanchet) védr gebruik.

/

Algemene waarschuwingen

Patiénten met een van de volgende cognitieve risicofactoren mogen de Polar Care
Wave alleen gebruiken onder direct toezicht van een medische professional of
verzorger. Als een patiént een of meer van de onderstaande cognitieve
risicofactoren heeft, dienen medische professionals of verzorgers

A WAARSCHUWINGEN

Algemene waarschuwingen

Controleer de huid
regelmatig

Patiénten variéren in gevoeligheid voor koude. Controleer de huid onder het
koudecompressiemanchet regelmatig (door de rand op te fillen) zoals voorgeschreven,
gewoonliik iedere 1 tot 2 uur. Gebruik de Polar Care Wave niet als de controle van de
huid wordt belemmerd door een barrigre.

Stop met het gebruik en raadpleeg onmiddellijk uw medische professional als u
negatieve reacties ervaart, zoals foegenomen pijn, brandend gevoel, foegenomen
zwelling, jeuk, blaren, toegenomen roodheid, verkleuring, striemen, irritafie en andere
veranderingen in het uiterlijk van de huid of andere negatieve reacties die door uw
medische professional worden vastgesteld.

behandeling met uw
medische professional

Cognifieve voor hvidcontroles te zorgen:
risicofactoren *  Kinderen jonger dan 18 jaar en ouderen.
*  Cognitieve beperkingen.
*  Communicatiehindernissen.
*  Gebruik van medicatie met een negatief effect op de verstandelijke vermogens.
*  Visueel gehandicapt
Bespreek de

Vraag uw medische professional naar mogelijke bijwerkingen en letsel door koude.
Bepaalde medische aandoeningen vergroten het risico op letsel door koude.

Alleen gebruiken
zoals is
voorgeschreven

Gebruik dit apparaat niet als u de instructies niet heeft ontvangen of niet begriipt.
Alleen gebruiken volgens de instructies van uw medische professional betreffende de
frequentie, duur en instellingen van het tospassen van koude en compressie en de
duur van de pauzes tussen de toepassingen, hoe en wanneer de huid te conroleren
en de fotale duur van de behandeling.

De federale wetgeving van de Verenigde Staten beperkt de verkoop van dit apparaat

tot door of in opdracht van een bevoegde medische professional. De Polar Care Wave

en koudecompressiemanchetten zijn uitsluitend bestemd voor meervoudig gebruik bij

één patiént en worden op recept verstrekt. Het recept moet het volgende bevatten:

*  De frequentie, duur en instellingen van de toepassingen van koude en
compressie.

*  Duur van de pauzes tussen gebruik.

*  Hoe en wanneer de huid te controleren.

*  De totale duur van de behandeling.

Algemene veiligheid

*  Houd slangen en netsnoeren uit de buurt van de nek om het risico op wurging
te voorkomen.

o Als het apparaat, de slangen of de koudecompressiemanchet lekken of als er
een constante waterstraal uit een onderdeel het apparaat stroomt, moet u het
gebruik van het apparaat stoppen en contact opnemen met de Klantenservice
van Breg. Overtollig vocht kan leiden tot slipgevaar of ongewenst vocht op de
plek van letsel.

Wijzig dit apparaat apparatuur of accessoires niet, voer er geen service aan
uit en voer er geen niet-gespecificeerd onderhoud aan uit. Gebruik alleen
onderdelen en accessoires die zijn ontworpen voor de Polar Care Wave.

Probeer Polar de Care Wave of koudecompressiemanchetten op geen enkele
manier te steriliseren.

Stel dit apparaat op en gebruik het op een locatie vit de buurt van kinderen
zonder toezicht en huisdieren.

Gebruik het apparaat niet in een omgeving met veel stof /pluizen, een teveel
aan stof /pluizen kan verstopping veroorzaken. Plaats het apparaat niet in
direct zonlicht, UV-licht kan het apparaat beschadigen of verkleuren.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik met verdovingsmiddelen.

De waarschuwingen worden vervolgd op pagina 9.

BERICHT AAN GEBRUIKERS

Indien zich met betrekking tot het apparaat een ernstig incident heeft voorgedaan, dient dit te worden gemeld
aan Breg en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiént is gevestigd.

De waarschuwingen worden vervolgd op pagina 9.
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A WAARSCHUWINGEN

Algemene waarschuwingen

Koude-
compressiemanchet

«  Controleer de behandelde delen regelmatig.

*  Koudecompressiemanchetten ziin niet steriel. Patiénten dienen voorzichtig te zijn
bij het gebruik van koudecompressiemanchetten op open wonden of beschadigde
huid. Deze delen dienen in elk geval te worden gereinigd en verbonden.

»  Koudecompressiemanchetten moeten na elke behandeling worden gecontroleerd op
reinheid. Als de manchet wuil is, reinigt u deze zoals aangegeven in het hoofdstuk
over reiniging op pagina 15

« Controleer of er vocht op de koudecompressiemanchet zit voordat u ze op de huid
plaatst. Verwiider vocht voor gebruik.

Jorg ervoor dat de koudecompressiemanchet correct is aangebracht voordat de
behandeling wordt gestart. Wikkel de koudecompressiemanchetten niet zodanig in
dat de bloed- of voeistofstroom binnen de koudecompressiemanchet wordt beperkt.

Gebruikgeen verband of beperkende hulpmiddelen over de
koudecompressiemanchet en deslangenset. daar dit een goede werking kan
verhinderen en huidcontroles kan beperken.

De Polar Care Wave en koudecompressiemanchetten zijn vitsluitend bestemd voor
meervoudig gebruik bij één patiént. Hergebruik van manchetten voor gebruik bij
één patiént kan leiden tot infectierisico’s.

Waarschuwingen voor koudetherapie

Risico op koude

Indien het risico van koudeletsel groter is dan de voordelen van koudetherapie, schriif
de Polar Care Wave dan niet voor.

Cognitieve
risicofactoren

Indien de patiént een van de volgende Klinische risicofactoren hesft, kan het gebruik van
de Polar Care Wave ernstig koudeletsel tot gevolg hebben, waaronder huidnecrose over de
volledige dikte:

*  Pathologische gevoeligheid voor koude.

*  Gedragingen met negatieve invioed op de doorbloeding, waaronder een slechte
voeding, roken en tabaksgebruik, overmatig cafeinegebruik en overmatig
alcoholgebruik.

*  Desensibilisering bij koudetoepassing wegens plaatselijke verdoving of regionale
zenuwblokkades.

*  Diabetes.

*  Operatie aan hand/pols of voet/enkel.

*  Mediciinen met een negatieve invloed op de perifere vasculaire circulatie,
waaronder béta-adrenerge blokkers en plaatselifk gebruik van epinefrine (zoals in
plaatselijke verdovingen).

De waarschuwingen worden vervolgd op pagina 9.

A WAARSCHUWINGEN

Waarschuwingen voor koudetherapie

Beperking van
kouderisico's

Indien v dit product voorschrijft aan patiénten met risicofactoren, overweeg dan het

nemen van speciale maatregelen om het risico te beperken, zoals:

*  Aanbevelen van regelmatigere huidcontroles. Als een patiént bovenstaande
cognifieve risicofactoren heeft dienen medische professionals of verzorgers voor
huidcontroles te zorgen.

« Vereisen van regelmatigere vervolgonderzoeken.

*  Toevoegen van een isolatieloag tussen de koudecompressiemanchet en de huid.

* Voor schrijven van kortere gebruiksduur, minder regelmatig gebruik of vermijden
van nachelijk gebruik.

* D warmere temperatuurinstelling voorschrijven (Kleinere sneeuwwlok /"koude”
nstelling).

Toepassingsgebied

Overmatig vocht op de toepassingsplek wegens overmatig bloeden, zweten of
condensatie kan het risico vergroten op emstig koudeletsel, waaronder huidnecrose
over de volledige dikte.

Waarschuwingen voor compressietherapie

Compressierisico

Indien et risico groter is dan de voordelen van compressietherapie, schriif de Polar
Care Wave dan niet voor.

Cognitieve
risicofactoren

Patiénten met een van de volgende compressierisicofactoren moeten voor gebruik een

medische professional raadplegen:

*  Neuropathieén of problemen met de levensvatbaarheid van weefsel (bijvoorbeeld
diabetes, arteriéle of veneuze insufficiénties).

Patiénten die gedurende langere fijd in rugligging worden geplaast.

o Slechte circulatie.

Beperking van
compressierisico's

Stop de compressietherapie onmiddellik als u een gevoel van ongemak, gevoelloosheid
of tinteling van de ledemaat ervaart en raadpleeg uw medische professional.

VOORZORGSMAATREGELEN

*  Loop niet als de slangen zijn aangesloten op de koudecompressiemanchetten. Dit is een struikelgevaar.

*  Als het apparaat beschadigd of gebarsten is, moet u het gebruik stoppen en contact opnemen met de
klantenservice van Breg.

*  Gebruik geen heet water in het apparaat. Dit kan onveilig zijn of het apparaat beschadigen, omdat het niet
ontworpen of getest is voor gebruik met heet water.

*  Gebruik de Polar Care Wave niet met andere vioeistoffen dan water of de aanbevolen reinigingsmiddelen
z0als vermeld op pagina 15. Als u dit doet, beschadigt u het apparaat.

*  Voer geen koudetherapie uit zonder water. Het uitvoeren van koudetherapie zonder water kan permanente
schade aan de waterpomp veroorzaken.
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BEDIENINGSINSTRUCTIES BEDIENINGSINSTRUCTIES

Opstelling met water en ijs: Opstelling met Breg-ijszakken en water:

@ | Stel het apparaat op en gebruik het op een vlakke ondergrond zodat het apparaat niet omvalt. ‘ || ‘
- 0 Haal eight (8) lege Bregriszakken uit hun verpakking. Gebruik alleen |||\l |l
Onfgrendel de handgreep door de handgreep naar de voorkantvan |7 BregHiszakken die bij de Polar Care Wave worden meegeleverd.
het apparaat fe dragien. S,

(2]
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Verwijder het deksel en vul de container met water ot de
aangegeven watervullijn.

2} Vul de eight (8) BregHiszakken met water fot aan de vullijn. Overvul de

Vullen tot de linen op het label aan de binnenkant van de container. VOEG EERST WATER TOE iiszakken niet.
Gebruik iisblokies voor optimale prestaties. VOEG VERVOLGENS
1JSZAKKEN TOE

Gebruik alleen ifs en water of vier (4) Breg-jszakken en water met
dit apparaat (zie pagina 11 voor de opstelling met Bregriszakken en

© | woter).

OPGELET: Voorkom dat u het apparaat overvult met ijs en water.
De juiste niveaus worden aangegeven door het iis-/waterlabel in de
container. Als u het apparaat overvult, kan er water vitlopen of kan
het deksel niet goed sluiten.

(3) Vries de Breg-ijszakken in de vriezer in. Droog de buitenkant van de
Breg-ijszakken alvorens ze in de vriezer te ploatsen.

@ | Stel het apparaat op en gebruik het op een vlakke ondergrond zodat het apparaat niet omvalt.

Ontgrendel de handgreep door de handgreep naar de voorkant van het ‘ VOEG EERST WATER TOE

! VOEG VERVOLGENS
@ | opporaat fe dracien. LISZAKKEN TOE

Plaats het deksel op de container met behulp van de vitlijnstickers.

Verwiider het deksel en voeg water toe fot de vulliin in de container.

Plaats alle vier (4) Bregijszakken in de hoeken van de container zoals
afgebeeld.
(6

Gebruik alleen ijs en water of vier (4) Bregjszakken en water met dit
apparaat.

6 Vergrendel door de handgreep naar boven of naar achteren te
draaien volgens de afbeelding op de handgreep.

@ | Vergrendel door de handgreep naar boven of naar achteren te dragien.

- - - Vervang vier (4) gesmolten Bregiiszakken door vier (4) bevroren Breg-ijszakken om de 4-5 uur of
(6) Giet om de 6-8 uur of wanneer nodig voldoende water weg om hef waterniveau terug fe brengen @ | wanneer nodig. Tidens het gebruik van de Breg-iszakken kunnen er ook iishlokjes aan de container
naar de oorspronkelijke watervullijn en vul s bij tot de iislijn. worden toegevoegd tot aan de ijsvulliin om de koudere instelling te opfimaliseren.

Ga verder naor voedingsinstructies op pagina 11.
Voeding:

(1) Steek de stekker in een stopcontact en steek het
andere uiteinde van het netsnoer in het deksel.




BEDIENINGSINSTRUCTIES BEDIENINGSINSTRUCTIES

= | Koudecompressiemanchet: Koudecompressiemanchetten aansluiten op en loskoppelen van het apparaat: S
= (Zorg ervoor dat het Breg-logo en de manchetinstructies naar buiten gericht zijn, weg _ £
= | van het letsel) o Lin de Bregogo's op de slangen Kniemonche afgebeeld | 22
= en de manchefconnectoren uif. =
i Q 2 < =
=N | Standoard/groot < =
kniemanchet ! [2) Kniip voorzichtig in de blauwe
clips.
(3) Duw de connectoren in elkaar tot
ze een "klik"-geluid maken.
Heupmanchet
Koppel het koudecompressiemanchet los van het apparaat door de blauwe dlips in te drukken en de
connectoren voorzichtig uit elkaar te frekken.
O het Breg Polar Care-koudecompressiemanchet kan van het apparaat worden losgekoppeld terwil deze in
gebruik is. De connectoren worden afgedicht, zodat er geen water it de slangen kan stromen. Opmerking:
Schoudermanchet enkele druppels water tijdens het loskoppelen is normaal.
Voedingsadapter:
Haal eerst de voeding en de juiste stekkeradapter uit de verpakking.
Rugmanchet Liin vervolgens, met de stekkers van de voeding verticaal naar binnen
gevouwen (links afgebeeld), de voeding en de stekkeradapter uit
(rechts afgebeeld). Zorg ervoor dat de vergrendelingsinkeping zich
bovenaan bevindt, draai anders de stekkeradapter om.
Schuif de adapter ten slotte voorzichtig omlaag tot hij volledig in de
Voer/enkelmanchet voeding verzonken zit.
Universeel manchet
(voor knig of schouder) TYPE C TYPE |




BEDIENINGSINSTRUCTIES REINIGING

Toetsenpaneel: A WAARSCHUWING: Breng geen koudecompressiemanchet aan op een patiént fiidens de
reinigingsprocedure. Blootstelling aan reinigingsmiddel kan letsel veroorzaken.

Indrukken om in/uit te schakelen

OPGELET: Pos geen directe vioeistofstroom toe op het deksel van het apparaat, dompel het apparaat niet onder
COMPRESSION en voorkom dat vloeistof op de bovenkant van het deksel terechtkomt. Het deksel van het apparaat bevat alle
elektronica van het apparaat.

Reinig indien nodig of als er vuil aanwezig is in het apparaat. Als u bronwater gebruikt, moet u het apparaat
mogelijk vaker reinigen.
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Polar Care Wave - buitenoppervlakken

Indrukken om de koude fe schakelen Indrukken om de compressie fe (container, deksel, slangen, koudecompressiemanchet en Y-adapter)
ussen kouder, koud en it schakelen tussen normadl, laag en it Reinigingsmiddelen | »  Milde zeep.
voor thuisomgeving | ¢ Water
Het apparaat bedienen: Reinigingsmiddelen | »  Gebruik alleen milde zeep en water op het koudecompressiemanchet.
Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen. De knop licht op. voor Klinische * Desinfectiedoekjes voor eenmalig gebruik.
omgeving: *  Quaternaire ammonium.
Bij de eerste keer opstarten gebruikt het apparaat standaard de koudere en normale instellingen — ;
o sevelik koudetherani ot orni Procedure: *  Volg de instructies en voorzorgsmaatregelen van de fabrikant van het
voor respectievelijk koudetherapie en compressietherapie. enigngsmiddel doru seleceer.
Als het apparaat eerder gebruik is, worden standaard de laatste instellingen gebruikt die waren » Gebruik een geselecteerd reinigingsmiddel en een zachte doek om de

oppervlakken van de container, het deksel, de slangen, de connectoren en het
koudecompressiemanchet of te vegen.

@) Druk op de koudeknop om te schakelen tussen kouder, koud en uit. «  Wriif droog.

geselecteerd toen het apparaat werd uitgeschakeld.

Druk op de compressieknop om te schakelen tussen normaal, laag en vit.
© P P P d Polar Care Wave - interne onderdelen

Druk op de aan,/uitknop om het apparaat uif fe schakelen. Alle lampies gaan uit. (pompsysteem, inferne slangen, binnenkant van koudecompressiemanchet en
*  Koudetherapie en compressietherapie kunnen tegeliikertiid of onafhankelijk van elkaar worden Y-adapter)
gebruikr ) o o ) Reinigingsmiddelen: | o  Bleekmiddel
¢ Als de aan/uitknop continu knippert, raadpleegt u de probleemaplossingsgids op pagina 18. o Water
o Als de aan/vitknop op aan staat en beide therapieén langer dan 15 minuten vit staan, wordt het Procedure: « Sl het koudecompressiemonchet aan op het pparact
”pP‘"“‘?T uutomunsch uitgeschakeld. . . ) o Fill the unit with cold tap water o the ice line and add 1/3 cup of bleach (5
*  Eris enige condensatie op de slang en het koudecompressiemanchet mogeliik, vooral in warmere toblespoons or 79 milifers).
klimaten. «  Voeg geen iis toe.

o Place the lid assembly on the cooler and run the cold therapy for at least 10 min.

*  Stop the unit and tum off, disconnect the power supply and place the lid
assembly in the sink or drain.

*  Raise the pad above the unit and roll the cold compression pad while still
connected and squeezing the water out of the pad, into the drain or sink.

*  Disconnect the cold compression pad, pour the water out of the cooler, rinse and
wipe dry.




OPSLAG PRODUCTONDERDEELNUMMERS %
Het apparaat opslaan: Productnummer Omschrijving %
2 @ )| Ensure the unit s off and the power supply is disconnected. 100716000 Polar Care Wave intemationaal E
5 (00003 Breg-koudecompressiemanchet, knie L %
(00004 Breg-koudecompressiemanchet, schouder E
o/ e the id assembly from the unit and ploce it n (00005 Breg-koudecompressiemanchet, voet,/enkel g
the sink or drin. (00013 Breg-koudecompressiemanchet, heup =
(00016 Breg-koudecompressiemanchet, universeel
(00017 Breg-koudecompressiemanchet, knie
3} Verwiider het water it het koudecompressiemanchet door het manchet op te rollen terwil het nog 00020 Breg-koudecompressiemanchet, rug
aangesloten is en het water terug in het apparaat te persen. out of the pad, into the drain or sink.
@ )| Disconnect the cold compression pad cooor> Begeioglos
| .
: : i d . 100576-000 Polar Care Wave-Y-adapter voor knie
© )| Drain the cooler and wipe dry the unit. .
100582-000 Breg-iiszakken
100717-000 Internationale vervangingsvoeding Polar Care Wave
(6) Ewoeltdl?u:lgggen op 20al aigeboeld an maok 26 vt 100718-000 Adapterkit voor voeding, internationaal
GARANTIE
@| Slo het apparaat niet op als het water bevat. Raadpleeg pagina 20 voor omgevingsvereisten voor opslag..

Breg garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en productiefouten en geschikt is voor gebruik

breg.com/wave gedurende 180 dagen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum bij normaal beoogd gebruik.

Ei‘i’ﬂm De verplichting van Breg, Inc. onder deze garantie is beperk tot vervanging of reparatie van defecte
n onderdelen van dit product. Alle expliciete en impliciete garanties, waaronder de garantie van
[=]¢ verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel zijn beperkt tot de daadwerkelijke hierboven
Scan GR Code for vermelde garantieperiode. Er wordt geen enkele andere expliciete of impliciete garantie gegeven en geen
instructional video. enkele verklaring van of door de verkoper, door woorden of door handelen, vormt een garantie.
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PROBLEEMOPLOSSINGSGIDS

Probleem

Mogelijke oplossingen

PROBLEEMOPLOSSINGSGIDS

Aan/vit-knop
knippert

*  Start het apparaat opnieuw op.

o Schakel het apparaat it door op de aan,/vitknop te drukken of door de
stekker van de voeding in het deksel los te koppelen of door de stekker uit
het stopcontact te halen en weer in het stopcontact te steken.

o Druk op de aan/uitknop om het apparaat opnieuw in te schakelen.

o Druk op de koudetherapie- of compressietherapieknoppen (indien nodig) om
de gewenste therapieén te starten.

o Als de compressietherapie niet werkt nadat u op de compressietherapieknop heeft
gedrukt (het lijkt alsof het koudecompressiemanchet niet wordt opgeblazen of
het lampje voor de compressietherapieinstelling licht niet op), raadpleegt u het
hoofdstuk over problemen met compressietherapie oplossen op pagina 19.

*  Als de koudetherapie niet werkt nadat u op de koudetherapieknop heeft gedrukt,
raadpleegt u het hoofdstuk over problemen met koudetherapie oplossen op
pagina 19.

Probleem

Mogelijke oplossingen

De aan/vit-knop
reageert niet.

«  (Controleer of het stopcontact werkt en of de stekker goed in het stopcontact zit.
«  (ontroleer of de stekker van de voeding goed in het deksel van het apparaat zit.
«  (Controleer of de juiste Polar Care Wave-voeding is aangesloten (zie pagina 20).

Koudetherapie:

water stroomt niet
naar het koude-
compressiemanchet
of het manchet wordt
niet koud

«  Controleer of de aan,/vitknop oplicht en dat er een lampje voor de "koudere"-
of "koude"-instelling van de koudetherapie oplicht om aan te geven dat de
koudetherapie werkt.

«  Controleer of de blauwe connectoren tussen het koudecompressiemanchet en de
slangen volledig vastzitten en de Breg-logo's ziin itgeliind. Koppel de blouwe
connectoren los en sluit ze opnieuw aan indien nodig.

* Wacht 10 minuten tot de temperatuur van het koudecompressiemanchet is
gestabiliseerd.

«  (Controleer of het apparaat voldoende iis en water bevat.

*  Tiidens het gebruik van de Breg-ijszakken kunnen er ook iishlokjes aan de
confainer worden toegevoegd tot aan de ijsvulliin om de koudere instelling te
optimaliseren.

*  Alsu het apparaat op dezelfde of een hogere hoogte plaatst dan het koude-
compressiemanchet, kan er meer water naar het koudecompressiemanchet stromen.

*  (ontroleer of de slangen en het koudecompressiemanchet niet geknikt zijn.

*  Laat het koudecompressiemanchet zich vullen met water en breng het vervolgens
opnieuw aan.

Condensatie

o Wikkel het materiaal losjes over het koudecompressiemanchet en de slangen om
blootstelling aan lucht tot een minimum te beperken.

*  Bescherm de wond door een steriel verband met waterdichte barriére te
gebruiken. Acceptabele barriéres zijn onder andere een onderverband zoals
Webril™ (ARTG 371503), een gaasverband zoals Kerlix™ (ARTG 186369) of
gen huisverband.

Opmerking: Er is enige condensatie op de slang en het koudecompressiemanchet
mogeliik, vooral in warmere Klimaten. Leg een laag stof onder de container om
voorwerpen onder het apparaat fe beschermen.

Het apparaat lekt
vit de blauwe
connectoren

*  Koppel de blauwe lipjes van de connector van het koudecompressiemanchet los.

*  (ontroleer of de Breg-logo's op de blauwe connectoren goed zijn uitgeliind en
sluit ze opnieuw aan.

Compressietherapie:
het koude-
compressiemanchet
comprimeert nief of
vult zich niet met
lucht

Opmerking: Tijdens compressietherapie is het normaal dat het
koudecompressiemanchet continu opgeblazen wordt en leegloopt. De duur van elke
opblaas-leegloopcyclus is ongeveer 1 tot 2 minuten.

*  (Controleer of de aan/uitknop oplicht en dat er een lampje voor de "normale™ of
"loge"instelling van de compressietherapie oplicht om aan te geven dat de
compressietherapie werk.

*  (ontroleer of de blauwe connectoren tussen het koudecompressiemanchet en de
slangen volledig vastzitten en de Breg-logo's ziin itgeliind. Koppel de blauwe
connecforen los en sluit ze opnieuw aan indien nodig.

*  Druk het koudecompressiemanchet aan.
*  Controleer of de slangen en het koudecompressiemanchet niet geknikt zijn.

*  Verwiider het koudecompressiemanchet en leg het plat neer. Controleer of het
koudecompressiemanchet is opgeblazen met lucht en breng het opnieuw aan.

Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de klantenservice
van Breg op 1-800-321-0607 of +1-760-795-5440 voor hulp.

Compressietherapie:
het koude -

compressiemanchet
loopt niet goed leeg

«  Controleer of de blauwe connectoren tussen het koudecompressiemanchet en de
slangen volledig vastzitten en de Breg-logo's ziin uitgeliind.

*  Koppel de blauwe connectoren los, laat het manchet leeglopen door het op e rollen
om lucht te verwideren en sluit de blouwe connectoren opnieuw aan indien nodig.

Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de klantenservice
van Breg op 1-800-321-0607 of +1-760-795-5440 voor hulp.
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PRODUCTSPECIFICATIES

Elektrische specificaties (Zie ook de tabel van de elekiromagnetische immuniteitstest op pagina 21)

Nominaal vermogen apparaat: 12 VDC, 1 A
De voeding is gespecificeerd als onderdeel van ME-apparatuur

Fabrikant: HDP Model: HDP12-MD12010C
Back-upvoeding: FRIWO Model: FW8000M,/12
Nominaal ingangsvermogen: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Uitgang: 12 VDC, max. 1,0 A
Uitgang: 12 VDC, max. 1,0 A

PRODUCTSPECIFICATIES

Fysieke specificaties

Gewicht:

2,3 kg leeg, 7,3 kg gevuld

Tabel elektromagnetische immuniteitstest

Ontworpen om fe voldoen aan de gelende vereisten van: EN 60601-1,
editie 3.1 en 60601-1-2, 4e Editie

Naleving van normen:

Elektrische classificaties: Klasse II, continue werking. Niet geschikt voor ontvlambare

verdovingsmiddelen. Groep 1, klasse B.

Omgevingsvereisten

Transport en opslag: -25°Ctot5°Cen
5 °Ctot 35 °C bij een relatieve vochtigheid van 10% tot 90%, niet-
condenserend;

>35 °C tot 70 °C bij een waterdampdruk tot 50 hPa

Gebruk: 5 °Ctot 40 °C bij een relatieve vochtigheid van 15% tot 90%, niet-

condenserend, en een waterdampdruk van 700 hPa tot 1060 hPa
Alleen voor gebruik binnenshuis bij een hoogte tot 2000 m.

Er is geen opwarmtijd nodig tussen het moment dat de Polar Care Wave
wordt opgeslagen bij de minimale opslagtemperatuur en het moment dat

deze wordt gebruikt.

Prestatiespecificaties

Verwachte levensduur: 1 joar vanaf de datum van het eerste gebruik (apparaat en

aceessoires).

>7 °C bij de koudere instelling
>10 °C bij de koude instelling

Gemiddelde gebruikstemperatuur van een
Polar Care Wave -koudecompressiemanchet:

Opmerking: het voet-/enkelmanchet op de koude instelling kan werken bij temperaturen boven 16 °C, wat
alleen een verkoelend gevoel geeft.

Immuniteitstest Basis EMC-norm IEC 60601-testniveau (thuiszorg)
Elektrostatische ontlading (ESD) | IEC 61000-4-2 +/-8 kV contact
+/-2KV, +/-4 KV, +/-8 kV, +/- 15KV lucht
Uitgestraalde radiofrequente EC 61000-4-3 10V/m
EM-velden 80 MHz - 2,7 GHz
80% AM bij 1 kHz
Nabijheidsvelden van RF- IEC 61000-4-3 Referentie IEC 60601-1-2 tabel 9
apparatuur voor draadloze
communicafie
Nominaal vermogen frequentie EC 61000-4-8 30 A/m 50 Hz of 60 Hz
magnetische velden
Snelle elektrische stroomstoten/ | IEC 61000-4-4 +/- 2 kV voor voedingslijnen
uitharstingen 100 kHz herhalingsfrequentie
Piek IEC 61000-4-5 +/-0,5KV, +/- 1 kV liin-naarijn
+/-0,5kV, +/-TkV, +/- 2 KV lijn-noar-oarde
Geleidingsstoringen veroorzaakt | IEC 61000-4-6 3V
door RF-velden 0,15 MHz - 80 MHz
6 Vin ISM- en amateurradiobanden tussen 0,15
MHz - 80 MHz
80% AM bij 1 kHz
Spanningsdips IEC 61000-4-11 0% UT, 0,5 cyclus
Bij 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 en 315
graden
0% UT: T cyclus
70% UT: 25/30 cydli
Enkele fase: bij O graden
Spanningsonderbrekingen IEC 61000-4-11 0% UT: 250/300 cydli

Gemiddelde piekcompressiedruk van het 50 mmHg bij de normale instelling

koudecompressiemanchet: 25 mmHg bij de lage instelling

Opmerking: UT is de netspanning voorafgaand aan het instellen van het testniveau
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A\ ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Ontvlambare stoffen

Vermijd bij gebruik of reiniging van de Polar Care Wave ontviambare stoffen en
oxidatiemiddelen. Gebruik het apparaat niet op plaatsen met ontvlambare dampen of
gassen (bijvoorbeeld ontviambare verdovingsmiddelen), hoge zuurstofconcentraties of
andere oxidatiemiddelen (bijvoorbeeld lachgas).
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Houd elektrische
onderdelen droog en

Hoewel de Polar Care Ware ontworpen is om water vast te houden en te verpompen,
moefen de elekirische onderdelen van het apparaat en de voeding droog worden
gehouden.

Raak de voeding of het netsnoer nigt met natte handen aan.
Sla het apparaat alfijd op een ploats op waar de aansluifingen niet in het water

vrij van vuil kunnen belanden (bijvoorbeeld een badkuip, gootsteen, enz.).
Raak geen enkel deel van het product aan als de elekrische aansluitingen in het
water belanden.
Haal de stekker alleen uit het stopcontact als de elektrische aansluitingen droog ziin.
Voeding Gebruik alleen de voeding die bij de Breg Polar Care Wave is meegeleverd. Het

modelnummer staat vermeld in het hoofdstuk Elekirische specificaties op pagina 20.
Houd het netsnoer en de voeding weg van hete oppervlakken.

Gebruik dif product niet met een beschadigd netsnoer, beschadigde voeding of
beschadigde stekker.

Als het netsnoer, de voeding of de stekker beschadigd is, haalt u de stekker it het
stopcontact en neemt u contact op met de klantenservice van Breg.

Elektromagnetische
interferentie en
emissies

De Polar Care Wave kan elektromagnetische of andere interferenties in andere
elektrische apparaten veroorzaken. Gebruik de Polar Care Wave niet naast of gestapeld
op andere apparatuur, omdat dit kan leiden tot onjuiste werking van het apparaat of de
andere apparatuur.

Draagbare RF-communicatieapparatuur mag niet binnen 30 cm van enig onderdeel
van de Polar Care Wave worden gebruikt.

Het gebruik van andere accessoires of een andere voeding dan meegeleverd

kan resulferen fot verhoogde elektromagnetische emissies of verminderde
elekiromagnetische immuniteit van het apparaat en kan resulteren in defecten aan
het apparaat.

Verwijdering

Dit product bevat elekirische onderdelen en mag niet worden verwijderd met het gewone afval.

Verwijder het product volgens lokale voorschriften.
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HERINNERINGEN VOOR ONTSLAG VOOR MEDISCHE PROFESSIONALS

Volg deze herinneringen voorafgaand aan het ontslaan van een patiént uit facilifeitszorg naar thuisgebruik.

Patiéntenscreening. Screen de patiént op contra-indicaties en/of van toepassing ziinde waarschuwingen. Als
de patiént contra-indicaties heeft (zie Contra-indicaties), mag u de Polar Care Wave van Breg niet aan de
patiént vitgeven. Als er waarschuwingen van foepassing zijn op de pafiént (zie Waarschuwingen), bepadl
dan de geschiktheid van de toepassing van de Polar Care Wave van Breg voor die patiént.

Gebruiksinstructies. Instruger de patiént over het juiste gebruik van de Polar Care Wave van Breg. Neem de
bedieningsinstructies in dit document en op het apparaat door met elke patiént.

Voorschrift. Instrueer de patiént betreffende het voorgeschreven protocol van de medische professional: de
frequentie en het compressieniveau, het temperatuurniveau en de duur van gebruik, de lengte van pauzes
tussen gebruik, hoe en wanneer de huid te controleren en de fotale duur van de behandeling. In dit document
is een profocolsiabloon opgenomen (zie pagina 24) om in te vullen en aan de patiént te geven. De duur

van foepassing, de femperatuur en het compressieniveau kan verschillen afhankeliik van de patiént. Als de
patiént geen pijnverlichting ervaart, kan de arts de duur van de toepassing verlengen en,/of de temperatuur
en compressieniveaus aanpassen. Indien de toepassingsduur wordt verlengd, dient ook de frequentie van de
huidcontroles te worden verhoogd (zie Waarschuwingen). Instrueer de patiént om pauzes te nemen door het
apparaat voor een bepaalde fijd it e schakelen.

Risico op letsel. Informeer de patiént dat onjuist gebruik emstig huidletsel kan veroorzaken, waaronder
huidnecrose over de volledige dikte. Benadruk het belang van het volgen van het voorgeschreven protocol,
het juist aanbrengen van het koudecompressiemanchet en huidcontrole.

Juist aanbrengen van het koudecompressiemanchet. Instruger de patiént om alleen de Polor Care Wave-
koudecompressiemanchet van Breg te gebruiken die zijn ontworpen voor het te behandelen lichagmsdeel.
Andere manchetten kunnen niet aangesloten worden of kouder zijn en het risico vergroten op ernstig
koudeletsel, waaronder huidnecrose over de volledige dikte. Gebruik de Polar Care Wave niet als de controle
van de huid wordt belemmerd door een barrigre.

Huidcontrole. Instrueer de patiént om de behandelde huid te confroleren volgens de instructies van de arts,
gewoonliik iedere 1 tot 2 uur. Gebruik de Polar Care Wave niet als de controle van de huid wordt belemmerd
door een barriére.

Stoppen. Instrueer de patiént om onmiddelliik te stoppen met het gebruik van de Polar Care Wave van Breg
en contact op te nemen met zijn/hoar medische professional als hij/zij negatieve reacties ervaart, zoals
toegenomen pin, brandend gevoel, toegenomen zwelling, jeuk, blaren, toegenomen roodheid, verkleuring,
striemen of andere veranderingen in het uiterlijk van de huid.

Documentatie. Geef de patiént een recept. Het recept moet het volgende bevatten:

*  De frequentie, duur en instellingen van de toepassingen van koude en compressie.
*  Duur van de pauzes tussen gebruik.

*  Hoe en wanneer de huid te confroleren.

*  De totale duur van de behandeling.
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PROTOCOL

Protocol voor koude compressie*

Behandelings- | Koudefrequentie/duur/ Compressiefrequentie/duur/ | Huidcontrolefrequentie/
periode instelling(en) instelling(en) pauzes fussen gebruik
Week 1

Week 2-4

Week 4+

*In te vullen door een bevoegde medische professional.

Bespreek de hehandeling met uw medische professional
Viraag uw medische professional naar mogelike bijwerkingen en letsel door koude. Bepaalde medische
aandoeningen vergroten het risico op letsel door koude.

Alleen gebruiken zoals is voorgeschreven

Gebruik dit apparaat niet als u de instructies niet heeft ontvangen of niet begrijpt. Alleen gebruiken volgens de

instructies van uw medische professional betreffende de frequentie, duur en instellingen van het toepassen van
koude en compressie en de duur van de pauzes tussen de toepassingen, hoe en wanneer de huid te controleren
en de totale duur van de behandeling.

De federale wetgeving van de Verenigde Staten beperkt de verkoop van dit apparaat tot door of in opdracht
van een bevoegde medische professional. De Polar Care Wave en koudecompressiemanchetten zijn uitsluitend
bestemd voor meervoudig gebruik bij één patiént en worden op recept verstrekt. Het recept moet het volgende
bevatten:

De frequentie, duur en instellingen van de toepassingen van koude en compressie.

Duur van de pauzes tussen gebruik.

Hoe en wanneer de huid te controleren.

De totale duur van de behandeling.

Controleer de huid regelmatig

Patiénten variéren in gevoeligheid voor koude. Controleer de huid onder het koudecompressiemanchet regelmatig
(door de rand op te tillen) zoals voorgeschreven, gewoonliik iedere 1 tot 2 uur. Gebruik de Polar Care Wave niet
als de controle van de huid wordt belemmerd door een barriére.

Stop met het gebruik en raadpleeg onmiddellik uw medische professional als u negatieve reacties ervaart, zoals
toegenomen piin, brandend gevoel, foegenomen zwelling, jeuk, blaren, toegenomen roodheid, verkleuring, striemen,
initatie en andere veranderingen in het uiterlilk van de huid of andere negatieve reacties die door uw medische
professional worden vastgesteld.

Contactgegevens

Breglantenservice op 1-800-321-0607 of +1-760-795-5440.
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FORSIKTIGHET: Firenta staternas federala lag begrnsar denna enhet till forsijning
av eller pd forskrivning av en legitimerad vdrdgivare.

Polar Care Wave och kylkompressionsdynorna dr endast avsedda for enpatientsbruk och
iir receptbelagda.

Kontakta Bregs kundtjéinst pi 1-800-321-0607 eller +1-760-795-5440
om du har fragor eller produkifarfragningar.
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. . * Akutinflommation i venerna (tromboflebit)
Patienten ska INTE anvinda Polar Care Wave System om patienten misstiinks ha eller observeras ha ndgot av

o . e *  Vends eller arteriell ocklusiv sjukdom
foljande redan existerande fillstand:

*  Dekompenserad hidrtinsufficiens

Kyl- och kompressionshehandling:

o Signifikant vaskuldr forstmring i det drabbade
omrddet (t.ex. frdn tidigare forfrysning,

Ett tillstind dar okat vendst eller lymfatiskt
terflode inte r Gnskvrt i den bertrda

Arteriella stomingar
Erysipelas (rosfeber)
Karcinom och karcinommetastas i den

=8 INDIKATIONER FOR ANVANDNING KONTRAINDIKATIONER

=3 Polar Care Wave System dr avsett att behandla postoperativa och akuta skador for att minska ddem, svullnad - o R . =
% och smirta dar kyla och kompression dr indicerat. Produkten dr avsedd att anvindas av eller pd bestillning av Kompresmonsbehundlllng Lok . 5
= legitimerad vdrdpersonal pd sjukhus, i dppenvdrden, i samband med idrottsutdvning eller i hemmet. * Episoder av lungemboli «  Dekompenserad hypertoni %
g e lungddem o Akuta inflammatoriska hudsjukdomar eller S
=) KONTRAINDIKATIONER infekfion 3
= =
=

Medicinska situationer dér kat vendst eller
lymfatiskt Gterflode dr oonskat

Ddlig perifer cirkulation
Allvarlig dderférkalkning eller akiv infektion

arterioskleros, arteriell insufficiens, diabetes, extremiteten (t.ex. lymfadem efter brostcancer drabbade extremiteten
vaskuldr dysreglering eller annan vaskuldr eller annat lokalt karcinom och/eller
ischemisk sjukdom). karcinommetastas i den berdrda extremitefen). Kylbehandling:

o Aktuella kliniska tecken pd inflammatorisk
flebit, vendsa sir eller cellulit.

o Alla signifikanta riskfaktorer eller pdgdende
Kliniska tecken pd emboli (t.ex. lungemboli,
lungodem, cerebral infarkt, formaksflimmer,
endokardit, hitirtinfarkt eller ateromatsa
emboliska plack).

Hypertoni, hidirtsvikt, extremt ldgt blodtryck
eller dekompenserad hjdrtinsufficiens.

Lokaliserat instabilt hudtillstind (t.ex. dermatit,
venligering, kallbrand eller nyligen genomfard
hudtransplantation) i det drabbade omrédet.

Nyligen genomfdrd tdoperation i det drabbade
omrédet.

Kompressionshehandling:

Kinda hematologiska dyskrasier som
predisponerar for trombos (t.ex. paroxysmal
kall hemoglobinuri, kryoglobulinemi,
sicklecellanemi, kalla agglutininer i serum).

Viivnader som dr inflammerade som ett
resultat av en nylig skada eller forviirande av
kroniskt inflammatoriskt fillstand.

Férsimrad lokal cirkulation eller neurologisk
forsdmring (inklusive férlamning eller lokal

Koldallergi

Koldagglutininstorningar som kaldinducerad
paroxysmal hemoglobinuri

Buergers sjukdom
Koldknolar
Kryoglobulinemi
Sicklecellanemi

o Aktuella Kliniska tecken pd signifikant perifert | »  Hudomraden med skador (skadad firstimring péi grund av flera kirurgiska *  Diabetes
ddem i det drabbade omrédet (t.ex. djup hud eller hud utsatt for risk) som ger ingrepp eller diabetes) i den drabbode o Overkinslighet for kyla
ventrombos, kronisk vends insufficiens, ojimn vdrmeledning dver huden (t.ex. regionen. o Histork éver kildskador

akut kompartmentsyndrom, systemisk
vends hypertension, kronisk hidrtsvikt,
skrumplever/leversvikt, njursvikt).

*  En akut, instabil (obehandlad) frakiur i det
drabbade omrddet.

o Aktiv lokal eller systemisk infekfion.

«  Patienten dr obtunderad eller har diabetes
mellitus, multipel skleros, ddlig cirkulation,
ryggmiirgsskador eller ledg@ngsreumatism.

Gppna sr, drrvdvnad, brinnskador eller
hudtransplantat). Alla Gppna sir méste
forbindas innan Polar Care Wave-systemet
anvinds.

Presumtiva tecken pd kongestiv hirtsvikt
Tidigare tillstand av djup ventrombos
Djup akut ventrombos (flebotrombos)
Inflammatorisk flebit

Kontraindikationer fortsiitter pd sidan 3.

Kognitions- eller kommunikationsstérningar
som forhindrar patienten att ge korrekt och
aktuell feedback.

Raynauds sjukdom eller Gverkanslighet mot
kyla (koldurtikaria).

Dekompenserad hypertoni i det drabbade
omrdet.

Raynauds fenomen eller andra vasospastiska
fillstand.

Allvarlig hjdrtkdrlsjukdom, lokalbeddvad hud,
hyperkoagulationsstormingar, ddlig cirkulation,
extremiteter som dr kansliga for smarta,
extremt agt blodtryck som medfar hinder,
minskad hudkdnslighet, venligering eller
nyligen genomftrda hudtransplontationer eller
feokromocytom.
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SYMBOLFORKLARING

Etikett-
symboler

Beskrivning

Detta dr en sikerhetsvarmingssymbol. Den anvéinds for att vama for potentiella risker for
personskador. Fdlj samtliga sikerhetsmeddelanden som visas efter denna symbol for att
undvika risken for personskador eller dodsfall.

Patientansluten del av typ BF

Klass Il-utrustning

Se bruksanvisningen

Kapslingsklassmrkning 1P22: Skydd mot fasta frimmande foremdl pd 12,5 mm och strre och
mot lodrtt fallande vattendroppar nr det lutas upp till 15°.

Kassering av produkten enligt sjukhusets normer.

Breg-logotyp

N

/
8/

Lasa/ldsa upp lock

Vo
I

Wr

Rteranvndningsbar, for en patient

Korrekt tillslutning av lock pd behdllare

Knappsatssymboler | Beskrivning

3>I<€ Kallare instdllning

%k Kall instéillning

-')) (4- Standardkompressionsinstéllning

=)~ Ldg kompressionsinstllning

@ Pd/avknapp

&~

BESKRIVNING AV POLAR CARE WAVE

Polar Care Wave dir en enhet for motoriserad kylbehandling och intermittent kompression. Motoriserad
kylbehandling och kompression har upprepade ganger visat sig minska postoperativ smrta, svullnad,
inflammation och anviindning av beddvande substanser efter flera olika kirurgiska ingrepp, sisom operationer i
axel, knd och rygg.

Polar Care Wave-enheten bestdr av en behdllare, slang, lock med pumpar, strémférsdrining och en
kylkompressionsdyna. Kylkompressionsdynan appliceras pd patientens skadade omrdde och ger kall och
infermittent kompressionsbehandling. Enheten ger kylbehandling genom att cirkulera vatten fréin behdllaren
genom slangen in i kylkompressionsdynan. Kompressionsbehandlingen levereras av enhetens luftpump, som
bldser upp och tGmmer luft i den kalla kompressionsdynan s att dynan pressas farsiktigt runt det berdrda
omrédet. Kyl och kompressionshehandlingarna kan anvindas tillsammans eller oberoende av varandra, om
det foredras eller ordineras av legitimerad vdrdpersonal. Breg erbjuder en serie kylkompressionsdynor for olika
behandlingshehov (pd sidan 12 finns samtliga alternativ for kylkompressionsdynor).
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Polar Care Wave kan anviindas och hanteras av en patient eller vrdgivare i hemmet eller i klinisk milid.

Slang StrﬁmférsbriW

Dessa artiklar ingér:

Wave-enhet

Kylkompressionsdyna

(kan siljas separat)

Knddyna visas hir. For bilder
pd andra dynor, se sid. 12.

Niitadapter

Y-adapter knd

Breg-ispdsar



VARNINGAR

A VARNINGAR

A\ VARNING

Polar Care Wave kan vara tillriickligt kall for att orsaka allvarliga skador, inklusive fullstdndig
hudnekros. Folj och liis noga bruksanvisningen och monteringsanvisningen for kylkompressionsdynan
\(finns tryckt pd varje kylkompressionsdyna) fore anviindning.

/

A VARNINGAR

Allméinna varningar

Aliméinna varningar

Kognitiva riskfaktorer

Patienter med ndgon av fdljande kognitiva riskfaktorer bér endast anviinda Polar

Care Wave under direkt Gverinseende av vérdpersonal eller annan virdgivare. Om

patienten har négon av de kognitiva riskfaktorerna nedan bér

likare eller vérdgivare gara hudkontroller:

* Barn under 18 dr och dldre

*  Kognitiva funktionsnedsttningar

*  Kommunikationsharridrer

*  Anvindning av ldkemedel som har en negativ inverkan pd den mentala
formagan

*  Synrubbning

Inspektera huden
regelbundet

Patienter har olika kanslighet mot kyla. Kontrollera regelbundet huden under
kylkompressionsdynan (genom att lyfta pd homet) enligt anvisningama,
vanligtvis var 1-2 timme. Polar Care Wave-enheten fr infe anvindas om
hudkontrollerna hindras av en barridr.

Upphdr med anvéindningen och kontakta din likare omedelbart om du upplever
biverkningar, exempelvis okad smdrta, en brannande kénsla, svullnad,

klada, blasor, okad rodnad, missfdrgning, rdnder pd huden, iritation, andra
hudfariindringar eller ndgon annan reaktion som identifieras av din ldkare.

AVININYVA

Diskutera
behandlingen
med legitimerad
vérdpersonal

Friga din likare om potentiella biverkningar och skador framkallade av kyla. Vissa
medicinska fillstand Gkar sannolikheten for kdldinducerad skada.

Anviind endast enligt
forskrivning

Anviind inte den hiir enheten om du inte har fatt eller inte forstdr instrukfionema.
Anviind endast enligt vérdpersonalens anvisningar om frekvens, varaktighet och
instdllningar f6r applicering av kyla och kompression, samt géllande lingden pd
uppehdllen mellan anvéndningama, hur och ndr huden ska inspekteras och den
totala lingden pd behandlingen.

Férenta staternas federala log begrinsar denna enhet till forstilining av eller

pd forskrivning av viirdpersonal. Polor Care Wave och kylkompressionsdynoma

dr endast avsedda for enpatientshruk, flergingsbruk och dr receptbelagda.

Ordinationen mdste omfatta:

«  Frekvensen, varaktigheten och instdllningarna for applicering av kyla och
kompression

*  Liingden pd uppehdllen mellan anviindningarna

*  Hur och ndr huden ska inspekteras

*  Behandlingens totala lingd

Allmiin siikerhet

Varningar fortsitter pd sidan 9.

e Hall slangar och sladdar pd avstand frn halsen for att undvika risk for
sfrypning.

*  Omen licka eller en stadig strom av vatten strommar fran ndgon del
av enheten, en slang eller en kylkompressionsdyna ska du avbryta
anvindningen och kontakta Bregs kundtidnst. Overdriven fukt kan
resultera i halkrisk eller oanskad fukt pd platsen for en skada.

*  Modifiera, serva eller utfdr inte ospecificerat underhdll pd denna
utrustning eller dessa tillbehdr. Anviind endast delar och tillbehdr som dr
utformade for Polar Care Wave.

o Forstk inte pd ndgot st sterilisera Polar Care Wave eller
kylkompressionsdynor.

*  Konfigurera och anviind utrustningen pd avstdnd fréin odvervakade barn
och husdjur.

o Anviind inte enheten i miljter dir det forekommer mycket damm,/ludd.
Detta kan orsaka igensiittning. Lamna inte enheten i direkt solljus. UV-jus
kan skada eller missfdrga enheten.

o Enheten drinte avsedd att anviindas med bedgvningsmedel.

MEDDELANDE TILL ANVANDARE

Om ndgot allvarligt fillbud uppstdr i relation till den hiir enheten ska det rapporteras till Breg och till den
behdriga myndigheten i medlemslandet som anviindaren och/eller patienten iir etablerad i.

Varningar fortsitter pd sidan 9.

7



VARNINGAR

A VARNINGAR

Allméinna varningar

Kylkompressionsdyna

*  Kontrollera regelbundet behandlingsomradet.

*  Kylkompressionsdynor dr icke-sterila. Patienter bdr vara férsiktiga med aft
applicera kylkompressionsdynor dver ppna sar eller skadad hud. Dessa
omréden bdr minst rengéras och bandageras.

*  Kontrollera att kylkompressionsdynan dr ren fore varje behandling. Om dynan
dr smutsig ska den rengdras enligt anvisningama i avsnittet om rengdring pd
sidan 15

»  Kontrollera om det finns fukt pd kylkompressionsdynan innan den placeras pd
huden. Ta bort eventuell fukt fore anviindning.

»  Sefill att behandlingsomslaget appliceras korrekt innan du pdbériar
ndgon behandling. Linda inte kylkompressionsdynorna i syfte att hegrinsa
blodflodet eller viitskefladet i kylkompressionsdynan.

Applicerainga immobiliseringar eller begrtinsande anordningar dver
kylkompressionsdynan ochslangsetet eftersom detta kan forhindra korrekt
funkfion och farsvara hudkontroller.

* Polar Care Wave och kylkompressionsdynorna ir endast avsedda for
enpatientsbruk, flergdngsbruk. Ateranviindning av dynor for enpatientshruk
kan leda fill risk for infektion.

Kylbehandlingsrelaterade varningar

Koldrisk

Om risken for kaldinducerad skada dir storre dn fordelama med kylbehandling,
forskriv inte Polar Care Wave.

Kliniska riskfaktorer

Om patienten har ndgon av féljande liniska riskfoktorer kan anviindning av Polar

Care Wave leda till allvarlig kéldinducerad skada, inklusive hudnekros med full

tiocklek:

*  Patologisk kanslighet for kyla

*  Beteenden som negativt paverkar cirkulationen, inklusive ddlig nring, rokning
och tobaksbruk, Gverdriven koffeinanvindning och Gverdriven alkoholanvéndning

*  Desensibilisering pd omrddet for applicering av kyla pd grund av lokalbedgvning
eller regionala nervblockader.

*  Diabetes

*  Kirurgi i hand, handled, fot eller fotled

*  Tor likemedel som har en negativ effekt pd perifer vaskuldr cirkulation, inklusive
adrenerga betablockerare och lokal epinefrinanvéndning (fill exempel vid

lokalbeddvning)

Varningar fortsdtter pd sidan 9.

A VARNINGAR

Kylbehandlingsrelaterade varningar

Reducering av
koldrisk

Om du férskriver detta likemedel fill patienter med riskfaktorer bér du dverviiga att

vidta sarskildariskkontrollerande dtgarder, sdsom:

*  Rekommendation av mer frekventa hudkontroller. Om patienten har kognitiva
riskfaktorer ska vardpersonal eller virdgivare utfora hudkontroller

*  Ordinera mer frekventa uppfdliningsunderskningar

*  Enisoleringsharricir mellan kallkompressionsdynan och huden

»  Farskrivning av korfare appliceringsperioder, mindre frekvent applicering eller
ingen nattlig applicering

*  Forskriv varmare temperaturinstillning (liten sndflinga/instillningen “"kall”)

Applikationsstiille

Overdriven fukt pé applikationsstllet pd grund av dverdriven blddning, svetming
eller kondens kan tka risken for allvarlig kdldinducerad skada, inklusive hudnekros
med full tjocklek.

Kompressionshehandlingsrelaterade varningar

Kompressionsrisk

Onm risken for skada dr storre dn fordelarna med kompressionshehandling, forskriv
inte Polar Care Wave.

Kliniska riskfaktorer

Patienter med ndgon av foljande kompressionsriskfaktorer bér rddgara med

sjukvdrdspersonal fore anvindning:

Neuropatier eller problem med viivnadens viabilitet (dvs. diabetes och
arteriell eller vends insufficiens).

*  Patienter i liggande litotomiposition under ldngre perioder

»  Dlig cirkulation

Reducering av
kompressionsrisk

Avbryt omedelbart kompressionsbehandlingen och radfraga vérdpersonalen om du
upplever en knsla av obehag, domningar eller en stickande kansla i armen eller
benet.

FORSIKTIGHETSATGARDER
6 inte med slangar som dr anslutna till kylkompressionsdynoma. Detta medfor en snubbelrisk.

Om enheten dr skadad eller sprucken ska du sluta anvdnda den och kontakta Bregs kundtidnst.

Anvéind inte hett vatten i den hdr enheten. Det kan vara osiikert eller skada enheten eftersom den inte har

utformats eller testats med anviindning av varmt vatten,

Anviind inte andra viitskor n vatten eller de rekommenderade rengdringsmedel som anges pd sidan 15
med Polar Care Wave. Detta kommer att skada enheten.

Ge inte kylbehandling utan vatten. Anvéndning av kylbehandling utan vatten kan orsaka permanenta
skador pd vattenpumpen.
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BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

Konfiguration med vatten och is: Konfiguration med Breg-ispéstillbehor och vatten: =
. .. o o e e Vi e e ( E =
(1] K?nﬁgurem och anviind enheTen' pd en plan Ym' st att den inte viter. o To uteight (8)) fomma Bregispésar ur fopackningen. Anvind || = == | == 7= £
Ls upp handragef genom att ida handfaget fill enhefens |- endast Breg-ispdsar som medfdlier Polar Care Wave. 2
framsida. & s
) ~ ,
Ta bort locket och fyll behdllaren medvatten upp till | \
vattenfyllningslinjen. ) Fyll de eight (8) Breg-ispdsarna med vatten till fyllningslinjen. Fyl X
Fyll tilllinjerna pé etiketten i behdllaren. Anvind iskuber for inte pd for mycket. E@
optimal prestanda. ==

TILLSATT FORST VATTEN
SEDAN IS

Anviind endast is och vatten eller fyra (4) Breg-ispdsar och

vatten med den hir enheten (se sidan 11 for konfiguration 5 . . .
© | med Bregrispistillbehdr). Oy =] 3} Frys Bregispdsar i frysen. Torka av utsidan pd Breg-ispdsarna innan

FORSIKTIGHET: Overfyll inte enheten med is och vatten. do plocerr dem frysen
Ldmpliga nivder anges pd is-/vattenmirkningen i behdllaren.
Overfyllning av enheten kan leda fill att vatten spiller ut eller
forhindra att locket stiings ordentligt.

@ | Konfigurera och anviind enheten pé en plan yta s att den inte vilter.

Ls upp handtaget genom att vrida handtaget fill enhetens ‘ TILLSATT FORST VATTEN ’
@ | fromsido.
Slukcelru locket pd behlaren i it age med hiclp av Ta av locket och tillsitt vatten upp fill fyllningslinjen i behdllaren.
ekalerna.
(4) Placera fyra (4) Bregrispdsarma i hérnen av behdllaren enligt
a, 6 illustrationen.
A 4 Anviind endast is och vatten eller fyra (4) Bregrispdsar och vatten

med den hér enheten.

@ | Siitt illbaka locket och Ids genom att vrida handtaget fill upprtt eller bakre lige.

6 Lds genom att vrida handtaget till uppritt eller bakre lige

enlgt biden pi handrager. Byt ut fyra (4) smilta Breg-ispdsar med fyra (4) frysta Bregrispdsar var 45 timme eller efter

@ | behov. Niir du anviinder Bregrispésar kan iskuber ocksdi liggas i behllaren upp til isfyliningslinjen

for att optimera den kallare instdllningen.

l6) Var 6—8 timme eller vid behov: hill ut fillrickligt med vatten for att Gterstilla vattennivan fill den
ursprungliga fyllningslinjen och fyll pd is till islinjen.

Stromforsorjning:

Fortsiitt till anvisningarna om strémfrsGrining pd sidan 11

0 Anslut stromfarsoriningen fill viiggen och den
andra dnden av sladden fill locket.




BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

Applicering av kylkompressionsdyna:
(Se fill att Breg-logotypen och anvisningarna iir viinda utdt, bort frén platsen med skadan)

BRUKSANVISNING

Anslutning och frankoppling av kylkompressionsdyna till enhet:

L 2 N N

N

Standard /stor knddyna

Se till att Breg-logotyperna pd
@)/ slongens och dynans kopplingar
dr viinda mot varandra.

Knddyna visas

Haftdyna

Tryck forsiktigt in de bld
124 klgmmorna.

© Tryck ihop kopplingarna tills du
hor et klickande ljud.

Axeldyna

Lossa kylkompressionsdynan fréin enheten genom att trycka pd de bld kidmmoma och farsiktigt dra isr
kopplingarna.

(4] Breg Polar Care kylkompressionsdyna kan kopplas bort fréin enheten medan den dr iging, varvid
kopplingama fatar. Detta forhindrar att vatten rinner ut ur slangen. Notera: Det Gr normalt att det
droppar en del vid frikopplingen.

Rygadyna

Nitadapter:

Fot-/fotledsdyna

Universaldyna
(anvinds for knd eller axel)

Ta forst ut stromforsGriningen och limplig kontaktadapter ur

forpackningen.

Rikta sedan in stromfGrsdriningen och kontaktadaptern (visas fill
higer) med nitaggregatskontakterna vertikalt invikta (visas il
viinster). Se fill att lasskéran dr pd toppen, annars viinder du pé

kontaktadaptern.
Skjut slutligen ner adaptern férsiktigt tills den dr helt nedsdnkt i
stromforsorjningen.

TYPE C TYPE | TYPEG

ININSIANYSNYE



BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

Knappar pd knappsatsen:

Tryck for uh‘ sld pd/av

COMPRESSION
Kallare —>3>i¢1 . ‘ @ * ] -’) (<- 4— Standard
pOQ: &

Tryck for att viixla kompressionen
mellan standard, lag och av

Tryck for att viixla mellan
kallare, kall och av

Anviinda enheten:

Tryck pd pd,/avknappen for att starta enheten. Knappen bérjar dd lysa.

Vid férsta uppstart kommer enheten som standard att ha instillningarna kallare och standard for
@ | kyk respektive kompressionsbehandling.

Om enheten anvindes fidigare vljs som standard den instdllning som var vald ndr den stiingdes
av.

@ )| Tryck pé kylknappen for att viixla mellan kallare, kall och av.

© | Tryck pd kompressionsknappen for att viixla mellan standard, Iag och av.

Tryck pd pd/avknappen for att stinga av enheten. Alla lampor sliicks.

* Kyl och kompressionshehandlingar kan anviindas samtidigt eller separat.

*  Om pd/avknappen blinkar kontinuerligt, se felsokningsguiden pd sidan 18.

*  Om pd/avknappen dr pd men bada behandlingarna dr avstdngda i mer @n 15 minuter stings
enheten automatiskt av.

»  Viss kondens pd slangen och kylkompressionsdynan dr majlig, sdirskilt i varmare klimat.

RENGORING

A VARNING: Applicera inte kylkompressionsdynan pd patienten under rengdringsproceduren.
Exponering for rengdringsmedel kan orsaka personskador.

FORSIKTIGHET: Undvik aft hdlla viitska direkt pd enhefens lock. Drnk inte enheten och IGt inte viitska
ansamlas pd foppen av locket. Locket innehdller all elekironik i enheten.

Rengdr vid behov eller om det finns smuts eller skrdp i enheten. Vid anvdndning av brunnsvatten kan mer
frekvent rengdring behdvas.

Polar Care Wave — vtsidan
(behdllare, lock, slang, kylkompressionsdyna och y-adapter)

Rengoringsmedel | »  Mild tvdl
for anvindning i  Vatten
hemmet:

Rengoringsmedel | »  Anvind endast mild tvél och vatten pd kylkompressionsdynan
for klinisk miljd: o Desinfektionsservetter for engangsbruk
o Kvartdr ammonium

Tillvigagdngssitt: | »  Flj tillverkarens anvisningar och forsiktighetsatgdrder for det
rengdringsmedel du viljer.

o Anvind det valda rengGringsmedlet och en mjuk duk fr att torka av ytorna
pd behdllaren, locket, slangarna, kopplingarna och kompressionsdynan.

o Torka torrt.

Polar Care Wave — komponenter pé insidan
(pumpsystem, inre slang, insidan av kylkompressionsdynan och y-adaptern)

Rengoringsmedel: | »  Desinfekiionsmedel
* Vatten

Tillviigagéngssiitt: | *  Anslut kylkompressionsdynan fill enheten.

o Fill the unit with cold tap water to the ice line and add 1/3 cup of bleach (5
tablespoons or 79 mililiters).

o Tillsiitt inte is.

o Place the lid assembly on the cooler and run the cold therapy for at least 10 min.

o Stop the unit and tum off, disconnect the power supply and place the lid
assembly in the sink or drain.

*  Raise the pad above the unit and roll the cold compression pad while still
connected and squeezing the water out of the pad, info the drain or sink.

*  Disconnect the cold compression pad, pour the water out of the cooler, rinse and
wipe dry.




FORVARING PRODUKTARTIKELNUMMER é
Laitteen siilytys: Produkinummer Beskrivning g
é @ )| Ensure the unit s off and the power supply is disconnected. 100716000 PC Wave INTL E
% (00003 Breg kylkompressionsdyna, knd L g
(00004 Breg kylkompressionsdyna, axel §
0 Remgve the |iq assembly rom the unit and place it in (00005 Breg kylkompressionsdyna, fot/fotled %
the sink or drin. (00013 Breg kylkompressionsdyna, hoft
(00016 Breg kylkompressionsdyna, universell
(00017 Breg kylkompressionsdyna, knd
3} Ta"bort_ vatten frin ky_lkompressionsdynun genom aff ulla upp dy_/nun medan den fortfarande dr ansluten och 00020 Breg kylkompressionsdyna, rygg
kldm tillbaka vatinet i enheten. out of the pad, into the drain or sink. 00015 Breg birvisko
(4) Disc‘onnect the cold cor‘npression pudj 100576000 PCWave Vodapter ki
© )| Drain the cooler and wipe dry the unit. —
100582-000 Bregrispdsar
100717-000 International PC Wave ersdttningsstromforsGrining
(6) Feuru%igfp Slngen eng iden och fstden med 100718-000 Adaptersats for stromforsorining, INTL
@ | Forvara inte med vatten. Se sidan 20 for krav pé forvaringsmilion. GARANTI

Breg, Inc. garanterar att denna produkt dr fri friin defekter i utfGrande och material och lampoar sig for

anviindning i 180 dagar frdn det ursprungliga kdpet vid normal avsedd anvéndning.
breg.com/wave

Eﬁlﬂm Breg, Inc:s skyldighet enligt denna garanti dr begrinsad il utbyte eller reparation av defekta delar eller
3 delar av denna produkt. Alla uttryckliga och implicita garantier — inklusive garantier for sdljbarhet och

Eb [amplighet for specifika syften — dr begrnsade till den tillampliga garantiperiod som anges ovan. Ingen

o OR Code for annan garanti, uttrycklig eller underforstadd, ges och inga bekrftelser frn eller av sljaren, genom ord

instructional video. eller handling, kommer att utgdra en garanti.
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FELSOKNINGSGUIDE

FELSOKNINGSGUIDE
Problem Mjliga [6sningar

Problem

Méjliga losningar

Pd/av-knappen
blinkar som avisering

*  Starfa om enheten

o Stiing av enheten genom att antingen trycka pd pd/av-knappen eller
genom att koppla bort och Gteransluta stromfarsdriningen frin enheten
eller frin viiggen.

o Tryck péd pd/av-knappen for att sl pd enheten igen.
o Tryck pd kyk eller kompressionshehandlingsknappama (vid behov) for att
pabdria dnskad behandling.

+  Om kompressionshehandlingen inte fungerar ndr du trycker pé
kompressionsknappen (kylkompressionsdynan verkar inte bldsas upp eller
instdllningslampan for kompressionsbehandlingen lyser inte), se avsnitten om
felsckning av kompressionshehandling pd sidon 19.

*  Om kylbehandlingen inte fungerar ndr du trycker pd kylknappen, se avsnitten
om felsokning av kompressionshehandling pd sidan 19.

Kylbehandling:
vatten flgdar inte

till kylkompressions-
dynan eller dynan r
infe kall

*  Bekrifta att pd/av-knappen lyser och att lampan for
kylbehandlingsinstallningen
"kallare” eller “kall” lyser for att indikera att kylbehandlingen fungerar.

*  Kontrollera att de bl kopplingarna mellan kylkompressionsdynan och slangen
sitter fast ordentligt med Breg-logotyperna vinda mot varandra. Koppla isdr de
bl kopplingama och dteranslut dem om det behavs.

* Lt kylkompressionsdynans temperatur stabiliseras under 10 minuter.
*  Bekfta att enheten har bade is och vatten upp till limpliga nivder.

*  Nar du anvinder Breg-ispdsar kan iskuber ocksd ldggas i behdllaren upp fill
isfyliningslinjen for att optimera den kallare instillningen.

*  Om enheten hojs fill somma eller hagre hajd @n kylkompressionsdynan kan
vattenfladet till kylkompressionsdynan tka.

*  Kontrollera att slangen och kylkompressionsdynan infe r vikta.

«  Ta bort kylkompressionsdynan och ligg den platt. Lat kylkompressionsdynan
fyllos med vatten och applicera den sedan igen.

Pii-/av-knappen *  Bekrifta ot eluttaget fungerar och att stromforstriningen dr helt isatt i
svarar inte uttaget.
* Kontrollera att stromfarsdriningskontakten dr helt inford i enhetens lock.
*  Kontrollera att riitt Polar Care Wove-stromfarsGrining dr ansluten (se sidan
20).
Kondens *  Vik materialet lst dver kylkompressionsdynan och slangen for att minimera

luftexponeringen.

*  Skydda saromradet med et sterilt forband med vattentiit barricr. Godtagbara
barriirer G exempelvis ett undergjutet bandage som liknar Webril™
(ARTG 371503), en gashinda som liknar Kerlix™ (ARTG 186369) eller eft
fubfarband.

Notera: Viss kondens pd slangen och kylkompressionsdynan dr majlig, sdrskilt i
varmare klimat. Placera ett tygskikt under behdllaren for att skydda foremdl under
enheten.

Kompressions-
behandling:
Kylkompressions-
dynan komprimeras
inte eller fylls infe
med luft

Notera: Under kompressionsbehandling dr det normalt att kompressionsdelen bldses
upp och toms kontinuerligt. Varaktigheten av varje uppblasningscykel dr ungefdr 1
till 2 minuter.

*  Bekrifta aft pd/av-knappen lyser och att lampan for
kompressionshehandlingsinstllningen “standard” eller “lag” lyser or att
indikera att kompressionshehandlingen fungerar.

*  Kontrollera att de bl kopplingarna mellan kylkompressionsdynan och slangen
sitter fast ordentligt med Breg-logotyperna viinda mot varandra. Koppla isdr de
bl kopplingama och dteranslut dem om det behdvs.

*  Dra dt kylkompressionsdynan.
«  Kontrollera att slangen och kylkompressionsdynan infe r vikta.

«  Ta bort kylkompressionsdynan och ligg den platt. Kontrollera om
kylkompressionsdynan blases upp med luft och applicera den sedan igen.

Enheten liicker frn
de bld kopplingarna

* Koppla bort de bld flikana pd kylkompressionsdynans koppling.

*  Kontrollera att Breg-logotyperna pd de bl kopplingarna dr vinda mot
varandra och anslut dem igen.

Kompressions-
behandling:
kylkompressions-
dynan téms inte

Kontakta Bregs kundtjéinst pa 1-800-321-0607 eller +1-760-795-5440 for hjiilp
om problemet kvarstdr.

18

pd luft

*  Kontrollera att de bld kopplingarna mellan kylkompressionsdynan och slangen
sitter fast ordentligt med Breg-logotyperna viinda mot varandra.

* Koppla bort de bld kopplingarna och tom dynan pd luft genom att rulla den.
Ateranslut de bld kontakterna om det behgvs.

Kontakta Bregs kundtitinst pa 1-800-321-0607 eller +1-760-795-5440 for hjilp
om problemet kvarstér.
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Elektriska specifikationer (Se dven Tabell for test av elekiromagnetisk immunitet pé sidan 21)

Enhetsklassning: 12V DC, 1A

Stromforsdriningen specificeras som en del av ME-utrustning
Tillverkare: HDP Modell: HDP12-MD12010C
Reservkraftsystem: FRIWO ~ Modell: FW8000M,/12
Nominell inspdnning: 100-240 V AC, 50—60 Hz

Utgdng: 12 V DC, max. 1,0 A
Utgdng: 12V DC, max. 1,0 A

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fysiska specifikationer

Vikt:

2,3 kg (5 Ibs) tom, 7,3 kg (16 Ibs) fylld

Tabell for test av elektromagnetisk immunitet

Immunitetstest

Grundliiggande EMC- | IEC 60601-testnivd (sjukvard i hemmet)
standard

Konstruerad att uppfylla tillimpliga krav i: EN 60601-1, utgdva 3.1

Overensstimmelse med

standarder: och 60601-1-2, 4:e utgdvan

Elektrisk klassificering: Klass 11, kontinuerlig anvdndning. Lampoar sig ej for brandfarliga
anestefika. Grupp 1, Klass B.

Omgivningskrav

=25 °CHill 5 °Coch

5 °Ctill 35 °C vid en relativ luftfukfighet pd 10 % till 90 %, icke-
kondenserande;

> 35 °CHill 70 °C vid eft vattendngtryck pd upp till 50 hPa

Transport och férvaring:

5°Cill 40 °C (41 °F 1ill 104 °F) 15-90 % RH icke-
kondenserande, 700 hPa till 1 060 hPa

Inomhusbruk endast upp till 2 000 m hdjd dver havet

Det krdvs ingen uppvarmningstid mellan forvaring av Wave-enhefen
vid ldgsta lagringstemperatur och till anviindning av produkten.

Anviindning:

Elektrostatisk urladdning (ESD) | IEC 61000-4-2 +/— 8 kV kontakt

+/- 2KV, +/-4 KV, +/-8 KV, +/- 15KV Iuft
Utstrdlade radiofrekventa IEC 61000-4-3 10V/m
elekiromagnetiska falt 80 MHz — 2,7 GHz

80 % AM vid 1 kHz
Narhetsflt fran RF-utrusting | IEC 61000-4-3 Referens IEC 60601-1-2 tabell 9
for trddlds kommunikation
Kraftfrekventa magnetiska falt | IEC 61000-4-8 30 A/m 50 Hz eller 60 Hz
Snabba elekfriska transienter/ | IEC 61000-4-4 + 2 KV for stromfrstriningsledningar
pulsskurar 100 kHz repetitionsfrekvens
Stromstt IEC 61000-4-5 +/-0,5kV, +/- 1 kV huvudspdnning

+/-0,5KkV, +/- 1KV, +/- 2 kV spinning
fill jord

Prestandaspecifikationer

Ledningsbundna stormingar
orsakade av RF-lt

IEC 61000-4-6 3V

0,15 MHz—80 MHz

6 Vi ISM- och amat6rradioband mellan
0,15 MHz och 80 Mhz

80 % AM vid 1 kHz

Forviintad livsldngd: 1 dr frin forsta anvandningsdatum (enhet och tillbehdr).

Genomsnittlig arbetstemperatur for en
Polar Care Wave kylkompressionsdyna:

>7,2 °Cvid den kallare instillningen
> 10 °Cvid den kalla instdllningen

Notera: Fot-/fotledsdynan kan vid den kalla instdllningen fungera vid temperaturer dver 15,6 °C, vilket
bara ger en kylande kinsla.

Spinningsstinkningar

IEC 61000-4-11 0%UT, 0,5 cykel
Vid 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 och

315 grader

0% UT: T:a cykeln
70 % UT: 25/30 cykler
Enfas: vid O grader

Genomsnittligt hégsta kompressionstryck 50 mmHg vid standardinstillning

for kylkompressionsdynan: 25 mmHg vid ldg insfdllning

Spdnningsavbrott

IEC 61000-4-11 0% UT: 250,/300 cykler

Notera: UT dr den ndtspdnning som finns innan testnivn tillampas

20
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A\ ELEKTRISK SAKERHET

=
=
% « Undvik brandfarigo dimnen och oxidofionsmedel nr o anvinder ller rengir Folj dessa paminnelser fére utskrivning av patienten friin véird i Klinisk milio fill hemmabruk. %
= ?randfurligu Polar Care W”V?- Anviind infe pa "plﬂTser med brundfar!lgu (ngor eller gaser 1. Patientskrm. Screena patienten for att uppticka om eventuella konfraindikationer och/eller =
oy | dmnen (tex. brondforliga anestefika), higa syrgaskoncentrationer eller andra fillimpliga varningar dr akiuella. Om patienten har ndgra kontraindikationer (se Kontraindikationer) [
= oxidationsmedel (t.ex. lustgas). ska Breg Polar Care Wave inte ges fill patienten. Om ndgon av varningarna galler for patienten (se &S
= « fiven om Polar Care-enheten dr utformad for att innehdlla och pumpa vatten Varningar) b du noggrant dverviiga om det i impligt ot anvéinda Breg Polar Care pd patienten.  JES
misfe enhetens elekiriska komponenter och strémfrsdrining hdllos forra. 2. Anviindarinstruktioner. Instruera pafienten i korrekt anviindning ov Breg Polar Care Wave. Gronska ~ JiES
*  Hantera inte stromfarsariningen eller elslodden med véta hander. bruksanvisningen i detfa dokument och fist pd enheten for varie pafient.
E“" "lek":Sk“' «  Féivara infe enheten pd platser dar anslutningara kan falla ned i vatten 3. Ordination. Instruero patienten om det av yﬁrdpgrsonuleg f6reskri\!nu fﬁrfqrundet: frekvens,
omponenter lorra (t.ex. badkar, diskbiinkar). kompressionsnivd, temperaturnivd och anvindningstid, ldngden pd uppehdllen mellan
och fri frén skrtip s . . . anvindningarna, hur och nir huden ska inspekteras samt behandlingens totala ldngd. En
* Vidrtr ingen del ov produkten om de elektriska ansiutingama faller ned i profokollmall (se sidan 24) att fylla i och ge fill patienten medfdljer detta dokument. Varaktigheten
vatten. av applicering, temperatur och kompressionsniv kan variera beroende pé patienten. Om patienten
*  Dra endast ur stickproppen om de elektriska anslutningarna dr torra. inte upplever smirtlindring kan likaren dka appliceringstiden och /eller justera temperatur och
Swomforstrining | » Anvind endast den ndtadapter som medfaler Breg Polar Care Wave-enheten, kompres;ionsnivﬁer. All eftefsom appliceringstiden dkar bor hydinspekﬂonerna genomfdras qure
Modellnummer anges i avsnittet Elekrisk specifkafion pé sidan 20. r(sji Sleurzghngur). Insfruera patienten att ta pauser genom att stinga av enheten under en angiven
* il lden och srimitrsaingen bora frin uppvamdo yior. 4. Risk for skador. Informera patienten om att felaktig anviindning kan leda till allvarlig hudskada,
* Anviind aldrig denna produkt om sladden, stromfdrsdriningen eller kontakten inklusive hudnekros med full tjocklek. Betona vikten av att fdlja det foreskrivna forfarandet, korrekt
har skador, vilket kan resultera i elekrisk stdt. applicering av kylkompressionsdynor samt inspektion av huden.
* Om sladden, stromforstriningen eller kontakfen har skador ska du dra ur 5. Korrekt applicering av kylkompressionsdynor. Instruera patienten att endast anvinda den Breg
kontakten och kontakta Breg kundtidinst. Polar Care Wave kylkompressionsdyna som dr avsedd for den kroppsdel som behandlas. Andra
Elekiromagnetiska | «  Polar Care Wave-enhefen kan orsaka elekiromagnetiska eller andra dynor kanske in ligger korekt mot huden ellr kan vao kallore viket kr isken fr allvarlig
storningar och stoningar pd andra elektriska enheter. Undvik att anvinda Polar Care Wave- kaldinducerad skada, inklusive hudnekros med full focklek. Polar Care Wave-enhefen fr infe
emissioner enheten intill eller staplad pd annan utrustning eftersom det kan leda fill anviindas om hudkontrollema hindras av en barri.
felaktig anviindning av enheten eller den andra utrustningen. 6. Hudinspektion. Instruera patienten att inspektera huden som behandlas enligt ldkarens instruktioner,
«  Biitbar radiokommunikationsutrustning ska inte anvandas narmare dn vanligvs varie fill varannan timme. Polar Care Wave-enheten fér inte anvindas om hudkontrollema
30 cm frén ndigon del av Polar Care Wave-enheten eftersom det kan leda fill hindras av en barrid.
forsamrad produktprestanda. 7. Kvarstdr. Instruera patienten att upphéra med anvéndningen av Breg Polar Care Wave och
«  Anviindning av andra fillbehir elle stigmfrscriningar dn de medfaliande kan Qmedelburt r&dfr(‘igu sinolﬁkurg i hindelse av _bivgrkni_ngar §ésom: oﬁkad smiirta, hrﬁnnap(_i_e ktjnsla,_
ledo fll kade elekiromagnetiska emissioner eller minskad elektromagnefisk okad svullnad, kldda, bldsor, 6kad rodnad, missfargning, rinder pd huden eller andra fordndringar i
immunitet for enheten samt ill felfunktion pé enheten. hudens utseende.
8. Dokumentation. Ge patienten en ordination. Ordinationen méste omfatta:
Kassering *  Frekvensen, varaktigheten och instllningama fér applicering av kyla och kompression

Denna produkt innehdller elektriska komponenter och kan inte kasseras i hushdllsavfall.

PAMINNELSER FOR VARDPERSONAL VID UTSKRIVNING

*  Ldngden pd uppehdllen mellan anvindningarna
*  Hur och niir huden ska inspekferas

X

|
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Kassera produkten enligt sjukhusets normer.

Behandlingens totala ldngd
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Kylkompressionsforfarande*

Behandlings- | Kylfrekvens/varakfighet/ Kompressionsfrekvens/ Hudinspekfionsfrekvens/
period instiillning(ar) varakfighet/instiillning(ar) | pauser mellan anviindning
Vecka 1

Vecka 2-4

Vecka 4+

*Ska fyllas i av legitimerad vardpersonal.

Diskutera behandlingen med legitimerad vérdpersonal
Friiga din ldkare om potentiella biverkningar och skador framkallode av kyla. Vissa medicinska tillstand dkar
sannolikheten for kdldinducerad skada.

Anviind endast enligt forskrivning

Anviind inte den hir enheten om du inte har fatt eller inte forstdr instruktionerna. Anvéind endast enligt
virdpersonalens anvisningar om frekvens, varaktighet och instillningar for applicering av kyla och kompression,
samt gdllande ldngden pd uppehdllen mellan anvéindningarna, hur och ndr huden ska inspekteras och den totala
lingden pd behandlingen.

Férenta staternas federala log begrnsar denna enhet till forstilining av eller pd farskrivning av vérdpersonal.
Polar Care Wave och kylkompressionsdynorna dr endast avsedda for enpatientsbruk, flergangsbruk och dr
receptbelagda. Ordinationen méste omfatta:

*  Frekvensen, varakfigheten och instdllningarna fér applicering av kyla och kompression

«  Liingden pd uppehdllen mellan anviindningarna

*  Hur och ndr huden ska inspekteras

*  Behandlingens totala lingd

Inspekiera huden regelbundet

Patienter har olika kdnslighet mot kyla. Kontrollera regelbundet huden under kylkompressionsdynan (genom att
Iyfta pd hdmet) enligt anvisningama, vanligtvis var 1-2 timme. Polar Care Wave-enheten fér inte anvindas om
hudkontrollerna hindras av en barridr.

Upphdr med anvindningen och kontakta din likare omedelbart om du upplever biverkningar, exempelvis dkad
smiirta, en briinnande kansla, svullnad, Klada, bldsor, okad rodnad, missfargning, rdnder pd huden, imitation,
andra hudfdrdndringar eller ndgon annan reakfion som identifieras av din likare.

Kontaktuppgifier
Bregs kundtidnst 1-800-321-0607 eller +1-760-795-5440.
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BRUKSANVISNING

VAR OPPMERKSOM PA: Ifolge amerikansk lovgivning skal dette utstyret bare
selges av, eller pd anmodning fra, autorisert helsepersonell.

Polar Care Wave og kuldekompresjonsputer er reseptbelagt og kun beregnet for bruk pa
én pasient.

For sparsml eller henvendelser angdende produktet, kontakt Breg kundeservice pd
telefon 1 800 321 0607 eller +1 760 795 5440.

Innholdsfortegnelse

Indikasjoner/kontraindikasjoner. .................oooiiiiii 2
SYMBOIOVEISTKE. ... 4
Polar Care Wave beskrivelse................cooereiiioiiiiie e 5
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RENGIBIING. ... 15
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Produktdelnummer /garanti................oooiiii e 17
Feilsakingsguide. ............oooioe e, 18
Produktspesifikasjoner (elektriske, milismessige, ytelsemessige og fysiske)............. 20
Flektrisk sikkerhet. ............ccooovriiiii i, 22
Utskrivingspaminnelser for helsepersonell....................ccooooiiiiiii 23

Protokoll for kald kompresjon. ...........ccoeeeooeeeoi e, 24



KONTRAINDIKASJONER

Pasienten skal IKKE bruke Polar Care Wave systemet om det er mistanke om, eller observasjoner av, at
pasienten allerede har noen av falgende tilstander:

INDIKASJONER FOR BRUK KONTRAINDIKASJONER
Polar Care Wave er ment for d bghundlg ppsTopemﬁve 0g ukyﬁg skader for d redusere ﬂdem, hevelse Kompresjonsterapi (fortsettelse fra side 2): 5
og smerte der kulde og kompresjon er indikert. Det er ment @ bli brukt av, eller etter anvisning fra, : : : =
helsepersonell pd sykehus, poliklinikker, idretts-/treningsmiljger eller hiemmeniliger. *  Episoder av lungeemboli * Dekompensert hypertensjon =
¢ Lungeadem o Akutte inflammatoriske hudsykdommer eller |
[=]

o Akutt betennelse i venene (fromboflebitt) infeksjoner

« Dekompensert hiertesviki o Vengs eller arteriell okklusiv sykdom
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o Medisinske situasjoner der skt venas eller

Kulde- og kompresjonsterapi:

o Betydelig vaskulaer svekkelse i det berarte
omrddet (f.eks. fra fidligere frostskader,
arferiosklerose, arferiell insuffisiens, diabetes,
vaskulaer dysrequlering eller annen vaskulaer
iskemisk sykdom).

e Navaerende Kliniske tegn pd inflammatorisk
flebitt, venase sdr eller cellulitt.

*  Betydelig risiko for, eller pagaende Kliniske tegn
pd, embolisme (f.eks. lungeemboli, lungeadem,
hierneinfarkt, atrieflimmer, endokarditt,
hierteinfarkt, ateromatas embolisk plakk)

En hvilken som helst tilstand der ekt venas
eller lymfatisk retur er uansket i den berarte
gkstremiteten (f.eks. lymfeadem etter
brystkreft eller andre lokale karsinomer og/
eller karsinommetastaser i den berarte
ekstremifeten)

Hayt blodtrykk, hiertesvikt, ekstremt lovt
blodfrykk eller dekompensert hjertesvikt.

Lokalisert ustabil hudtilstand (f.eks. dermatitt,
veneknutelukking, gangren eller nylig
hudtransplantasjon) i det berarte omrddet.

Nylig tGoperasjon i det berarte omrddet.

Arteriell dysregulering
Rosen (erysipelas)

Karsinom og karsinommetastase i den berarte
ekstremiteten

lymfatisk retur er uansket
Darlig perifer sirkulasjon

Alvorlig arteriosklerose, eller aktiv infeksjon

Kuldeterapi:

Kompresjonsterapi:

*  Pdgdende kliniske tegn pd signifikant perifert
gdem i det berarte omrddet (f.eks. dyp
venetrombose, kronisk vengs insuffisiens,
akutt kompartmentsyndrom, systemisk
venas hypertensjon, kongestiv hjertesvikt,
skrumplever /leversvikt, nyresvikt).

o Et akutt, ustabilt (ubehandlet) brudd i det
berarte omrddet.

*  En aktiv lokal eller systemisk infeksjon.

o Redusert bevissthet eller med diabetes,
multippel sklerose, ddrlig sirkulasjon,
ryggmargsskader og revmatoid artritt.

Omréder med svekket eller skadet hud (skadet
eller utsatt hud) som farer il ujevn varmefaring
giennom huden (f.eks. dpent sdr, arrvey,
brannskade eller ransplantert hud). Apne s
mi lukkes far Polar Care Wave systemet kan
brukes.

Presumptive bevis pd dobbelsidig hierfeinfarkt
Eksisterende DVTilstand
Dyp akutt venetrombose (flebotrombose)

Inflammatorisk flebittprosess

Kontraindikasjoner fortsetter il og med side 3.

Kiente hematologiske dyskrasier som
disponerer for trombose (f.eks. paroksysmal
kald hemoglobinuri, kryoglobulinemi,
sigdcellesykdom, serumkalde agglutininer).

Betent vev som falge v nylig skade eller
forverring av kronisk inflammatorisk tilstand.

Kompromittert lokal sirkulasjon eller
nevrologisk svekkelse (inkludert lammelse
eller lokalisert kompromittering pd grunn av
flere kirurgiske prosedyrer eller diabetes) i det
berarte omrddet.

Kognisons: eller kommunikasjonssvikt som
hindrer vedkommende i @ gi nayakfig og
rettidig filbokemelding.

Raynauds sykdom eller hypersensivitet for
kulde (kuldeurticaria).

Dekompensert hypertoni i det berarte
omrédet.

Raynauds fenomen eller andre vasospastiske
tilstander.

Kuldeallergi

Kuldeagglutininsykdommer som for eksempel
paroksysmal kuldehemoglobinuri

Buergers sykdom
Frostskader
Kryoglobulinemi
Sigdeelleanemi

Diabetes

Hypersensitivifet for kulde
Historie med frostskade

Alvorlig hierte- og karsykdom, bedavet

hud, hyperkoagulasjonsforstyrrelser, darlig
sikulasjon, ekstremiteter som er sensitive

for smerte, ekstremt lavt blodirykk som farer
fil funksjonssvikt, redusert hudfalsomhet,
veneligering, nylige hudtransplantasjoner eller
feokromocytom.
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SYMBOLOVERSIKT

Symbolmerke

Beskrivelse

Dette er symbolet for sikkerhetsvarsel. Det brukes fil G varsle om potensielle
personskader. Falg alle sikkerhetsmeldinger som falger dette symbolet for G unngd mulig
skade eller ded.

x

Type BF, pasientnaer del

Klasse Il utstyr

SO = »

Se bruksanvisning

P22

Merking for inntrengningsheskyttelse IP22: Beskyttelse mot faste fremmedlegemer pd
12,5 mm og mer og mot vertikalt fallende vanndraper ndr den vippes opp til 15°.

Avhending av produktet i henhold til lokale forskrifter.

ATl Bt

Breg logo
LN
(; ;\a)‘ Lokk Ids/1ds opp
N/
-
\1@ En pasient, flergangsbruk

Justering av lokket pd beholderen

Knappesymboler | Beskrivelse

#H

Kaldere innstilling

3>I¢

Kald innstilling

Vanlig kompresjonsinnstilling

Lav kompresjonsinnstilling

Av/péknapp

POLAR CARE WAVE — BESKRIVELSE

Polar Care Wave er en motorisert enhet for kuldeterapi og periodisk kompresjon. Motorisert kuldeterapi og
kompresjon har gjentatte ganger vist seg @ redusere posfoperativ smerte, hevelse, betennelse og bruk av
narkotiske midler etter en rekke kirurgiske prosedyrer, slik som operasjoner i skuldre, kne og rygg.

Polar Care Wave-enheten bestiir av en beholder, slange, lokk med pumper, stramforsyning og en
kuldekompresjonspute. Kuldekompresjonsputen legges pd pasientens skadede omrdde og gir kald og
intermitterende kompresjonsterapi. Enheten leverer kuldeterapi ved d sirkulere vann fra beholderen gjennom
slangen og inn i kuldekompresjonsputen. Kompresjonsterapien leveres av enhetens luftpumpe som bldser opp og
farer luft inn i kuldekompresjonsputen, noe som gir en forsiktig klemming fra puten rundt det berarte omrddet.
Kulde- og kompresjonsterapi kan benyttes i kombinasjon med hverandre eller uavhengig av hverandre, om
anskelig eller foreskrevet av autorisert helsepersonell. Breg tilbyr en serie av kuldekomprimeringsputer for
imatekomme behandlingsbehovene (se side 12 for fullstendige alternativer for kuldekompresjonsputer).
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Polar Care Wave kan brukes og betienes av en pasient eller behandler i et hiem eller i et Klinisk milig.

STmmfors%nW

Kuldekompresjonspute

(kan selges separat)

Disse elementene er inkludert:

Wave-enheten

Knepute vist, for andre puter
se side 12.

Breg Ice Bags
Tilbehor (selges separat):

Stremadapter

Breg isposer Kne Yodapter



ADVARSLER

A\ ADVARSLER

A\ ADVARSEL

Polar Care Wave kan vaere sa kald at den kan fare til alvorlige skader, inkludert full hudnekrose. Felg og
les naye bruksanvisningen, samt monteringsinstruksjoner for kuldekompresjonsputen (trykt pd hver enkelt
\ kuldekompresjonspute) far bruk.

/

Generelle advarsler

Kognitive
risikofaktorer

Pasienter med noen av falgende kognitive risikofaktorer skal bare hruke Polar Care
Wave under direkte tilsyn av medisinsk personell eller behandler. Dersom noen
av de kognitive risikofaktorene listet under gjelder for pasienten,
skal medisinsk personell eller behandler utfore inspeksjoner av
huden:

*  Hdre og barn under 18 dr

*  Kognitive nedsatte evner

*  Kommunikasjonsharrierer

*  Bruk av medisiner som har negativ effekt p mental kapasitet

*  Synshemmet

Diskuter behandlingen
med din autoriserfe

hehandler

Spar behandleren din om mulige bivirkninger og skader fordrsaket av kulde. Visse
medisinske filstander gjer kuldeinduserte skader mer sannsynlig.

Bruk kun som
foreskrevet

Ikke bruk denne enheten om du ikke har mottatt, eller ikke forstér, instruksjonene.
Skal bare brukes i henhold til behandlerens instruksjoner angdende hyppigheten
og varigheten av kuldetilfarsel og pauser, riktig temperatur, hvordan og ndr du skal
inspisere huden og total lengde pd behandlingen.

Ifelge amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges av, eller pd anmodning
fra, autorisert helsepersonell. Polar Care Wave og kuldekompresjonsputer er
reseptbelagt og kun ment for én pasient og flergangsbruk. Resepten md inneholde:
*  Hyppigheten, varigheten og innsfillingene for pafering av kulde og kompresjon
*  Varighet pd pauser mellom bruken

*  Hvordan og ndr huden skal undersakes

«  Total varighet av behandlingen

Advarsler fortsetter til og med side 9.

A\ ADVARSLER

Generelle advarsler

Pasienter har varierende sensifivitet for kulde. Inspiser huden under
kuldekompresjonsputen (ved d lafte kanten) som foreskrevet, vanligvis hver eller
hver annen time. Ikke bruk Polar Care Wave-enheten om inspeksjoner av huden er
Inspiser huden hemmet av en barriere.

regelmessig Stans bruken og ta kontakt med medisinsk personell umiddelbart hvis du opplever
bivirkninger, for eksempel ekt smerte, svie, okt hevelse, klge, blemmer, akt
radhet, misfarging, andre endringer i hudens utseende eller andre reaksjoner som
identifiseres av behandler.

AT1SYVAQY

*  Hold slanger og ledninger unna halsen for G unngd kvelningsfare.

»  Huis en lekkasie eller en jevn vannstrem renner fra noen del av enheten,
slangen eller kuldekompresjonsputen, mé du avslutte bruken og kontakte
Breg kundeservice. Hay fuktighet kan fare til skiifare eller uansket fuktighet
pd et skadested.

Ikke gjer endringer, utfer service eller uspesifisert vedlikehold pd dette
utstyret eller tilbeharet. Bruk bare deler og tilbehar som er designet for Polar

Care Wave.
Generell sikkerhet o Ikke prov d sterilisere Polar Care Wave eller kuldekompresjonsputer pd noen
mite.
Seft opp og bruk dette utstyret pd et sted borte fra barn og kjeeledyr uten
tilsyn.

*  Ikke bruk enheten i et miljg med mye stav/lo. For mye stav/lo kan fare
til tilstopping. Ikke la enheten std i direkte sollys. UV-lys kan skade eller
misfarge enheten.

*  Enheten er ikke beregnet for bruk med bedavelsesmidler.

MERKNAD TIL BRUKERE

Hvis det har forekommet alvorlige hendelser i forbindelse med utstyret, skal det rapporteres il Breg og
kompetent myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er bosatt.

Advarsler fortsetter til og med side 9.
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ADVARSLER

A\ ADVARSLER

Generelle advarsler

Kulde-
kompresjonspute

»  Inspiser behandlingsomrddet regelmessig.

*  Kuldekompresjonsputer er ikke sterile. Pasienter ber veere forsiktige med
 legge kuldekompresjonsputer over dpne sdr eller adelagt hud. Som et
minimumstiltak bar disse omrddene renses og bandasieres.

*  Kuldekompresjonsputen bar inspiseres for renhet far hver behandling. Om
puten er skitten, rengjer som angitt i rengjeringsdelen pd side 15

*  Siekk kuldekompresjonsputen for fukiighet far den legges pd huden. Fiem
eventuell fuktighet far bruk.

»  Sarg for at omslaget er rikig pdfert fer du starter behandling. Ikke pakk
kuldekompresjonsputene slik at de begrenser blodstram eller veaskestram
innenfor kuldekompresjonsputen.

*  Ikke pdfer gips eller begrensende enheter over kuldekompresjonsputen og
slangesettet. Det kan hindre riktig bruk og begrense hudinspeksjoner.

Polar Care Wave og kuldekompresjonsputer er kun ment for én pasient og
flergangsbruk. Gjenbruk av enkeltpasientputer kan fare il infeksjonsfare.

Advarsler om kuldeterapi

Kulderisiko

Huis risikoen for skade fordrsaket av kulde er starre enn fordelene ved kuldeterapi,
skal ikke behandling med Polar Care Wave foreskrives.

Kliniske risikofaktorer

Dersom noen av de Kliniske risikofaktorene listet under gjelder for pasienten,

kan bruk av Polar Care Wave resultere i alvorlig kuldepdfart skade, inkludert full

hudnekrose:

*  Patologisk sensitivitet for kulde

»  Aiferd som pavirker sirkulasjonen negativt, inkludert darlig emaeringsstatus,
ryking og tobakksbruk, overdreven bruk av koffein og overdreven alkoholbruk

A\ ADVARSLER

Advarsler om kuldeterapi

Redusere risikoen ved
kulde

Huis du foreskriver dette produktet til pasienter med risikofaktorer, bar du vurdere

foreta spesielle tiltak for @ kontrollere risikoen, for eksempel:

«  Anbefale hyppigere hudinspeksjoner. Dersom noen av de kognitive
risikofaktorene listet under gielder for pasienten, skal medisinsk personell eller
hehandler utfare inspeksjoner av huden:

*  Kreve hyppigere oppfelgingsundersakelser

*  Legge til en isolasjonsharriere mellom kuldekompresjonsputen og huden

*  Foreskrive kortere pfaringstid, sieldnere péfering, eller eliminere pdfering om
naften

»  Foreskriv den varmere temperaturinnstillingen (mindre snafnugg /
«kaldsinnstilling)

Péfaringssted

Unormalt mye fuktighet pd pafaringsstedet pd grunn av mye blod, overdreven
svette eller kondensering, kan ake risikoen for alvorlig kuldepdfart skade, inkludert
full hudnekrose.

Advarsler om kompresjonsterapi

Risiko ved kompresjon

Huis risikoen for skade er starre enn fordelene ved kompresojnsterapi, skal ikke
behandling med Polar Care Wave foreskrives.

Kliniske risikofaktorer

Pasienter med noen av falgende kompresjonsrisikofaktorer bar konsultere

helsepersonell far bruk:

Nevropatier eller problemer med vevslevedyktighet (dvs. diabetes, arteriell
eller venas insuffisiens.)

Pasienter plassert i liggende litotomistilling i lengre perioder

Darlig sirkulasjon

Redusering av
kompresjonsrisiko

Stopp kompresjonshehandlingen umiddelbart hvis du opplever ubehag, nummenhet
eller prikking i lemmet og kontakt helsepersonell.
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Nedsatt felsomhet for kulde i applikasjonsomrddet pd grunn av lokalbedavelse
eller regionale nerveblokader

Diabetes

Operason i hand /handledd eller fot /ankel

Bruk av medikamenter som har en negativ effekt pd perifer vaskulaer
sirkulasjon, inkludert betablokkere og bruk av lokalbedavelse med adrenalin
(som f.eks. i lokale anestesimidler).

Advarsler fortsetter til og med side 9.

VAR FORSIKTIG
*  lkke gd med slanger koblet fil kuldekompresjonsputene. Det er en snublefare.
*  Om enheten er adelagt eller sprukket, avslutt bruken og kontakt Breg kundeservice.

*  lkke bruk varmt vann i denne enheten. Det kan veere utrygt eller skade enheten siden den ikke er beregnet
for, eller testet med, varmt vann.

* ke bruk noen annen form for flytende veeske enn vann eller anbefalte rengjaringsprodukter for Polar Care
Wave, se side 15. Dette vil skade enheten.

« ke kjor kuldeterapi uten vann. Bruk av kuldeterapi uten vann kan fordrsake permanente skader pé
vannpumpen.



BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

Oppsett med vann og is:

BRUKSANVISNING

o

Sett opp og bruk enheten pd en flat overflate for G unngd at enheten velter.

Oppsett med Breg isposetilbehor og vann:

(2]

Las opp handtaket ved d rotere handtaket til fronfen av enheten.

Fiem lokket og fyll beholderen medvann opp fil angitt
vannfyllingslinje.

o

Ta ut eight (8) tomme Breg isposer fra emballasjen. Bruk kun Breg
isposer som falger med Polar Care Wave.

Fyll il linjene pd etiketten inne i beholderen. Bruk ishiter for
opfimal yfelse.

Bruk bare is og vann eller fire (4) Breg isposer og vann med
denne enheten (se side 11 for Oppsett med Breg isposetilbehar)

VAR FORSIKTIG: Ikke overfyll enheten med is og vann.
Passende nivier er angitt pd is-/vannetiketten i beholderen.

Overfylling av enheten kan fordrsake at vann sales ut eller hindre
lokket fra d lukkes hel.

Fyll de eight (8) Breg isposene med vann il fyllingslinjen. Ikke fyll
over linjen.

Plasser lokket pd beholderen ved hielp av justeringsmerker.

Frys Breg isposer i fryser. Tark utsiden av Breg isposene far du legger
de i fryseren.

Sett opp og bruk enheten pd en flat overflate for G unngd at enheten velter.

Ls opp handtaket ved  rotere handtaket til fronfen av enheten.

Fiern lokket og fyll pd vann til fyllingslinjen i beholderen.

Lds ved d rotere handtaket til oppreist eller bakre posisjon i
henhold il bildet pd handtaket.

Plasser fire (4) Breg isposene i higmene pd beholderen som vist.

Bruk bare is og vann eller fire (4) Breg isposer og vann med denne
enhefen.

FYLL PA VANN FORST
SA LEGGER DU I ISPOSER

o

Sett pd plass lokket og lds ved d rotere handtaket fil oppreist eller bakre posisjon.

Hver 6.—8. time, eller efter behov, md det tammes ut nok vann il @ bringe vannivdet tilbake til den

opprinnelige pafyllingslinjen og is mé fylles til islinjen.

Fortsett til stramforsyningsinstruksjoner pa side 11.

18]

Plasser fire (4) tinte Breg isposer med fire (4) fryste Breg isposer hver 4.-5. time, eller etter behov.
Mens du bruker Breg isposer, kan isbiter ogsd legges i beholderen opp til toppen av isfyllingslinjen for

a optimalisere den kaldere innstillingen.

Stromforsyning:

Plugg stramforsyningen inn i veggen og den
andre enden av ledningen i lokket.

ININSIANYSNYE



BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

Paforing av kuldekompresjonspute:
(Sorg for at Breg logo og puteinstruksjoner snur utover, hort fra skadestedet)

BRUKSANVISNING

Koble kuldekompresjonsputen til og fra enheten:

N 2 N N

N

Standard / Stor knepute

0 La Breg-logoene pd slange- og
putekoblingene vaere pd linje

Knepute vist

Hoftepute

Klem de bl Klipsene forsiktig
24 ned.

© Skyv koblingene sammen fil de
lager en klikkelyd.

Skulderpute

koblingene fra hverandre.

er normalt.

Kuldekompresjonsputen kobles fra enheten ved @ presse inn de bl Klipsene og forsikfig dra

(4] Breg Polar Care kuldekompresjonsputen kan kobles fra enheten mens den er i gang. Da vil
koblingene tettes og forhindre at vann lekker ut av slangen. Merk: Litt drypping under frakobling

Ryggpute

Stromadapter:

Fot-/ankelpute

Universalpute
(bruk til kne eller skulder)

s

Ta farst ut stramforsyningen og en passende adapterplugg fra
pakken.

Juster deretter, med stramforsyningspluggene brettet inn vertikalt
(vist til venstre), stremforsyningen og adapterpluggen (vist fil

hayre). Pass pd at lasehakket er pd toppen, om ikke sd md du snu

adapterpluggen.

Til slutt skyver du adapteren forsiktig ned til den er helt innfelt ned
fil stramforsyningen.

TYPEC

TYPE |

ININSIANYSNYE



BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

Knappeoversikt:

Trykk for d sld av/pd

COMPRESSION

Trykk for G veksle kulde Trykk for G veksle kompresjon
mellom kaldere, kald og av. mellom vanlig, lav og av.
Bruksanvisning:

Trykk pd av/pd-knappen for d sl pd enheten. Den vil da lyse.

Ved farste oppstart vil enheten som standard ha kaldere og vanlige innstillinger for henholdsvis
kulde- og kompresjonsterapi.

Om enheten har veert i bruk tidligere, vil standard innsfilling vzere den siste som var valgt da
enheten ble sltt av.

Trykk pd kuldeknappen for G veksle mellom kaldere, kald og av.

Trykk pd kompresjonsknappen for @ veksle mellom vanlig, lav og av.

Trykk pd av/pd-knappen for sl av enheten. Alle lys vil sld seg av.

Kulde- og kompresjonsterapi kan benyttes samtidig eller hver for seg.

Om av/p-knappen blinker kontinuerlig, se guide for feilsaking side 18.

Om av/pd-knappen er pd og begge ferapiene er av i mer enn 15 minutter, vil enheten automatisk
sld seq av.

Noe kondens i slangen og kuldekompresjonsputen er mulig, spesielt i varmere klima.

RENGJORING

A ADVARSEL: Ikke legq kuldekompresjonsputen pd pasienten under rengjaringsprosedyren. Eksponering
for rengjaringsmidler kan fordrsake skade.

VAR FORSIKTIG: Ikke reft en direkte stram av noen slag vaeske mot enhetens lokk, senke enheten ned i
vasske eller la vaeske samle seg pd toppen av lokket. Lokket pd enheten inneholder alt av elekironikk i enheten.

Rengjar enheten ved behov, ndr den er skitten eller det finnes rusk i enheten. Om det brukes brannvann, kan
det vaere nedvendig med hyppigere rengjering.

Polar Care Wave — utvendige flater
(beholder, lokk, slange, kuldekompresjonspute og y-adapter)

Rengjaringsmidler for
hjemmeniljo:

Mild sdpe
Vann

Rengjeringsmidler for

Bruk kun mild stpe og vann pd kuldekompresjonsputen

Klinisk milje: *  Engangs desinfeksjonsservietter
o Kvarteer ammonium
Prosedyre: *  Falg leverandarens bruksanvisning og forholdsregler for rengjeringsmiddelet du

velger.

Bruk valgt rengjeringsmiddel og en myk Klut til d tarke av overflater pd
beholderen, lokk, slange, koblinger og kuldekompresjonsputen.

Tark den torr.

y-adapter)

Polar Care Wave — innvendige komponenter
(pumpesystem, innvendige slanger, innsiden av kuldekompresjonspute og

Rengjaringsmidler:

Blekemiddel
Vann

Prosedyre:

Koble kuldekompresjonsputen til enheten.

Fill the unit with cold tap water to the ice line and add 1/3 cup of bleach (5
tablespoons or 79 milliiters).

IKkke tilsett is.

Place the lid assembly on the cooler and run the cold therapy for o least 10 min.
Stop the unit and turn off, disconnect the power supply and place the lid assembly
in the sink or drain.

Raise the pad above the unit and roll the cold compression pad while sfil
connected and squeezing the water out of the pad, info the drain or sink.
Disconnect the cold compression pad, pour the water out of the cooler, rinse and
wipe dry.
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OPPBEVARING NUMMER PA PRODUKTDELER %
- AOPPBEVARING Produktnummer Beskrivelse E
§ @ | Ensure the unit s off and the power supply i disconnected. 100716000 PC Wave INTL é
g (00003 Breg kuldekompresjonspute, kne L g
N (00004 Breg kuldekompresjonspute, skulder 5
) Remgve the Iid assembly from the unit and place it in (00005 Breg kuldekompresjonspute, fot/ankel %
the sink or drain. (00013 Breg kuldekompresjonspute, hofte =
(00016 Breg kuldekompresjonspute, universell
(00017 Breg kuldekompresjonspute, kne
e Fiem vam fra kuldgkompresionsputen ved ﬁ‘rulle puten sammen mens den fremdeles er koblet fil og klem 00020 Breg kuldekompresjonspute, rygg
vannet ilbake inn i enheten. out of the pad, info the drain or sink. 00015 Breg beerebog
@) Disconnect the cold compression pad. 100576000 PC Wave kne Vadopter
@) Drain the cooler and wipe dry the unit. 100582000 Breg sposer
100717-000 Erstatningsstramforsyning for International PC Wave
@] Kveil slangen som vist og fest den med stropper. 100718000 Adapterset for stramforsyning, INTL
@ | kke oppbevar den med vann. Se side 20 for krav om miljglagring. GARANT

Breg, Inc. garanterer af dette produktet er fri for defekter i utfarelse og materialer og egnet for bruk i 180
dager fra farste gangs kjap ved normal bruk som den var beregnet for.

breg.com/wave

Eﬁ'ﬂ@ Breg, Inc. sin forpliktelse under denne garantien er begrenset fil utskifting eller reparasjon av enhver
: defekt del eller deler av dette produktet. Alle uttrykte eller underforstéitte garantier, inkludert garantien av
Eb salgharhet og egnethet for et bestemt formdl, er begrenset til den faktiske garantiperioden som er angitt
Seon OR Code for ovenfor. Ingen annen garanti gis, uttrykt eller underforsttt, og ingen bekreftelse av eller fra selger, ved
instructional video. ord eller handling, vil utgjere en garanti.
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FEILSOKINGSGUIDE

Problem

Mulige losninger

Av/pé-knapp med
blinkende varsling

Start enheten pd nytt

o Sl av enhefen ved @ enten trykke pd av/pd-knappen eller ved d koble fra
0g koble til stremforsyningen pd nytt, fra enheten eller fra veggen.

o Trykk av/pd-knappen for  sld pd enheten igjen.

o Trykk knapp for kuldeterapi eller kompresjonsterapi (om anskelig) for
starte den enskede behandlingen.

Om kompresjonsterapi ikke fungerer etter 6 ha trykket pd
kompresjonsknappen (kuldekompresjonsputen ser ikke ut til & bldses opp
eller lyset for kompresjonsterapi er ikke pd), se avsnittene om feilsaking av
kompresjonsterapi pd side 19.

Om kuldeterapi ikke fungerer etter d ha trykket pd kuldeknappen, se avnittet
om feilseking av kuldeterapi side 19.

Av/pé-knapp
responderer ikke

Bekreft at stremuttaket fungerer og at stramforsyningen er satt helt inn i
stikkontakfen.

Bekreft at stramforsyningspluggen er satt helt inn i lokket pd enheten.

Bekreft at den korrekte Polar Care Wave stramforsyningen er koblet fil (se side
20).

FEILSOKINGSGUIDE
Problem Mulige losninger
Kuldeterapi: *  Bekreft at av/paknappen lyser og at kuldeterapiinnstillingen «<kaldere» eller
Vann renner ikke «kald» lyser, for @ indikere at kuldeterapien virker.
inn i k”'f’e‘ *  Kontroller at de bl koblingene mellom kuldekompresjonsputen og slangen
kompresjonsputen er koblet helt sammen med Breg logoene riktig justert. Koble fra de bld

eller puten er ikke

kald

koblingene og koble il igien om nadvendig.
La det gd 10 minutter for d stabilisere temperaturen pd kuldekompresjonsputen.
Bekreft at enheten har béde is og vann pd riktig nivd.

Mens du hruker Breg isposer, kan isbiter ogsd legges i beholderen opp il
toppen av isfyllingslinjen for & optimalisere den kaldere innstillingen.

K heve enheten fil samme eller hayere hayde enn kuldekompresjonsputen kan
ake vannstrammen til kuldekompresjonsputen.

Kontroller at slangene og kuldekompresjonsputen ikke har knekk.

Fiem kuldekompresjonsputen og legg den flat. La kuldekompresjonsputen fylles
med vann og legg den pd igjen.

Kondens

Pakk materiale last over kuldekompresjonsputen og slangen for @ minimere
lufteksponering.

Beskytt sdrstedet ved d bruke en steril bandasie med vanntett barriere.
Akseptable barrierer inkluderer en underliggende bandasje som ligner pd
Webril™ (ARTG 371503), et gashind som ligner pd Kerlix™ (ARTG 1863649)
eller en rarformet bandasie.

Merk: Noe kondens i slangen og kuldekompresjonsputen er mulig, spesielt i varmere
klima. Legg et taylag under beholderen for @ beskytte gjenstander under enheten.

Enheten lekker fra
bld koblinger

Koble fra de bld tappene pd kontakten for kuldekompresjonsputen.

Kontroller at Breg-logoene pd de bld koblingene er pd linje og koble il pd
nytt.

Kompresjonsterapi:

Kulde-
kompresjonsputen
komprimerer ikke
eller fylles ikke
med luft

Merk: Under kompresjonsbehandling er det normalt af kompresjonen bldses opp og
temmes kontinuerlig. Varigheten av hver oppblasings- og temmesyklus er omtrent 1
til 2 minutter.

Bekreft at av,/pd-knappen lyser og at kuldeterapiinnstillingen «kaldere» eller
«kald» lyser, for @ indikere at kuldeterapien virker.

Kontroller at de bld koblingene mellom kuldekompresjonsputen og slangen
er koblet helt sammen med Breg logoene riktig justert. Koble fra de bld
koblingene og koble il igien om nadvendig.

Stram kuldekompresjonsputen.
Kontroller at slangene og kuldekompresjonsputen ikke har knekk.

Fiem kuldekompresjonsputen og legg den flat. Kontroller at
kuldekompresjonsputen bldses opp med luft og legg den pd igjen.

Om problemet fortsetter, ta kontakt med Breg kundeservice pa telefon 1 300 321
0607 eller +1 760 795 5440 for assistanse.

Kompresjonsterapi:
Kulde-
kompresjonsputen

komprimerer ikke eller

fylles ikke med luft

Kontroller at de bld koblingene mellom kuldekompresjonsputen og slangen er
koblet helt sammen med Breg logoene rikiig justert.

Koble fra de bl koblingene, tem puten ved d rulle den sammen for d fieme
luft, og koble til de bl koblingene igien om nadvendig.

Om problemet fortsetter, ta kontakt med Breg kundeservice pa telefon 1 300 321
0607 eller +1 760 795 5440 for assistanse.
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PRODUKTSPESIFIKASJONER

Elektriske spesifikasjoner (Se ogs Tabell for elekiromagnefisk immunitetstest pa side 21)

Enhetsklussifisering: 12VDC, TA

Stramforsyning er spesifisert som del av medisinsk utstyr
Modell: HDP12-MD12010C
Reserveforsyning: FRIWO Modell: FW8000M/12
Nominell inngang: 100—240 VAC, 50-60 Hz

Utgangseffekt: 12 VDC, max. 1,0 A
Utgangseffekt: 12 VDC, max. 1,0 A

Leverandar: HDP

PRODUKTSPESIFIKASJONER

Utformet for @ oppfylle gjeldende krav til: EN 60601-1, utgave 3.1 og
60601-1-2, 4. utgave

Overholdelse av standarder:

Klasse II, kontinuerlig drift. lkke egnet for bruk med brannfarlige
ansestesimidler. Gruppe 1, klasse B.

Elektriske klassifiseringer:

Miljokrav

-25°Ct05°C, og
5°C il 35 °C ved en relativ fukfighet pd 10 % til 90 %, ikke kondenserende;
>35 °C il 70 °C ved et vanndamptrykk pd opptil 50 hPa

Transport og oppbevaring:

5°C+il 40 °C (41 °F il 104 °F) 15-90 % relativ luftfuktighet uten
kondens, 700 hPa til 1060 hPa

Kun for innendars bruk opp til 2000 meters hayde.

Det kreves ingen oppvarmingstid fra ndr Wave er logret ved
minimumstemperaturen for lagring og til produktet brukes.

Drift:

Fysiske spesifikasjoner
Vekt: 51bs (2,3 kg) tom, 16 lbs (7,3 kg) fylt
Tabell for elekiromagnetisk immunitetstest
Immunitetstest Grunnleggende EMC- | IEC 60601 festnivé (hjemmepleie)
standard
Flektrostatisk utladning (ESD) EC 61000-4-2 +/-8 kV kontakt
+/2KY, +/-4 KV, +/-8 KV, +/-15 KV Iuft
Utstrdlte RF EMfelt IEC 61000-4-3 10V/m
80 MHz — 2,7 GHz
80 % AM ved 1 kHz
Neerhetssoner fra RF tridlast IEC 61000-4-3 Referanse til IEC 60601-1-2, tabell 9
kommunikasjonsutstyr
Magnetiske felt ved nominell IEC 61000-4-8 30 A/m 50 Hz eller 60 Hz
effekt
Elektriske hurfige transienter/ IEC 61000-4-4 +/- 2 kV for stremfilferselslinjer
burst 100 kHz repetisjonsfrekvens
Spenningsimpuls EC 61000-4-5 +/-0,5 kY, +/-1 kV ledning-tiHedning

+/0,5kV, +/-1 kV, +/-2 kV ledning-iljord

Ytelsesspesifikasjoner

Forventet levetid: 1 dr fra dato for farste gangs bruk (enhet og tilbeher).

Giennomsnittlig temperatur under bruk av  >45 °F pé kaldere innstilling
Polar Care Wave kuldekompresjonspute: ~ >50 °F pd kald innstilling

Merk: Fot-/ankelputen pd kald innstilling kan fungere ved temperaturer over 60 °F som bare gir en
avkjslende falelse.

50 mmHg ved vanlig innstilling
25 mmHg ved lav innsfilling

Gjennomsnittlig topp kompresjonspress
for kuldekompresjonsputen:

20

Ledede forstyrrelser indusert av | IEC 61000-4-6 3V

RFfelt 0,15 MHz — 80 MHz

6V i ISM- og amaterradiobandene mellom
0,15 MHz og 80 MHz

80 % AM ved 1 kHz

IEC 61000-4-11 0%UT0,5 syklus
Ved 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 0g 315

grader

Spenningsfall

0% UT: 1 syklus
70 % UT: 25/30 sykluser
Enkeltfase: ved 0 grader

Spenningsavbrudd EC 61000-4-11 0% UT: 250,/300 sykluser

Merk: UT er nettspenningen far pdtrykk av testiviet

21
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A\ ELEKTRISK SIKKERHET UTSKRIVINGSPAMINNELSER FOR HELSEPERSONELL

« Ved bruk o rengjaring av Polar Care Wave, unngt brannfarlige mafericle og Falg disse paminnelsene far du skriver ut pasienten fra helseinstitusjon fil hiemmebruk.
Bm"".&"l'ge ok5|d(15|onsm|d|9r. ke bruk pa steder med brannfulge dumper eller gosser 1. Pasientvurdering. Vurder pasienten for eventuelle kontraindikasjoner og/eller relevante advarsler.
materialer (F.eks. brannfarlige anestesimidler), haye oksygenkonsentrasjoner eller andre

Hvis pasienten har noen kontraindikasjoner (se Kontraindikasjoner), skal ikke Bregs Polar Care Wave
utleveres til pasienten. Hvis noen av advarslene gjelder for pasienten (se Advarsler), vurder om det er
*  Selv om Polar Care enheten er designet for & holde pd og pumpe vann, md de hensiktsmessig @ bruke Bregs Polar Care pd pasienten.

elekiriske komponentene fil enheten og stramforsyningen holdes tarre.

oksidanter (f.eks. nitrogengass).
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2. Bruksanvisning. Gi pasienten instruksjoner om riktig bruk av Bregs Polar Care Wave. Gjennomgd

_ * Ikke héndrer stramforsyningen eller den elekiriske ledningen med vite hender. bruksanvisningen i dette dokumentet sammen med hver pasient, og pdse at anvisningen er festet fil
:;l:pzl::;::kfme *  Oppbevar alltid enheten pd et sted der tilkoblingene ikke havner i vann (f.eks. et enhefen.
og fri for rusk badekar, en vask osv.). 3. Resept. Gi posienten instruksjoner angdiende helsepersonellets foreskrevne protokoll: hyppighet,
o Om de elekiriske koblingene havner i vann mé du ikke ta p& noen del av kompresjonsnivd, temperatumivd og varighet av bruk, lengden pd pauser mellom bruken, hvordan
produktet. og ndr man skal inspisere huden og total behandlingsvarighet. En protokollmal er inkludert i dette

dokumentet (se side 24) for @ fylles ut og gi fil pasienten. Varigheten av pdferingen, temperaturen og

o Trekk ut stapselet bare ved tarre elektriske filkoblinger. SR ) . ) o L
kompresjonsnivdet kan variere avhengig av pasienten. Huis pasienten ikke opplever smertelindring,

Stramforsyning * Brukbare stmmfor;yningen som falger med Breg.l?olur. Care Wuve-enheten. kan legen oke varigheten av pdferingen og/eller justere temperaturen og kompresjonsnivdene. Nar
Modellnummer e lstet i delen for elekiriske spesifikasioner side 20. pferingsvarigheten akes, bar frekvensen av hudinspeksjoner ske (se Advarsler). Informer pasienten om
*  Hold ledningen og stremforsyningen unna oppvarmede overflater. G ta pauser ved & sId av enhefen i en angitt periode.
*  Bruk aldri dette produkfet hvis det har en skadet ledning, stramforsyning eller 4. Skadepotensiale. Informer pasienten om at feil bruk kan fare fil alvorlig hudskade, inkludert vevsded
stapsel. Det kan fare til elektrisk stat. i hele hudloget. Understrek viktigheten av  falge den foreskrevne protokollen, rikfig pafering av

*  Om ledningen, stramforsyningen eller stapselet er adelagt, dra ut stapselet og kuldekompresionsputer og hudnspeksjon.

kontakt Breg kundeservice. 5. Riktig pifering av kuldekompresjonspute. Instruer pasienten om @ bare bruke Breg Polar Care Wave
kuldekompresjonsputer som er beregnet for kroppsdelen som blir behandlet. Andre puter vil kanskje ikke
kunne kobles eller veere kaldere, og dermed ake risikoen for alvorlig kuldepdfart skade, inkludert vevsdad

Elektromagnefisk | ¢ Polar Care Wave-enheten kan fordrsake elektromagnetisk eller annen interferens

interferens og med andre elekriske enheter. Unngd d plassere Polar Care Wave-enheten ved _ ) ' ;
uislipp siden o, eller stoblet pd, annet utsty, da defte kon fare i funksionsteilpd i hele hudlaget. Ikke bruk Polar Care Wave-enheten om inspeksjoner av huden er hemmet av en barriere.
enheten eller annet utstyr. 6. Hudinspeksjon. Instruer pasienten om @ inspisere huden som behandles i henhold fil behandlende leges
o Baerbart RF-kommunikasionsutsyr bar ikke brukes naermere enn 12 fommer instruksjoner, vanliguis hver eller hver annen time. Ikke bruk Polar Care Wave-enheten om inspeksjoner av
(30 cm) fra noen del av Polar Care Wave-enheten. Det kan fare til forringelse av huden er hemmet av en barriere.
produkfefs yfelse. 7. Avbryt. Instruer pasienten om d avslutte bruken og ta kontakt med medisinsk personell umiddelbart hvis
« Bruk ov tilbehar eller en annen stramforsyning enn den som falger med, kan fare han,/hun opplever bivirkninger, for eksempel, skt smerte, svie, akt hevelse, klge, blemmer, ekt rachet,
til akt elekiromagnetisk strdling eller redusert elektromagnetisk immunitet til misfarging eller andre endringer i hudens ufseende.
enheten og kan fare il funksjonsfeil pa enfeten. 8. Dokumentasjon. Skriv ut en resept fil pasienten. Resepten md inneholde:

*  Hyppigheten, varigheten og innsfillingene for pdfering av kulde og kompresjon
Avhending «  Varighet pd pauser mellom bruken
*  Hvordan og ndr huden skal undersakes
«  Total varighet av behandlingen

Dette produktet inneholder elekiriske komponenter og kan ikke kastes som vanlig avfall.
Avhend produktet i henhold til lokale forskrifter. ﬁ

|
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PROTOKOLL

Kuldekompresjonsprotokoll*

Behandlings- | Kulde hyppighet/varighet/ | Kompresjon hyppighet/ | Hyppighet hudinspeksjoner /
periode innstilling(er) varighet/innsfilling(er) | pauser mellom bruk

Uke 1

Uke 2-4

Uke 4+

*Skal fylles ut av autorisert helsepersonell.

Diskuter behandlingen med din autoriserte behandler
Spar behandleren din om mulige bivirkninger og skader fordirsaket av kulde. Visse medisinske tilstander gjer
kuldeinduserte skader mer sannsynlig.

Bruk kun som foreskrevet

Ikke bruk denne enheten om du ikke har mottatt, eller ikke forstr, instruksjonene. Skal bare brukes i henhold
til behandlerens instruksjoner angdende hyppigheten og varigheten av kuldefilfarsel og pauser, riktig temperatur,
hvordan og ndr du skal inspisere huden og total lengde pé behandlingen.

Ifalge amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges av, eller pd anmodning fra, autorisert helsepersonell.
Polar Care Wave og kuldekompresjonsputer er reseptbelagt og kun ment for én pasient og flergangsbruk.
Resepten md inneholde:

«  Hyppigheten, varigheten og innstillingene for pafering av kulde og kompresjon

*  Varighet pd pauser mellom hruken

«  Hvordan og ndr huden skal undersekes

«  Total varighet av behandlingen

Inspiser huden regelmessig

Pasienter har varierende sensifivitet for kulde. Inspiser huden under kuldekompresjonsputen (ved d lafte kanten)
som foreskrevet, vanliguis hver eller hver annen time. Ikke bruk Polar Care Wave-enheten om inspeksjoner av
huden er hemmet av en barriere.

Stans bruken og ta kontakt med medisinsk personell umiddelbart hvis du opplever bivirkninger, for eksempel skt
smerte, svie, okt hevelse, kloe, blemmer, okt radhet, misfarging, andre endringer i hudens utseende eller andre
reaksjoner som identifiseres av behandler.

Kontaktinformasjon

Breg kundeservice 1 800 321 0607 eller +1 760 795 5440.
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HUOMAUTUS: Yhdysvaltojen liittovaltion lait rajoittavat tamdn laitteen myynnin
lddkintdalon ammattilaiselle tai hdnen midrtyksestidn.

Polar Care Wave juo kylmakompressiotyynyt on tarkoitettu vain yhden potilaan kiyttoon,
ja niitd annetaan vain reseptilld.

Kysymyksid tai tuotetiedusteluja varten soita Bregin asiakaspalveluun numeroon
1-800-321-0607 tai +1-760-795-5440.
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KAYTTOTARKOITUS

Polar Care Wave -firjestelmd on tarkoitettu leikkauksen jdlkeisten ja akuuttien vammojen hoitoon edeeman,
turvotuksen ja kivun vihentimiseksi tilanfeissa, joissa kylmd- jo kompressiohoito on aiheellinen. Se on

VASTA-AIHEET

Kompressiohoito (jatkuu sivulta 2):

-

tarkoitettu valtuutetiujen terveydenhuollon ammatilaisten kéyttgon tai heiddn midriyksestidn sairaaloissa, « Keuhkoembolian jaksot «  Dekompensoitu verenpainetauti g
poliklinikoilla, urheiluharjoitteluympiiristoissd tai kotiympristissd. . . o . =
¢ Keuhkoptho o Akuutit tulehdukselliset ihosairaudet tai =

VASTA-AIHEET infekfio =

o Akuutti suonitulehdus (tromboflebiitti)
Potilas EI SAA kayttdd Polor Care Wave -firjestelmiid, jos potilaalla epiillidn tai hanelld havaitaan olevan jokin o o
*  Dekompensoitu syddmen vajaatoiminta

Ll 5AR RAYTIG *  Laskimo- tai valtimotukossairaus
seuraavista sairauksista:
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Kylmi- ja kompressiohoito:

*  Merkittiivd verisuonten vajaatoiminta
vaurioituneella alueella (esim. aikaisemmasta
paleltumasta, arferioskleroosista, valtimon
vajoatoiminnasta, diabeteksesta, verisuonten
siidtelyhiridstd tai muusta verisuonten
iskeemisesti sairaudesta).

o Tulehduksellisen flebiitin, laskimohaavojen tai
sellulitin kliiniset oireet.

o Kaikki merkittdvit riskitekijdt tai nykyiset
embolian Kliiniset oireet (esim. keuhkoembolia,
keuhkophd, aivoinfarkti, efeisviring,
endokardiitti, syddninfarkti tai ateroomaplakki).

Tila, jossa lisdntynyttd laskimo- tai lymfaattista
takaisinvirtausta ei haluta vaurioituneeseen
ragjaan (esim. lymfedeema rintasydvin

tai muun paikallisen karsinooman ja/

tai karsinooman efdpesdkkeen jilkeen
vaurioituneessa raajassa).

Hypertensio, syddmen vajaatoiminta, erittin
alhainen verenpaine tai dekompensoitu
syddmen vajaatoiminta.

Paikallinen epiivakaa ihosairaus (esim.
ihotulehdus, suonen ligaatio, kuolio tai dskettiin
tehty ihosiirre) vaurioituneella alueella.

skettinen tehty varvasleikkaus vaurioituneella
alueella.

o Arterinalinen stidtelyhiri
*  Ruusutauti

*  Karsinooma ja karsinooman etdpesikkeet
vaurioifuneessa raajassa

Ladketieteelliset filanteet, joissa lisddntynyt
laskimo- tai lymfaattinen takaisinvirtaus ei ole
toivottavaa

Heikko perifeerinen verenkierto

Vaikea arferioskleroosi tai akiiivinen infektio

Kylmhoito:

Kompressiohoito:

. Nykliset Kliiniset oireet, vaurioituneella alueella
merkittavdd perifeeristd turvotusta (esim.
syvid laskimotukos, krooninen laskimovajaus,
akuutti aitio-oireyhtymd, systeeminen
laskimohypertensio, kongestiivinen syddmen
vajaatoiminta, kirroosi,/maksan vajaatoiminta,
munuaisten vajaatoiminta).

*  Akuutti, epivakaa (hoitamaton) murtuma
vaurioituneella alueella.

o Mikd tahansa akfiivinen paikallinen tai
systeeminen infektio.

«  Turtuneisuus tai diabetes mellitus,
multippeliskleroosi, heikko verenkierto,
selkdydinvammat ja nivelreuma.

lhon vaurioalueet (vaurioitunut tai riskialtis
iho), jotka aiheuttavat epttasaista limman
johtumista ihon ldpi (esim. avohaava,
arpikudos, palovamma tai ihosiirre) . Kaikki
avoimet haavat on sidottava ennen Polar Care
Wave -idrjestelmdn kiyttgd.

Oletettavia todisteita syddmen vajoatoiminnasta
Aiempi syvéin laskimon tukos

Akuutti syviin laskimon tukos (flebotromboosi)
Tulehduksellinen flebiiti

*  Tunnetut hematologiset dyskrasiat, jotka
alfistavat tromboosille (esim. kohtauksittainen
kylmahemoglobinuria, kryoglobulinemia,
sitppisolusairaus, seerumikylmdagglutiniinit).

o Kudokset, jotka ovat tulehtuneet dskettiisen
vamman tai kroonisen tulehdustilan
pahenemisen seurauksena.

«  Vaurioitunut paikallinen verenkierto tai
neurologinen vajaatoiminta (mukaan lukien
halvaus tai paikallinen kompromissi useiden
kirurgisten toimenpiteiden fai diabeteksen
vuoksi) vaurioituneella alueella.

*  Kogpitio- tai kommunikaatiohdiric, jotka
estiivit heitd antomasta tarkkaa jo oikeo-
aikaista paloutetta.

*  Raynaudin tauti tai kylmayliherkkyys
(kylmdurtikaria).

«  Dekompensoitu verenpainetauti vaurioituneslla
alueella.

*  Raynaud'n ilmid tai muut vasospastiset tilat.

Kylmdallergia

Kylmdagglutiniiniiriot, kuten kohtauksittainen
kylmdhemoglobinuria

Buergerin touti
Kylmdnkyhmyt
Kryoglobulinemia
Sirppisoluanemia
Diabetes

Yliherkkyys kylmille
Aiempi kylmdvamma

Vaikea syddn- ja verisuonisairaus, puudutettu
iho, hyperkoagulaatiohdiridt, heikko
verenkierto, kivulle herkt raajat, erittdin
alhainen verenpaine, ihon herkkyyden
heikkeneminen, suonen ligaatio tai dskettdin
tehdyt ihosiirteet tai feokromosytooma.

Vasta-aiheet jatkuvat sivulle 3.




SYMBOLIT

Q1< = QO »

SYMBOLIT

Tarrojen
symbolit

Kuvaus

Tiimd on turvallisuusvaroitussymboli. Siti kiiytetidn varoittamaan mahdollisista
henkildvahinkojen vaaroista. Noudata kaikkia tdtd symbolia seuraavia turvallisuusilmoituksia
mahdollisen loukkaantumisen tai kuoleman vilttimiseksi.

Tyyppi BF, liityntdosa

Luokan Il laite

Katso kayttdohjeet

P2 2-kotelointisuojausmerkintd: Suojaus kiinteiltd vierailta esineiltd, joiden halkaisija on 12,5 mm
ja enemmin, ja pystysuoraan putoavia vesipisaroita vastaan, kun se on kallistettu 15°:seen.

Tuotteen havittgminen paikallisten médriysten mukaisest.

Breg-logo

N

-

L%

Kannen lukitus /avaaminen

Vo
I

Wr

Yhdelle potilaalle useaan kayttokertaan

W‘ Kannen ja silion kohdistus

Painikkeiden symbolit | Kuvaus

3>I<€ Kylmempi-usetus

%k Kylmd-usetus
+)) (4- Normali kompressioasetus
=)~ Alhainen kompressioasetus

@ Virtapainike

&~

POLAR CARE WAVE -KUVAUS

Polar Care Wave on moottoraitu kylméhoito- ja jaksottainen kompressiolaite. Moottoroidun kylméhoidon
jo kompression on toistuvasti osoitettu vihentaviin leikkauksen jiilkeistd kipua, turvotusta, tulehdusta ja
lddkkeiden vidrinkdyttdd useiden kirurgisten toimenpiteiden, kuten olkapid-, polvi- ju selkileikkausten, jdlkeen.

Polar Care Wave -laite koostuu siilidstd, letkusta, pumpuilla varustetusta kannesta, virtalghteestd ja
kylmakompressiotyynystd. Kylmakompressiotyyny asetetaan potilaan vaurioituneelle alueelle, miki antaa
kylmiid ja juksoittaista kompressiohoitoa. Laife tuottaa kylméhoiton kierrdttimalli vettd siiliostd letkun

liipi kylmakompressiotyynyyn. Kompressiohoidon toimittaa yksikon iimapumppu, joka fyttdd jo tyhjentiid
ilmaa kylmékompressiotyynyss puristaen tyynyd hellivaraisesti vauriituneen alueen ympirille. Kylmd- jo
kompressiohoitoja voidaan kdyttid yhdessd tai erikseen, jos valtuutettu terveydenhuollon ammatilainen niin
haluaa tai midrdd. Breg tarjoaa erilaisia kylmikompressiotyynyid hoitotarpeisiin (katso sivulta 12 tiydelliset
kylmikompressiotyynyvaihtoehdot).
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Potilus tai hoitaja voi kdyttdd Polar Care Wavea kotona fai kliinisessd ympiristassd.

Ntmi osat toimitetaan:
Wave-laite

Letkusto

Virmldhd;ﬂ%@

Kylmikompressiotyyny (voidaan

myydd erikseen)

Kuvassa on polvityyny, ndhdaksesi
muiden tyynyjen kuvia, katso sivu12.

Breg Ice Bags

Lisitarvikkeet (myydiin erikseen):

Breg-jddpussit Polven y-sovitin Virtalghteen sovifin



VAROITUKSET

A VAROITUKSET

A\ VAROITUS

Polar Care Wave voi olla tarpeeksi kylmd aiheuttomaan vakavan vamman, myds tiydellisen
ihokuolion. Noudata ohjeita ja lue huolellisesti kdyttohjeet jo kylmépuristustyynyn asennusohjeet
\puinettu jokaiseen kylmikompressiotyynyyn) ennen kéytdd. Y,

Yleiset varoitukset

Kognitiiviset
riskitekijit

Potilaiden, joilla on jokin seuraavista kognitiivisista riskitekijistd, tulee kaytdd

Polar Care Wavea vain lidkdrin tai hualtajan suorassa valvonnassa. Jes potilaalla

on jokin alla olevista kognitiivisista riskitekijoistd, lddkdrin tai

hoitajan tulee tehdi ihotarkastuksia:

o Alle 18-vuotioat jo vanhukset

*  Kognitiiviset hdiriot

* Kommunikoinnin esteet

*  Sellaisten liidkkeiden kdyttd, joilla on negatiivinen vaikutus henkiseen
kapasiteettiin

*  Nikgvamma

Keskustele hoidosta
valtuutetun
terveydenhuollon

ammattilaisen kanssa.

Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta mahdollisista haittavaikutuksista jo kylmén
aiheuttamista vammoista. Jotkin terveydentilat listidvdt kylmdn aiheuttaman
vamman todennikaisyytd.

Kiiytii vain ohjeiden
mukaisesti

Nd kaiyti tiiti laitetta, jos et ole saanut ohieita tai et ymmir niitd. Noudata
terveydenhuollon ammattilaisen ohjeita, jotka koskevat kylméhoidon jo
kompression tiheyttd, kestoa jo asetuksia sekd kiiyttikertojen viilisten taukojen
pituutta, ihon tarkastusta jo ojankohtaa sekd hoidon kokonaiskestoa.

Yhdysvaltojen liittovaltion lait rajoittavat tamdn laitteen myynnin
terveydenhuollon ammattilaiselle tai hiinen médrdyksestddn. Polar Care
Wave jo kylmikompressiotyynyt on tarkoitettu yhden potilaan Kiyttosn, vain
monikdyttdiseksi ja niitd annetaan vain reseptilld. Reseptin tulee sisiltid:

o Kylmd- ja kompressiohoidon fiheys, kesto ja asetukset

«  Taukojen pituus kdyttokertojen vililli

*  Miten ja milloin iho tulee tarkastaa

A VAROITUKSET

Yleiset varoitukset

Tarkista iho
siidinnollisesti

Potilaiden herkkyys kylmille vaihtelee, joten kylmikompression alla oleva
iho on tarkastettava sidnndllisesti (reunaa nostamalla) ohjeiden mukaisesti,
tyypillisesti 12 tunnin viilein. Al kaytii Polar Care Wave -aitetta, jos suoja
estiid ihon tarkistamisen.

Lopeta kiiyttd jo ofa vilittamisti yhteyttd terveydenhuollon ammattilaiseen, jos
havaitset haittavaikutuksia, kuten listidntynyttd kipua, Kirvelyd, listantynytta
turvotusta, kutinaa, rakkuloita, listidntynyttd punoitusta, viirimuutoksia,
haavaumia, drsytystd jo muita muutoksia ihon ulkonddss tai muita
terveydenhuollon ammattilaisen toteamia reaktioita.

Yleinen turvallisuus

o Pidd letkut jo johdot loitolla kaulan alueelta kuristumisvaaran
viilttimiseksi.

*  Jos jokin laitteen osa, letku tai kylmdkompressiotyyny vuotaa tai
siifti tulee tasainen vesisuihku, lopeta kiyttd ja ota yhteyttd Bregin
asiakaspalveluun. Liiallinen kosteus voi aiheuttaa liukastumisvaaran tai
eiHoivottua kosteutta vaurioituneelle alueelle.

«  Ald muuta, huolla tai suorita mirittelemittomid huoltotoimenpiteiti
tiille loitteelle tai sen lisivarusteille. Kaytd vain Polar Care Wavelle
suunniteltuja osia jo lisGvarusteita.

o Al yrit steriloida Polar Care Wavea tai kylmikompressiotyynyjd milldn
tovalla.

e Asenna ja kiyti titd laitetta paikassa, jossa ei ole lapsia ja lemmikkejd
ilman valvontaa.

o Al kiiytd loitetta eritfdin polyisessii/ nukkaisessa ympristdssd, liallinen
poly/nukka voi aiheuttaa tukkeutumisen. Ald jdtd laitetta suoraan
auringonpaisteeseen, silld UV-valo voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa
sen vrid.

o laitetta ei ole tarkoitettu kiiytettdviksi turruttavien aineiden kanssa.

* Hoidon kokonaiskesto

Varoitukset jatkuvat sivulle 9.

HUOMAUTUS KAYTTAJILLE

Jos lnitteeseen liittyen sattuu vakava vaaratilanne, siiti tulee ilmoittaa Bregille ja kiiyttiijin jo/tai potilaan
jiisenmaan valvontaviranomaiselle.

Varoitukset jatkuvat sivulle 9.

7
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VAROITUKSET

A\ VAROITUKSET A\ VAROITUKSET

=

=

Yleiset varoitukset Kylmhoitoon liittyvit varoitukset g
*  Torkista hoidettava alue sanndllisesti. Jos midrdt tdmin tuotteen potilaille, joilla on riskitekijitd, harkitse Z

o Kylmdpuristustyynyt eivt ole sterilejd. Pofilaiden on oltava varovaisia asettaessaan erlfylsfoimenpiteid riskin hull!tsemlsevlss!, kuten: ) . =

kyimikompressiotyynyji avoimille haavoille tai vaurioituneelle iholle. Nami alueet o Suosittelemme useammin tehtyjd ihotarkastuksia. Jos pofilaalla on =

tulee ainakin puhdistaa ja sitog. - kognitiivisia riskitekijditd, terveydenhuollon ammattilaisen tai hoitajon tulee | B

. . o Kylmén riskin e =

*  Kymikompressiotyyny tulee farkastaa puhtauden varalta jokaisella hallinto suorittaa hotarkastukset >

kaiyttokerralla. Jos tyyny on likainen, puhdista se sivun 15 puhdistusosion «  Vaatii useammin suoritettuja seurantatutkimuksia
ohjeiden mukaisesti. o FEristyssuojan lisiiaminen kylmakompressiotyynyn ja ihon viliin
«  Tarkista kylmikompressiotyynyn kosteus ennen kuin asetat sen iholle. Poista o Mdrdd lyhyempi kiyttoaika, harvempi kayttd tai kielld kaytto yolld
Kylm- mahdollinen kosteus ennen kayttsd. o Miric lmpimdmpi lampGtila-asetus (pienempi lumihiutale /*kylmdosetus)
kompressiotyyny «  Varmista ennen hoidon aloittamista, ettii hoitokdire on asetettu oikein. Al

Liiallinen kosteus kayttgalueella liiallisesta verenvuodosta, hikoilusta tai
Kayttoalue: kondensoitumisesta voi lisiti vakavan kylmdn aiheuttaman vamman, kuten
tiiydellisen ihokuolion, riskid.

kidri kylmakompressiotyynyi, koska se rajoittaa verenkiertoa tai nesteen
virtausta kylmkompressiotyynyn sisdlld.

M aseta mitdidn kipsid fai rajoittavia laitteita kylmdkompressiotyynyn ja
letkusarjan pille, koska tdmd voi estdid kunnollisen toiminnan ja rajoittaa

ihotarkastuksia. Kompressiohoitoon liittyvit varoitukset
* Polar Care Wave ja kylmékompressiotyynyt on tarkoiteftu yhden pofilaan Jos loukkaanfumisriski on suurempi kuin kompressiohoidon hyddyt, dlii i

kiiyttcdn, vain monikdytidiseksi. Henkildkohtaiseen kiytfddn arkoiteftujen Kompressioriski Polar Care Wavea.
tyynyjen uudelleenkdyttd voi johtan infekfioriskiin.

Potilaiden, joilla on jokin seuraavista kompressioriskitekijdist, tulee neuvotella
terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen kaytod:
o Neuropatiat fai kudosten elinkykyongelmat (esim. diabetes, valtimoiden toi

Kylmahoitoon liittyviit varoitukset

Kliiniset riskitekijiit

Kylmiin risk Jos kylmin aiheuttaman vamman riski on suurempi kuin kylméhoidon hyddyt, dlé laskimoiden vajaatoiminta).
i miiirdi Polar Care Wavea. * Potilaat, jotka on sijoifettu seldlleen litofomic-usentoon pitkiksi ajoiksi
Jos potilaallo on jokin seuraavista Klinsis rikitekijist, Polar Care Waven kit voi » Heikko verenkierto
|ohm(; kalu"‘,m" klzlmlflg “'hﬁulﬂﬂﬂl‘f]“" vammaan, myds tiydeliseen ihokuolioon: Kompressioriskin Lopeta kompressiohoito vilittomsti, jos funnet epdmukavuutta, funnottomuutta
*  [ofologien herkkyys kyimalle hallint fai pistely raajoissasi ja ofa yhteytfd terveydenhuollon ammattilaiseen.
« Verenkiertoon negatiivisesti vaikuttavat kdytkset, kuten huono ravitsemustia, o PeTelya 1o 10 ofa yey Y
tupakointi jo tupakkatuotteiden kiytts, liiallinen kofeiinin kiytt ja liiallinen
alkoholin kiytfo . . _ HUOMAUTUKSET
Kliiniset riskitekijit | 5{\1!)Tgihonoulueen herkkyys paikallispuudutuksen tai alueellisten hermotukosten o Tl kivele letkun ollessa kytkettynd kylmékompressiotyynyihin. Se aiheutta kompastumisvaaran.
«  Diabetes *  Jos laite on vaurioitunut tai haljennut, lopeta kiyttd ja ota yhteytti Bregin asiakaspalveluun.

* Leikattu kisi/ranne fo joka/nikke A o o Al kiiyti loitteessa kuumaa vettd. Se voi olla vaarallista tai vahingoittaa laitetta, koska sitii i ole
*  Sellaisten lidkkeiden ottaminen, joilla on negatiivinen vaikutus perifeeriseen

verenkiertoon, mukaan lukien beetasalpaajat ja paikallinen epinefriinin kdytto ﬁuunn|teltu fi estatty kiytettivakst kuuman veden kansso.
(kuten paikallispuudutus) * N kaytd Polar Care Waven kanssa muita nesteitd kuin vettd tai sivulla 15 suositeltuja
puhdistusaineita. Se vahingoittaisi luitetta.

ol suorita kylméhoitoa ilman vettd. Kylméhoidon kéiyttiiminen ilman vetti voi vahingoittaa
Varoitukset jatkuvat sivulle 9. vesipumppua pysyvdsti.
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KAYTTOOHJEET

-----

Asennus veden ja jiitin kanssa:

KAYTTOOHJEET

o

Asenna jo kiyti laitetta tasaiselle alustalle, jotta se ei kaadu.

.....

(2]

Avaa kahva kddntimdlld kahvaa loitteen etuosaan.

Irrota kansi jo tiiytd siilio vedelld osoitettuun tiyttavivaan
asti.

o

Poista eight (8) tyhjdid Bregiidpussio pakkauksesta. Kaytd vain -~ (|||l
Breg-dtipusseja, jotka tulevat Polar Care Waven mukana.

Taiytid siilion sisilld olevan tarran viivojen mukaan. Kaytd
jddkuutioita parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Kaiytdi vain jdidtd ja vettd tai nelicid (4) Breg-ddpussia ja vetti
tiimén laitteen kanssa (katso sivulta 11 asennus Breg-jddpussin
kanssa).

HUOMAUTUS: Al yiitiyti laitetta jddll jo vedelld. Sopivat
tasot ilmoitetaan siilidssd olevalla jdd-/vesitarralla. Laitteen
ylittiyttd voi aiheuttaa veden roiskumisen tai estdd kannen
kunnolla sulkeutumisen.

LISAA ENSIN VETTA

LISAA SITTEN JAATA

Taytd eight (8) Breg-itipussia vedelld viivaan asti. Al tiyti tiid
liian tdyteen.

Jitdytd Breg-jdpussit pakastimessa. Kuivaa Breg-idpussin
ulkopuoli ennen pakastimeen laittamista.

©

Asenna jo kéyti laitetta tasaiselle alustalle, jotta se ei kaadu.

Aseta kansi sdilioan kohdistamalla farrat. [
h- oo

®

Avaa kahva kddntdmélld kahvaa loitteen etuosaan. ‘

Poista kansi ja lisdid vetd siilon viivaan osti.

Lukitse kiidntdmalld kahva pystyasentoon tai taaksepdin
kuvan mukaisesti.

Aseta neljii (4) Breg-jddpussia silicn kulmiin kuvan mukaisesti.

Kyt vain idtd jo vettd tai nelidd (4) Bregiiidpussia jo vettd
timn laitteen kanssa.

o

Aseta kansi takaisin paikalleen ja lukitse kédntdmdlld kahva pystyasentoon tai tacksepdin.

Kaada silioon 6—8 tunnin vilein tai tarpeen mukaan tarpeeksi vettd, jotta veden taso palautuu

alkuperiiselle tayttoviivalle jo iyt jadlld vudelleen viivoan asti.

(8]

Vaihda neljd (4) sulonutta Breg-jddpussia neljidn (4) jityneeseen Breg-ddpussiin 45 tunnin
viilein toi tarpeen mukaan. Breg-idpusseja kdytettiessd siiliodn voidaan listitd myds jddkuutioita
jdidn tdyttoviivaan asti kylmemmin asetuksen optimoimiseksi.

Jatka virtaldhteen ohjeisiin sivulla 11.

Virtaldhde:

Kytke virtaldhde seiniidn jo johdon toinen pid
kanteen.
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KAYTTOOHJEET KAYTTOOHJEET

M | Kylmékompressiotyynyn kiytto: Kylmakompressiotyynyn kiinnittiminen laitteeseen ja sen irrottaminen: =

=8 | (Varmista, ettii Breg-logo j tyynyn ohjeet ovat ulospiiin, poispiiin hoidettavasta alueesta) . =

S 0 Kohdista Breg-logot letkujen ja Kuvassa polvityyny g

£ N 2% R tyynyn liitfimiin. =
Normaali/Suuri polvityyny S

@)| Purista sinisid solkia kevyesti.

Tyonnd liittimid yhteen, kunnes
9 y y

Lonkkatyyny kuulet napsahduksen.
Irrota kylmikompressiotyyny laitteesta painamalla sinisid solkia ja vetdmdlld liittimid varovasti
erilleen.
(4] Breg Polar Care ylmikompressiotyyny voidaan irrottaa laitteesta sen ollessa kiynnissd ja littimet
Olkatyyny tiivistaviit sen ju estivét veden valumisen ulos letkusta. Huomaa: Lievd tiputus on normaalia
irrotuksen aikana.
Virtaldhteen sovitin:
Ota ensin virtalhde ja sopiva pistokesovitin pakkauksesta.
Selkityyny Qﬁ Kohdista sitten virtaldhde ja pistokesovifin (niikyy oikealla)

pystysuoraan sisidn kidnnettyind (kuvassa vasemmalla).
Varmista, ettd lukituslovi on pidlld, muuten kadnnd pistokesovitin

yldsalaisin.
Jalka-/nilkkatyyny Liu'uta lopuksi sovitinta varovasti alaspdin, kunnes se on fiysin
upotettu virtalghteeseen.
Monikdyttginen tyyny E'
(kdytd polveen tai
olkapiihiin)
TYPEC TYPE|




—
b
e
=
==
=

He=]
=
=

=T
=

KAYTTOOHJEET

Painikkeet:

Paina kyrkedksesi virran pidlle /pois

COMPRESSION
Kylmempi —>3>1¢: . ’ @ ’ ®-) (4- (@R Normadli
Kylmi = e / \ QR — Alhainen

Paina vaihtaaksesi vlillg
kylmempi, kylm ja pois pidlfd

Paina vaihtaaksesi viiilld
normaali, alhainen ja pois pdltd

Laitteen kdyttdminen:

Kytke laite piille painamalla virtapainiketta. Sen valot syttyvit.

Ensimmiisen kdynnistyksen yhteydessi laite valitsee oletuksena kylmempi-asetuksen ja tovalliset
@ | kyimi- jo kompressiohoidon asefukset.

Jos laite oli aiemmin kdytdssd, se kéyttéid oletuksena vimeksi valittuja asetuksia, kun laite
sammutettiin.

@) Puina kylmé-painiketta vaihtaaksesi viilld kylmempi, kylmi ja pois piiltd.

© | Paina kompressio-painiketta vaihtoaksesi viilld normali, alhainen ja pois piilfd.

Paina virtapainiketta kytkedksesi laitteen pois pidltd. Kaikki valot sommuvat.

*  Kylmd- jo kompressiohoitoja voidaan kdyttdd samanaikaisesti tai erikseen.

*  Jos virtapainike vilkkuu jatkuvasti, tutustu vianmdiritysoppaaseen sivulla 18.

*  Jos virtapainike on kytketty ple jo molemmat hoidot ovat pois pédltd yli 15 minuuttia, loite
sammuu aufomaattisesti.

*  Letkuun ju kylmdkompressiotyynyyn voi fiivistyd jonkin verran kondensaatiota erityisesti

[ampimdmmdssd ilmastossa.

PUHDISTUS

A VAROITUS: Al aseta kylmdkompressiotyynyi potilaaseen puhdistuksen aikana. Alfistuminen
puhdistusaineelle voi aiheuttaa loukkaantumisen.

HUOMAUTUS: Al suihkuta nestesuihkua suoraa laitteen kannen pille, upota laifetta toi anna nesteen
kerdiantyd kannen pidlle. Kaikki laitteen elektroniikka sijaitsee luitteen kannessa.

Puhdista farvittaessa tai jos laitteessa on likaa tai roskia. Jos kiytiit kaivovettii, puhdistusta voidaan tarvita
useammin.

Polar Care Wuve Ulkopinnui

......

Puhdistusaineet ¢ Mieto saippua
kotikiiyttgion: o Vesi
Puhdistusaineet *  Kaytd kylmdkompressiotyynyyn vain mietoa saippuaa ja vetti

Kliiniseen kiyttoon: | ¢  Kertakdyttoiset desinfioinfipyyhkeet
*  Kvaternaarinen ammonium

Menetelmi: o Noudata valitsemasi puhdistusaineen valmistajan ohieita ja varotoimia.

o Kaytd valittua puhdistusainetta jo pehmed liinaa stilion, kannen, letkun,
liittimien ja kylmdkompressiotyynyn pintojen pyyhkimiseen.

o Pyyhi kuivaksi.

Polar Care Wave — Sisdosat
(pumppujtrjestelmd, sistinen letku, kylmidkompressiotyynyn sisépuoli ja y-sovitin)

Puhdistusaineet: o Valkaisuaine
o Vesi
Menetelmi: o Liitd kylmdkompressiotyyny laitteeseen.

o Fill the unit with cold tap water to the ice line and add 1/3 cup of bleach
(5 tablespoons or 79 millliters).

o Al lsi ji.

o Place the lid assembly on the cooler and run the cold therapy for ot least
10 min.

o Stop the unit and turn off, disconnect the power supply and place the lid
assembly in the sink or drain.

o Raise the pad above the unit and roll the cold compression pad while sfill
connected and squeezing the water out of the pad, into the drain or sink.

o Disconnect the cold compression pad, pour the water out of the cooler, rinse

and wipe dry.

15
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SAILYTYS

SAILYTYS

Laitteen siilytys:

@ | Ensure the unit s off and the power supply is disconnected.

) Remove the lid assembly from the unit and place
it in the sink or drain.

puristamalla vesi takaisin laitteeseen. out of the pad, info the drain or sink.

© Poista vesi kylmikompressiotyynystd rullaomalla tyynyd yldspiin sen ollessa edelleen kytkettynd ja

Disconnect the cold compression pad.

@0

Drain the cooler and wipe dry the unit.

0 Kierrd letku kuvan mukaisesti ja kiinnitd
hihnoilla.

@ | Al siilyti veden kanssa. Katso sivulta 20 ympiristoystavilliset siilytysvaatimukset.

breg.com/wave
[l AL
(&
Scan QR Code for
instructional video.

TUOTTEEN OSANUMEROT g
Tuotenumero Kuvaus E
100716000 PC Wave INTL =
(00003 Breg-kylmdkompressiotyyny, polvi L %
(00004 Breg-kylmikompressiotyyny, olkapi §
(00005 Breg-kyImakompressiotyyny, jalka/nilkka %
(00013 Breg-kylmdkompressiotyyny, lonkka
(00016 Breg-kylmdkompressiotyyny, monikdyttginen
(00017 Breg-kylmikompressiotyyny, polvi
(00020 Breg-kylmikompressiotyyny, selki
(00015 Breg-kantolaukku
100576-000 PC Wave, polven y-sovitin
100582-000 Breg-jddpussit
100717-000 Kansainvélinen PC Waven korvaava virtalihde
100718-000 Virtaldhteen sovitinsarja, INTL

TAKUU

Breg, Inc. takaa, et fissd tuotteessa ei ole valmistus- jo materiaalivikoja jo ettd se soveltuu kiytettiviksi
180 piivdn ajan alkuperdisesti ostosta normaalissa kdytdssd, johon se on farkoitettu.

Breg, Inc:n tiimdn takuun mukainen velvollisuus rajoittuu tdmin tuotteen viallisten osien vaihtamiseen tai
korjaamiseen. Kaikki nimenomaiset tai oletetut takuut, mukaan lukien takuu myytivyydesti jo sopivuudesta
tiettyyn tarkoitukseen, rajoittuvat ylld mainittuun todelliseen takuuaikaan. Mitdidin muuta nimenomaista fai
oletettua takuuta ei anneta, eikd myyjin sanoilla fai teolla antama vahvistus muodosta takuuta.
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VIANMAARITYSOPAS

Ongelma

Mahdolliset ratkaisut

Virtapainikkeen
vilkkuva ilmoitus

o Kiynnistd loite uudelleen

o Katkaise laitteesta virta joko painamalla virtapainiketta fai irrottamalla
virtalihde laitteesta tai seindsti jo kytkemilld se uudelleen.

o Kytke luite takaisin pidlle painamalla virtapainiketta.

o Paina kylmi- tai kompressiohoitopainikkeita (farvittaessa)
aloittaaksesi haluamasi hoidot.

¢ Jos kompressiohoito ei toimi kompressiopainikkeen painamisen jilkeen
(kylmakompressiotyyny ei ndytd tiyttyvin tai kompressiohoidon asetusvalo
ei pala), katso Kompressiohoidon vianmdritys sivulla 19.

*  Jos kylmahoito ei toimi kylmdpainikkeen painamisen jilkeen, katso
Kylmdhoidon vianmiiritys sivulla 19.

Virtapainike ei toimi

o Varmista, ettii pistorasia toimii ja ettd virtalhde on kytketty kunnolla
pistorasiaan.

o Varmista, efti virtalghde on kytketty kunnolla laitteen kanteen.
«  Varmista, ettd oikea Polar Care Wave -virfalihde on kytketty (katso sivu 20).

Tiivistyminen

o Kadri materiaali loyhsti kylmdkompressiotyynyn ja letkun pille
minimoidaksesi ilmalle altistumisen.

o Suojaa haavakohta kayttimilld steriilid sidettd, jossa on vedenpitivi suoja.
Hyvaksyttdvid esteitd ovat muun muassa valmistajon Webril™ kaltainen
alusside (ARTG 371503), valmistajan Kerlix™ kaltainen sideharsoside
(ARTG 186369) tai putkimainen side.

Huomaa: Letkuun jo kylmdkompressiotyynyyn voi tiivistyd jonkin verran
kondensaatiota erityisesti [dmpimammiissd iimastossa. Aseta kangaskerros
siiilion alle suojoamaan laitteen alla olevia esineitd.

Laite vuotaa sinisisti
liittimist

o lrota siniset kielekkeet kylmikompressiotyynyn littimestd.

o Tarkista, efti sinisissd littimissd olevat Breg-logot on kohdistettu oikein, ja
kytke uudelleen.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttii Bregin asiakaspalveluun numeroon
1-800-321-0607 tai +1-760-795-5440.

18

VIANMAARITYSOPAS
Ongelma Mahdolliset ratkaisut
Kylmahoto: vesi ei | Varmista, ettt virtapainike paloa ja kylméhoidon “kylmempi” tai “kylmd”-
virtaa kylmi- asetusvalo palaa osoittaen, ettd kylmahoito toimii.
kompressiotyynyyn | «  Tarkista, ettii kylmdkompressiotyynyn ja letkun vliset siniset liitfimet ovat

tai tyyny ei ole
kylmi

tiiysin kiinni ja Breg-logot ovat kohdistettuina. Irrota siniset littimet ja kytke
tarvittaessa uudelleen.

o Anna kylmakompressiotyynyn [ampdtilan tasaantua 10 minuuttia.

o Varmista, eftii laitteessa on sekd jdiitd ettt vettd sopivalla tasolla.

o Bregidtipusseja kiytetttessd sailicon voidoan lisditd myds jidkuutioita jidn
tiiytttvivoan asti kylmemmiin asetuksen optimoimiseksi.

» Laitteen nosfaminen samalle tai korkeammalle tasolle kuin
kylmdkompressiotyyny voi liséitd veden virtausta kylmdkompressiotyynyyn.

o Tarkista, effd letkut jo kylmdkompressiotyyny eiviit ole taittunest.

o lota kylmakompressiotyyny ja tasoita se. Anna kylmikompressiotyynyn
tiiyttyd vedelld jo aseto se sitten uudelleen.

Kompressiohoito:
kylmi-
kompressiotyyny
ei purista tai tiyty
ilmalla

Huomaa: Kompressiohoidon aikana on normaalia, ettd kompressio tayttyy ja
tyhjenee jatkuvasti. Kunkin tdyttd-tyhjennyssyklin kesto on noin 1-2 minuuttia.

o Varmista, eftd virtapainike palaa jo kompressiohoidon “normaali”- tai
"alhainen”-asetusvalo palaa osoittaen, ett kompressiohoito toimii.

o Tarkista, etti kylmdkompressiotyynyn ja letkun viliset siniset liittimet ovat
tiiysin kiinni ja Breg-logot ovat kohdistettuina. Irrota siniset littimet jo kytke
tarvittaessa uudelleen.

o Kiristd kylmakompressiotyynyd.
o Tarkista, effd letkut jo kylmdkompressiotyyny eivit ole taittunest.

o |rota kylmakompressiotyyny ja tasoita se. Tarkista, ettd
kylmakompressiotyyny tiyttyy iimalla, jo asefa se sitten takasin.

Kompressiohoito:
kylmi-
kompressiotyyny ei
tyhjene kunnolla

o Tarkista, efti kylmdkompressiotyynyn ja letkun viliset siniset liittimet ovat
téiysin kiinni ja Breg-logot ovat kohdistettuina.

o |rrota siniset litfimet, tyhjennd tyyny rullaamalla poistaaksesi ilman ja

kytke siniset littimet tarvittaessa uudelleen.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttii Bregin asiakaspalveluun numeroon
1-800-321-0607 tai +1-760-795-5440.
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TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

son

Sthkoiset tiedot (Katso myds sihkimagneettisen hiiricnsiefotestin taulukko sivulla 21)

Yksikkaluokitus: 12 VDC, 1A

Virtalghde on miidritetty osaksi ME-laitteita
Valmistaja: HDP Malli: HDP12-MD12010C
Varavarusteet: FRIWO Malli: FW8000M,/12
Nimellinen teho: 100—240 VAC, 50-60 Hz

Teho: 12 VDC, maks. 1,0 A
Teho: 12 VDC, maks. 1,0 A

Suunniteltu tiyttimidn seuraavien soveltuvat vaatimukset: EN
60601-1, version 3.1 ja 60601-1-2, 4. versio

Standardien noudattaminen:

Siihkoluokitukset: Luokka I, Jatkuva kaytto. Ei sovellu kaytettaviksi syttyvien

nukutusgineiden kanssa. Ryhmi 1, luokka B.

Ympiiristovaatimukset

-25..5°C jo
5-35 °C suhteellisen kosteuden ollessa 10-90 %, ei kondensoituva;
>35-70 °C vesihdyryn paineen ollessa enintdidn 50 hPa

5-40 °C (41-104 °F) 1590 % suhteellinen kosteus, ei
kondensoituva, 700—1060 hPa

Vain sistkiyttosn 2 000 metrin korkeuteen asti

Lampenemisaikaa ei vaadita siitd, kun Wavea on silytetty
vihimmiissiilytyslimpotilassa ja kun tuotetta kdytetdn.

Kulietus ja siilytys:

Kayttdminen:

Svorituskykyvaatimukset

Odotettu kiyttoika: 1 vuosi ensimmdisestd kayttopdivistd (laite jo listvarustest).

Polar Care Wave -kylmakompressiotyynyn ~ >45 °F kylmempi-usetuksella

keskimiidrdinen kiyttoldmpétila: >50 °F kylmi-asetuksella

Huomaa: Kylmé-usetuksella jalka-/nilkkatyyny voi toimia yli 60 °F:n lamptiloissa, mikd tarjoaa vain
villentiivdn tunteen.

Kylmikompressiotyynyn keskimiiiriinen
huippukompressiopaine:

50 mmHg normaaliasetuksella
25 mmHg alhaisella asetuksella
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TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT
Fyysiset tiedot

Paino: 51bs (2,3 kg) tyhid, 16 Ibs (7,3 kg) taytetty

Siihkomagneettisen hiirionsietotestin taulukko

Hiiirionsietotesti EMC-perusstandardi | IEC 60601 -testitaso (terveydenhuolto kotona)

Sahkadstaattinen purkaus (ESD) | IEC 61000-4-2 +/- 8 kVkosketin

+/- 2KV, +/-4 KV, +/-8 KV, +/- 15 kV ilma

Steilevdt RF EM-kentiit IEC 61000-4-3 10V/m
80 MHz — 2,7 Ghz

80 % MM 1 kHz:ssa

Langattomien RF- IEC 61000-4-3 Viite IEC 60601-1-2 taulukko 9
viestintdilaitteiden [dheisyyskentdit

Nimellistehotaajuuden IEC 61000-4-8 30 A/m 50 Hz tai 60 Hz
magneettikentit

Nopeat sthkohdirict /- IEC 61000-4-4 +/- 2 kV tehonsydttdlinjoille
purkaukset 100 kHz:n toistotagjuus

Piikki IEC 61000-4-5 +/-0,5kV, +/- 1 kV linjasta linjaan

+/-0,5kV, +/- TkV, +/- 2 kV linjasta machan

IEC 61000-4-6 vV

0,15 MHz — 80 MHz

6V ISM- jo amatddriradioalueilla
0,15-80 MHz

80 % AM 1 kHz:ssa

RF-kenttien aiheuttamat
johtuvuushiriot

Jannitteen loskut IEC 61000-4-11 0%UT0,5 sykli
Asteissa 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270

ja315

0% UT: 1 sykli
70% UT: 25,/30 syklid
Yksivaiheinen: 0 asteessa

Jinnifehdiriot IEC 61000-4-11 0% UT: 250,/300 syklid

Huomaa: UT on verkkojnnite ennen testitason kiyttdd
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A SAHKOTURVALLISUUS

* Kun kdyfdt tai puhdistat Polar Care Wavea, vilt syttyvid aineita jo hapettimia.
Ali kaytd paikoissa, joissa on syttyvid hoyryjd toi kaasuja (esim. syttyvid
anestesic-uineita), korkeita happipitoisuuksia tai muita hapetfimia (esim.
typpioksiduulia).

Syttyvit aineet
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»  Vaikka Polar Care Haite on suunniteltu pitimddn jo pumppaamaan vettd, laitfeen
sihkakomponentit ja virfaldhde on pidetfivii kuivina.

Pidi « Al kiisittele virtaldhdetti toi sahkajohtoa mrin kasin.
Su}.'k.OkO.m ponentit Siilytdi laitetta aina paikassa, jossa liitiinndt eivit pdtise putoamaan veteen
kuivina jo puhtaina . .
. (esim. amme, pesuallas jne.).
roskista
o Jos siihkaliitiinnt putoavat veteen, li koske mihinkidn tuotteen osiin.
o Irrota pistoke vain kuivista sahkaliitiinndistd.
Virtaliihde * Kiyti vain Breg Polar Care Wave -luitteen mukana toimitettua virtalghdett.

Mallinumero on listattu Sahkéiset tiedot -osiossa sivulla 20.
*  Pidd johto ja virtaldhde loitolla kuumilta pinnoilta.

«  Ali koskoan kayti tiiti tuotetta, jos sen johto, virtalhde tai pistoke on
vaurioitunut, silld se voi aiheuttaa sahkdiskun.

o Jos johto, virtaldhde tai pistoke on vaurioitunut, irrota pistoke ja ota yhteytii
Bregin asiakaspalveluun.

Siihkamagneettiset | »  Tamd Polar Care Wave ife voi aiheutta sihkomagneettisia toi muita hiiriGitd
hiiriot jo pidstot muille sihkdlaitteile. Vilta kéyttimiist Polar Care Wave Haitetta muiden
lnitteiden vieressd ai pillekkdin, koska se voi johtaa laitteen fai muiden
lnitteiden virheelliseen toiminfaan.

*  Konnettavia RF-viestintilaitteita tulee kayttdd vihintidn 30 cm:n
ettisyydelli Polar Care Wave -laitteen mistddn osasta, silld tamd voi johtaa
tuotteen suorituskyvyn heikkenemiseen.

o Muiden kuin toimifettujen listvarusteiden tai virtaldhteen kaytto voi lisdtd
sihkomagneettista siiteilyd tai heikentid laitteen sihkdmagnesttista

hiiiridnsiefoa ja johtaa laitteen toimintahiridan.

Hivittdminen

Tiimd tuote sisdlfdd sahkokomponenttea, eikd sitd voida hdvittid tavallisen jdtteen mukana.
Haviti tuote paikallisten médriysten mukaisesti. ﬁ
—
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TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN HAVITTAMISEEN LITTYVAT MUISTUTUKSET
Noudata nditd muistutuksia ennen pofiloan ldhettdmistd laitoskdytostd kotikdyttcon.

1. Pofilusndytts. Tarkista potilas mahdollisten vaste-aiheiden ja/tai soveltuvien varoitusten varalta.
Jos pofilaalla on vasta-aiheita (katso Vasta-uiheet), dld anna Bregin Polar Care Wavea pofilaalle.
Jos jokin varoituksista koskee potilasta (katso Varoitukset), mirit Bregin Polar Care -hoidon
asianmukaisuus kyseiselle potilaalle.

2. Kiyttohjeet. Neuvo pofilusta kiyttamdin Bregin Polar Care Wavea oikein. Kertaa jokaisen potilaan
kanssa tiimén asiakirjan kayttohjeet, jotka on myds kiinnitetty laitteeseen.

3. Reseptin midrdys. Ohjgista potilusta terveydenhuollon ammattilaisen mdridmasti protokollasta:
kiyttdtiheys, kompressiotaso, lampétilataso ja kiyton kesto, kayttokertojen viilisten taukojen pituus,
kuinka ja milloin iho farkastetaan seki hoidon kokonaiskesto. Tahdn asiakirjaan sisdltyy protokollamall
(katso sivu 24), joka tdytefdtn ja annetoan potilaalle. Kaytan kesto, limpdtila jo kompressiotaso voivat
vaihdella potilaasta rippuen. Jos potilas i koe kivunlievitystd, |ddkari voi pidentiid kdyton kestoa ja/tai
sttt [impatiloa jo kompressiotasoja. Kun kiiyttoaika pitenee, ihotarkastusten tiheyden tulisi listidntyd
(katso Varoifukset). Pyyda pofilasta pittimédn taukeja sommuttamalla laite tietyksi ajaksi.

4. Loukkaantumismahdollisuus. Kerro potilaalle, etti laitteen véidrinlainen kiyttd voi aiheuttaa
vakavan ihovaurion, myds tdydellisen ihokuolion. Korosta mdrdtyn protokollan noudattamisen,
oikean kylmakompressiotyynyn kdyton ja ihon tarkastuksen tirkeyttd.

5. Oikeanlainen kylmikompressiotyynyn kaytts. Ohjeista potilasta kéyttiimiidn vain Breg Polar Care
Wave kylmakompressiotyynyd, joka on suunniteltu hoidettavalle kehon alueelle; muut tyynyt eiviit
ehkd kiinnity tai voivat olla kylmempit, miki lisdd vakavan kylmén aiheuttaman vamman riskid,
myads tiydellisen hokuolion. Al kiiytd Polar Care Wave -laitetta, jos suoja estiid ihon tarkistamisen.

6. Thon tarkistaminen. Ohjgista pofilasta tarkastamaan hoideftavan alueen iho lkirin ohieiden
mukaan, tyypillisesti 1—2 tunnin vlein. Ald kdytd Polar Care Wave -laitetta, jos suoja estdd ihon
tarkistamisen.

7. Keskeyttiiminen. Ohjeista potilasta lopettamaan Breg Polar Care Waven kiyttd ja kadntymdn
villittomdsti terveydenhuollon ammattilaisen puoleen, jos hiin kokee haittavaikutuksia, kuten
liscidntynyttd kipua, kirvelyd, lisidntynyttd turvotusta, kutinaa, rakkuloita, lisdntynyttd punoitusta,
virimuutoksia, haavaumia, drsytystd jo muita muutoksia ihon ulkonddssd.

8. Dokumentointi. Anna potilaalle resepti. Reseptin tulee sisiiltiid:
*  Kylmi- jo kompressiohoidon tiheys, kesto ja asetukset
*  Taukojen pituus kyttokertojen valilli
*  Miten ja milloin iho tulee tarkastaa
*  Hoidon kokonaiskesto
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Kylmékompression protokolla™

Hoitojakso | Kylmiin kiyttatiheys/kesto/ | Kompression kiiyttdtiheys/ | Ihon farkistamisen fiheys /
asetukset kesto/asetukset Tauot kéiytdn viililli

Viikko 1

Viikot 2-4

Viikko 4+

*Valtuutetun terveydenhuollon ammattilaisen tiytettava.

Keskustele hoidosta valtuutetun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.
Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta mahdollisista haittavaikutuksista ja kylmdn aiheuttamista
vammoista. Jotkin terveydentilat listidvdt kylmin aiheuttoman vamman todenndkéisyyttd.

Kiiyti vain ohjeiden mukaisesti

Al kéiytd tiifd laifetta, jos ef ole saanut ohieita tai et ymmind niitd. Noudata terveydenhuollon
ammattilaisen ohjeita, jotka koskevat kylméhoidon jo kompression tiheyttd, kestoa ja asetuksia seki
kiyttokertojen vilisten taukojen pituutta, ihon tarkastusta ja ajankohtaa sekd hoidon kokonaiskestoa.

Yhdysvaltojen liittovaltion lait rajoittavat tdmdn laitteen myynnin terveydenhuollon ammattilaiselle
tai hdnen miirdyksestddn. Polar Care Wave jo kylmakompressiotyynyt on tarkoifettu yhden potilaan
kiyttoon, vain monikdyttiseksi ja niitd annetaan vain reseptilld. Reseptin tulee sisdltdid:

*  Kylmd- jo kompressiohoidon tiheys, kesto ja asetukset

*  Taukojen pituus kdyttokertojen vililld

*  Miten jo milloin iho tulee tarkastaa

*  Hoidon kokonaiskesto

Tarkista iho siitinndllisesti

Pofilaiden herkkyys kylmiille vaihtelee, joten kylmdkompression alla oleva iho on farkestettava
siiinndllisesti (reunaa nostamalla) ohjeiden mukaisesti, tyypillisesti 1—2 tunnin viilein. Ald kaytd Polar
Care Wave -aifetta, jos suoja estid ihon farkistamisen.

Lopeta kiiyttd jo ofa vilittomsti yhteyttd terveydenhuollon ammattilaiseen, jos havaitset
haittavaikutuksia, kuten lisidntynyttd kipua, kirvelyd, lisadntynyttd turvotusta, kutinaa, rakkuloita,
liscitintynyttd punoitusta, virimuutoksio, haavaumia, Grsytystd ja muita muutoksia ihon ulkonddssi tai
muita terveydenhuollon ammattilaisen toteamia reaktioita.

Yhteystiedot
Bregin asiakaspalvelu 1-800-321-0607 tai +1-760-795-5440.
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Scan QR Code for
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SOBREG.
POLAR CARE WAVE

BRUGSANVISNING

FORSIGTIG: Ifalge amerikansk lovgivning md dette apparat kun seelges eller ordineres
af en laege.

Polar Care Wave og de kolde kompressionspuder er kun beregnet til brug pd én enkelt
patient og udleveres efter recept.

For spargsmdl eller oplysninger om produkter, kontakt Breg-kundeservice pd
1-800-321-0607 eller +1-760-795-5440.

Indholdsfortegnelse

Indikationer / Kontraindikationer. ................ooooiiiiiiiiiiiceee 2
Tegnforklaning. .......oooeee e 4
Beskrivelse af Polar Care Wave............c..ooovieviiiiiieiieeee e 5
AVAISIEE. ..o 6
Forholdsregler. ............ooooe e 9
Brugsanvisning. ... ..eveeeieeee e 10
RONgaNING. ... 15
OPBBVANING. ... 16
Produktvarenumre,/ garanti...............oooeiiiiiiie e 17
Vejledning fil fejffinding. ...........cooooeio e, 18
Produkispecifikationer (elektriske, milismasssige, ydeevne og fysiske)................... 20
Flsikkerhed. .........ooveriie i 22
Pamindelser om udskrivning fil sundhedspersonale.................c..cocvveviiiennnnnn, 23

Kold kompressionsprotokol.............coovvreioieee e 24
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BRUGSANVISNING

Polar Care Wave-systemet er beregnet til behandling of postoperative og akutte skader for ot reducere adem,
hasvelse og smerte, hvor kulde og kompression er indikeret. Det er beregnet til at blive brugt af eller efter
anvisning fra autoriseret sundhedspersonale pd hospitaler, ambulante Klinikker, atletiske treeningsmiliger eller i
hiemmet.

KONTRAINDIKATIONER

Patienten ber IKKE bruge Polar Care Wave-systemet, hvis der er mistanke om eller konstateret, af patienten har

en af felgende forudgdende tilstande:

KONTRAINDIKATIONER

Kompressionsterapi (fortsat fra side 2):

Kulde- og kompressionsterapi:

Betydelig vaskuleer sveekkelse i det pvirkede
omrdde (f.eks. fra tidligere forfrysninger,
arferiosklerose, arferiel svakkelse, diabetes,
vaskulaer dysrequlering eller anden vaskuleer
iskeemisk sygdom).

Aktuelle kliniske tegn pd inflammatorisk flebifis,
venase s eller cellulitis.

Vaesentlige risikofaktorer eller aktuelle kliniske
tegn pd emboli (f.eks. lungeemboli, lungeadem,
hierneinfarkt, atrieflimren, endokardifis,
myokardieinfarkt eller ateromatas embolisk
plaque).

En filstand, hvor man ikke ensker aget

vengs eller lymfatisk tilbagelab i den

berarte ekstremitet (f.eks. lymfadem efter
brystkreaft eller andet lokalt karcinom og/eller
karcinommetastaser i den bererte ekstremitet).

Hypertension, hjertesvigt, ekstremt lavt blodiryk
eller dekompenseret hjerteinsufficiens.

Lokaliseret ustabil hudsygdom (f.eks.
dermatitis, venebinding, koldbrand eller nylig
hudtransplantation) i det berarte omréde.

Blev for nylig opereret i tGen i det berarte
omride.

*  Episoder med lungeemboli

¢ lungeadem

o Akut beteendelse i veneme (tromboflebitis)
o Dekompenseret hierteinsufficiens

o Arteriel dysregulering

o Erysipelas

«  Carcinom og carcinom-metastaser i den berarte
ekstremitet

Dekompenseret hypertoni

Akutte inflammatoriske hudsygdomme eller
infektioner

Venas eller arteriel okklusiv sygdom

Medicinske situationer, hvor aget venas eller
lymfatisk filbagelab er uansket

Darligt perifert kredslab
Alvorlig arteriosklerose eller akfiv infektion

Kuldeterapi:

Kompressionsterapi:

Aktuelle kliniske tegn i det berarte omrade
pd signifikant perifert adem (f.eks. dyb
venetrombose, kronisk venas insufficiens,
akut kompartmentsyndrom, systemisk venas
hypertension, kongestiv hierteinsufficiens,
cirrose,/leversvigt, nyresvigt).

Et akut, ustabilt (ubehandlet) brud i den berarte
region.
Enhver akiiv lokal eller systemisk infektion.

Overvargtige eller personer med diabetes
mellitus, multipel sklerose, ddrligt blodomlab,
rygmarvsskader og leddegigt.

Omrdder med nedbrudt eller beskadiget hud
(beskadiget eller udsat hud), der giver ujavn
varmeledning over huden (f.eks. dbent s,
arvaev, forbraending eller hudtransplantation).
Alle dbne sér skal behandles far brug af Polar
Care Wave-systemet.

Formodning om kongestiv hjerteinsufficiens
Eksisterende DVT-ilstand

Dyb akut venetrombose (flebotrombose)
Inflammatorisk flebitis-proces

*  Kendte haematologiske dyscrasier, der
praedisponerer for trombose (f.eks. paroxysmal
kold hasmoglobinuri, kryoglobulingemi,
seglcellesygdom, kolde agglutininer i serum).

o Vav, der er beteendt som falge of en
nylig skade eller forvaerring of en kronisk
beteendelsestilstand.

o Svaekket lokal cirkulation eller neurologisk
svaekkelse (herunder lommelse eller lokaliseret
svaekkelse pd grund of flere kirurgiske indgreb
eller diabetes) i det berarte omrdde.

*  Kogpnitions- eller kommunikationsnedszettelser,
der forhindrer dem i at give praecis og rettidig
feedback.

*  Raynauds sygdom eller kuldeoverfalsomhed
(kuldeurticaria).

*  Dekompenseret hypertoni i den berarte region.

*  Raynauds fenomen eller andre vasospastiske
filstande.

Kuldeallergi

Kolde agglutininsygdomme som paroxysmal
kold haemoglobinuri

Buergers sygdom

Koldbrand

Kryoglobulingemi
Seglcelleanzemi

Diaetes

Overfalsomhed over for kulde
Historie med kuldeskader

Alvorlig hjerte-kar-sygdom, bedavet hud,
hyperkoagulationsforstyrrelser, ddrligt
blodomlab, ekstremiteter, der er falsomme
over for smerte, ekstremt lavt blodiryk, der
er varbejdsdygtige, nedsat hudfalsomhed,
venebinding eller nylige hudtransplantationer
eller fazokromocytom.

Kontraindikationer fortseetter pd side 3.
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TEGNFORKLARING

Symholer
pé etiket

Beskrivelse

Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsel. Det bruges til at advare om potentielle farer for
personskade. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der falger efter dette symbol, for at undgd
personskade eller dad.

Type BF, anvendt del

Klasse ll-udstyr

Se brugsanvisningen

Indireengningsbeskyttelse IP22: Beskyttelse mod solide fremmedlegemer pd 12,5 mm og
derover og mod lodret faldende vanddrdber, ndr den vippes op il 15°.

Bortskaf produktet i henhold til lokale regler.

Breg-logo

Lasning/opldsning of lag

Enkelt patient fil flergangsbrug

Justering of ldg til beholder

Symboler pd tastaturet | Beskrivelse

.',‘.>I¢: Koldere indstilling

Bk Kold indstilling

-*)) (4- Almindelig kompressionsindstilling

=)~ Lav kompressionsindsfilling

@ Teend /sluk-knap

&~

BESKRIVELSE AF POLAR CARE WAVE

Polar Care Wave er et motoriseret apparat til kuldeterapi og intermitterende kompression. Motoriseret
kuldeterapi og kompression har gentagne gange vist sig at reducere postoperativ smerte, haevelse, inflammation
og brug af narkotika efter en raekke kirurgiske indgreb, sdsom skulder-, knae- og rygkirurgi.

Polar Care Wave-enheden bestdr af en beholder, slanger, lig med pumper, stramforsyning og en kold
kompressionspude. Den kolde kompressionspude lzegges pd patientens skadede omrade og giver kold og
intermitterende kompressionsterapi. Enheden giver kuldeterapi ved at cirkulere vand fra beholderen gennem
slangen ind i den kolde kompressionspude. Kompressionsterapien gives af enhedens luftpumpe, som puster
og tammer luft ind i den kolde kompressionspude, hvilket giver blid sammenpresning of puden omkring det
berarte omrde. Kulde- og kompressionsterapierne kan bruges sammen eller uafhaengigt of hinanden, hvis det
foretraekkes eller ordineres af en autoriseret sundhedsperson. Breg tilbyder en serie af koldkompressionspuder,
der opfylder behandlingshehovene (se side 12 for alle muligheder inden for koldkompressionspuder).
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Polar Care Wave kan bruges og betjenes af en patient eller plejepersonale i hismmet eller i kliniske omgivelser.

Slanger Sfrﬂmforiy%m“gglg@

Disse ting er inkluderet:

Wave-enhed

Koldkompressionspude

(kan szlges separat)

Knaepude vist, se side 12 for
andre billeder af puder.

Breg Ice Bags

Tilbehor (slges separat):

Stremadapter

Bregrisposer Knae Y-adapter



ADVARSLER

A\ ADVARSLER

A\ ADVARSEL

Polar Care Wave kan vasre sd kold, af den kan fordrsage alvorlige skader, herunder komplet
hudnekrose. Falg og lees brugsanvisningen og monteringsvejledningen til koldkompressionspuden
\(trykt pd hver koldkompressionspude) omhyggeligt far brug. Y,

Generelle advarsler

Kognitive
risikofaktorer

Patienter med en of falgende kognifive risikofaktorer ber kun bruge Polar Care
Wave under direkfe opsyn af en leege eller plejepersonale. Hvis patienten har
nogen af de nedenstdende kognitive risikofaktorer, bor lege eller
plejepersonale foretage hudkontrol:

* Born under 18 dr og ldre personer

*  Kognitive handicap

*  Kommunikationsharrierer

*  Brug af medicin, der har en negativ effekt pd mental kapacitet

*  Synshandicappede

Diskuter behandlingen
med dit autoriserede
sundhedspersonale

Sparg din lege om mulige bivirkninger og skader fordrsaget of kulde. Visse

medicinske filstande ger det mere sandsynligt, at der opstdr skader som falge af
kulde.

Mé kun anvendes som
ordineret

Brug ikke dette apparat, hvis du ikke har modtaget eller ikke forstdr instruktionerne.
Ma kun anvendes i overensstemmelse med din behandlers anvisninger om
hyppighed, varighed og indstillinger for kulde- og kompressionsanvendelse og
leengden af pauser mellem anvendelserne, hvordan og hvorndr huden skal
inspiceres og behandlingens samlede varighed.

Ifelge amerikansk lovgivning md denne enhed kun selges af eller

anskoffes efter anvisning fra en sundhedsfaglig person. Polar Care Wave og
kuldekompressionspuderne er kun beregnet til brug of én patient flere gange og
udleveres pd recept. Recepten skal indeholde falgende:

*  Hyppighed, varighed og indstillinger for kulde- og kompressionshehandlingen
*  Laengden af pauser mellem anvendelse

«  Hvordan og hvorndr huden skal inspiceres

A\ ADVARSLER

Generelle advarsler

Inspicér huden
regelmassigt

Patienter har forskellig falsomhed over for kulde, s& underseg regelmaessigt
huden under den kolde kompressionspude (ved at lafte kanten) som
foreskrevet, typisk hver 1 il 2 fimer. Brug ikke Polar Care Wave-enheden, hvis
hudkontrollen forhindres af en barriere.

Stop med at bruge produktet, og kontakt straks din behandler, hvis du oplever
bivirkninger sdsom: aget smerte, braendende fornemmelse, aget hasvelse,
klae, blaerer, aget radme, misfarvning, s, inifation og andre eendringer i
hudens udseende, eller enhver anden reaktion, som din sundhedsperson har
identificeret.

AT1SYVAQY

Generel sikkerhed

+  Behandlingens samlede varighed

Advarsler fortszetter pd side 9.

o Hold slanger og ledninger vaek fra halsen for at undga risiko for
kvaelning.

o Hvis der er en lakage, eller der laber en jeevn strem af vand fra nogen
del of enheden, slangen eller den kolde kompressionspude, skal du
stoppe med at bruge den og kontakfe Bregs kundeservice. For meget
fugt kan resultere i skridfare eller uansket fugt pd et skadested.

o Forsag ikke af @ndre pd, servicere eller udfare uspecificeret
vedligeholdelse af dette udstyr eller tilbehar. Brug kun dele og tilbeher,
der er lavet fil Polar Care Wave.

o Forsag ikke at sterilisere Polar Care Wave eller de kolde
kompressionspuder pd nogen made.

o Opstil og brug dette udstyr pd et sted, hvor bam og keeledyr uden opsyn
ikke er i naerheden.

*  Brug ikke apparatet i et milig med meget stav/fuller, for meget stav/
fnuller kan fordrsage tilstopning. Efterlad ikke enheden i direkte sollys, da
UVHys kan beskadige eller misfarve enheden.

o Apparatet er ikke beregnet fil brug med bedavelsesmidler.

MEDDELELSE TIL BRUGERNE

Hvis der er sket en alvorlig handelse i forhindelse med udstyret, skal det rapporteres til Breg og den ansvarlige
myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er registreret.

Advarsler fortseetter pd side 9.
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ADVARSLER

A\ ADVARSLER A\ ADVARSLER

«  Anbefale hyppigere kontrol af huden. Hvis patienten har kognitive
risikofaktorer, br sundhedspersonalet eller plejeren foretage kontrol af huden
Begransning aof *  Kraever hyppigere opfalgende undersagelser

anvende koldkompressionspuder pd dbne scr eller hud, der er gdiet hul pd. Disse
omrdder skal som minimum rengares og forbindes.

=

=)

-

=

Generelle advarsler Advarsler i forbindelse med kuldebehandling 2
Kontrollér regelmasssigt behandlingsomrddet. Hvis du udsteder recept pd dette produkt til patienter med risikofaktorer, skal du Z
; . ; - =

« Kolde kompressionspuder e ikkesterle. Pafienter bar veere forsigfige med at overveje ot treeffe seerlige foranstalminger for at kontrollere risikoen, f.eks: =
=

)

ES

' Dep kolde kompressionspude skl eferses for renl!ghed eﬂgr hver behundlipg. kulderisiko * Tilfajelse af en isolerende harriere mellem den kolde kompressionspude og
Huis puden er snavset, skal den rengares som angivet i afsnitfet om rengaring huden
paside 15. «  Ordinere kortere varighed of anvendelse, mindre hyppig péfering eller
Kontrollér, om der er fugt pd den kolde kompressionspude, far du laegger den eliminering af pdfering om natten
ol pd huden. Fiem al fugt fer brug. * Ordinér den varmere temperaturindstiling (mindre snefnug,/"kold" indsfillng)
kompressionspude * S?Lg for, dm beshﬂndllll?gihlﬂiief o kor(ekr pugut, fﬂfr behaondlmgen For meget fugt pd anvendelsesomrdet pd grund af overdreven bladning, sved
pabegyndes. Saf Ikke Koldkompressionspudere fast, sa- Anvendelsesomriide | eller kondens kan age risikoen for alvorlige kuldefremkaldte skoder, herunder
blodgennemstramningen eller veeskestrammen i koldkompressionspuden hudnekrose i fuld dybde
begraenses. :

*  Anvend ikke nogen form for afstabning eller begresnsende anordninger over den
kolde kompressionspude og slangesasttet, da det kan forhindre korrekt funkfion
og begraense kontrol af huden.

Advarsler i forbindelse med kompressionshehandling

Huis risikoen for skade opvejer fordelene ved kompressionsbehandling, skal du ikke

Kompressionsrisiko: dinere Polar Care W
*  Polar Care Wave og kuldekompressionspuderne er kun beregnet til brug of én Ordinere Folar tare TYave.
patient flere gange. Genbrug af puder lavet fil brug med en enkelt patient kan Patienter med en eller flere of falgende risikofakiorer i forbindelse med kompression ber
medfare risiko for infektion. ridfare sig med en sundhedsfaglig person inden brug:

Neuropatier eller problemer med vaavets levedygtighed (.eks. diabetes, arteriel
eller vengs insufficiens)

«  Patienter, der er placeret i liggende litotomistilling i lzengere tid ad gangen

Huis risikoen for kuldefremkaldte skader opvejer fordelene ved kuldebehandling, skal Darligt kredslab

Kliniske risikofaktorer

Advarsler i forbindelse med kuldebehandling

Kolderisko du ikke ordinere Polar Care Wave
- Begransning of Stop straks kompressionshehandlingen, hvis du oplever nogen form for ubehag,
His patienten har en af felgende kliniske risikofakforer, kan brug af Polar Care Wave kompressionsrisiko | falelseslashed eller kilden i lemmerme, og kontakt din behandler.
resultere i alvorlig kuldeinduceret skade, herunder hudnekrose i fuld dybde:
*  Patologisk falsomhed over for kulde V&R FORSIGTIG
*  Adfeerd, der pavirker kredslabet negativt, herunder ddrlig ernaeringsstatus, = i i »
rygning og fobaksbrug, overdreven koffeinindtagelse og overdreven *  (a ikke, mens slangen er forbundet til de kolde kompressionspuder. Det er en faldrisiko.
alkoholindtagelse. *  Hvis enheden er beskadiget eller revnet, skal du holde op med at bruge den og kontakte Breg-
Kliniske risikofaktorer | »  Desensitivisering af kolde applikationsomrdder pd grund f lokalbedavelse eller kundeservice.
. Egg’eﬂgf nerveblokader . Brug ikke varmt vund i dette apparat. Det kan veere farligt eller beskadige apparatet, da det ikke er
«  Hand-/hindleds- elle fod /ankeloperaton udviklet eller testet fil brug af varm vand.
*  Brug of medicin, der har en negutiv effekt pd den perifere vaskuleere *  Brug ikke andre veesker end vand eller de anbefalede rengaringsmidler pd side 15 i Polar Care Wave.
cirkulation, herunder beto-adrenerge blokkere og brug af lokal epinefrin (f.eks. i Dette vil beskadige enheden.
lokalbedavelsesmidler) * Foretag ikke kuldebehandling uden vand. Brug of kuldebehandling uden vand kan forrsage permanent
Advarsler fortseetter pd side 9. skade pd vandpumpen.



BRUGSANVISNING

BRUGSANVISNING

Opsztning med vand og is:

BRUGSANVISNING

o

Opstil og brug enheden pd en flod overflade, s6 den ikke vaelter.

Opsztning med Breg-isposetilbehor og vand:

(2]

s handtaget op ved at dreje det mod forsiden of enheden.

Tag laget of, og fyld beholderen med vand fil den angivne
pafyldningslinje til vand.

o

Tag eight (8) tomme Breg-isposer ud af emballagen. Brug kun
Breg-isposer, der felger med Polar Care Wave.

0gao

Fyld op fil linjerne pd etiketten pd beholderens inderside. Brug
isterninger for optimal ydelse.

Brug kun is og vand eller fire (4) Breg-isposer og vand
med denne enhed (se side 11 for opseetning med Breg:
isposefilbehar).

FORSIGTIG: Overfyld ikke enheden med is og vand.

Det passende niveau er angivet pd efiketten for is/vand i
beholderen. Overfyldning af enheden kan fd vand il at labe ud
eller forhindre laget i at lukke ordentligt.

FORST TILSATTES VAND
DEREFTER TILFQJES IS

Fyld de eight (8) Breg-isposer med vand til fyldningslinjen. Fyld ikke
for meget pa.

Uoog

Frys Breg-isposer i fryseren. Tar ydersiden of Breg-isposen, far den
leegges i fryseren.

©

Opstil og brug enheden pd en flod overflade, si den ikke veelter.

Seet ldget pd beholderen ved hjselp af tilpasningsmaerkerne.

®

Las handtaget op ved ot dreje det mod forsiden of enheden.

Tag Iaget af, og tilsaet vand, til beholderen er fyldt op til linjen.

Lds ved at dreje handtaget til lodret eller bagudrettet position i
henhold fil billedet pd handtaget.

Placer (4) Bregrisposer i higmeme af beholderen som vist.

Brug kun is og vand eller fire (4) Breg-isposer og vand med denne
enhed.

o

Seet ldget pd igen, og Ids ved at dreje handtaget fil lodret eller bagudrettet position.

Hver 6.-8. time eller efter behov heeldes sa meget vand ud, af vandstanden kommer tilbage fil
den oprindelige pdfyldningslinje for vand, og der fyldes is pd til linjen for is.

(8]

Udskift fire (4) smeltede Breg-isposer med fire (4) frosne Breg-isposer hver 4.-5. fime eller
efter behov. Ndr du bruger Breg-isposer, kan du ogsd tilsztte isterninger til beholderen op il

fyldningslinen for is for at optimere den koldere indstilling.

Fortseet fil stremforsyningsinstrukfionerne pd side 11.

Stromforsyning:

Seet stramforsyningen i sfikkontakten og den
anden ende of ledningen ind i laget.

ININSIANYSINYE



BRUGSANVISNING

BRUGSANVISNING

Anvendelse af koldkompressionspude:

(Sorg for, at Breg-logoet og instruktionerne til puden vender udad, vk fra skadestedet)

BRUGSANVISNING

Til- og frakobling af koldkompressionspude til enheden:

Standard /stor kneepude

2

N

Anbring Breg-logoeme pd
© | slongen og pudeforbindelserne
pd linje.

Hoftepude

Klem forsigtigt ned pd de blg
124 clips. P

© Skub stikkene sammen, indtil
der hares en "Klik"lyd.

Knaepude vist

Skulderpude

under frakoblingen.

Frakobl den kolde kompressionspude fra enheden ved at trykke pa de bld clips og forsigtigt
traskke forbindelserne fra hinanden.

(4] Breg Polar Cares kolde kompressionspude kan frakobles enheden, mens den karer, og stikkene
forsegler og forhindrer vand i at labe ud af slangen. Bemaerk: Det er normalt, at der drypper lidt

Rygpude

Stromadapter:

Fod-/ankelpude

Universal pude

(bruges il knae eller
skulder)

I

Tag farst stramforsyningen og den passende stikadapter ud of

emballagen.

Nar stramforsyningens stik er foldet lodret ind (vist til vensre),
skal du justere stremforsyningen og stikadapteren (vist fil
haire). Serg for, at lasehakket er averst, ellers skal du vende

stikadapteren om.

Til sidst skubbes adapteren forsigtigt ned, indtil den er helt

nedszenket i stramforsyningen.

TYPEC

TYPE |

ININSIANYSINYE



BRUGSANVISNING

BRUGSANVISNING

Tastaturtast:

Tryk for at teende /slukke

COMPRESSION

Tryk for at skifte mellem normal,
lav og slukket kompression.

Tryk for at skifte mellem
koldere, kold og slukket.

Betjening of apparatet:

Tryk pd teend /sluk-knappen for at tesnde for apparatet. Det vil lyse op.

Ved opstart indstilles apparatet som standard fil koldere og normale indstillinger for henholdsvis
@ | kulde- og kompressionshehandling.

Hvis apparatet tidligere har veret i brug, vil det som standard genindstille de sidste indstillinger,
der blev valgt, do apparatet blev slukket.

@ | Tiyk pi koldknappen for at skifte mellem koldere, kold og slukket.

© | Tryk pi kompressionsknappen for at skifte mellem normal, lav og slukket.

@ | Tryk pi teend /sluk-knappen for at slukke for enheden. Alle lysene slukkes.

*  Kulde- og kompressionshehandlinger kan anvendes samtidig eller uathaengigt of hinanden.

o Huis teend/sluk-knappen blinker konstant, henvises der til vejledningen il fejlfinding pd side 18.

o Huis teend /sluk-knappen er teendt, og begge behandlinger er slukket i mere end 15 minutter, vil
enheden automatisk slukke.

*  Ensmule kondens pd slangen og den kolde kompressionspude er mulig, iseer i varmere klimaer.

RENGORING

A ADVARSEL: Anvend ikke den kolde kompressionspude pé patienten under rengaringsproceduren.
Eksponering for rengaringsmidlet kan fordrsage skader.

FORSIGTIG: Der md ikke komme en direkte stréle of veeske pd apparatets Idg, apparatet ma ikke sankes
under vand, og der md ikke samle sig veaske pd toppen of ldget. Apparatets ldg indeholder al apparatets
elektronik.

Rengar efter behov, eller hvis der er snavs eller skidt i apparatet. Hvis du bruger brandvand, kan det vaere
nedvendigt med hyppigere rengaring.

Polar Care Wave - Udvendige overflader
(beholder, lag, slange, den kolde kompressionspude og y-adapter)

Rengoringsmidler til | »  Mild sabe
hiemmebrug: * Vond

Rengeringsmidler il | ¢  Brug kun mild sesbe og vand pd den kolde kompressionspude
Klinisk brug: *  Engangsdesinfektionsservietter
o Kvaternaert ammonium

Procedure: *  Falg producentens anvisninger og forholdsregler for det rengeringsmiddel, du
vaslger.

*  Brug et egnet rengaringsmiddel og en bled klud fil at ofterre overflademe pd
beholderen, ldget, slangeme, forbindelserne og koldkompressionspuden.

o Tordf.

Polar Care Wave - Interne dele
(pumpesystem, indvendige slanger, indersiden af koldkompressionspuden og
y-adapter)

Rengaringsmidler: *  Blegemiddel
* Vand

Procedure: o Tilslut den kolde kompressionspude il apparatet.

o Fill the unit with cold tap water to the ice line and add 1/3 cup of bleach (5
tablespoons or 79 milliiters).

o Tilseet ikke is.

o Place the lid assembly on the cooler and run the cold therapy for af least 10
min.

«  Stop the unit and turn off, disconnect the power supply and place the lid
assembly in the sink or drain.

* Raise the pad above the unit and roll the cold compression pad while still
connected and squeezing the water out of the pad, info the drain or sink.

*  Disconnect the cold compression pad, pour the water out of the cooler, rinse
and wipe dry.

-
m
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OPBEVARING PRODUKTETS DELNUMRE é
Opbevaring of enheden: Produkinumre Beskrivelse %
% @ | Ensure the unit s off and the power supply i disconnected. 100716000 PC Wave INTL é
% (00003 Bregs kolde kompressionspude fil knae L g
(00004 Bregs kolde kompressionspude fil skulder g
2} Remgve the Iid assembly rom the unit and place it in (00005 Bregs kolde kompressionspude fil fod /ankel %
the sink or drain. (00013 Bregs kolde kompressionspude il hofte
(00016 Bregs kolde kompressionspude il universal brug
(00017 Bregs kolde kompressionspude fil knae
e Fiem vu[ldet frq den kolde kompressionspude ved at.rulle puden op, mens den stadig er filsluttet, og trykke (00020 Bregs kolde kompressionspude fil ryg
vandet tilbage i enheden. out of the pad, info the drain or sink. 00015 Beghereiuske
@) Disconnect the cold compression pad. 100576000 PC Wave ke Yodopter
@) Drain the cooler and wipe dry the unit. 100582000 Bregisposer
100717-000 International PC Wave udskiftningsstramforsyning
(6) E#L;E:fe" som vst, og fastgar den med 100718000 Stramforsyningsadapter-szet, INTL
@ | I ikke opbevares med vand. Se side 20 for krav fil miljemaessig opbevaring. GARANT

Breg, Inc. garanterer, at dette produkt er fri for defekter i udfarelse og materialer og egnet fil brug i 180

breg.com/wave dage fra farste keb under normal brug, som det var beregnet fil.

Eﬁ'ﬂm Breg, Inc.'s forpligtelse under denne garanti er begresnset til udskifining eller reparation of enhver defek del
n eller dele af dette produkt. Alle udtrykkelige eller underforstiede garantier, herunder garantien for salgbarhed

O 0g egnethed til et hestemt formdl, er begraenset il den faktiske garantiperiode, der er angivet ovenfor.

Scan QR Code for Ingen anden garanti, udtrykt eller underforstet, gives, og ingen bekraeftelse fra eller f seelger, ved ord eller

instructional video.

handling, vil udgare en garanti.
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VEILEDNING TIL FEJLFINDING

Problem

Mulige losninger

Blinkende notifikation
pd teend/sluk-
knappen

*  Genstart apparatet

o Sluk for enheden ved enten at trykke pd teend /sluk-knappen eller ved at
frakoble og gentilkable stramforsyningen fra enheden eller fra vaeggen.

o Tryk pd teend /sluk-knappen for at taende enheden igen.

o Tryk pd knapperme til kulde- eller kompressionshehandling (hvis
nadvendigt) for at starte den anskede behandling.

«  Huis kompressionshehandlingen ikke fungerer efter tryk pd
kompressionsknappen (den kolde kompressionspude ser ikke ud til at blive
pustet op, eller lampen til indstilling of kompressionshehandling er ikke taendt),
skal du se Fejffindingsafsnittet i forbindelse med kompressionsbehandling pd
side 19.

«  Huis kuldebehandlingen ikke fungerer, ndr du har trykket pd kuldeknappen,
skal du se Fejffindingsafsnittet ved kuldebehandling pd side 19.

Taend/sluk-knappen
reagerer ikke

*  Kontrollér, at stikkontakten virker, og at stremforsyningen er sat helt ind i
stikkontakfen.

*  Kontrollér, at stramforsyningsstikket er sat helt ind i enhedens lag.

*  Kontrollér, at den korrekte Polar Care Wave-stremforsyning er filsluttet (se side 20).

Kondensering

*  Pak materiale last ind omkring den kolde kompressionspude og slangen for af
minimere lufteksponeringen.

*  Beskyt siromrddet ved at bruge en steril forbinding med vandtest barriere.
Acceptable harrierer omfatter en understattende bandage svarende til Webril™
(ARTG 371503), en gazebandage svarende til Kerlix™ (ARTG 186369) eller
en tubulaer bandage.

Bemaerk: En smule kondens pd slangen og den kolde kompressionspude er mulig,
isaer i varmere Klimaer. Placer et stykke stof under beholderen for at beskytte
genstande under apparatet.

Enheden er uteet ved

de bl stik

*  Frakobl de bl klemmer pd koldkompressionspudens sfik.

*  Tiek, at Breg-logoerne pd de bld sfik er placeret korrekt, og filslut igen.

Hvis problemet fortstter, bedes du kontakte Breg-kundeservice pé 1-800-321-
0607 eller +1-760-795-5440 for at fa hjlp.

VEILEDNING TIL FEJLFINDING

Problem

Mulige losninger

Kuldebehandling:
vand laber ikke

til den kolde
kompressionspude
eller puden er ikke

kold

*  Kontrollér, at teend /sluk-knappen lyser, og at indstillingslyset for
kuldebehandling "koldere" eller "kold" er taendt for at indikere, at
kuldebehandlingen fungerer.

*  Kontrollér, at de bld forbindelser mellem den kolde kompressionspude og
slangen sidder helt fast med Breg-logoerne pd linje. Frakobl de bl stik, og
filslut dem igen, hvis det er nadvendigt.

*  Giv den kolde kompressionspude 10 minutter til at stabilisere temperaturen.
*  Kontrollér, at enheden har bdde is og vand i passende maengder.

*  Nar du bruger Breg-isposer, kan du ogs filsestte isterninger til beholderen op fil
fyldningslinjen for is for at optimere den koldere indstilling.

«  Hvis enheden hasves til samme hajde eller hajere end koldkompressionspuden,
kan det age vandgennemstramningen til koldkompressionspuden.

*  Kontrollér, at slangen og koldkompressionspuden ikke er knaskket.

*  Fiem den kolde kompressionspude, og leeg den fladt. Lad den kolde
kompressionspude fyldes med vand, og pafer den igen.

Kompressions-
behandling:

den kolde
kompressionspude,
der ikke komprimerer
eller fyldes med luft

Bemaerk: Under kompressionshehandling er det normalt, at kompressionen pustes
op og temmes for luft kontinuerligt. Varigheden af hver cyklus med oppustning/
tamning af luft i puden er cirka 1 til 2 minutter.

*  Kontrollér, at teend /sluk-knappen lyser, og at en indikator for "normal” eller
"lov" kompressionshehandling lyser for at indikere, at kompressionsbehandlingen
fungerer.

*  Kontrollér, at de bl forbindelser mellem den kolde kompressionspude og
slangen sidder helt fast med Breg-logoeme pd linje. Frakobl de bl stik, og
tilslut dem igen, hvis det er nadvendigt.

*  Stram den kolde kompressionspude.
*  Kontrollér, at slangen og koldkompressionspuden ikke er knaskket.

*  Fiem den kolde kompressionspude, og leeg den fladt. Kontrollér, at den kolde
kompressionspude er fyldt med luft, og sat den pd igen.

Kompressions-
behandling:

Den kolde
kompressionspude
temmes ikke
ordentligt for luft

*  Kontrollér, at de bld forbindelser mellem den kolde kompressionspuden og
slangen sidder helt fast med Breg-logoeme pd linje.

*  Frakobl de bld stik, tem puden for luft ved af rulle den, og tilslut de bld stik
igen, hvis det er nadvendigt.

Hvis problemet fortstter, bedes du kontakte Breg-kundeservice pé 1-800-321-
0607 eller +1-760-795-5440 for at fa hjlp.
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Elektriske specifikationer (Se ogsi testtabellen for elekiromagnetisk immunitet pé side 21)

Enheden er klassificeret: 12VDC, 1A
Stramforsyningen er specificeret som en del af ME-udstyret

Producent: HDP Model: HDP12-MD12010C
Reserveforsyning: FRIWO Model: FW8000M/12
Nominelt input: 100-240VAC, 50-60Hz

Qutput: 12VDC, max. 1,0A
Output: 12VDC, max. 1,04

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fysiske specifikationer

Vaegt 2,3 kg (5 Ibs) tom, 7,3 kg (16 Ibs) fyldt

Tabel til test af elektromagnetisk immunitet

Designet il at overholde de geeldende krav i: EN 60601-1, udgave
3.1 ond 60601-1-2, 4. udgave

Overholdelse af standarder:

Immunitetstest Grundlzggende IEC 60601 testniveau (hjemmesygepleje)
EMC-standard
Elekirostatisk ofladning (ESD) | IEC 61000-4-2 +/- 8 kV kontakt

+/- 2KV, +/-4 KV, +/-8 KV, +/- 15KV Iuft

Klasse I, kontinuerlig drift. lkke egnet til brandfarlige bedavelsesmidler.
Gruppe 1, klasse B.

Elektriske klassifikationer:

Miljomassige krav

Udstrdlede RF-EMfelter IEC 61000-4-3 10V/m
80 MHz - 2,7 GHz

80 % AM ved 1 kHz

-25 °CHil 5 °C, og

5 °Ctil 35 °C ved en relativ lufifugtighed pa 10 % fil 90 %, ikke-
kondenserende;

>35 °C1il 70 °C ved et vanddamptryk pd op til 50 hPa

Drift: 5°Cil 40 °C (41 °F il 104 °F) 15-90 % RH ikke-
kondenserende, 700 hPa fil 1060 hPa
Kun til indendars brug i op til 2000 meters hejde

Der krasves ingen opvarmningstid, ndr Wave opbevares ved den
minimale opbevaringstemperatur, og ndr produktet tages i brug.

Transport og opbevaring:

Neerhedsfelter fra trdlast RF- | IEC 61000-4-3 Reference IEC 60601-1-2 tabel 9
kommunikationsudstyr

Magnetiske felter med nominel | IEC 61000-4-8 30 A/m 50 Hz eller 60 Hz
effektfrekvens

Hlektriske hurtige transienter/ | IEC 61000-4-4 +/- 2 kV fil stramforsyningsledninger
udladninger 100 kHz gentagelsesfrekvens
Overspeending IEC 61000-4-5 +/-0,5kV, +/- 1 kV linjetiHinje

+/-0,5KV, +/- 1KV, +/- 2 kV linje-tikord

Specifikationer for ydeevne

IEC 61000-4-6 3V

0,15 MHz - 80 MHz

6V i ISM- og amatarradiobdnd mellem 0,15
MHz og 80 MHz

80 % AM ved 1 kHz

Ledningshdrne forstyrrelser
fremkaldt of RF-felter

Forventet drifislevetid: 1 dr fra datoen for farste brug (enhed og tilbehar).

Gennemsnitlig driftstemperatur for Polar 45 °F ved koldere indstilling
Care Wave kolde kompressionspude: >50 °F ved kold indstilling

Bemaerk: Fod-/ankelpuden i kold indstilling kan fungere ved temperaturer over 60 °F, hvilket kun giver
en kalende fomemmelse.

IEC 61000-4-11 0%UT0,5 cyklus
Ved 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 og

315 grader

0% UT: 1 cyklus
70% UT: 25/30 cyKlusser
Enkeltfase: ved 0 grader

Spaendingsfald

Gennemsnitligt maksimalt kompressionstryk 50 mmHg ved den normal indsfilling
for koldkompressionspuden: 25 mmHg ved den lave indstilling

Spaendingsafbrydelser IEC 61000-4-11 250/300 cyklusser

Bemark: UT er netspaendingen far anvendelse af testniveauet
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ELSIKKERHED

A\ ELSIKKERHED

* N du bruger eller renger Polar Care Wave, skal du undgd brandfarlige og
oxiderende stoffer. M ikke bruges pa steder med brandfarlige dampe eller gasser
(F.eks. brandfarlige ancestefika), heie ittkoncentrationer eller andre oxidationsmidler
(F.eks. luttergas).

Braendbart

*  Selvom Polar Care-enheden er designet fil at opbevare og pumpe vand, skal
enhedens elekiriske komponenter og stramforsyning holdes tarre.

«  Handter ikke stramforsyningen eller ledningen med vide haender.

Hold elektriske

komponenter terre

og fri for snavs

*  Opbevar alfid enheden pd et sted, hvor forbindelseme ikke kan falde i vand
(f.eks. et badekar, en vask osv.).

o Hvis de elekiriske forbindelser kommer i kontokt med vand, md du ikke rare ved
nogen del af produket.

*  Tag kun stikket ud of stikkontakten ved tarre elekiriske tilsluminger.

Stramforsyning *  Brug kun den stramforsyning, der falger med Breg Polar Care Wave-enheden.
Modelnummeret er angivet i afsnittet Elekiriske specifikationer pd side 20.

*  Hold ledningen og stremforsyningen veek fra varmekilder.

*  Brug aldrig dette produkt, hvis ledningen, stramforsyningen eller sfikket er
beskadiget, da det kan resultere i elekirisk stad.

«  Hvis ledningen, stramforsyningen eller stikket er beskadiget, skal du treekke
sfikket ud og kontakte Breg-kundeservice.

Elektromagnefisk | ¢ Denne Polar Care Wave-enhed kan fordrsage elektromagnetisk eller anden interferens
interferens og med andre elekiriske apparater. Undgd at bruge Polar Care Wave-enheden ved siden
udledninger af eller stablet pd andet udstyr, da det kan resultere i ukorrekt drift of enheden eller
det andet udstyr.

*  Mobilt RF-kommunikationsudstyr md ikke bruges teettere end 30 cm (12
tommer) pd nogen del af Polar Care Wave-enheden, da det kan resultere i
forringelse of produktets ydeevne.

*  Brug af andet tilbeher eller en anden stremforsyning end den medfalgende
kan resultere i aget elektromagnetisk udstréling eller nedsat elekiromagnetisk

immunitet for enheden og kan resultere i funktionsfejl pd enheden.

Boriskaffelse

Dette produkt indeholder elektriske komponenter og kan ikke smides ud med almindeligt affald.
Bortskaf produktet i henhold il lokale regler. ﬁ

|
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PAMINDELSER OM UDSKRIVNING TIL SUNDHEDSPERSONALE
Falg disse pamindelser, far patienten udskrives fra sundhedsklinikken til hjemmet.

1.

Patientundersegelse.Undersag patienten for eventuelle kontraindikationer og/eller relevante
advarsler. Hvis patienten har kontraindikationer (se Kontraindikationer), md Bregs Polar Care Wave
ikke udleveres til patienten. Hvis nogen af advarsleme gaelder for patienten (se Advarsler), skal du
afgare, om det er hensigtsmaessigt at anvende Bregs Polar Care til den pdgeeldende patient.
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Brugsanvisning. Instruer patienten i korrekt brug of Bregs Polar Care Wave. Gennemgg
brugsanvisningen i dette dokument, som er fastgjort til enheden ved hver patient.

Recept. Instruer patienten i den profokol, som sundhedspersonalet har ordineret: hyppighed,
kompressionsniveau, temperaturniveau og varighed of brug, leengden af pauser mellem brug, hvordan
og hvorndr huden skal inspiceres og den samlede behandlingsleengde. Dette dokument indeholder

en protokolskabelon (se side 24), som skal udfyldes og udleveres til patienten. Varigheden of
anvendelsen, temperaturen og kompressionsniveauet kan variere atheengigt af patienten. Hvis patienten
ikke oplever smertelindring, kan lzegen ege varigheden af anvendelsen og/eller justere temperatur- og
kompressionsniveauerne. Efferhanden som varigheden af anvendelsen ages, bar hyppigheden of
hudundersagelseme ages (se Advarsler). Instruer patienten i at holde pauser ved at slukke for apparatet
i et bestemt fidsrum.

Risiko for skader. Informer patienten om, at forkert brug kan resultere i alvorlige hudskader,
herunder hudnekrose i fuld dybde. Understreg vigtigheden af af falge den ordinerede protokol,
korrekt anvendelse of kolde kompressionspuder og undersagelse af huden.

Korrekt anvendelse of den kolde kompressionspude. Instruer patienten i kun at bruge den Breg Polar
Care Wave-kolde kompressionspude, der er designet fil den kropsdel, der behandles; andre puder
kan muligvis ikke filsluttes eller kan vaere koldere, hvilket ager risikoen for alvorlig kuldeinduceret
skade, herunder gennemireengende hudnekrose. Brug ikke Polar Care Wave-enheden, hvis kontrol of
huden forhindres af en barriere.

Kontrol af huden. Instruer patienten i at inspicere den behandlede hud efter behandlerens
anvisninger, typisk hver 1-2 fimer. Brug ikke Polar Care Wave-enheden, hvis kontrol af huden
forhindres of en harriere.

Stop. Bed patienten om at stoppe med at bruge Breg Polar Care Wave og straks kontakte sin
hehandler, hvis vedkommende oplever bivirkninger sdsom: aget smerte, svie, aget haevelse, klge,
bleerer, aget radme, misfarvning, svidninger eller andre sendringer i hudens udseende.

Dokumentation. Giv patienten en recept. Recepten skal indeholde falgende:

*  Hyppighed, varighed og indstillinger for kulde- og kompressionshehandlingen
*  Laengden af pauser mellem anvendelse

»  Hvordan og hvorndr huden skal inspiceres

*  Behandlingens samlede varighed
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PROTOKOL

Protokol for kold kompressionspude*
Behandlings- | Kold frekvens/varighed/ Kompressionsfrekvens/ Hyppighed of kontrol of
periode indstilling(er) varighed/indsfilling(er) huden/pauser mellem brug
1. uge
2.-4. uge
Efter 4. uge

*Skal udfyldes of en autoriseret sundhedsfaglig person.

Diskuter behandlingen med din autoriserede sundhedsperson
Sparg din laege om mulige bivirkninger og skader fordirsaget of kulde. Visse medicinske filstande gr det mere
sandsynligt, at der opstdr skader som felge af kulde.

Ma kun anvendes som ordineret

Brug ikke dette apparat, hvis du ikke har modtaget eller ikke forstdr instruktionerne. M kun anvendes i
overensstemmelse med din behandlers anvisninger om hyppighed, varighed og indstillinger for kulde- og
kompressionsanvendelse og laengden af pauser mellem anvendelserne, hvordan og hvorndr huden skal
inspiceres og behandlingens samlede varighed.

Ifalge amerikansk lovgivning md denne enhed kun seelges af eller anskaffes efter anvisning fra en
sundhedsperson. Polar Care Wave og kuldekompressionspuderne er kun beregnet fil brug af én patient flere
gange og udleveres pd recept. Recepten skal indeholde felgende:

*  Hyppighed, varighed og indsfillinger for kulde- og kompressionshehandlingen

*  Laengden af pauser mellem anvendelse

«  Hvordan og hvorndr huden skal inspiceres

«  Behandlingens samlede varighed

Inspicér huden regelmzssigt

Patienter har forskellig falsomhed over for kulde, s undersag regelmaessigt huden under den kolde
kompressionspude (ved at lafte kanten) som foreskrevet, typisk hver 1 til 2 fimer. Brug ikke Polar Care Wave-
enheden, hvis hudkontrollen forhindres af en baniere.

Stop med af bruge produktet, og kontakt straks din behandler, hvis du oplever bivirkninger sésom: aget
smerte, braendende fomemmelse, aget hasvelse, klae, blasrer, aget redme, misfarvning, s, imitation og andre
andringer i hudens udseende, eller enhver anden reaktion, som din sundhedsperson har identificeret.

Kontaktoplysninger
Breg-kundeservice 1-800-321-0607 or +1-760-795-5440.
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PRZESTROGA: Prawo federalne Standw Ziednoczonych dopuszcza sprzedaz tego urzqdzenia
wytgcznie przez lekarza lub na jego zlecenie.

Polar Care Wave i panele do kompresji na zimno sq przeznaczone do uzytku wyltgcznie przez
jednego pacjenta i wydawane na recepte.

Pytania i zapytania dotyczgce produktéw nalezy kierowa¢ do Obstugi klienta Breg na
numer 1-800-321-0607 albo +1-760-795-5440.
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PRZEZNACZENIE

System Polar Care Wave przeznaczony jest do leczenia urazdw pooperacyjnych i ostrych urazow poprzez redukcje
obrzgkéw, opuchlizny i blu w miejscach, gdzie wskazane jest stosowanie zimna i kompresii. Jest przeznaczony do
stosowania przez wykwalifikowanych pracownikéw stuzby zdrowia bgd7 na ich polecenie w szpitalach, przychodniach,
obiektach sportowych oraz domach prywatnych.

PRZECIWWSKAZANIA

Pacjent NIE powinien korzystac z systemu Polar Care Wave, jezeli istnieje podejrzenie albo stwierdzono obecnos¢
ktéregokolwiek z nastepujgcych problemdw zdrowotnych:

PRZECIWWSKAZANIA

Terapia kompresyjna (cigg dalszy strony 2):

Terapia zimnem i kompresjg:

Istotne zaburzenia naczyniowe w dotknigtym
obszarze (np. z powodu wczesniejszego
odmrozenia, miazdzycy, niewydolnosci tetnic,
cukrzycy, dysfunkeji naczyniowej albo innego
problemu niedokrwienia naczyr).

Obecnos¢ Klinicznych objawdw zapalenia zyt,
owrzodzen zylakowych albo zapalenia tkanki
tgcznej.

Jakiekolwiek istotne czynniki ryzyka lub obecnos¢
Klinicznych objowdw zatorowosci (np. zatoru
plucnego, obrzgku pluc, udaru mézgu, migotania
przedsionkow, zapalenia wsierdzia, zawatu migsnia
sercowego czy zatorowej blaszki miazdzycowe;).

Stan, w ktdrym zwigkszona przeptywowos¢ zylna
bqd? limfatyczna nie jest pozgdana w dotkniete;
koriczynie (np. obrzgk limfatyczny po nowotworze
piersi albo innym lokalnym nowotworze i/lub
przerzuty w dotknigtej koriczynie).

Nadciénienie, niewydolnos¢ serca, skrajnie niskie
cisnienie kewi albo niewyréwnana niewydolnogc serca.

Tlokalizowany niestabilny stan skéry (np. atopowe
zapalenie skry, podwigzanie zyt, gangrena

lub niedawny przeszczep skéry) w dotknigtym
obszarze.

Niedawno przeprowadzona operacja palca stopy w
dotknigtym obszarze.

Epizody zakrzepicy ptucnej

Obrzek ptuc

Ostre zapalenie Zyt (zakrzepowe zapalenie 2yt)
Niewyréwnana niewydolnos¢ serca
Rozregulowanie tetnic

Réza

Nowotwdr ztosliwy i przerzuty w dotknietej
korczynie

Niewyréwnana hipertonia
Ostre zapalne choroby skéry lub infekcja
Choroba okluzyjna 2yt lub tetnic

Stany, w ktdrych niepozqdane jest zwigkszenie
przeptywu zylnego albo limfatycznego

Stabe krgzenie obwodowe

(iezka skleroza tetnic lub aktywna infekcja

Terapia zimnem:

Terapia kompresyjna:

Obecnosc w dotknigtym obszarze objawdw
Klinicznych znacznego obrzgku obwodowego (np.
zakizepica 2yt glebokich, przewlekfa niewydolnos¢
1ylna, zespét ciasnoty powieziowej, uktadowe
nadci$nienie 2ylne, zastoinowa niewydolnos¢ serca,
marskos¢/niewydolnos¢ watroby, niewydolnos¢
nerek).

Ostre, niestabilne (nieleczone) ztamanie w
dotknigtym obszarze.

Wszelkie aktywne zakazenie miejscowe bqdz
ogélnoustrojowe.

Ostabienie lub cukrzyca, stwardnienie rozsiane,
stabe krgzenie, urazy rdzenia kregowego oraz
reumatoidalne zapalenie stawdw.

Obszary uszkodzenia skéry (skdra uszkodzona
bqdz zagrozona) powodujgee nierdwnomierne
przewodzenie ciepta przez skére (np. otwarta rang,
tkanka bliznowata, oparzenie albo przeszczep
skory). Przed uzyciem systemu Polar Care Wave
kazdg otwartq rang nalezy opatrzy.

Przypuszczalne objowy zastoinowej niewydolnosci
Serca

Wezedniejsza zakizepica 2yt gebokich (DVT)
Glghoka ostra zakzepica 2yt (zakizep zylny)

Trwajgce zapalenie zyt

Inane dyskrazje hematologiczne predysponujqce do
zakizepicy (np. hemoglobinuria napadowa zimna,
krioglobulinemia, anemia sierpowatokwinkowa,
aglutynina zimna w surowicy).

Tkanki w stanie zapalnym w wyniku niedawnego
urazu lub zaostrzenia przewlekfego stanu
zapalnego.

Uposledzone krgzenie miejscowe albo zaburzenia
neurologiczne (w tym porazenie lub miejscowe
uposledzenie spowodowane licznymi zabiegami
chirurgicznymi bqdz cukizycg) w dotknigtym
obszarze.

Taburzenia funkeji poznawczych lub
komunikacyjnych, kidre uniemozliwiajq udzielanie
doktadnych informacji zwrotnych na czas.

Choroba Raynauda lub nadwrazliwos¢ na zimno
(pokizywka wywotana przez zimno).

Idekompensowana hipertonia w dotknigtym
obszarze.

Zjawisko Raynauda lub inne stany naczyniowo-
skurczowe.

Alergia na zimno

Taburzenia aglutyniny zimnej, takie jok
hemoglobinuria napadowa zimna

Choroba Buergera

Odmrozenia

Krioglobulinemia

Niedokrwistos¢ sierpowatokomdrkowa
(ukrzyca

Nadwrazliwos¢ na zimno

Przebyte odmrozenie

(igzka choroba sercowo-naczyniowa, znieczulona
skora, zaburzenia nadkizepliwosd, stabe krgzenie,
koriczyny wrazliwe na bél, wyjgtkowo niskie
ciénienie krwi prowadzgce do niesprawnosd,
zmnigjszona wrazliwos¢ skéry, podwigzanie

iyt, niedawny przeszczep skéry albo guz
chromochtonny.

Cigg dalszy przeciwwskazari na stronie 3.
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WYJASNIENIE SYMBOLI OPIS SYSTEMU POLAR CARE WAVE

Polar Care Wave to urzgdzenie z napedem do terapii zimnem i okresowej kompresji. Wielokrotnie wykazano, 7e

le n . . 3 " ) Ny . 4
Sym!:o .e “ Opis zastosowanie mechanicznego chtodzenia oraz kompresji skutecznie redukuje bdl pooperacyjny, obrzeki, stany zapalne
etykiedie oraz stosowanie lekéw przeciwhdlowych po réznych zabiegach chirurgicznych, takich jak operacje ramienia, kolana czy
Symbol ostrzezenia o zagrozeniu bezpieczeristwa. Stosowany jest w celu ostrzezenia o mozliwym plecow.

zagrozeniv obrazenia ciata. NaleZy bezwzglednie stosowac sig do komunikatdw oznaczonych tym
symbolem, aby unikng¢ obrazenia ciata lub $mierci. Urzqdzenie Polar Care Wave sktada sig ze zbiomika, rurki, pokrywy z pompkami, zasilacza i panelu do zimnej
kompresji. Panel do zimnej kompresji jest naktadana na uszkodzone miejsce, zapewniajgc terapig zimnem z okresowg
Tustosowana czg$¢ typu BF kompresjq. Urzqdzenie umozliwia terapie zimnem za pomocq cyrkulacji wody ze zbiomika przez rurke do panelu do
zimnej kompresii. Do terapii uciskowej wykorzystywana jest pompa powietrza, ktéra nadmuchuje panel do zimnej
Sprzet Klasy I kompresii i spuszcza z niego powietrze, zapewniajgc delikatne zaciskanie wokst dotknigtego obszaru. Terapie zimnem
i kompresjg mozna stosowa¢ razem albo niezaleznie od siebie, jedli tak ustali lub zaleci wykwalifikowany pracownik
stuzby zdrowia. Spétka Breg oferuje catq game paneli do zimnej kompresji na potrzeby réznych terapii (petny wybér

@ Putz instruka abshgt paneli do zimnej kompresji znajduje sig na stronie 12).
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Oznaczenie stopnia ochrony 1P22: Ochrona przed ciotami statymi o Srednicy 12,5 mm i wigkszymi
oraz przed pionowo spadajgeymi kroplami wody przy nachyleniu do 15°. Urzdzenie Polar Care Wave moze by uzywane i obstugiwane przez pacienta albo opiekuna zardwno w warunkach

domowych, jak i szpitalnych.

Utylizacja produktu zgodnie z lokalnymi przepisami.
[ ’ Vi e Zestaw skfada sie z nastepujgcych elementow:

Urzgdzenie Wave

Logo Breg
Tusilocz

I | Blokowanie/odblokowywanie pokrywy

(i)

Wielokrotny uzytek przez jednego pacjenta

W Wyréwnanie pokrywy ze zbiomikiem Panel do zimnej kompresi

(mozna naby¢ odrebnie)

Symhole na klawiaturze | Opis

&I{ Ustawienie chtodniejsze

llustracja pokazuje panel na kolano.
llustracje innych paneli zob. s. 12.

Breg Ice Bags

¥ e dlofe Akeesoria (do nabycia odrebnie):
"))(" Standardowa kompresja o
=)= Niska kompresja

@ Przycisk On/Off (whycz/wylqcz)

Torebki na od Breg Ttqczka Knee Y Tusilocz
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A\ OSTRZEZENIA

A\ OSTRZEZENIE

Urzqdzenie Polar Care Wave moze wytworzy¢ zimno wystarczajgee do spowodowania powaznych obrazed, w
tym catkowitej martwicy skéry. Przed uzyciem nalezy doktadnie zapozna¢ sie z instrukejq uzytkowania oraz
\.instrukcjg zaklodania paneli do zimnej kompresji (wydrukowang na kazdym panelu). J

Ostrzeienia ogélne

Czynniki ryzyka
poznawczego

Pacjenci narazeni na kidrykolwiek z ponizszych czynnikéw ryzyka poznawczego
powinni korzysta¢ z Polar Care Wave wylqcznie pod bezposrednim nadzorem
pracownika stuzby zdrowia albo opiekuna. Jezeli u pacjenta wystgpuje ktdrykolwiek
7 ponizszych czynnikw ryzyka poznawczego, pracownik stuzby zdrowia bgdz opiekun
powinien przeprowadzac kontrole skdry:

o Dzieci ponizej 18 roku Zycia i osoby starsze

*  Jaburzenia poznawcze

o Bariery komunikacyjne

*  Stosowanie lekdw, ktre majg negatywny wptyw na zdolnosci umystowe

o Osoby niedowidzqce

Oméw terapig z
wykwalifikowanym
pracownikiem stuzby
zdrowia

Tapytaj lekarza o moiliwe niepozgdane reakcje i urazy powodowane zimnem.
Niektdre schorzenia sprawiajq, ze uraz spowodowany zimnem jest bardzie]
prawdopodobny.

Stosowa¢ wylgznie
zgodnie z
zaleceniomi

Pacjent nie moze uzywac tego urzqdzenia, jezeli nie otrzymat instrukji albo ich

nie rozumie. Stosowac wytgcznie zgodnie z instrukcjami pracownika stuzby zdrowia
dotyczgeymi czgstotliwosci, czasu stosowania, ustawieri poziomu zimna i kompresji,
dhugosci przerw miedzy zastosowaniami, sposobu i termindw sprawdzania skéry oraz
czasu trwania catej terapii.

Prawo federalne Standw Zjednoczonych dopuszcza sprzedos tego urzqdzenia
wylgeznie przez lekarza lub na jego zlecenie. Polar Care Wave i panele do kompresji
na zimno sq przeznaczone do wielokrotnego uzytku wytgeznie przez jednego
pacienta i wydawane na recepte. Recepta musi zawiera¢ nastepujqce informacie:

*  (zgstotliwos¢, czas stosowania oraz ustawienia zimna i kompresji

*  Diugos¢ przerw migdzy zastosowaniami

o Jak i kiedy sprawdza¢ skre

*  tqany czas frwania cafej terapii

A\ OSTRZEZENIA

Ostrzeienia ogélne

Regularnie
sprawdza stan skory

Pacjendi rézniq sig wrazliwoscig na zimno, dlatego nalezy regularnie sprowdzac skérg
pod panelem do zimnej kompresji (podnoszqc jego krawgdz) zgodnie z zaleceniami,
2wykle co 1-2 godziny. Nie uzywac urzgdzenia Polar Care Wave, jezeli sprawdzanie
skory jest uniemozliwione przez okrycie.

Taprzestac stosowania i natychmiast skonsultowac sig z lekarzem, jezeli wystapig
jakiekolwiek niepozqdane reakde, takie jak nasilajgcy sie bdl, pieczenie, zwigkszony
obrzgk, swedzenie, pecherze, zaczerwienienie, przebarwienia, pregi, podraznienie i
inne zmiany w wyglgdzie skry badz jakiekolwiek inne reakcje stwierdzone przez
pracownika stuzby zdrowia.

Ogélne uwagi nt.
bezpieczeristwa

o Nie umieszczac rurek ani przewoddw w okolicy szyi, aby unikngé ryzyka
uduszenia.

o W przypadku pojawienia sie wycieku albo strumienia wody z dowolnej czesci
urzqdzenia, rurki czy panelu do zimnej kompresji nalezy zaprzesta¢ uzywania
i skontaktowa sie z obstugq Klienta Breg. Nadmiar wilgoci moze spowodowa¢
ryzyko poslizgniecia lub niepozqdanej wilgoci w miejscu urazu.

*  Nie modyfikowac, nie serwisowa¢ ani nie wykonywa¢ nieokreglonych czynnosi
konserwacyjnych w urzqdzeniu ani akcesoriach. Uzywac wylqeznie czesci i
akcesoriow przeznaczonych do urzgdzenia Polar Care Wave.

e W zaden sposéb nie sterylizowac urzgdzenia Polar Care Wave ani paneli do
zimnej kompresji.

o Urzgdzenie naleiy przechowywac i uzywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci
i zwierzgt domowych bez nadzoru.

o Nie uzywa¢ urzqdzenia w otoczeniu silnie zapylonym bdZ z duzq iloscig
kfaczkéw, poniewaz moze to spowodowac zatkanie go. Nie pozostawiac
urzgdzenia w miejscu bezposrednio nastonecznionym, poniewaz promienie UV
mogq je uszkodzi¢ albo odbarwic.

o Unzgdzenie nie jest przeznaczone do uzytku w polgczeniu ze Srodkami
nieczulajgeymi.

UWAGA DO UZYTKOWNIKOW
W przypadku wystgpienia powainego zdarzenia zwigzanego z urzgdzeniem nalezy powiadomic firme Breg oraz
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whasciwy organ parstwa cztonkowskiego, w ktdrym zamieszkuje uzytkownik i/lub pacjent.

Cigg dalszy ostrzezer na stronie 9. Cigg dalszy ostrzezer na stronie 9.
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A\ OSTRZEZENIA

Ostrzeienia ogélne

Panel do zimnej
kompresji

*  Regularnie sprawdzac leczone miejsce.

o Panele do zimnej kompresii nie sq produktem sterylnym. Nalezy zachowa¢
ostroznos¢ podezas nakladania panelu do zimnej kompresii na otwarte rany albo
uszkodzong skdre. Miejsca te nalezy przynajmniej oczyScic i opatrzyc.

o Przed kozdym uzyciem nalezy sprawdzic panel do zimnej kompresji pod kgtem
aystosci. Jezeli panel jest zabrudzona, wyczyscic go w sposéh opisany w punkdie
dotyczgcym czyszezenia na stronie 15.

o Przed natozeniem na skdre sprawdzi, czy na panelu do zimnej kompresji nie
ma wilgodi. Przed przytozeniem usunq¢ wilgoc.

o Przed rozpoczeciem terapii sprawdzi¢, czy panel jest prawidfowo zatozony. Nie
owija¢ paneli do zimnej kompresji w sposdb ograniczajgcy przeptyw krwi albo
przeplyw wody wewngtrz panelu.

*  Nie naktada¢ zadnych protez ani innych urzgdzert ograniczajgcych na panel
do zimnej kompresii ani na rurki, poniewaz moze to uniemozliwi¢ prawidtowe
dziatanie urzgdzenia i utrudnic kontrolowanie stanu skry.

*  Polar Care Wave i panele do kompresji na zimno sg przeznaczone do
wielokrotnego uzytku wytgcznie przez jednego pacjenta. Uzycie panelu przez
innego pacjenta moze stwarzac ryzyko zakazenia.

A\ OSTRZEZENIA

Ostrzezenia dotyczqce terapii zimnem

tagodzenie ryzyka
stwarzanego przez
zimno

Przepisujqc produkt pacientom, u kidrych obecne sq czynniki ryzyka, nalezy rozwazy¢

podjecie specjalnych rodkéw w celu kontrolowania ryzyka, takich jak:

o Talecenie czestszego sprawdzania stanu skdry. Jezeli u pacienta wystepujg czynniki
ryzyka poznawczego, stan skory powinien sprawdza¢ pracownik stuzby zdrowia
albo opiekun

*  Wymaganie czgstszych badari kontrolnych

¢ Dodanie warstwy izolacyjnej migdzy panelem do zimnej kompresii a skérg

e Talecenie krétszego czasu stosowania, rzadszego stosowania bqdZ wykluczenie
zakfadania na noc

e Talecenie ustawienia wyzszej temperatury (mniejszy platek $niegu /' ustawienie

(odne”)

Migjsce stosowania

Nadmierna wilgo¢ w miejscu naktodania z powodu nadmiemego krwawienia, pocenia
albo kondensacji moze podnies¢ ryzyko powaznych obrazeri spowodowanych zimnem, w
tym cotkowitej martwicy skory.

Ostrzezenia dotyczq

ce terapii kompresjq

Ryzyko stwarzane
przez kompresie

Jezeli ryzyko obrazen przewyzsza korzysci z terapii kompresig, nie nalezy zaleca¢
stosowania Polar Care Wave.

Ostrzeienia dotyczg

ce terapii zimnem

Ryzyko stwarzane
przez zimno

Jeieli ryzyko obrazeri spowodowanych zimnem przewyisza korzydi z terapii zimnem,
nie nalezy zaleca¢ stosowania Polar Care Wave.

Czynniki ryzyka
klinicznego

Jezeli u pacienta wystepuje kidrykolwiek z ponizszych czynnikow ryzyka Klinicznego,

stosowanie Polar Care Wave moze doprowadzic do powaznych obrazeri spowodowanych

zimnem, w tym do catkowitej martwicy skéry:

o Patologiczna wrazliwos¢ na zimno

*  Tachowania negatywnie wplywajqce na krgzenie, takie jok zfe odzywianie, palenie
i uzywanie tytoniu, nadmierne spozywanie kofeiny albo alkoholu

o Inieczulenie miejscowe schtadzanego obszaru z powodu znieczulenia miejscowego
albo regionalnej blokady nerwow

o (ukizyca

o (hirurgia dtoni/nadgarstka albo stopy/kostki

*  Przyimowanie lekéw negatywnie wptywajgcych na obwodowe krgzenie
naczyniowe, w tym blokeréw receptordw adrenergicznych czy miejscowe
stosowanie epinefryny (np. do znieczulenia miejscowego)

Czynniki ryzyka

Pacienci z ktdrymkolwiek z ponizszych czynnikéw ryzyka kompresji powinni skonsulfowac sig
7 lekarzem przed uzyciem urzqdzenia:
e Neuropatie bgd? problemy z zywotnosciq tkanek (np. cukrzyca, niewydolnos¢ tefnicza

Cigg dalszy ostrzezeri na stronie 9.

klinicznego albo zylna).
e Pacenci utozeni przez dhuiszy czas w pozycii litotomijnej na plecach
e Stabe kigzenie
aavgj:rdzzue:;eoryzr);t(; Natychmiast przerwac terapig kompresyjng, jezeli pojawi sig jokiekolwiek uczucie
k °g0p dyskomfortu, dretwienia lub mrowienia w koriczynie i skonsultowa¢ sig z lekarzem.
ompresie
PRZESTROGI

e Nie chodzi¢ z rurkami

podtgczonymi do panelu do zimnej kompresji. Grozi to potknieciem i przewrdceniem sie.

o Jedeli urzqdzenie zostanie uszkodzone albo peknie, nalezy zaprzestac uzywania go i skontakfowac sig z obstugg

Klienta Breg.

*  Nie wlewac gorqcej wody do urzqdzenia. Moze to stworzy¢ niebezpieczeristwo albo uszkodzenie urzgdzenia,

poniewaz nie zostato

ono zaprojektowane do stosowania z gorgeq wodg ani przetestowane z jej uzyciem.

¢ Nie stosowa¢ w urzgdzeniu Polar Care Wave zadnych innych cieczy oprécz wody oraz Srodkow czyszezqeych
zalecanych na stronie 15. Uzycie innych cieczy spowoduje uszkodzenie urzqdzenia.

¢ Nie uruchamia¢ terap

ii zimnem bez wody. Uruchomienie terapii zimnem bez wody moze spowodowac trwate

uszkodzenie pompki wodnej.
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INSTRUKCJA OBSLUGI INSTRUKCJA OBSLUGI

Korzystanie z uzyciem wody i lodu: Korzystanie z uzyciem akcesoriow Breg i wody:

o Urzqdzenie nalezy ustawiac i obstugiwac na plaskiej powierzchni, tak aby sig nie przewrdcito. Wyjq¢ z opakowania eight (8) puste torebki na 1d marki Breg.
@ | Uiywac wytgcznie torebek na I6d marki Breg dotgczonych do
urzqdzenia Polar Care Wave.

Odblokowa¢ uchwyt, przektadajge go na przéd urzqdzenia.

191580 YOONNYLSNI
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(2] Idjq¢ pokrywke i napetnic zbiomik wodg do wskazanej linii
poziomu wody.

) Napetni¢ eight (8) torebki Breg wodq do linii napetnienia. Nie nalezy

Napetnic do linii na etykiecie wewngtrz zbiomika. Celem przekraczac tej lni.

zmaksymalizowania wydajnosi zaleca sig uzycie lodu w kostkach. NAJPIERW WLAC WODE
NASTEPNIE WSYPAC LOD

W urzgdzeniv nalezy uzywa¢ wylgcznie lodu i wody albo 4 (czterech)
torebek na I6d marki Breg i wody (na stronie 11 znajdujg sie
© | informacie na temat korzystania z akeesoriow na l6d marki Breg).

PRZESTROGA: Nie przepefniac zbiomika lodem i wodg.
Odpowiednie poziomy lodu/wody sq wskazane na etykiecie w
zhiomiku. Przepetnienie urzqdzenia moze spowodowa¢ rozlanie sig
wody albo uniemozliwi¢ prawidtowe zamknigcie pokrywy.

'3} Wstawic torebki na 16d marki Breg do zamrazarki. Przed wstawieniem
wytrze¢ torebki do sucha z zewngfrz.

@ | Urzgdzenie nalezy ustawiad i obstugiwac na plaskiej powierzchni, tak aby sie nie przewrdcito.

Odblokowa¢ uchwyt, przektadajc go na przéd urzgdzenio. NAJPIERW WLAC WODE
(5) NASTEPNIE WSTAWIC TOREBKI

Tdjac pokrywe i wlac wodg do linii napetnienia zaznaczonej w zbiomiku.

Umiescic pokrywe na zbiorniku, zwracajgc uwage na zréwnanie sie
(4) strzatek na etykietach z napisem , ALIGN”.

Umiescic wszystkie 4 (cztery) torebki Breg w naroznikach zbiomika, jak
pokazano na ilustraci.

W urzqdzeniu nalezy stosowac wykgcznie 16d i wode albo 4 (cztery)
torebki na 1ad marki Breg i wode.

@ | Lotoiy¢ pokrywe i zablokowat, przektadajge uchwyt do pozycii pionowej albo do tylu.

e Tablokowa¢ pokrywe, przekfadajgc uchwyt do pozycii pionowej albo

do 1yl 2godhie 2 symbolem na uchuycie Wymienia¢ 4 (cztery) torebki Breg ze stopionym lodem na 4 (cztery) zamrozone co 4—5 godzin lub w

@ | (azie potrzeby. Aby zoptymalizowat chtodzenie, podczas korzystania z forebek Breg do zbiorika mozna
rowniez dodac I6d w kostkach do linii wypetnienia lodem.

6] (o 6—8 godzin lub w razie potrzeby wylewac wode, aby jej poziom powrdcit do linii napetnianio wodg i
uzupetniac 16d do linii poziomu lodu. Zasilanie:

Prosze przejs¢ do instrukei dotyczqcych zasilacza na stronie 11.

o Podtgezy¢ zasilacz do gniozdka, a koniec
przewodu do pokrywy.




INSTRUKCJA OBSLUGI INSTRUKCJA OBSLUGI

=]} | Stosowanie paneli do zimnej kompresii: o C Podtgczanie do urzgdzenia i odigczanie panelu do zimnej kompresji: =
=4 | (logo Breg i instrukeje dotyczgee panelv muszq znojdowac sie po zewnetrznej sironie, kidra =
g | € ma stycznosci z miejscem urazu) Ustawia¢ ztgeza rurki i panelu llustracia pokazuie | R
S 0" faki sposdb, aby logotypy panel na kolano | b=
= X EARN N Breg znalazty sig w jedne; linii =
= L
=R | Standardowy / duzy panel < naprzeciwko siebie. =
1
na kolana

9 Delikatnie Scisng¢ niebieskie
zaciski.

9 Weiska¢ ztgcza do siebie, a7 pojawi

Panel na biodra sie ,Kliknigcie”.

Cd
Panel na ramie

Panel na plecy

Panel na stope / kostke
- -

Panel uniwersalny

Aby odtqczy¢ panel do zimnej kompresi od urzqdzenia, nacisng¢ niebieskie zaciski i delikatnie odciggng¢ od
siebie zlqcza.

(4] Panel do zimnej kompresii Breg Polar Care mozna odtgezy¢ od urzgdzenia podezas jego pracy — zlgcza
zamykajq sie szczelnie, zapobiegajgc wyptywaniu wody z rurek. Uwaga: Podczas roztgczania moze wyplyngé
nieco wody i jest to zupefnie normalne..

Zasilacz:

Najpierw wyjo¢ zasilacz i odpowiednig przejsciowke z opakowania.

Qj Nastepnie przy wtyczkach zasilacza ztozonych pionowo (pokazane

po lewej) przytozy¢ przejsciowke do zasilacza (pokazane po prawej).
Wyciecie blokady powinno znajdowac sie na gérze, w przeciwnym razie
odwrdci¢ przejsciowke.

Delikatnie przesunqc przejsciowke w ddt, az catkowicie wsunie sie w
zasilacz.

(na kolano albo ramig)

TYPEC TYPEI
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INSTRUKCJA OBSEUGI

Przycisk na klawiaturze:

Nacisng¢, aby wezy¢/wytgezy¢

COMPRESSION
o -v)) ((4— 2 — Standardowe

L EOIGR — \iskie

Chlodniejsze —>3>1¢: [

Naciskanie przetqcza kompresie migdzy
standardowa, niskg i wytgczong

Naciskanie przetgcza zimno migdzy
chtodniejszym, chtodnym i wytgczonym

Obsluga urzqdzenia:

Aby whyczy¢ uizqdzenie, nacisngé przycisk On/Off (whocz/wytqez). Przycisk podswietli sie.
0 Przy pierwszym uruchomieniu urzgdzenie domyslnie ustawi chtodniejsze zimno i standardowg kompresig.

Jezeli urzgdzenie byto wczesniej uzywane, domyslnie przywrécone zostang ostatnie ustawienia wybrane
w momencie wytgczania urzqdzenia.

2} Naciskajgc przycisk zimna mozna przefqczac migdzy ustawieniem chtodniejszym, chodnym i wytgczonym
chtodzeniem.

3} Naciskajqc przycisk kompresji, mozna przefqczac migdzy ustawieniem standardowym, niskim i wyfgczong
kompresjg.

@ | by wylezy¢ urzadzenie, nacisngc przycisk On/Off (whacz/wytgcz). Wszystkie diody zgasng.

e Terapie zimnem i kompresjg mozna stosowac razem albo niezaleznie od siebie.

o Jezeli przycisk On/0ff (whgcz/wytqcz) stale miga, zob. instrukcja rozwigzywania probleméw na stronie
18.

e Jezeli urzqdzenie jest whgczone, ale zadna terapia nie zostanie uruchomiona przez ponad 15 minut,
urzqdzenie wytgezy sie automatycznie.

*  Na rurce i panelu do zimnej kompresji moze skondensowac sig para wodna, zwlaszcza w cieplejszym
Klimacie.

CZYSZCZENIE

A OSTRZEZENIE: Podczas procedury czyszczenia nie praykladac panelu do zimnej kompresii do skiry
pacienta. Kontakt ze $rodkiem czyszczacym moze spowodowac obrazenia.

PRZESTROGA: Nie kierowa¢ strumienia jakiejkolwiek cieczy bezposrednio na pokrywe urzgdzenia, nie zanurza¢
urzgdzenia ani nie dopuszczac do wylania cieczy na gomq czesc pokrywy. W pokrywie znajduiq sie wszystkie uktady
elekironiczne urzgdzenia.

(zy$cic w razie potrzeby albo kiedy w bgdZ na urzdzeniv powstang zabrudzenia lub zanieczyszczenia. Czgstsze
czyszzenie moze by¢ wymagane w przypadku korzystania z wody ze studni.

Polar Care Wave — powierzchnie zewnetrzne
(zbiornik, pokrywa, rurki, panel do zimnej kompresii i ztgczka)

Srodki czyszezgee do | »  Delikatne mydho
uiytku domowego: | *  Woda

Srodki czyszezqee * Do czyszezenia paneli do zimnej kompresii stosowa¢ wytgcznie delikatne mydto
do zastosowari i wode

klinicznych: o Jednorazowe chusteczki dezynfekujqce

*  (zwartorzgdowy amoniak

Procedura: *  Postgpowac zgodnie z instrukcjami producenta i $rodkami ostroznosci
dotyczgcymi wybranego $rodka czyszczqcego.

o Ia pomocq wybranego $rodka czyszczacego i miekkiej Sciereczki wytrze¢ zhiomik,
pokrywe, rurki, ztgcza i panel do zimnej kompresji.

*  Wytrzec do sucha.

Polar Care Wave — elementy wewnetrzne
(uktad pompki, wewnetrzne rurki, wnetrze panelu do zimnej kompresii i ztqczka)

Srodki czyszczqee: | o Wybieloz
*  Woda

Procedura: o Podtgczy¢ do urzqdzenia panel do zimnej kompresji.

o Fill the unit with cold tap water to the ice line and add 1/3 cup of bleach (5
tablespoons or 79 mililiters).

*  Nie dodowac lodu.

o Place the lid assembly on the cooler and run the cold therapy for af least 10 min.

o Stop the unit and turn off, disconnect the power supply and place the lid
assembly in the sink or drain.

o Raise the pad above the unit and roll the cold compression pad while still
connected and squeezing the water out of the pad, info the drain or sink.

o Disconnect the cold compression pad, pour the water out of the cooler, rinse and

wipe dry.
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PRZECHOWYWANIE NUMERY KATALOGOWE PRODUKTOW z
=¥ | Przechowywanie urzqdzenia: Nr produktu Opis E
=< bl
§ @ | Ensure the unit s off and the power supply is disconnected. 100716-000 Urzqdzenie PC Wave INTL S
=
% (00003 Panel do zimnej kompresji Breg — na kolano, duzy E
= o N ) )
a (00004 Panel do zimnej kompresji Breg — na ramig E
0 Remove the lid assembly rom the unit and place it (00005 Panel do zimnej kompresji Breg — na stope/kostke =
in the sink or drain. (00013 Panel do zimnej kompresii Breg — na biodro =
(00016 Panel do zimnej kompresji Breg — uniwersalna
(00017 Panel do zimnej kompresii Breg — na kolano
3} Usungc wodg z panelu do zimnej kompresii, zwijajgc go w rolke, kiedy jest nadal podtgczony i wyciskajgc wode (00020 Panel do zimnej kompresji Breg — na plecy
2 powrotem do urzgdzenia out of the pad, info the drain or sink. 00015 Torba Breg
@ )| Disconnect the cold compression pad. 100576000 Tactka PC Wave Knee Y
@) Drain the cooler and wipe dry the unit. 100582-000 Torebki na l6d Breg
100717-000 Tapasowy zasilacz do International PC Wave
6] Twing rurke zgodnie z ilustracig i przypia¢ jg 100718-000 Testow zasilacza, INTL
paskami.
GWARANCIA
(7] Nie qu(ezc(f)lowywac 2 vodg w Stocku. Wymagania dotyzqee miefsc przechowywania opisane s na Spétka Breg Inc. gwarantuje, ze produkt jest wolny od wad wykonania i materiafowych oraz ze nadaje sig do
stronie 0. uzytku przez 180 dni od pierwszego zakupu przy normalnym uzytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem.
breg.com/wave Tobowigzania spétki Breg Inc. wynikajgce z niniejszej gwarancii ograniczajg sie do wymiany albo naprawy wadliwych
EI.’i"giI_EI czesai produktu. Wszelkie wyrazne bgdz dorozumiane gwarancje, w tym gwarancja pokupnosdi i przydatnosci do
: okreslonego celu, sq ograniczone do okresu gwaranci podanego powyzej. Nie udziela sig zadnych innych gwarangii,
El- wyraznych ani dorozumianych, o wszelkie o$wiodczenia sprzedawcy, wyrazone stowem badz dziataniem, nie

stanowig gwarancji.
Scan QR Code for

instructional video.



ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

(whoez/wytgez) nie
reaguje.

prawidfowo wsunigty do gniazdka.

o Sprawdzi¢, czy whyczka przewodu zasilacza jest prawidtowo wsunigta do
gniazdka w pokrywie urzqdzenia.

o Sprawdzi¢, czy podtoczony jest prawidtowy zasilacz Polar Care Wave (zob. strona
20).

Kondensacja e Qwifi luzno tkaning wokét panelu do zimnej kompresji i rurki, aby o Sprawdzic, czy niebieskie ztgcza migdzy panelem do zimnej kompresii a rurkg
minimalizowac kontakt z powietrzem. sq prawidfowo pofgczone z logotypami Breg réwno naprzeciw siebie. Roztgezy¢
*  (Chroni¢ miejsce urazu za pomocg sterylnego opatrunku z wodoodporg warstwag. niebieskie zlqczo i w razie pofrzeby polgczyc je ponownie.
Dopuszczalne warstwy to np. opatrunek typu Webril™ (ARTG 371503), bandaz z o Uszczelni¢ panel do zimnej kompresji.
gazy typu Kerlix™ (ARTG 186369) czy bandaz rurkowy. o Sprawdzic, czy rurki i panel do zimnej kompresii nie sq zagigte.
Uwaga: Na rurce i panelu do zimnej kompresji moze skondensowa sig para wodna, o Idjg¢ panel do zimnej kompresji i potozy¢ go plasko. Sprawdzi¢, czy panel do
wwhaszcza w cieplejszym klimacie. Umiesci¢ podktadke pod zbiomikiem, aby chroni¢ zimnej kompresji napetnia si¢ powietrzem, a nastepnie zafozy¢ go ponownie.
dmioty znajdujgee si¢ pod urzgdzeniem.
przecmioly Znajcuiace si¢ pod vrzqdzemem Terapia kompresjg: | ®  Sprawdzic, czy niebieskie zfgcza miedzy panelem do zimnej kompresii a rurkg sg
Wycieki z o Odtgezy¢ niebieskie ztgcza panelu do zimnej kompresji. panel do zimnej prawidtowo potgczone z logotypami Breg réwno naprzeciw siebie.
niebieskich ztozy | Sprawdzic, czy logotypy Breg na niebieskich zfgczach sq prawidtowo wyréwnane kompresii nie ot o Odtgczyc niebieskie ztgcza, wypuscic powietrze z panelu, zwijajgc go w rolke i w
wobec siebie i ponownie podtgezy¢. :ryxli:/lvjisdzi;zvcllopowm za razie potrzeby ponownie podtgczy¢ niebieskie ztgcza.

Jeieli problem nie ustepuje, skontaktowac si¢ z obstuga klienta Breg pod numerem

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Terapia kompresjg:
panel do zimnej
kompresii nie uciska
ani nie napetnia sig
powietrzem

Uwaga: Podczas terapii kompresjg normalnym zjowiskiem jest cykliczne pompowanie
panelu i wypuszczanie z niego powietrza. Czas trwania kazdego cyklu pompowania-
wypuszczania wynosi okoto 1 do 2 minut.

o Sprawdzi¢, czy przycisk On/Off (whocz/wytqez) jest podswietlony i czy $wiedi sie
dioda ustawienia , standardowego” albo , niskiego” terapii, kidra informuje o
uruchomionej terapii kompresjg.

= =]
= =
=3 | Problem Motzliwe rozwigzania Problem Motzliwe rozwigzania =
(=] =<
§ Powiadomienie o o Uruchomi¢ ponownie urzqdzenie Terapia zimnem: o Sprawdzi¢, czy przycisk On/Off (whocz/wytqez) jest podswietlony i czy $wiedi sig E
§ gig(g?fqimiprzycisku o Wylycyé urzadzenie, nacskaige pryisk On/OfF (wlycz/wylocz) albo woduI ni:la pl}lnie fio diodﬁ ustawienia ,,Fh’fqdnie]szego” albo ,chtodnego” terapii, kidra informuje o g
= nJ{/ whocr/ odtgezajgc i ponownie podtgczajge zasilacz do urzgdzenia bodz do panelu do zimnej uruchornione{ ferapii zimnem. S
= IR 9a) gniozdka. kom[]re§|| “i:r"d _ | '* Sprawdzi¢, czy niebieskie zfgcza migdzy panelem do zimnej kompresii a rurkg =
S panel nie chiodzi sig sq prawidtowo pofgczone z logotypami Breg rdwno naprzeciw siebie. Roztgezy¢ =9
o= . , . . , E
© E?zzfigg;izrzymk On/0ff (wlgcz/wylacz), aby ponownie whyczyC niehieskie zfqcza i w razie potrzeby pofgczy¢ je ponownie.
o . o *  Odczeka¢ 10 minut, a7 temperatura panelu do zimnej kompresii ustabilizuie sie.
o Nacisng¢ przycisk terapii zimnem albo kompresjg (jezeli jest wymagana), o Soowdiic iom lodu i wod daeni fest orawidk
aby uruchomié zgdang terapie prawdzi¢, czy poziom lodu i wody w urzqdzeniu jest prawidtowy.
T — i nie urucharmia i . o ; ¢ Aby zoptymalizowa¢ chlodzenie, podczas korzystania z torebek Breg do zbiomika
ezell terapio kompresig nié uruchamia sig po nacisniau przycisku Kompresii mozna réwniez doda¢ 16d w kostkach do linii wypefnienia lodem.
(panel do zimnej kompresji nie napetnia si¢ albo dioda ustawienia terapii o i o )
kompresig nie $wieci sig), zob. czgs¢ dot. rozwigzywania probleméw z kompresjg * Podmemgqm urzgdzenlu na mkq'sumq’wysokosc jok panel do zimnej kompresi
na stronie 19, albo wyzej od niego pomoze zwigkszy¢ przeptyw wody do panelu.
o Jezeli terapia zimnem nie uruchamia sig po naciénieciu przycisku zimna, zob. ' Sp.rm’/vdzm, @y “.”kl |.pune| do..2|rnne| Foinpresu e $q zagletfa. _
czg5¢ dot. rozwigzywania problemdw z terapiq zimnem na stronie 19. e Idja¢ panel do zimnej kompresji i potozy¢ go plasko. Poczekac, oz panel do
- . — - : — zimnej kompresji wypetni sie wodg, a nastepnie ponownie go zatozy.
Przycisk On/Off *  Sprawdzic, czy jest zasilanie w gniazdku elektrycznym i czy zasilocz jest

Jeieli problem nie ustepuje, skontaktowa¢ si¢ z obstuga klienta Breg pod numerem
1-800-321-0607 albo +1-760-795-5440 w celv uzyskania pomocy.
18 19
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SPECYFIKACJA PRODUKTU SPECYFIKACJA PRODUKTU

=l Parametry elekiryczne (zob. réwnie tabela wynikéw testow odpornosc elekiromagnetycznej na stronie 21) Parametry fizyczne é
= =
E Zasilanie znamionowe: 12 VDC 1A | Cigzar: 5 funtow (2,3 kg) puste, 16 funtéw (7,3 kg) napetnione =
= . ' =
% Toslocz stanowi czest urzadzenio ME (medycznego) Tabela testow odpornosci elektromagnetyczne; =
g Producent: HDP Model: HDP12-MD12010C  Prqd wyjsciowy: 12 VDC, maks. 1,0 A Test odpornocd Podstawowy Poziom Testu TEC 60601 =
Zusilanie rezerwowe: FRIWQ Model: FW8000M/12 Prgd wyjsciowy: 12 VDC, maks. 1,0 A standard EMC (domowa opieka zdrowotna)
WejScie znamionowe: 100—240 VAC, 50—60 Hz Wytadowania elektrostatyczne IEC 61000-4-2 +/- 8 kV styk
Igodnos¢ z normami: Taprojektowane w celu spetniania wymogdw obowigzujgcych norm: EN (ESD? i L /AR, /B +/15 1 powiets
60601-1, wydanie 3.1 § 60601-1-2, wydanie 4 Promieniowane pola RF EM IEC 61000-4-3 10V/m
80 MHz — 2,7 GHz
Klasyfikacje elektryczne: Klasa I, praca ciggta. Nie nadaje sie do stosowania z fatwopalnymi 80% AM pizy 1 Kz
Sodkam nestetyanymi. Grpo 1, Kosn 8. Pola zblizeniowe 7 urzqdzer IEC 61000-4-3 Igodnie z IEC 60601-1-2 tabela 9
Wymaaania érodowiskowe komunikacji bezprzewodowej RF
ymag Pola magnetyczne o znamionowej | IEC 61000-4-8 30 A/m 50 Hz lub 60 Hz
Transport i przechowywanie: od —=25°Cdo 5°Ci azestotliwosci zasilanio
od 5°C do 35°C przy wilgomosci wzglednej od 10% do 90% bez Elekiryczne szybkie stany IEC 61000-4-4 +/- 2 kV dla linii zasilojgcych
kondensac; przejsciowe / wybuchy czestotliwos¢ powtarzania 100 kHz
o o I . Przepigcie IEC 61000-4-5 +/- 05 KV, +/- 1 kV przewdd-przewdd
>35°Cdo 70°C dnej do 50 hP
0 przy cisnieniv pary wodnej do 50 hPa /- 050/~ 111/~ 2 Y pewddzt
Eksploatacja: od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F) przy 15-90% wilgotnosci Iaburzenia przewodzone IEC 61000-4-6 3V
wzglednej bez kondensacji, od 700 hPa do 1060 hPa indukowane przez pola RF 0,15 MHz — 80 MHz
Do uzytku wytgcznie w pomieszczeniach do wysokosc 2000 m n.p.m. 6 V- posmach ISM i krétkofalarstwo migdzy
Nie jest wymagany czas rozgrzewania migdzy przechowywaniem 0’]05 Miz o 80 Mz
urzgdzenia Wave w minimalnej dopuszczalnej temperaturze 80% AM przy 1 kitz
przechowywun]u a Uzydem produkm. Spﬂdk| nﬂpieciﬂ IEC 61000-4-11 0% UT 0,5 CyklU
Przy 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 i 315
Parametry wydajnosc stopniach
Oczekiwany okres eksploatacji: 1 rok od daty pierwszego vzycia (urzgdzenie i akcesoria). 0% UT: 1 oykl
. 0, . H
Srednia temperatura robocza panelu do  =45°F przy ustawieniu chtodniejszym |Z(())fd UnTczisé 3{? q:l;h 0 stoon
zimnej kompresji Polar Care Wave: =50°F przy ustawieniu chtodnym _ lory i _ P
Przerwy w napieciu IEC 61000-4-11 0% UT: 250/300 cykli
Uwaga: Panel na stope/kostke przy ustawieniv chtodnym moze dziota¢ w temperaturze powyzej 60°F, co Uwaga: UT fo napiecie sieciowe przed zastosowaniem poziomu festowego
zapewnia jedynie odczucie chlodzenia.
Srednie szczytowe ciénienie sprezania w 50 mmHg przy ustowieniu standardowym
panelu do zimnej kompresii: 25 mmHg przy ustawieniu niskim
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A\ BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE PRZYPOMNIENIA DLA PRACOWNIKOW SEUZBY ZDROWIA DOTYCZACE WYPISANIA ZE SZPITALA

Przed wypisaniem pacjenta z placéwki i rozpoczeciem przez niego domowego uzytku urzgdzenia nalezy
zastosowac si¢ do nastepujgcych przypomnieri.

*  Podezas uzywania i czyszezenia urzdzenia Polar Care Wave nie nalezy stosowac
Substancie substancji fatwopalnych ani utleniaczy. Nie uzywa¢ urzgdzenia w miejscach, w kidrych
tatwopalne obecne sq fatwopalne opary bgd? gazy (np. fatwopalne $rodki znieczulajqce) albo 1.

> Pe oFe : ' Ibadanie pacjenta. Zhada¢ pacienta pod kgtem przeciwwskazari i/lub odpowiednich ostrzezen. Jezeli u
wystepuje wysokie stezenie tlenu lub inne utleniacze (np. podilenek azotu).

pacienta wystepujq jakiekolwiek przeciwwskazania (zob. punkt ,Przeciwwskazania”), nie nalezy wydawac
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«  Chociaz urzqdzenie Polar Care jest przeznaczone do wykorzystywania i pompowania mu urzgdzenia Breg Polor Care Wave. Jesli pacienta dotyczy kfdrekolwiek z ostrzezed (zob. punkt
wody, jego elementy elekiryczne i zasilacz muszq pozostawac suche. ,Ostrzezenia”), nalezy ustali¢ mozliwos¢ zastosowania urzgdzenia Breg Polar Care.
Ultrzymywuc o Nie dotyka¢ zasilacza ani przewodu elekirycznego mokrymi rekoma. 2. Instrukejo uzytkowania. Poinstruowac pacjenta, jak prawidtowo korzysta¢ z urzqdzenia Breg Polar Care
elementy o L o . Wave. Zapozna¢ pacjenta z instrukejg obstugi zamieszczong w niniejszym dokumencie i dotgczong do
elekiryczne w o Urzqdzenie nalezy zawsze ustawia¢ w migjscu, w kirym nie ma ryzyka wpadnigcia urzgdzenia
stanie suchym przewoddw do wody (np. wanna, zlewozmywak itp.). )
i wolnym od 3. Recepta. Nalezy poinstruowa¢ pacjenta, jok wyglgda procedura zalecana przez lekarza: czgstotliwos¢,

o Jezeli dojdzie do kontaktu obwodu elekirycznego z woda, nie dotyka¢ zadnej czesci

deri poziomu kompresji i temperatury, czas uzytkowania, dlugos¢ przerw miedzy kazdym uzyciem, sposdb i czas
urzgdzenia.

kontrolowania skéry oraz tgezny czas frwania catej terapii. Do niniejszego dokumentu dofgczono szablon

o Odtgczac tylko wredy, kiedy obwéd elekiryczny jest suchy. protokotu (zob. strona 24), kidry nalezy wypetnic i przekaza¢ pacjentowi. Czas stosowania, temperatura i
poziom kompresji mogg sie roznic w zaleznosc od pacjenta. Jezeli pacjent nie odczuwa ulgi, lekarz moze
wydhuzy¢ czas stosowania i/lub dostosowac temperaturg i poziom kompresii. Wraz z wydtuzeniem terapii
nalezy zwigkszy¢ czestotliwosc kontroli skary (zob. punkt ,Ostrzezenia”). Poinstruowa pacienta, aby robit

zanieczyszczen

Lasilanie o Nalezy korzystac wytqeznie z zasilacza dostarczonego wraz z urzgdzeniem Breg Polar
Care Wave. Numer modelu znajduje sie w specyfikacii elektrycznej na stronie 20.

*  Przewdd i zasilacz nalezy trzymac z dala od gorgcych powierzchni. przerwy, wytgczajqe urzodzenie na okreglony czas.
*  Nie uzywa¢ produktu z uszkodzonym przewodem, zasilaczem albo wiyczkg, 4. Ryzyko obrazeri. Poinformowac pacienta, ze niewlasciwe uzycie moze spowodowac powazne obrazenia
poniewaz moze to spowodowac porazenie prgdem. skory, w tym catkowitq martwice. Podkresli¢ znaczenie przestrzegania zalecanej procedury, whasciwego

o Jezeli przewdd, zasilacz bqdz wtyczka sq uszkodzone, odtgczy¢ je i skontaktowaé stosowaria panelu do zimnej kompresii  kontrolowania skdry.

sig z obstugg Klienta Breg. 5. Prawidtowe stosowanie paneli do zimnej kompresji. Poinstruowac pacenta, aby uzywat wytgeznie
panelu do zimnej kompresji Breg Polar Care Wave przeznaczonego do leczenia danej czesdi ciata; inne

Lakfocenia i *  Urzgdzenie Polar Care Wave moze powodowac zakldcenia elekiromagnetyczne lub inne S S o .
- S . T ; panele mogg mie¢ odmienne ztgcza albo stosowa¢ nizsze temperatury, zwigkszajge ryzyko powainych
emisie elekiro- w dziataniu innych urzgdzen elekirycznych. Nalezy unika¢ uzywania urzgdzenia Polar iy . L o T i
L . e SRR obrazer spowodowanych zimnem, w tym catkowitej martwicy skéry. Nie uzywac urzqdzenia Polar Care
magnetyczne Care Wave w poblizu innego urzqdzenia lub stawigjac jedno na drugie, poniewaz moze

L AT b Wave, jezeli sprawdzanie skary jest uniemozliwione przez okrycie.
to spowodowac nieprawidtowe dziatanie jednego albo obu urzgdzen. 16zel sp Vi P y

6.  Kontrolowanie skéry. Poinstruowac pacjenta, aby sprawdzat skre poddawang terapii zgodnie z
instrukcjami lekarza, zazwyczaj co 1 do 2 godzin. Nie uzywac urzqdzenia Polar Care Wave, jezeli
sprawdzanie skory jest uniemozliwione przez okrycie.

o Przenosnych urzgdzen komunikacyjnych wykorzystujgcych fale radiowe nalezy
uzywa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 12 cali (30 cm) od jokiejkolwiek czesci
urzqdzenia Polar Care Wave, poniewaz moze to spowodowac pogorszenie
dziofania produktu. 7. Przerwanie ferapii. Poinstruowa¢ pacjenta, aby zaprzestat korzystania z urzdzenia Breg Polar Care Wave

i natychmiast skonsultowat i z lekarzem, jezeli wystgpiq u niego jakiekolwiek niepozgdane skutki takie

jak silniejszy bdl, pieczenie, zwigkszony obrzgk, swedzenie, pecherze, zaczerwienienie, przebarwienia, pregi

lub inne zmiany w wyglgdzie skdry.

o Uzywanie akcesoriow lub zasilacza innego niz dostarczony moze
spowodowac silniejsze emisje elekiromagnetyczne albo obnizenie odpornosc
elektromagnetycznej urzgdzenia i w konsekwendji jego awarig.

8. Dokumentacja. Wystawi¢ pacjentowi recepte. Recepta musi zawiera¢ nastgpujgce informacje:

Utylizaca e (zestotliwost, s stosowania oraz ust.uwienia zimna i kompresji
) o Dlugos¢ przerw migdzy zastosowaniami
Produkt zawiera komponenty elekiryczne i nie moze by¢ usuwany wraz z domowymi odpadami. o ok i kiedy sprawdzac skére
Lutylizowac produkt zgodnie z lokalnymi przepisami. ﬁ o gezny czos trwania calej terapii
—
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Protokot leczenia zimng kompresjg*

Okres (zgstotliwosé stosowania (zgstotliwosé stosowania (zestotliwos¢ kontroli skory /

leczenia | zimna / czas frwania / kompresji / czas trwania / | przerwy migdzy uiyciem
ustawienia ustawienia

Tydzien 1

Tygodnie

2-4

Tydzien 4+

*Wypetnia wykwalifikowany pracownik stuzby zdrowia.

Oméw terapie z wykwalifikowanym pracownikiem stuzby zdrowia
Tapytaj lekarza o mozliwe niepozgdane reakcje i urazy powodowane zimnem. Niektdre schorzenia sprawiajq, ze
uraz spowodowany zimnem jest bardziej prawdopodobny.

Stosowa¢ wytgcznie zgodnie z zaleceniami

Pacjent nie moze uzywac tego urzqdzenio, jezeli nie otrzymat instrukeji albo ich nie rozumie. Stosowa¢ wytgcznie
zgodnie z instrukcjami pracownika stuzby zdrowia dotyczgeymi czestotliwosci, czasu stosowania, ustawieri poziomu
zimna i kompresji, dtugosci przerw migdzy zastosowaniami, sposobu i termindw sprawdzania skéry oraz czasu
trwania catej terapii.

Prawo federalne Standw Zjednoczonych dopuszcza sprzedai tego urzgdzenia wylgcznie przez lekarza lub na jego
zlecenie. Polar Care Wave i panele do kompresji na zimno sq przeznaczone do wielokrotnego uzytku wytgcznie
pizez jednego pacjenta i wydawane na recepte. Recepta musi zawierac nastepujgce informacje:

o (zestotliwosc, czas stosowania oraz ustawienia zimna i kompresji

Dhugos¢ przerw miedzy zastosowaniami

e Jak i kiedy sprawdzac skére

* gy czas frwania catej terapii

Regularnie sprawdzac stan skory

Pacjenci roiniq sig wrazliwoscig na zimno, dlatego nalezy regularnie sprawdzac skére pod panelem do zimnej
kompresji (podnoszqc jego krawedz) zgodnie z zaleceniami, zwykle co 1-2 godziny. Nie uzywa¢ urzqdzenia
Polar Care Wave, jezeli sprawdzanie skéry jest uniemozliwione przez okrycie.

Taprzesta¢ stosowania i natychmiost skonsultowac sie z lekarzem, jezeli wystapiq jokiekolwiek niepozqdane
reakcje, takie jok nasilajqcy sie bl, pieczenie, zwiekszony obrzek, swedzenie, pecherze, zaczerwienienie,
przebarwienia, pregi, podraznienie i inne zmiany w wygladzie skry bqdz jokiekolwiek inne reakcje stwierdzone
przez pracownika stuzby zdrowia.

Dane kontaktowe
Obstuga klienta Breg 1-800-321-0607 albo +1-760-795-5440.
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MPOZOX H: To Opoomovdiako dikato twv HITA nepiopilet tnv
TWANGN TG TAPOVGAG GUOKELNG and enayyeApatia tov Topéa
vyelag 1 Katomy vToAfg autov.

To Polar Care Wave ka1 ta emBépata Puyprig cuumieong
npoopilovtal yia xprion o évav pdvo acbevii kat dratibevrtar pe
LTPLKY GUVTAYH.

T amopieg 1 EPWTHOELG OXETIKA HE TO TIPOIOV, EMKOIVWVHOTE HE
v EEunnpétnon Nedatddv tng Breg oto tnAépwvo
1-800-321-0607 1] +1-760-795-5440.

MTivakag TEPLEXOUEV WV

EvOel€e1q/AvVTeVel&eic it 2
YTOUVAHE ZOUBOADV. ... 4
Meprypa@n] Tov Polar Care Wave............oooeeeiiieeiiiiiieeiiiieeee 5
TIPOELSOTIOGELG. « .ttt 6
TIPOQUAGEELG. ..ottt 9
OBNYLEG AELTOUPYIOG c ettt 10
KOOOPLOHOC +o ettt ettt eeeeas 15
ATIOOAKEUGT]. ... v 16
Ap1Opol Mepdv TIPOTGVTOG / EYYONOH. cvveevvieeiiieiiieiieeiie e 17
08nySG AVTIHETAOTILONG TTPOPATUATWV. ... 18
Mpodiaypa@ég Mpoidvtog (HAekTpikeéc, MeptparlovTikég, DUoIkEG

KOLATIOO00TIG ).ttt ettt 20
HAEKTPIKA ACQEAELDL. ... 22
YrevOupioeig E&itnpiov yia toug EnayysApatieg Yyelag......ooonne.... 23

TIPWTOKOAAO WUXPAG ZUMIIEGTIG v evvvveenevieeiieeeiieeeieee e 24



ZEIZ

(23]
<
Z
48]
=
Z
<
~
a
98]

o

ENAE'T

ENAEIZEIZ XPHXHZ

To cVotnua Polar Care Wave npoopiletar yix tn Oparmeia ueteyxelpntikdv kat o€Ewv TpavpdTwy
Yl T HEIWOT TOV O18AUATOG, TOL TPNELUATOG KAl TOL TGVOL o€ Tepintwon Tov evdeikvutai 1
kpuoBepaneia kat 1 suprieot). Ipoopiletat yix Xprion and 1 KATEMLY EVIOANG TUGTOTOMUEVWY
enmayyeAHaTIOV LYELOG 08 VOGOKOUEL, EWTEPIKA 10TPEi, ABANTIKEG TIPOTIOVNTIKEG EYKATAOTACELG
1} o€ o1K1aKO TepIPAAAOV.

ANTENAE'IZEIZ

0 aobevrig AEN Oa mpénet va xprotponotel to cotnua Polar Care Wave edv urdpyet vopia f
napatnpnBel omoradfnote anod Ti¢ akéAovbeg TPOUNAPXOVOEG KATAOTACELG:

KpuoBepaneia ko1 Oepaneia Zuunicong:

Inpavriki ayyetokd fAdBn otnv
npooPePAnuévn meproxy (my. and
TPOHYOVHEVA KPLOTIAYAHATAX,
APTNPLOCKANPWOT, APTHPLAKT
AVEMAPKELX, O1PHTn, ayyElaKn
amopptdiion X GAAN ayyetakr 1oxonpki
v600).

Tpéxovta kKAvikd onpeia @Aeypovddoug
@AePitidac, pAePikwv eAkwv
Kuttapitidog.

OTMOL0GONTOTE GNUAVTIKGG TTapdyovVTag
KwdUVou 1 Tpéxovta KAVIKd onpeloa
euPodg (m.x. mvevpovikd éupolo,
TIVEUUOVIKO O1ONaL, EYKEPAAIKS
épgopakto, KOATIIKY] LOPUOPUYH,
evdokapditida, Eugpaypa Tov puokapdiov
A aBnpwpatiky epuPolikr] TAdKa).

Mia téBnon otnv onoia dev eivat
emBountd] 1 avénuévn eAefikn 1
Aep@ixy emiotpon oto mpooPePAnuévo
dxpo (1. Aeugoidnua uetd and kapkivo
paoTo 1] dAAo Tomikd Kapkivepa 1/

KOl JETAOTAGT KAPKIVWUATOG 0TO
npoofePAnuévo dkpo).

Yréptaon, Kapdiakr avendpkela,
urtepPoAikd xaunAn aptnpiakd mieon A un
AVTIPPOTIOVHEVT KAPSLAKT] AVETAPKELX.
Evtomiopévn, aotabri¢ depuatiki nddnon
(rex. deppatitida, amoAivwon @Aepv,
yayypowva 1 tpdodeto deppatikd
péoxevpua) oty TPooPePAnuEVT TEpLOXH.
TpSogatn xelpovpyikn enéuPao oto
daxtulo tov modiov otnv TpooPePAnuévn
TEPLOXH.

Oepaneia Tuumnieong:

Tpéxovta KAMVIKG onpeia onpavtikod
TEPLPEPLKOV O1ONHATOG 6TV
npooPePAnuévn meproxn (. ev tw Pddet
@AePixn Gpépgwcm, xpévix pAefikn
aVeNApKeL, 0&0 cUVOpopo Srapepiopatog,
ouoTNUATIKA APk vTépTaon,
ouU@opNTIKA KapSlaKN aVENAPKEL,
nmatiki kippwor)/avendpkela, ve@piky
AVEMAPKELD).

0&D, aotaf£g (un avtiyetwmcdév)
kdtaypa otnv poofePAnpévn meploxr].
OmoladHTOTE TOMIKY 1] GUGTNUKTIKY
Aofuwén.

@6Awon g cuveidnong 1 cakxapwdNg
SoBriTng, moAAamAA okArpuvon, kakn
KUKAOQOPIQ, KAKWGELG TOL VWTLAoU
HLeA0D Ko pevpatoeldric apbpitida.

TIep1ox€g e AVan tng cLVEXELNG 1}

BAGBN Tov Séppiarog (Sépuar e PAdPN

1 Tov kivduveLeL va utootel PAGRN)

OV TPOKAAODY avOuOIGHOpP@H XYWYN
g OepuéTrTag oe 6AO To Séppar (.
QVOIKTO TPAHA, OLADSNG 10TEG, EyKavua
1| Seppatikd péoyevpa). Onotodtinote
avolkTé tpavpa O pénel va emdévetal
TPV atd T Xprion tov cuotrpatog Polar
Care Wave.

MBavr| anddei&n cuUPopPNTIKAG
KapSLAKHG AVETAPKELNG

Tpotmdpxovoa kardoTaon ev Tw Pédel
PAepirng Opdupwong (DVT)

Babid oeior pAefikri OpSupuwon
(@AepoBpduPwon)

Awxdikaocia @Aeypovadous pAepitidog

Avtevdeieig ouvéxeia otn oeAida 3.

ANTENAE'IZEEIZ

Ocpanceia Zupmicong (cuvéxeia and tn oelida 2):

Ene1o8dia mvevpovikhg epfoArc
TTvevpovikG ofdnua

O&eia pAeypovi] Twv PAePiV
(©poppopAehitida)

M1 avTippomoOpEVn Kapdiakh
AVETAPKELX

Ayyelakr anoppbuion
Epuoinelag

Kapkivwpa kat yetdotaocn
KAPKIVOHATOG 6T0 TpooPePAnuévo dkpo

M avTLppOTOUUEVH LTEPTOVIX

O&eieg pAeypovdddelg deppuatikég
nadrioeig } Aoiuwén

DAEPIKH 1} APTNPLAKY ATOQPAKTIKY
v400g

Tatpikég tadrioeig otig omoieg dev elvar
emBountA n av€nuévn eAefixn 1
Aep@ikn emotpo@n

Kokr] mepipepikn) KukAogpopia
AptnprookAfpwon, A evepyr Aoiuwén

KpuoBepaneia:

TVwoTég atpatoloyikég Suokpacieg o
omoieg mpodiabétovv yia OpduPwon
(m.x. mapo&uopikn apocpatpivovpia
€K PUXOUG, KPLOATUOGPALPIVALUID,
dpemavokuttapiky véoog,
YuxpoouykoAAnTiveg Tov 0pov).

®Aeypovr] 16TV Adyw Tpdo@atov
Tpavpatiopov 1 éapong xpdviag
@Aeypovwdoug madnong.

Alatapaxt otnv Tomikr KukAogopia

1] vevpoAoyikn Suohettovpyia
(ovpmepthaufavouévng tng TapdAvong
1 TG evromiopévg SuoAettovpylog
ASyw TOAAATADVY XELPOLPYIKWOV
eneppdoswv) otnv npooﬁegknpévn
TEPLOXY.

Alatapax£g ot yvwolakr Aettovpyia 1
TNV EMKOLVWVIA TIOL SV TOUG EMTPETEL
va mapdoxovv akpiBeic kot EyKatpeg
TANPOYOPIEC.

Ndoog Raynaud 1 vepevaiobnoia 6to
Yoxoc (kvidwon ek Puxovg).

Mn avTippomoVuevn vreptovia 6TV
npooPePAnuévn meproxy.

®avéuevo Raynaud 1 dGAAeg
XYYELOOVOTIAOTIKEG IO OELG.

AMepyia ato kpvO

Matapax€g YuxposuYKOANTIVOVY 6Ttwg
TPOEVGHIKT AILOTPALPIVOLPIa €K
Poxoug

Ndoog Buerger

X1ovioTpeg

Kpuoatpoos@atpvatpio
APETAVOKVTTAPIKY avaluia

AwpriTng
Yrepevaisbnoia oto Poxog
16TOPIKS TPAVUATIGHOV ATd KPVO

Tofapn kapdiayyelaxn vooog,
avaiodnTikd dépua, datapayég avénong
TNG TKTIKOTNTAG, KAk KUKAO@opia,
evatebnoia Twv dkpwv otov Tévo,
vnepfolikd xapunAr aptnplakt nieon
IOV TPOKAAEL AKIVNTOTIOLNGT), HELWHEVN
gvatoOnoia otov Tévo, anoAivwon
PAePWV N Tpdoata depuatikd
HOGXEVHATA 1} PALOXPWHOKVTTWHA.
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YIIOMNHMA XYMBOAQN IMNEPITPA®H TOY POLAR CARE WAVE
ToupoA To Polar Care Wave eivan pia cuokeur] unxavokivitng kpuoBepamneiog ko SiaAeinovsag suumieong.
E:1}|1< é: “g Meprypagn "Exer amodetyOel enavethnuuéva 6t n pnxavokivinty kpuobepameio Kot cupTtieon HELOVOLY TO

HETEYXEPNTIKS TIGVO, TO 0IdNUA, TH AEYHOVH KoL TNV Xpriot QapudKkwy Enelta and Sid@opeg

AuT6 efvan To sBpBoA0 Tov SuvayEppob aogadefa, Xprotponoreftal yia va XEIPOVPYIKEG EMEUPACELS, OTwG XELPOLPYIKT EMEUPACTH GTOV WIUO, TO YOVATO KAl THV TAATH.

npoeldomnotroel yi Tdavolg KIvOUVOUS TpaUHATIouov. Ta TV amoguy mdavov , , ., , , , , ,
TPOLHATIONOD 1} BaVATOV, TNPEfTe GAd T UNVOLATX As@aAEiaC oL akoAoLBODY H povéda Polar Care Wave anoteeftan and éva Soxelo, owArjva, kandxi pe avthies, tpopodotiké
auTé T0 GOpPOAo. ko éva eniepa Yoxprig svpmieon. To enibepa huxpric supmieons epapudletat oTnv
TPAVHATIOUEVT TEEPLOXT] TOL aodevoUg Kat Ttapéxet kpuobepareia kot Oeparneia Staheimovoag
ovprieong. H povada mapéxel kpuoBepaneia uéow tng kukhogopiag vepol amd to doxeio dapésov
TOL GWANVA TPog To eniBepia Yuxprig ovpmieong. H Oepaneia supmicong mapéxetat and tnv avrAia
a€pPOG TNG LOVADAG, TTOL POUCKWVEL KA E‘scpoumcd)vst 10 eniBepa Puyprg ovymieong mélovTag
happuds o emibepar yopw and Ty mpooPePAnuévn neptoxt. Ot kpuoBepaneieg kot ot Oepomefeg
GUWTTEGTG UTTopoLY Va XpriotportonBovy oe cuvBvapd peTady Toug i avegdptnra n pia and
T GAAN, EQECOV TPOTIUATAL F) GUVTAYOYPAQELTAL A0 TILOTONONUEVO entaryyeApatio vyelac. Tia
AvatpéEre oTic O8Nyt xpriong Vo avTamokplOel oTig avaykeg Twv Bepamelwv, n Breg n{oc(pépa Hiax oeLpa emBePdTwV Puxprg
ovprieong (avartpélte otn oeMda 12 yia Tig mArjpelg emAoyég embéuatog Yuxprig oupnisor]q{

Egapuol6uevo &dptnua Tomov BF
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E&omhiopds Katnyopiag 11

Emorjpaven IP22 Mpootaciag and Ewoxwpnor: Ipootasia and oteped Eéva Tn povdda Polar Care Wave pmopei va n xpnotponowjoet 1} va m xeipiotei évag aoevrig f
QVTIKEIpEVa 12,5mm Kol GV KoL amd KATakOpu@n ot vepoL dtav xel kAion 15°. QPOVTIOTHG O OIKLAKS 1 KAVIKO TepipdAiov.

, , , , HeprAapPdvovral Ta TapakETw cTolxEla:
ATSppun TIPOIOVTOG GUMPWVA UE TOUG TOMIKOUG KAVOVIOUOUG.

Movéda Wave

Aoydtumo tng Breg

Tpo@odoTikd

\
/

9/

N
@ (
| g

KAeldwpa/ZexAeidwpa kanakiod

AN

\

TToAamA£g xprioelg o€ évav acBevr|

EniBepa Wuxprig Zupmieong

(evdéxetan va twAeiton Eexwpiotd)

EvBuypdppion tov doxeiov pe o Kamdkt

Amekovietan to Enibepa [évatov,

ZouPoAa IMAnktpoloyiov | Meprypaen yia etkéveg GAAwY emBepdTov

* Wovod 0 avatpé€te otn oeAido 12.
UXPOTEPN pUBHION Breg Ice Bags
&Iﬁ' Yuxpn puduion P z P~
E€aptripata (mwAovvral Eexwprotd):
-b)) (4— POB10N KAVOVIKHG cuUTiETG O
—») (<— POO1oN XaunAig cupTtieong

@ Kovuni On/off (evepyomoinong/anevepyonoinong)

TayokVoteg Breg Tpooapuoyéag Tévatov Y Tpooapuoy£ag

&~
v
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A\ TIPOEIAOTIOIHEEIZ

A\ IPOEIAOTIO THEH

To Polar Care Wave umnopei va eivai 1660 marywuévo Wote va Tpokaléoel coPapd Tpauuatiops,

ovuneptAapPavopévng Tng TApous VEKpwaong Tov déppatog. Mptv and t xprion daPdote

TPOGEKTIKA KAl TNPHOTE TI 0dNYIEG Xprong Kal TiG 0dnyieg epapuoyng Tov EMOEUATOC
\wuxpr']q ouunieong (elvon ekTunwUEVEG o€ KGDE emibepa YPuxprig cupTieonc). Y,

Tevikég Mposidomnoiioeig

Ot acBevelg pe onorovdrimote amd Toug akSAovboug TapdyovTeg
YV@WoTiKoU Kivdhvou Oa mpénel va xpnotponotovv th povada Polar
Care Wave udvo vrd tnv apeon enifAen evdg emayyeApatia vyeiog 1
ppovtioth. Edv o acBeviig £xel omorovdiinote and Tovg TapakdTw
TIPAYOVTEG YVWOTIKOU KIVOUVOU, 0 enayyeApatiag vyeiag ) o

HOVO cUpPwVa
HE TIG 0dnyieg

H‘(’! f)‘;z:’::gc @povtiotrg Ba mpéner va eAéyxer To Sépua:
1“,&3‘,00 o Hadid nAikiag kdtw twv 18 eT®V Kl NAIKIwEVOL
*  TvwoTikég duoxépeieg
*  AvckoMieg otnv emikowvwvia
*  Xprion QapUAaKELTIKAG aywyng 1 omoia €xel apvnTiki enidpact
otn dlavonTiky KavoTnTa
o TIpoPAfuata Spacng
g:gz;gg;;zlov Pwtiiote Tov snayys?xpatiot vyelag oag sttmo'(,ps g megcvéc
moTonOUEVO VEMOUUNTES EVEPYELES KAl TOUG TpaDMATIONOUG Adyw Poxovs.
Auoceh Opiopéveg 1aTpikEG mabroelg kabiotovv o Tbavd ToV TPAVUATIOUS
enayyeApatia Adyw bbxoue,
VYELXG 00G
M1 XPHOLHOTIOLHOETE QUTH] TH GUOKELH edv dev AdPete A dev
KATOVONGETE T1§ 0dNyieg. Xproluomoleite H6VO GOHPWVA UE TIG
odnyleg tov emayyeApatia vyeiag doov agopd tn cuxvoTTa, TN
Sidpketa kat Tig pvek{oaq TNG EQAPUOYNG YUXOUG KAl GUUTIEGHG KA
™ Odpkelx Twv draAetupdtwy petald Twv xpricewy, Tov Tpdmo Kat
10 Xpdvo emBedpnong tov dépuatog Kat tn suVoALKH Sidpkela Tng
Oepaneiag.
Xpnowonotelte | Opoomovdiakd dikato twv HITA neptopilet tnv TANGN aUTHG TNG

ouokeLng and emayyeApatio vyeiag ) katdmy evtoAng avtov. To

Polar Care Wave ka1 ta emibépata Yuxprig ovunieong npoopilovtat

yix ToAAanAr] xprion og évav uévo acbevi kat dratifevtal pe 1xtpikn

cuvtayr. £tn cvvtayn Oa mpénet va mepthapPavertar:

*  Houyxvdtnra, n oidpKela Kat ot pubuicelg epappoyrg Puxovg Kat
ouumieong

*  Hdudpkelwn twv Swdeippdrwy uetalld twv xpricewv

* 0 1pdmog kat o XpGvog emBEWPNoNG TOL dEPUATOG

*  Hovvohikr] Sidpkeia tng Bepamneiog

Tpoeidonoifoelg cuvéxela otn oeAida 9.

A\ TIPOEIAOTIOIHEEIX

Tevikég Ipogidomoroeig

EmBewpeite To
, ;
Sépua TakTikG

H gvaiobnoia twv acbeviv oto Puxog moikidel. Embewpeite taktikd
10 dépua Kdtw and to eniBepa Yuxprg cvpnieong (avaonkWvovTag
70 dKpO TOV) CUUPWVA HETIG odnyieg, ouvHbwG avd 1 1 2 dpeg. Mn
xpnotpomnoteite tn povada Polar Care Wave oe mepintwon mov ot
£Aeyxot tov dépuatog mapepnodifovtal and k&moto @payuod.

EGv aioBavBeite onoadrimote avembountn evépyeia 6nwg: avénon
oV TdVoL, KAYPiHo, avénuévo oidnua, kvnoud, ovokdAeg, avEnuévn
epLBpSTNTA, ATOXPWUATIOUS, HOAWTEG, EpeBLopd Kat GAAeG aAlayEg
oTNV EUPEVIoN TOL déppatog, 1] onotadrimote dAAN avtidpach wov
avayvepiletat and tov enayyeApatia vyeiag, cTapatiote apeows T
xprion kat supPovAevteite tov enayyeAuatia vyeiag cog.

Teviki ac@&Aeia

o T TNV ano@uyn oTpayyaAlopol, KpATHOTE TO CWARVA KAl To
KaADOIx pakpid amd to Aaiuo.

e Xemepintwon 1ov kdnowx dappot] H otabept] por] vepo péet and
omo10dAToTE TUAUA THG Hovddag, Tov cwAfva fj Tov emBéuatog
Yuxprig ovpumieong, StakOYPTe T Xprion KAl EMIKOVWVHOTE UE
v Eunnpétnon Melatddv tng Breg. H vepPBoliky vypacia Oa
unopovoe va Tpokaéoel kivduvo oAicOnong 1 avemBounty
vypacia 6To oNueio TPAVUATIONOD.

*  Mnv tpononoieite, voPdAete oe oépPig N Tpaypatonoleite
un kabopiopévn suvthpnon oe avtd tov eEomAiopd f ta
elaptrpata. Xprotpornoteite pévo ta uépn kat ta eaptiuata
nov opilovtal yia to Polar Care Wave.

* MV ENXELPHOETE HE OTOL0OHTTOTE TPOTO VA ATOGTELPWOETE TN
povéda Polar Care Wave 1 ta emibépata Yuxprig suumieong.

. EyKataotrioTe Kat xpnotponotfote autd tov eéomhioud o Béon
Maxpid and moidid kat katolkiowx {oa xwpig eniPAen.

*  Mn Acttovpyeite tn povada oe epiPaAlov ue vrepfolikn
ok6vn/xvoddia kabwg n vmepPoiikr okévn /Xvoﬁgwc evdéxetan
va npokaAéoet andppadn. Mnv agrvete tn povada o dueon
nAwaky aktivoPolia, kabg n vmeptddng aktivofolia evdéxetar
va npokaAécel {nuid 1 amoxpwHATIoNd THG HOVAdAS.

*  Hovokevr] Sev mpoopiletat yia xpriot| e TapdyovTeg Tov
npokaAovv avoieOnaia.

ITPOEIAOIIOIHXH ITPOX TOYX XPHXTEZX

Ze mepintwon mov cuuPel kamoto coPapd mePLoTATIKG GE OXEOT UE TH GUGKELT,
ava@épeté To otnV Breg kot otnv apuddia apxn tov Kpdrovg Médoug oto onoio
Bpioketar o xprioTng kai/f o acOeviig.

Tpoeidonoifoelg cuvéxela otn oeAida 9.
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A\ TIPOEIAOTIOIHEEIZ

Tevikég Mpogidomooeig

EniBepa Ypuxpri
cuumisong

*  EAéyxete taktikd tnv mepioxy Bepamneiag.

o Taembépata Yuxprg suumicong dev elvon amootelpwpéva, O
acOevelg Ba TPEMEL Vot €IV TTPOGEKTIKOL KATA TNV EQapuoyr
embepdrav Yuxprig cupmnisong oe avorytéq TANYEG 1 epediopévo
Séppa. Ot meproxeg avteg Oa Tpénel TovAdxiotov va kabapilovtat
Kt va emdévovrat,

*  Oamnpénel va emBewpeitan n kabapdtnta tov emOéuatog Puxprg
ovprieong yia ke Oepamneia. Edv to eniBepa eivar Bpwpiko,
kabapiote oOpwva pe Tig 0dnyieg otnv evdtnta kabapiopov otn
oeMda 15.

*  IHpw va tonoBetrioete to en{Bepa puxprig svunieong oto dppa
eAéy€te yia vypaoia. Tpv and t xprion agatpéote omoladnmote
vypaocio.

e Tpw and v évapén onotacdrnote Bepaneiac, feforwbdeite 6T
o k& Avppa Bepaneiag £xet epappootel cwotd. Mnv TuAiyete Ta
emOépata Puxprig oupmieong T000 WoTe va Teplopiletan ) por
afpatog 1 n por} vYpPoL evtdg Tov emBépaTog YuXPHG CUUTIENG.

* M1V e@apudlete ouokevEg petddoong 1 TepLopLopos mdvew and to
enibepa lé)vxpr']q GUUTESNG KAl TO GET CWANVWVY NGTL EVOEXETAL VXX
TAPEUTOIIOTEL 1] 6WOTH AELITOVPYI KAl VA TIEPLOPLOTOVV Ot EAEYXOL
OV d€puaTog.

*  ToPolar Care Wave kot ta emBépata Ypuxprig supmieong
npoopilovtar yio ToAamAR xprion o€ évav udvo acdevn. H
EMAVOYPHNOLUOTIOTN O TWV eMBEUdTWY £VOG aoBeVOUG Propel va
odnynoet og kivduvo Aofuwéng.

Mposidomnoiioeig

KpuoBepaneiag

Kiv3uvog Adyw
Yuxouvg

Edv o kivduvog tpavpatiopod Adyw Ppoxoug vreptepel Evavl Twv
o@eAdV NG KpLOBepameiag, Un cuvtayoypageite To Polar Care Wave.

Mapdyovteg
v
kAwviko0
!
kwvdvvou

;

Edv 0 acBevrg eppavilel omotovdnmote and toug akdAovboug mapdyovteg|

KAWviko0 Kwrlo'()vou, 1 xprion tov Polar Care Wave evdéxetan va

npokaA£cel 6oPapd Tpavuatiopd Adyw Yuxoug, supmeptAapPavouévng

KO TNG VEKPpWOTG ToL dépUatog o€ GAo To Tdxog Tov:

*  TaBoloyikn gvatsdnoia 6To kpvo

*  Tuumeplpopés mov ennpedlovv apvnTikd tnv KukAogopia,
cupneptAapPavopévng Thg Kakng SlaTpo@ikrg KATAGTAoNG,
TOU KATVIGHATOG KAl TNG XPHOoNG KAamvou Kat TG unepPoAikhg
KatavaAwong Kageivng kat aAkodA

*  AmevaieOnromnoinon g nepioxis epappoyng Poxovs Adyw Tomikrg
avaiodneiag 1} TOTKOU KMOKAEIGUOV TWV VELPWV

* Maprimg

*  Xepovpyikt enépPaon oto XEpt/Kkapmd f oto mddt/actpdyado

* AN QapUAKEVTIKAG aywync 1 onoia €xel apvnTiki enidpacn otny
TIEPLPEPIKT] AYYELOKT KUKAOQOpPTa, cuuTEPAAUPAVOUEVWY TWV

-adPEVEPYIKWV ATIOKAELGTWV KAl TNG TOTKHG XPHoNG ENVEQPIVNG

(6mwe ota Tomiké avaiednTikd)

Tpoerdonofoelg cuvéxela otn ceAida 9.

A\ TIPOEIAOTIOIHEEIZ

Mposidonoioeig

KpuoBepaneiag

Metpracpos
kvdUvou Adyw
Yoxoug

Edv cuvtayoypa@rioete autd To Tpoidv ot aoOeVeic pe mapdyovTeg

KIVOOVOU, GKEQTELTE TO EVOEXOUEVO ANPNG ELSIKWV HETPWV Y1 TOV

£Aeyxo Tov KvdOvov, dnwg:

*  Z0otaon cuxvéTepwV EAEYXwV ToL dépuatog. Edv o acbevii éxet

TAPEYOVTEG YVWOTIKOV KIVOUVOU, 0 enayyeApatiog vyeiag f o

@povtiotig Oa Tpémel va eAEyxel To Séppa

Amnaitnon yia cuxvétepeg e€etaoeig TapakolovBnong

*  TpocBrikn £vG LOVWTIKOD @PayHOU avauesa oto emibepa Yuxprg
ovprieong kat o dépua

¢ Tuvtayoypdenot ukpdtepng Sidpkelag epapuoyng, Atydtepo
GULXVAG EQAPUOYNG N KATAPYNON THG EQAPHOYG KATd T SidpKeLa
NG VUXTOG

*  Tuvtayoypdenon tng pubpiong vynAdtepng Oepuorpasiag (pubuion
He TNV pikpSTep ViQada xioviov/«puxph» pt’)eplors

H vnepPoikn UYEW{“ ato oneio epapuoyrg Adyw vrepPoiiknig

Znueio atpoppayiag, epidpwong 1 cuumUkvwong eivat duvatdv va avénoet tov

£Qapuoyng kivduvo coPapod tpowgottwpotﬁ Adyw Poyoug, cupnepthapfavouévng
KO TNG VEKPWONG TOL OEPUATOG 6€ OAO TO TIdX0G TOU.

Mposidomnoioelg Oepaneiog Zuunieong

Kivuvog Adyw Edv 0 kivduvog TpaupaTiopoy UTepTepel EVavTL TwV 0QEADY TNG

ouprieong Oepaneiag cuunieong, un cuvtayoypageite to Polar Care Wave.
AoBeveic pe onotovdinote and Toug akdAovboug Tapdyoveg Ktvdhvou
ovunieong O mpénet va supPovAevtody évav enayyeApatia vysiog Tpv

. amd T xpron:
K&Txgztsc *  Nevpomddeies i mpoPAriuata frworpdtnrag 1tod (SnA. SraBrng,
KVSHVOL APTNPLOKEG 1} QAEPIKEG avendpKeLE).

*  AoBeveic tonoBetnuévor oe Ontiar Oon Aibotopiog yia
TEPATETAUEVO XPOVIKS dtdoTnpa
. Koakn kukAogopia

MeTpLacpos
Kvd0vov Aoyw
cuprisong

Edv éxete onotadimote aiobnon duopopiag, povdidouatog i
HUPHNYKIAGUATOG TOL GKPOV, GTAHATHOTE auéowg T Oeparneia supmnicong
Kol oupBovAeutelte Tov enayyeAuatio vyeiag cag.

IMPO®YAAEEIX

*  Mnv epnatdte pe To cwAfva cuvdedepévo ota emBépata Puxprig cupmieong. Yndpyet
kivduvog va okovtdpete.

*  Edvn povdda éxet vootel {npid 1 pwyut], SLakGYTe T Xpriot KAl EMKOWWVAOTE UE TV
E€unnpétnon MeAatddv tng Breg.

*  Mnxpnotpomnoteite Kavtd vepd oe auTh TH povdda. EvSexogléqu Vo pnv efvat acpadés 1 va

mpokANnBel {nuid ot povada kabg dev éxer oxedaotei 1

OKLHAGTEL Y1 XPTioT PE KAUTO VEPO.

*  Mn xpnouponoteite pe to Polar Care Wave onowadriote AN vypd ektdg and vepd 1 T
oLVISTOHEVX KabapioTikd péoa otn oeAida 15. AtxopeTikd Ba tpokAnOei {npia otn povéada.

* Mnv mpaypatonoteite v kpuobepaneia xwpis vepd. H xprion mg kpuobepaneiag xwpic vepd
unopet va tpokaAéoel povipn {nuia oty avtAla vepov.
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OAHT'IEX AEITOYPI'TIAX

Eykatdotaon ue Nepd kot Iayo:

EYKataotriote Kat AEITovpynote tn povada oe entinedn em@avela yio v pnv avatparei.

(2]

ZekAelddote T APy nepiotpéovtds TV Tpog To
UTPOOTIVE UEPOG TNG HOVADAG.

A@aipéote To KamdKL Kol yepiote To doxelo ue vepd éwg
™V ypapun TApwong Tov LTodEIKVUETAL.

TepioTe PEXPL TIG YPOUUES TG ETIKETAG GTO ECWTEPLKS TOU

Soxelov. T féAtiotn anddoon xpnotponotote TaydKia. TIP'OTA ITPOZOEXTE NEP'O

’EIEITA IPOXO EXTE ITATO

XPNOLUOTOLAOTE He TH HovAda autr] uévo mdyo kat vepd
1 téooepig (4) Mayokvoteg Breg (avatpé€te otn oeAiba 11
yi thv Eykatdotoaon ue EEaptriuata Mayokvotdv Breg).

NIPOZOXH: M yepiZete vnepfolikd tn povédda pe
nayo kat vepd. Ta katdAAnAa enineda vrodetkvioovtat
amo TNV eTIKETA Tdyov/ vepol péoa oto doxeio.

H vnepPoAik] mAfpwon tng povadag pmopel va
npokaAéoel diappor] Tov vepol A va eu Todioel to
KATAKL va KAgioeL.

TomofeTHOTE TO KATAKL 6TO SoXE(O XPNOIUOTIOLIVTAG T
auTokOAANTa eVOLYpdpULONG.

KAeddote to mepiotpéovtag th AaPn otnv dpba
N otnVv omicOix O€on GUUPWVA HE THV EIKGVA TTOL
UTAPXEL TAVW € AUTH.

AVd 6-8 WDpeG 1] GOUPWVA UE TIG AVAYKEG, piETe apkeTd vepd yia va emavéADeL n oTdBun
TOUL VEPOU GTNV APXIKH YPAUU TARPWGNG VEPOD KAl AVATANPWOTE TOV TAYO £WG TN

Ypappn ndyov.

Tuveyiote pe t1g 0dnyieg Mapoxrg Pebpatog otn oeAida 11.

OAHT'IEX AEITOYPI'TIAX

Eykatdotaon ue E€apripata Mayokvetdv Breg kot Nepd:

Agaipéote ané ) ovokevaoia Tig eight (8)) kevéc
TMayokvoteg Breg. Xpnoiponoteite pévo tig Mayokvoteg
Breg mov mapéxovtat pe to Polar Care Wave.

Tepforte i eight (8) Mayokvoteg Breg Lie Veps £0G TN Ypappn
TApwong. Mn yeuilete vnepPfoiika.

Maywote Tig MayokVoteg Breg otov katapvkt. Mptv
va tonoBetnoete v Mayokvotn Breg otov KatapUkTn
OTEYVWOTE TO EEWTEPIKG TNG.

EyKataotriote Kat Aettovpyrote tn povada ot entinedn em@avela yio va pnv avatparei.

TIP’QTA IIPOZO'EXTE NEPO

ZekAe1dwote t Aafr] TEPLOTPEPOVTAG TNV TTPOG TO
5 ué 5 'ETIEITA [IPOZO EXTE

UTPOGTIVE PEPOG TNG HOVAG.

AQaipéote To Kamdkl kot Tpocdéote vepd oto Soxelo £wg T
ypappi mApwong.

Tono@etjote Téooepig (4) Tlayokboteg Breg oTig ywvieg Tov
Soxeiov dmwg ep(potv{q(a(xl oTNV EIKGVA.

Xpnotponotote pe T povada avt udvo mdyo kat vepé i
teooepig (4) HayokVoteg Breg kot vepd.

7]

TomoBetrote AL TO KamdkL Kat KAEWdWote To mepiatpépovtag th Aaph otnv dpbia
otnv omicBia B0

18]

Avtikaraotriote Tig téooepls (4) Mwuéveg Mayokloteg Breg pe Téooeptg (4) maywpéveg
TayokVoTeG Breg avd 4-5 (peg 1 o0UQwVa UE TIG avaykeg. Katd t xprion twv
TMayokvotv Breg, pnopeite eniong va npooOéoete maydkia oto Soxelo HEXPL TN
ypapun mAripwong mdyov yix T BeAtioTomoinen tng Puxpdtepng pUOIONG.

Mapoxn Pevuarog:

Tuvdéote T0 TPoPodoTik o6TOV ToiX0 KAl
0 dAAo dkpo tov kKahwdiov oTo KaTdKL.

XVIIdAOLIAV XILIHVO
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Tumké / Meydho
Enibepa Tdvatov

g OAHTI'IEX AEITOYPIIAX OAHTI'IEX AEITOYPIIAX g
= T
2B | Epappoyn Embéuatog Yuxprg Zupmisong: . e 2 2 2 2R =
§ (BefarwBeite 6T1 to Aoydtumo tng Breg kat o1 0dnyieg Tov embéparog eival Zbvdean ket Anoovvdeon EmOEpartos Yuxpis Zvpmrieons oo Movdda: ¥
%) OFPOMEVES PO Tl EX0, WARKPUE OTED 0 oMETD TAvATIoNoD) EvBuypappiote ta doydtuma Amekovietan to Enibepa [évatov [?-1
< NG Breg oto cwAfva 5
W N 2 N KA1 TOUG GUVOEGHOUG TOU @)
=i emOéuarog. o
= =
3 =
4

3 &

9 Miéote eAa@pd Tpog T
KATW To PTAE KALTL

Miéote padi toug
9 GUVOEGUOUG HEXPL VX

Enifepa Ioxiov AKOUVOTEL £Var «KATK».

Anoovvdéote To enibepa Yuxprg cuunieong amd tn povada mélovtag o e KA
Kat TpaPwvTag anaAd toug suVOESUOUG YIX VO SLaXwPLoTOVV.

e To eniBepa Yuxprig ovpmieong Breg Polar Care pmopel va anocuvdebel and tn povada
evdd Ppioketar oe Agttovpyia kat ot sUVdespol Ba s@payicovv anotpénovtag tn ekpor
vepoL ard to cwAfva. EZnueiwon: Opiopéveg oTayoves Katd tnv anodéouevo eival
(PUGLOAOYIKEG.

Enifepa ‘Quov

Mpocapuoy£ag:

ApXIKd, a@alpéote and Tn GUGKELAGIX TO TPOYOJOTIKGS KAl

0V KATdAANAo Tposappoyéa Buoparog.

"Enerta €XovTag o fOopata Tov Tpo@odoTikon
Simlwuéva katakdpuea (ametkoviletal ota aplotepd),
vbuypapuiote T0 TPOPOSOTIKG KL TOV TPOCAPHOYE
Boouarog (ameikoviletar ota de€id). Beforwbeite otin
€YKOTIH] ao@dAtong efvat 6To endvw UEPOG, SlapopeTikd
AVTIOTPEYTE TOV TTPOCApHOYEA POCUATOG.

Enifepa ITAGTNg

Entil I Y
Arélt%z}%(}\gf oo/ TéAog, gOpete anaAd TPOG TA KATW TOV TPOCAPHOYEX UEXPL

va €16éA0e1 TARpwG 6T TPOPodoTIKO.

Enibepa Tevikrig xpriong

(xprion yua to yévaro 1j
TOV (OHO

TYPEC TYPEI
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OAHT'IEX AEITOYPI'TIAX

Ynouvnua IAnktpoAoyiov:

TMatrote Yo evepyonoinon/anevepyomoinon

COMPRESSION

L] ")) (("  — Kavoviky

TMatriote yio evadayr twv pubuicewy supmieong, petagy
TV EMAOYWY KAVOVIKY, XaUNA] Kat amevepyomnoinon

Totrote yio evaAlayn Twv puBuicewy Poxoug, petald
Twv emAoywv Yuxpdtepn, Yuxpr Kat anevepyonoinon

Asitovpyia Tng Movadag:

TatroTe TO KOUUT Evepyomoinong/anevepyonoinong yia va evepyonotrosTe T

povéda. To kovuni Oa @wTIoTEL.

o Metd v apxiki exkivion, n povéda 6o mpokabopicer Tig pubuioeig kpvodepamneiog
Kot Ogpaneiag ouumieong otnv PuxpdTEPN KAL KAVOVIKY] AVTIOTOLXA.

E&v n povdda fitav tponyovuévwg oe xprion, Oa mpokadopicet Tig teAevtaieg pubuioeig

nov eiyav emAeyel dtav anevepyononke n povada.

TMatAote to kovpt cold (kpvo) yia va yiver evaAdayn petad twv pubuicewy
Yuxpdtepn, Yuxpr| Kat AmeEVEPYOTOINGH.

)

Tatrote To kovuni compression (cupmnieon) yia va yiver evaAdayd puetagd twv
pubuicewv kavoviki, XaunAn kat anevepyomnoinon.

®

NatAote To kovuri evepyomoinong/anevepyonoinong yix va anevepyomoloeTe
povada. OAeg o1 Avxvieg Oa anevepyomonBoiv.

©

*  OrkpuobBepaneieg kat Oepaneieg supmnieong umopovv va xprotpomnotndodv tavtdxpova
A ave€dptnra.

*  Edv to kovuni evepyomoinong/anevepyomnoinong avafoofrivel cuvexwe, avatpéte otov
0dnyé avtipeTwmiong tpoPAnudtwy otn oeAida 18.

*  EQv to kovuni evepyomoinong/anevepyomoinong efvat evepyd kat apgdtepeg ot
Beparneieg efvat anevepyomotuéveg yio Tepioootepa amd 15 Aemtd, 1 povada Oa
omsvsgyonomes{ AUTOMATWG.

e Eivon duvatdv va Snutovpyndel kdmola supunikvwot 6to swAfva kat to enibepa
Puxprg ovpmieong, e1d1koTepa o€ OepudTEPX KATHOTAL.

KAGAPIXMOZ

A TIPOEIAOIIO THZH: Mnv egapudlete o emibepa puxpric ovpmisonc otov acdevr
Katd tn didpkela g dradikasiag kabapiopov. H ékBeon ota kabBapioTikd péoo umopel va
TPOKAAETEL TPAVUATIOUO.

TIPOXOX H: Mnv epappdlete dueon por] omotovdmote vypod Tdvw oto Kamdkt tng povddag,

un Pubilete tn povada, i unv a@nvete va cuykevtpwdel omolodrmote LYPS 6To ENAVW HEPOG
Tov Kamak1ov. To Kamdki mepiéxel OAx o NAEKTPOVIKA TNG HovEdag.

KaBapiote cUuQwva pe TIG avAayKeg 1 €av 1 povada sivan Aepwuévn 1 vdpxovy voAeiupara.
Ed&v xpnotpomnoreite vepd and mnyddt, eviexopévng va anartodvtal cuxvotepol Kabapiopol.

Polar Care Wave - E€wtepikég Em@daveieg
(8oxeio, kamdaki, swAivag, eniOepa Puxprg cvumisong kat Tposapuoyéag y)

KaBapiotikd *  ’'Hmo camovvt

péoo yra okiakd | ¢ Nepd

nepifdAdov:

KaBapiotikd *  Xpnoiponoteite oto eniBepa Yuxprig cuumieong Hévo Ao canovvi
Héo yia KALVIKO Kot vepd

nepialiov: *  ATOAVPAVTIKG pavTnAdkia piag Xprong

o TETAPTOTAYEG AUUWDVIO

Awadikacio: *  Tnpeite 11§ 0dnyieg kar TPoPUAGEELG TOL KATACKEVAGTH Yo TO
KabaploTikS peco mov emAEEate.

o T tov Kabaploud Twv em@aveldv tov doxelov, Tov kamakiov, Tov
SWARVA, TWV GLUVIESHWYV Kat Tov embEpatog Yuxprig supTieong
XprotpoToteite To emAeyuévo kabapioTikd kat éva paAakd Tavi.

*  IKOUTIGTE Yl VO OTEYVWOEL.

Polar Care Wave - Ecwtepikd Ztoixeio
(cVotnua avtAiag, ecwteptkdg cwANvVAG, EcwTePkS TUpa emBEuatog Yuxprig
GUUTILEGNG KOl IPOGAPUOYEQS )

KaBapiotikd *  XAwpivn
uéoa: *  Ngpd
Awadikacia: *  Zuvdéote to eniBepa YPuxprg cvpmieong otn povdda.

o Fill the unit with cold tap water to the ice line and add 1/3 cup of bleach (5

tablespoons or 79 mililiters).
*  Mnv npocbécete mdyo.

o Place the lid assembly on the cooler and run the cold therapy for at least 10 min.

o Stop the unit and tum off, disconnect the power supply and place the lid
assembly in the sink or drain.

*  Raise the pad above the unit and roll the cold compression pad while still
connected and squeezing the water out of the pad, info the drain or sink.

o Disconnect the cold compression pad, pour the water out of the cooler, rinse and

wipe dry.
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AmoBnkevon thg Movadag: Ap.IIpoiovtog Ieprypaen =|
@ | Ensure the unitis off and the power supply is disconnected. 100716-000 PC Wave INTL %
Z
(00003 EniBepa Wuyprig oupmieong Breg, Tdvato L §
~
(00004 Enifepa Wuxpng Zupnieong Breg, Quog !
' . - =
<
2} ﬁ]een;(l)r\]ll((e ;}:e:j rI:]dmussembly from the unit and place it in 00005 EriBeya Woypric Supmiconc Breg, [1631/Actpdyahoc =
: T
(00013 Enifepa Wuxpnig Zuunieong Breg, loxio
(00016 EniBepa Wuxpnig Zupunieong Breg, Fevikng Xprong
9 Agaipéote to vepd and to eniBepa Puxprig oupmieong TAiyovtdg To evdd eakolovdel va Cooot7 EmiBepia oxprig Zupmieon Breg, [évato
efvar ouvdeSepévo kan oTOYTE To VepS miow ato Soyeio out of the pad, into the drain or sink. (00020 EniBepa Woxpic uunieong Breg, MG
g Disconnect the cold compression pad. 00015 Todvra Meragopd Breg
Drain the cooler and wipe dry the unit.
100576-000 PC Wave Ipocapuoyéag Fdvatov Y
100582-000 5
@ TuAigre To swAva énwg anetkovileral Mayokvoteg Breg
f:&\f&‘g“mcm TO XpotpomolwvTag 100717-000 E@edpikd Tpogodotikd PC Wave yia Haykdopa Xprion
100718-000 Kit Ilpooapuoyéa Tpogodotikov, INTL
0 Mnv to anobnkevete pe vepd. Avatpéte otn oeAida 20 yia Tig meptPalAovTikég
anaitoelg anodrikevong. EITYHZH

H Breg, Inc. eyyvdtot 611 to mpoidv autd eivar anaAAaypévo and eAaTT@pata oTnv

breg.com/wave ; ; r ; ) , ;
KATOOKELT] KAl Ta VAIKG Kat gfvat katdAAnAo yia xprior yia 180 nuépeg and tnv

E#ﬂm apxikn ayopd vmd QuotoAoyiky] xpron yia Tty omoia mpoopiletat.
EF H vroxpéwon tng Breg, Inc. oto mAaicio tng mapovoag eyydnong meptopiletat oTnv
AVTIKATAOTAON 1 EMOKEVT €VOG 1] TIEPLOGOTEPWY EAATTWUATIKWV UEPWV GUTOV TOV

Scan QR Code for , , , ,

instructional video. Tpoidvtog. ‘OAeg o1 pNTéG 1] GLWTNPEG EYYUNOELS, GUMTEPLAQpPavOUEVNG TNG EYYONONG
EUTTOPEVOIUOTNTAG Kt KATAAANASTHTAG Yia GUYKEKPIUEVO OKOTIS, Tiepiopilovtal oTnV
npaypatiki Tepiodo eyydnong mov opiletal avwtépw. Aev mapéxetal kapio GAAN
€yyonor, prt Y owwnpr, kot kapia emiPefainor tov twAnti 1 and avtdyv, pe Adyia
1 ue €pya, O Ba ouviotd eyyonon.
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OAHI'OX ANTIMETQIIIZHE IPOBAHMATQN

Mp6PAnpa MBavég AVoeig
HoAASpevn *  Emavekkiviiote T Movdda
e1domoinon 5
KoUpTIOH. ©  Amevepyonoijote T povdda efte narwvrag to kovpmt
evepyomononc/ evepyomoinong/amevepyomoinong v amosuvdéovtag ka
ang/Yspyor?:lggn c EMAVAGLVIEOVTAG TO TPOPOJOTIKS ATtd TN MoVAda 1} TOV Toixo.
o Matrjote To kovpni evepyoroinong/amevepyonoinong yia va
£VePYOTOLHoETE WAL TH HoVEda.
o Matrote ta kovpmd kpvodeparneiag ¥ Bepameiag ovpmicong
edv amonteitat) yix va Egkiviicovv ot embuunteg Oeparneie
( Y & Ouunteg Oep G
*  EdvnOBepaneia oupnicon Sev Aertovpyel agot natroete to
xovpni cvpnieong (to eniepa Yuyprig ovumieons Sev patverat
Vo govokwvel 1 1 Avxvia pubpiong tng Bepameiag ovpmieong
Sev eivon avappévn), avatpégte oty evOTNTA AVTIUETATIONG
npoPAnudtwy tng Oepaneiag Tuumicong otn oeAida 19.
*  Edvn xpuoBepaneia Sev Aetrovpyel agod narfoete to kovpni cold
(kpVo), avatpéte oTnV eVOTNTA AVTIUETOTLONG TPOPANUATWY TNG
Kpuobepanetag otn oeAida 19.
To kouumi o EmPePorcdote dtin mpila pedparog Aettovpyel kat 6ti €xel
svspyonomcmg/ eroaxOei og autiv TARpwS To TPoPodoTiKS.
gen‘z;:v epyoroinong | , EmPeParote 611 o fOopa tov tpo@odotikov éxel etoaxOel
avranokpiveral TANPWS 0TO KATAKL TNG Hovadag.
*  EmPeforcdote ot1 éxel ouvdebei to 6wotd tpogodotikd Polar Care
Wave (avatpé€te otn oehida 20).
Zuundkvwon *  TuAi&te T0 LAKS XaAapd yOpw amd to enibepa Ypuxprig supTieong

KO TO CWA VA Y1X VOt EAAXLOTOTIOLAGETE TNV €KOEGH GTOV A€paL.

¢ Mpootatéyte o onpeio TG TANYAG XpnoLuonoLHvTag
amootelpwpévo enideopo pe adidfpoxo ppayud. Zroug amodekrodg
@payHoUg nspl)\apﬁavstoa 0 emiSeapiog £ow yUoL napepPepti; pe
10 Webril™ (ARTG 371503), évag smgecpoq Y& TAPEUPEPNG UE TO
Kerlix™ (ARTG 186369) 1} £vag swAnvoeldrg enideopog.

Inpeiwon: Efvat duvatdv va SnutovpynBei kdmoix supunikvwon oto
owAAva kat To enibepa Puxprig svpmieong, ewdikdtepa oe Bepudtepa
kAfpata. T va tpooTatéPete ta ototxela KATw amo T povdda,
tonofetriote pia 6TPWGH LEEOUATOG KATW AT TO doxeio.

H povada éxer
Swappon ano
ToUG umAe
GUVOECUOUG

¢ Amoovvdéote Tig urhe YAwttideg oo 6vvdeopo Tov embépatog
Yoxprig ovpmieong.

*  BeParwbeite dti ta Aoydtumna tng Breg otoug gu‘[?\s ouvdéapoug
etvat eVOLYPAUUIOHEVA GWOTA Kat EMAVAGULVIETTE

E&v to mpdPAnua cuveyiletal, emkovwviiete ue tnv EEumnpétnon Mehatdv
G Breg 6to tnAé@wvo 1-800-321-0607 1 +1-760-795-5440 yia foriBera.

OAHI'OX ANTIMETQIIIZHE IPOBAHMATQN

supmieonG 1 ™0

emBepa dev eivat
,

kpUo

MpofAnua MOavég Avoeig

Kpuoespcmsux *  EmPeponcdote 611 to kovpmi svspyonomcnq/ amevepyomoinong

d¢e péer vepd oto efvan Qwtiopévo kat 61 €xel avdper 1) Avxvia poBuiong tg

emiBepa Yoxpri kpuoBeparneiagePuxpdtepn» H «Puxpn» yia va 551%51 4t Aertovpyein

kpvobeparneia.

* EAéygre edv o1 umhe obvSeoior avdpeoa oto emibepia Yuxprig
oupnieong kot to swAva éxovv cuvdebel Thipwg ko o1 T Aoydtuma
g Breg efvan evbuypappiopéva, Anoovvdéste Toug umhe oUVSEaHOUG
Kat enavacuvdéote edv xpelaoTel.

*  Agriote va mepdoovv 10 Aentd yia va otabeponotndei 1 Oepuokpacia
Tov emBépatog YPuxprg cuumisong.

*  EmpePordote 611 n povdda dabéter katdAAnAa enineda ndyou kat vepoo.

* Katd m xprion twv Mayokvotwv Breg, umopeite eniong va nposdécete
Taydkia oTo Soxeto péxpL TN ypauur mAipweng méyou yio
BeAtiotomoinen tng Yuxpdtepng pubuiong.

*  Avupdvovtag T povdda oto 810 fj o ueyahvtepo Vpog and to eniBepa
Yuxprg ovpTieong evdéxetal va a&nesi 1 por} vepoU oto emifepa
uxpng ovpmigong.

¢ Beforwbeite t1 0 cwAvag kat to enibepa Puxprg cvumicong dev
€xouv Toakioel.

* Agaipéote to emibepa Yuxpiig cuumieong kat Tomodetriote To o€

eninedn empdvela. Agriote to emibeya Puxprig oupmieons va yepioer
Me vepd Kal €V GUVEXELX EQAPUGTTE €K VEOU.

@)spomsla
cupumieong: To
emibepa Puxprig
GUNTIEGTG | dev
cvpmiéCer i dev
yeuiler pe aépa

Enueiwon: Katd ) didpkeia tng Aetrovpylag Ospameiog svpmieong, efvan
(PUGLOAOYIKO 1] GUUTIEEST] VX QOUCKWVEL KAl Vo EEQOVOK(VEL uvEXWG. H didpketa
KABE KUKAOL (POUGKWHATOG-EEPOVOKWIATOG EIVAL TIEPITIOU 1 €06 2 AeTTd.

*  BePouwdeite 61 To koupni evepyooinong/anevepyonoinong ewtiletal
Ko 611 Avxvia Bepamefag cupmieong efvan avoppEVN 6TV «KAVOVIKT»
1 «xaunAn» poion wote va deixver dtin Bepamneio cuunieong Ppioketon
oe Aertovpyia.

. E)\éyf,rs €&v o1 pmAe gOvdeopor avdpeca oo emiBepa Yoxprig
ovpmieong Kat To cwAnva €xovv cuvBedel Aripwg ka 6Tt Tar AoydTuma
g Breg eivat evBuypappiopéva, ATocuvi£sTe Toug UTAE GUVSEHOUG
KO ENAVAGULVIESTE EGV XpELOOTEL.

*  Xoi&re to eniBepa Puxprig ovumicong.

*  Befowbeite dt1 0 cwAvag kat to enibepa Puxprg ovumicong dev
£xouv Toakioel.
*  Agaipéote to emibepa Yuxprig ovpmieong kat Tomoderriote To o€

smnsﬁn smcpotvsw( EAéyéte eav T smespa Puxpnig cupmsonq
POUGKWVEL UE AEPA KAL EV GUVEXELX EQAPUSOTE €K VEOU.

Ospanswz
oupmigong: To
emiBepa Yuxprig
cuumiesnG OeV
Eepovokwver
owoTd

*  EAéy€re edv o1 umhe oUvdeopior avdpeoa oto eniBepa Yuxphg
oupTiEoNG Kat To owArva €xouv cuvdeBel TApwG Kat 6Tt Tar AoydTuma
G Breg eivat evbuypaypptopéva.

*  Amocuvdiote Toug UmAe GUVOESUOUE, EEPOVOKWOTE TO emiBepa
TuAyovTdc To yia va agatpebel 0 agpag Kat ETavAcLYSEOVTAG TOUG
UTAE GUVIEGUOUG EGV XPELATTEL.

E&v to npoPAnua suveyiletal, emkovwviote ue tnv EEunmnpétnon Mehatdv

¢ Breg oto TNAé@wvo 1-800-321-0607 1} +1-760-795-5440 yix forfeia.
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MIPOAIATPA®EX. IIPOIONTOX

HAextpikég l'[po&ocypa(psg (Avatpééte emiong otov Mivaka AoKLuAg
HAektpopayvntikic Atpwoiag otn oeAida 21)

OvopaoTiki Téon povédag: 12V DC, 1A
To Tpo@odotikd TPoadiopiletat wg HéPog Tov latpikov HAektpikov EEomAtopon
MovtéAo: HDP12-MD12010C

Kataokevaotrg: HDP "E€080¢: 12V DC, pey. 1,0A

E@edpikn mapoxr: FRIWO Movtélo: FW8000M/12 "E€080g: 12V DC, pey. 1,0A

OVopaoTIKY 16X0G £16680v: 100-240 V AC, 50-60 Hz

Zuppdp@won pe Mpdtuma:  IXedaopEVO VA CUHUOPPWVETAL LE TIG LoXUOVOES AOITHTELG TWV

npotunwv: EN 60601-1, 'Exdoon 3.1 ka1 60601-1-2, 41 "Exdoon

HAektpikég Talwvounosig:  Katnyopia II, Zuvexrig Asttovpyia. AkatdAAno pe sdpAekta

avaioOnrikd. Oudda 1, Katnyopia B.

Mepifaldovtikéq Anoitricelg

Metagopd & AmoBrikevon:  -25°C €wg 5°C Kat
5°C £wG 35°C o€ oXETIKY LYypacia 10% £wg 90%, Xwpig
GUUTOKVWOT,
>35°C éw¢ 70°C o€ Ttieot LIPATUWY €wG Kat 50 hPa

Te Aertovpyla: 5°C wg 40°C (41°F £€wg 104°F )15-90% ZxeTikn vypacia xwpig

GLUTUKVWOT), 700 hPa éwg 1060 hPa

Xprion o€ ECWTEPIKS XWPO UOVO o€ LPOUETPO EwG 2000m
Aev amarteital xpdvog Tpobépuavong and t otiyun

nov to Wave anofnkevetal otnv eAdayiotn Oeppokpacia

amoBNKeLONG Kal GTav XPNOLUOTOLEITAL TO TTPOTOV.

MPOAIATPA®EY. IIPOIONTOX

ducikég Mpodiaypagég

Bdpog: 5 Ibs (2,3 kg) Kevd, 16 Ibs (7,3 kg) Tepdto

Mivakag Aokiufig HAektpopayvntikig Atpwoiag

Aoxiun Atpwoiog Baowk6 lpétumo | Eminedo Aokiurig IEC 60601
HMZ (Kat’ oixov IepiOaim)
HAektpootatiky ek@option | IEC 61000-4-2 +/- 8 kV péow emagng
(ESD) +/ 2kV, +/-4kV, +/-8 kV, +/- 15kV uéow
agpa
Axktivofolodpeva IEC 61000-4-3 10V/m
nAekTpopayvhTikd Tedia 80 MHz - 2,7 GHz

padiocuxvothtwy 80% AM oto 1 kHz

Media eyyvmmq and IEC 61000-4-3
efomhiopd owuppatwv
EMKOIVWVIWV

padiocuxvothtwy

Avagopd IEC 60601-1-2 mivakag 9

Mayvntikd nedia suxvétnrag | IEC 61000-4-8 30 A/m 50 Hz 1} 60 Hz

OVOUAGTIKAG 10X00G

Taxéa petafatikd IEC 61000-4-4
@avoueva/pinég

NAEKTPIKOV pEVUATOG

+/-2kV yia ypappég apoxrig pevpatog
100 kHz cvxvétnta enavaAnng

Mpodiaypagég AnéSoong

1 €10¢ AT TNV NUEPOUNVIX TNG TPWTNG XPHONG

Avapevopevn Argprera Zwig:
(povada ko e€aptrpata).

Méon Beppokpasia Aerrovpyiag

evég smespatoq Puxprg
cvumieong Polar Care Wave:

245°F otnv Ypuxpdtepn pobuion
=50°F otnv Yuxpr pvduion

Inueiwon: To smespa Ho&ou/Aotpaya?xou otV Puxpn pubuion unopel va Asttovpyrioet oe
Bepuokpacieg Gvw twv 60°F mov apéxel uévo pia aiobnorn Spooidg.

Yréptaon IEC 61000-4-5 +/-0,5kV, +/- 1 kV ypaupn oe ypayp
+/-0,5kV, +/-1kV, +/- 2 kV ypapr oe
yeiwon

AyWyLHeG dratapayég IEC 61000-4-6 3V

oV endyovtat and media 0,15 MHz - 80 MHz

padiocuxvothtwy 6V o€ ISM Kot {WVEG EPAOLTEXVIKOD
padiogvou petad 0,15 MHz kat 80 MHz
80% AM oto 1 kHz

Bubioeig tdong IEC 61000-4-11 0% UT 0,5 kOkAog
TTIC 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, Kot 315
potpeg

0% UT: 1 kOkAog
70% UT: 25/30 KUK)\OI
Movr] don: oTig 0 poipeg

Mem1 uéyiotn msm] avprtu»:onq tov 50 mmHg otnV Kavoviki pvduion

IEC 61000-4-11

ALKOTIEG TAONG 0% UT: 250/300 kUkAot

emB£parog YPuxprg cuumisong: 25 mmHg otn xapnAr pvbuion

20

Inueiwon: UT givar n tdon diktdov ptv and tnv epappoyn tov emnédov Sokipng
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E A\ HAEKTPIKH AT®AAEIA YIIENOYMIXEIX EEITHPIOY I'lA TOYX EITIATTEAMATIEX YTEIAX E
é AkolovBriote autég Tig uevBupioelg TPy va tdpet e€itrpio o aobevig and Tig eykataotdoel;  [KE)
=y *  Katd m xprion 1 tov kabapioud tov Polar Care Wave, amogedyete ta nepi®aAPng yia xprion kat’ oikov. 2
BN | Ecorexta stﬁ<p7\§}<r,oc Ka o{st&or’md. Mn xpnclponotgirﬁ o€ pépr],ps £L3(P7\8KTE)U§ =
< atpots f aépua (. ebphexta avarodnTikd), pe VYNAES suyKeVTpWOELG 1.  "EAeyxog AcBevoug. EAéyxete Tov acBevn yix Tux6v avtevdeieig kat/1 1ox0ovoeg M
E 0&uyévou 1 dAAa o&erdwrird (my. o&eidio Tov afwrov). npogidonooelg. Eqv o acBeviig éxel kdmoteg avtevdeieig (avatpélte otig Avrevieiteig), i
= ) . ; ; ) ] unv xopnyroete to Polar Care Wave trg Breg otov acBevr]. Edv 10xVet yia Tov acbevn m
= *  Topd to yeyovds 811 n povdda Polar Care eivan oxediaougvn va svykparet onotadrinote and Tig tpoetdonoiioelg (avatpéle otig Mposidonooeic), kabopiote tnv LSS
N7 Kot va avtAel vepd, Ta nhextpid e€apTripata TG povadag kat To kataAAnAdtnra tng e@apuoyrig tov Polar Care Wave tng Breg o€ autdv tov acbevi). —
! , Tpo@odoTIKG TpEMEL Va SlatnpovvTal 6TeYVA. , , , , , , ., s
é Awatnpeite , L, B B 3 , 2. 0d8nyieg Xpnong. Awote 0dnyieg otov acbevr] oxeTIKA JE TN owoT Xprion Tov Polar )
T HAEIKTPIK& *  Mnv Kpatdte T0 Tpo@odoTikd 1} To NAeKTPIKG KaAwdio He Bpeypéva xépia. Care Wave Tr Breg. En[avsisto'tots padi ye ]{des aoBevn Tig QSny{sq Aertovpyiag ov 3
eZaprijpara *  Awtnpeite dvta tn povada o pépog dmov o1 suvdéselg de Ba Técouv Beiokoveat oto mapdv €yypago kat emovvéntoveal ot povéda.

OTEYVA KAl . p . p , , , , , .
kaBapé o péoa og vepd (mx. pmaviépa, vimtripag KAT). 3. Zuvtayn. Adote 0dnyieg otov aobevi orvo«gopu(or HE TO GLVTAYOYPAPNUEVO TPWTOKOAAO

Tou emayyeAparia vyelog: suxvéTnTa, eninedo cupmisong, eninedo Deppokpaciag kat
Sudpkela xpriong, didpkela Twv Stahetupdtwy PeTagl Twv Xpricewv, TPOTOG Kat Xpovog
emBe@pnong tov déppatog kat suvoAikr| didpkeia tng Oepaneiag. Tro Tapdv éyypago

vnoAeippata *  Edv ot nAektpikéq cuvdéoeig méoouv oe vepd, unv ayyifete kavéva pépog
TOV TPOTOVTOG.

*  Anocuvdéote pévo ot oTeyVEG NAEKTPIKEG GLVEEsELG. nepthapPdverar éva vrdSerypa tpwtokdAlov (avatpeEte ot oeAida 24) to omoto
TPETEL VA GUUTANPWOETE KAl Vo TapdoxeTe oTov aobevr]. H Sidpkelx e@apuoyrg, To
Tpogodotikd *  Xpnotuonoieite uévo to Tpogodotikd mov napéxetal pali pe T povada eninedo Oeppokpaciag kat cupmnieong propel va motkiel avdAoya pe tov acbeviy. Eqv
Breg Polar Care Wave. O ap1Budg povtélov ava@épetal 6TV evéTnTa 0 aoBevrg Oev arobdvetar avakovgion and Tov névo, unopet o 1aTpds va avéroet T
HAektpikdv Mpodraypaguv otn oeAida 20. Sdprera g eappoyig kat/f va tpocapudoet ta enineda Beppokpaciag kol cupmiong.
. A , 2GS SoTiKd a6 © [ Kabwg avéavetar n Sidpkeia epapuoyrc, Ba mpénel va avéndet eriong kat n suxvétnra
LOTIPELTE TO KAAWOLO KA TO TPOPOOOTIKO HAKPLA OTTO LEPUATVOUEVEG embewprioewv Tov dppatog (avatpé€re otig Mposidonotioeig). Adote odnyieg otov
ETLPAVELEG. ao0evh Vo KAVEL SIGAELUUATA ATEVEPYOTIOLWVTAG TH MOVASX Y10 GUYKEKPLUEVO XPOVIKO
*  Mnv Acttoupyeite TOTE TO TPOIdV aUTS €dv £xel KATOL0 KAAWSL0, Sidotna.
:[%%‘ﬁgizgzﬁ/nngg:gg;%%g(;l vmootet nuia, o omoia uropodoav va 4. MOavérnra Tpavuatiopod. EVAUEp®OTE Tov acdevi] 6111 akatdAAnAn xprion pmopel
va mpokaA€oet soPapd TpavpaTiopd Tov dépuatog, suumeptAauPavousvng kat tig
*  Edv 10 kaA®810, T0 Tpo@odotird H To Phopa éxovv vmootel {nuia, VEKPWONG TOL dEPUATOG o€ OO TO TAXOG TOV. AWOTE EUPAGCH OTH oNUAGia THPNONG
anoouvdéote Ta Kat emikovwvAote ue tnv EEunnpétnon Mehatdv tng TOU GUVTAYOYPAPNUEVOL TTPWTOKOAAOV, T 6WOTH £QapOYN Tov emMOEUATOG PUXPHG
Breg. oupmieong Kat oty mbepron Tov Sépuartog.

, , . , . 5. Zwotn E@apuoyn EmOéuatog Yuypng Zuumieons. Adote 0dnyies otov acbevi
HAektpoyaryvipruia} |+ Avtr 1 Lovdda Polar Care Wave evdéyerat va mpokaréoer . va x| Y]Ol].(fOTfOP:El,Y uévo to léniesiloc lPUl;(p%q ctl;lpn{soncq Breg Polar \C(arqe Wave 1tov éxet
mapenfohsi ko nAeKTpopayVTIKES 1} GMeg n]ogpepﬁca)\eq He dMe Y]};\EKTPlKES OVOKEVEC. oxedlaoTel yior To u€pog Tov cwuatog ov voBdAAetat oth Bepaneio. AAa emBEpata
EKTIOHTIEG Am?%\werg U)I\XPYI,GYI TG”S pgva oG Polar CareSWay € minotov Yl}?)‘:‘ V)‘\” umopel va unv cuvdcovtal A evééxetat va efvat o kpla, avEavovtag Tov kivéuvo
;S Mo efomhioni }fg 6 v ”F;\))‘:OUGE va)\o MYTIOEL OF aKATAANAN goBapov Tpavpatiopod Adyw Poxovg, supunepthapfavouévng Kat TG VEKPWong Tov
ertovpyl eng povédo 1 tov dAAov efomhiopod. dépuatog o€ GAo To Tdx0G Tov. Mn xpnotponoteite tn povdda Polar Care Wave oe
* 0 @opnTég E0MALOUSG EMIKOVWVIWY padlocuYVOTHTWY 8¢ Ba mpéret TEPIMTWOT TTOL o1 £Agyxol Tov dépuatog mapepnodifovral amd K&molo Ppayuod.
Va Xprolponoleital o andotach pikpdTepn and 12 ivroeg (30 cm) 6
and onotodnnote péPog TG povadag Polar Care Wave, Siapopetikd .
evdéxetat va mpokaléoel vofdduion tng anddoong Tov TPoidvTog.

EmBeddpnon Aépuatog. Adote odnyieg otov acbevi va emBewpel to déppa mov
undkeltal ot Oepamneia GUHPWVA gls T1¢ 0dNyieg Tov WTPoY, cLUVABWG ava 1 £wg 2
wpeG. Mn xpnotpornotefte tn povada Polar Care Wave o€ mepintwon mov ot €Aeyxot Tov
¢ Hyxprion e€aptnudtwv A Tpo@odotikol d1a@opeTikdv and ekeiva depuarog tapepnodifovial and KATOo Ppaypod.
nov Tapéxovtal Oa Umopovoe va €Xel wG anoTéAespa TNy avénon Twv 7
NAEKTPOUAYVNTIKWYV EKTOUTIOV ] TH HElWOT THG NAEKTPOUAYVNTIKAG .

Aaxomr]. Adote 0dnyiec 6Tov aobevh va STAPATHOEL VX xpr]oy:onots{ o0 Breg Polar
atpwoiag Tng povddag kat va odnyrioet oe Susheitovpyia.

Care Wave ka1 va cupPovlevtel tov enayyeApatia vyeiog tov/tng apéowg ot mepintwon
nov atobavOel onoradrimote avemBiuntn evépyeia 6nwg: av€non Tov tévov, kdPiuo,
avénuévo oidnua, KVNoud, POLoKAAES, avEnuévn epuBpdTNTA, ATOXPWHATIOUS,
p@Awneg i GAAeg aAay£g 0TV eudvion Tov Séppatog.

Andppryn 6 Tecunol , . . o
. unpiwon. Mapéxete otov acbevil suvtayr. Ttn cuvayn Ba Tpénel va
To Tpoidv autd mepiéxet nAektpikd e€aptripata kot dev unopel va anoppintetat nepthapPdverar:
L€ T TUTIKA aoppippaT *  Houyxvétnta, n Sidpkela kat ot puBuiceig epapuoyng PUxoug Kat cuUTiEoNG
' *  H&uapkeia twv Sradetppdrov petadd twv Xprioswv
* 0 tpdmog Kat o xpdvog embewpnong Tov dépuatog
— *  HovvohikA Sidprera tng Ogpaneiog

22 23

AToppiPTE TO TPOIOV GUUPWVA UE TOVG TOTIKOVG KAVOVIGUOUG.



[TPQTOKOAAO

MpwtdkoAAo Yuxpng Zuumicong*

Tepiodog Tuyvornra/AGpkeia/ Tuxvotnra/Aépkewa/ | Zuxvotnra Embewdpnong
Ospaneiog POOuon(e1g) POOuion(e1g) Zupmicong | Aépuatog / AroAsippora

KpuoBepaneiag Metag) Xprioewv
EPSopdda 1

EPSouddeq 2-4

EPSopdda 4+

*Na ouunAnpwBel and motoroinuévo enayyeAuatio vyeiag.

Zulntiote T Ogpaneia pe Tov moTonoiuévo enayyeluatia vyeiag cag

PWTNOTE TOV EMAYYEAHATIX VYELOG 060G OXETIKA Ue TI TOAVEG aveMOUUNTEG EVEPYELEG KAl
ToUG TpaVHATIoNoVs Adyw Yixous. Oplopéves 1atpikeg mabroels kablotoly mo mbavé tov
Tpavpatiopd Adyw Puxoug.

Xpnoipomnoieite u6vo cOuPWVA pe TG 0dNyieg

M| XpNOLHOTIOIGETE QUTH TN cLoKELN €&V dev AdPete 1] dev katavoroeTe TG 0dnyieg.
XpPNOLUOTIOLEITE HOVO cUPPWVA Ue TIC 0dnYyieg Tov emayyeApatia vyeiag doov apopd T
ouyvétnta, Tn Sidpkela Kat Tig puBuioeig TG epappoyrG Yuxous Kot cLUTES Kat TN
Sapketa twv Stadsippdrov uetad Twv Xproewy, ToV TPOTO Kal To Xpdvo embedpnong tov
dépuartog kat T cuvoAikr| Sidpketa tng Bepameiog.

To Opoomovdiaké Sikato twv HITA mepropilet TV TWANGH authg tng suoKeLHG and
enayyeApatio vyeiag 1 katdmv evtoAng avtov. To Polar Care Wave kat ta embépata Yuxpng
ouumieong tpoopifovtat yia ToAAXTAR xprion oe évav pévo acbevr] kat SratiBevtan pe 1atpikr
ouvtayn. Ztn cvvtayr Oa npénel va tepthapfdvetar:

*  Houvyxvétnta, n didpkeia kat o1 puBuioeig epapuoyrg Yoxoug Kat cupnieong

*  Hdidprea twv SaAeippdrwv uetall Twv Xpricewv

* 0 tpdmog Kat 0 Xpdvog emBEDPNONG TOL dEPUATOG

*  Houvohik didpketa tng Bepamneiog
EmOswpeite o dépua taktikd
H gvaiobnoia twv acBevdv oto Poxog motkilel. Embewpeite taktikd to dépua kdtw and to
eniBepa YPuxprig cvpmieong (AVaoNKWOVOVTAC TO GKPO TOV) SUUPWVA UE TIG 0dNYieg, suVHOWG
avd 11 2 wpeg. Mn xpnotponoteite tn povdda Polar Care Wave oe mepintwon mov ot éAeyxot
Tov dépuatog TapeunodilovTal and KATo10 @payud.

Edv aroBavBeite omoadrimote avembountn evépyeia 6nwg: avénon tov névov, kayipo,
av€nuévo oidnua, kvnoud, PovokdAeg, avinuévn epuBpdTNTA, ATOXPWHATIOUS, HOAWTES,
epediopd kat o’(k)\eq aAAayEG TNV EUPAVISH ToL déPUATOG, N ootadnote GAAN avtidpaon
1oL avayvwpiletat and Tov enayyeApatio vyeiag, oTapatiote auécwg T Xprion Kat
oupPovAeuteite Tov enayyeApatio vyeiag cog.

ZTOIXELX EMKOIVWVING
E&umnpétnon Melatddv tng Breg 1-800-321-0607 1 +1-760-795-5440.
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SOBREG.
POLAR CARE WAVE

HASZNALATI UTASITAS

FIGYELEM: Az Eqyesilt Allamok szdvetségi torvényei értelmében ez a késziilék kizdrolag
orvosi szakember dltal vagy rendelvényére ériékesithetd.

A Polar Care Wave és a hideg-kompressziés pamdk kizdrdlag egyetlen betegnél vald
haszndlatra szolgdlnak, rendelvényre kaphatdak.

Kérdésekkel vagy a termékkel kapesolatos érdekldéssel forduljon o Breg

Ugytélszolgdlathoz telsfonon: 1-800-321-0607 vagy +1-760-795-5440.

Tartalomjegyzék

Javallatok / Ellenjovallatok............ooooiiiiiiiiiiiii e 2
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FigYelmeztetsek. . ......oeee ettt 6
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TISZHIAS. v+ttt et e ettt e e e et e e e e e as 15
TAIOIES. ettt e 16
Termék alkatrészszamok / GAraNGi. ..........ovvvneeeeiiiiiee e, 17
Hibaelhritdsi GIMUTAIG. .........vveeeeeee e 18
Termékleirds (elekiromos, kémyezetvédelmi, teliesitményi, és fizikai)......................... 20
Elektromos DIZEONSAG. ... ...oeeeeeeeeeeiieeeee e 22
Kérhdzi elbocsdtdssal kapesolatos emlékeztettk egészségiigyi szakemberek szdmdra........... 23

Hideg-kompresszids protokoll...........coooiimmmmeeee e 24
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HASZNALATI JAVALLATOK

A Polar Care Wave Rendszer o miltét utdni és akut sérilések kezelésére szolgdl, az Gdémdk, duzzanatok és fdjdalom
csikkentésére, amikor a hideg és kompresszié alkalmazdsa javallott. Korhdzakban, jdrébeteg-rendelgintézetekben,
atlétikai edz6termekben vagy otthoni kiryezethen, illetve engedéllyel rendelkezd egészségiigyi szakemberek dltal vagy

rendelése alapjdn torténg felhaszndldsra szolgdl.

ELLENJAVALLATOK

A betegnek NEM szabad alkalmaznia a Polar Care Wave Rendszert, ha a betegnél feltételezhets vagy

megfigyelhett a kbvetkezd kordbbi betegségek barmelyike:

ELLENJAVALLATOK

Kompresszios terdpia (folytatds a 2. oldalrél):

Hideg és kompresszios terdpia:

Jelentds érrendszeri kdrosodds az érintett
terileten (pl. kordbbi fagydsi sériilés,
érelmeszesedés, artérids elégtelenség,
cukorbetegség, érmendszeri diszreguldci, vagy
mds érrendszeri ischaemids betegség).

Gyulladdsos phlebitis, vénds fekélyek, vagy
cellulitis meglévs Klinikai tinetei.

Embdlia barmely jelentds kockdzati tényezdie
vagy meglévd klinikai tiinete (pl. tidembdlia,
tid6ddéma, agyi infarktus, pitvarfibrillacid,
endokarditisz, miokardidlis infarktus, vagy
aterémds embélids plakk).

Olyan dllapot, amelyben a fokozott vénds vagy
nyirok-visszadramlds nem kivénatos az érintett
végtagban (pl. nyirokddéma emlgrdk utdn,
vagy mds helyi karcinéma és/vagy karcinéma-
metasztdzis az érinfett végtagban).

Magas vémyomds, szivelégtelenség, rendkiviil

alacsony véryomds, vagy dekompenzdlt
szivelégtelenség.

Lokalizdlt instabil bérdllapot (pl. dermatitis, véna
lekéités, gangréna, vagy friss bérdtiltetés) az
érintett terileten.

Friss |dbujj-mdtét az érintett terileten.

Tuddembélids epizédok

Tidgdéma

Erek akut gyulladdsa (Thrombophlebitis)
Dekompenzilt szivelégtelenség

Artérids diszreguldcié

Orbdnc

Karcinéma és karcindma-metasztdzis az érintett
végtagban

Dekompenzdlt hiperténia
Akut gyulladdsos bérbetegségek vagy fertdzés
Vénds vagy artérids elzdroddsos betegség

Orvosi helyzetek, ahol a fokozott vénds vagy
nyirok-visszadramlds nem kivinatos

Rossz periférids keringés

Silyos érelmeszesedés, vagy aktiv fertézés

Hidegterdpia:

Kompresszios terapia:

Meglévé klinikai tinetek az érintett teriileten
jelents periférids ddémdkndl (pl. mélyvénds
trombozis, krdnikus vénds elégtelenség,

akut kompartment szindréma, szisztémds
vénds hipertonia, pangdsos szivelégtelenség,
mdjzsugorodds/mdjmikadési elégtelenség,
veseelégtelenség).

Akut, instabil (nem kezelt) tirés az érintett
teriileten.

Barmely aktiv helyi vagy szisztémds fertézés.

Tompult vagy diabetes mellitushan vagy sclerosis
multiplexben szenved, rossz keringés, gerincvel-
sériilések, és reumatoid artritisz.

Bérkdrosodds vagy -sériilés teriletei (sérilt vagy
kockdzatnak kitett bér), egyenetlen hovezetést
okozva a bérdn (pl. nyilt seb, hegszivet, égés
vagy bérdtiltetés). Minden nyilt sebet be kell
kétazni o Polar Care Wave Rendszer haszndlata
elitt.

Pangdsos szivelégtelenség valdszinsitett
bizonyitéka

Mar fenndllé mélyvénds trombdzisos dllapot
Mély akut vénds trombézis (Phlebothrombosis)
Gyulladdsos phlebitis folyamat

Ismert, trombézisra hajlamositd hematolégiai
diszkrdzidk (pl. paroxizmdlis hideg
hemoglobinuria, krioglobulinémia, sarldsejtes
anaemia, szérumhideg agglutininek).

Friss sérilés vagy kronikus gyulladdsos dllapot
eredményeként gyulladt szivetek.

Kdrosodott helyi keringés vagy neurolégiai
kdrosodds (ideértve a paralizist vagy lokalizdlt
kdrosoddst tohbsziri sebészeti beavatkozds vagy
cukorbetegség miatt) az érintett terleten.

Kognitiv vagy kemmunikdcids zavarok, amelyek
megakaddlyozzdk ket abban, hogy pontos és
kellg ideji visszajelzést adjonak.

Raynaud-kér vagy hideg-tilérzékenység (hideg
csaldnkiités).

Dekompenzlt hiperténia az érinfett terilefen.

Raynaud-jelenség vagy mds éreredetd dllapotok.

Hideg allergia:

Hideg agglutinin zavarok, példdul paroxizmdlis
hideg hemoglobinuria

Buergers betegség

Fagydaganatok

Krioglobulinémia

Sarldsejtes anaemia

(ukorbetegség

Hideg-tilérzékenység

Kordbbi hideg sériilés

Silyos sziv- és érrendszeri betegség,
érzéstelenitett bor, hiperkoaguldcids zavarok,
gyenge keringés, fdjdalomra érzékeny végtagok,
rendkivil alacsony vérnyomds, amelyek
cselekviképtelenek, csokkent bérérzékenység,
vénaligdcid vagy nemrégiben tortént
bérdtilltetés, vagy feokromocitéma.

Ellenjavallatok folytatdsa az 3. oldalon.
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Cimke A Polar Care Wave egy motoros hidegterdpids és iddszakos kompressziés készillék. A motoros hidegterdpidrdl 65 I3

M | Cimkén AL T N O =
= | athate | Leirds o kompresszidrd| t8bbszér bebizonyosodott, hogy cskkentik a posztoperativ fjdalmat, duzzandtof, gyulladdst és g
E jelek narkotikumok haszndlatdt kiilonféle sebészeti beavatkozdsokat - példdul vdll-, térd- és hatmitéteket - kivetden. [
> . ’ I3 . ’ ” . ” ’ ’ ” ’ . | » . i
§ Ez o biztonsdgi riasztds jele. Esetleges személyi sérilés veszélyeire vald riosztdsra szolgdl. A lehetséges A Polar Cu_rg Wave egység TurquyboL csovezes_boL ?Z'V,“”Y“kkﬂl e||at0Tt fedelqu tdpegységbdl 6 69y h'deg' E
= sériilések vagy haldlesetek elkeriilése érdekében tartsa be oz e jelet kivefd dsszes biztonsdgi iizenefet. kompresszids pémdbdl dll. A hideg-kompresszids pdmdt o betegen a sérilf terdlefen alkolmazzdk, omely hideg- o
- és iddszakos kompresszids terdpidt biztosit. Az egység hidegterdpidt biztosit viz keringtetésével a tartdlybdl a ==X
BF-tipus, alkalmazott rész csbvezésen df a hideg-kompresszids pdméba. A kompresszids terdpidt oz egység légszivattydia biztositio, amely ey

levegével felfijjo a hideg-kompresszids pdrndt, majd azt leeresztve o pdma gyengéd szoritdsdt biztosftia oz
érinfett terileten. A hideg- és kompresszids terdpidk alkalmazhatdak egyittesen vagy egymdstél figgetlendl,
engedélyes egészséqiiqyi szakember vdlasztdsa vagy rendelvénye szerint. A Breg a hideg-kompresszids pdmdk
termékesalddjdt kindlja o kezelési igények kielégitésére (a teljes kiri hideg-kompresszids pdma opciokat ldsd a

II. osztdlyd berendezések

Lasd a haszndlati utasitdst 12. oldalon)
P22 besoroldsd, szildrd tdrgyakkal szembeni védelem jeldlése: 12,5 mm vagy anndl nagyobb szildrd A Polar Care Wave a beteg vagy a gondozé dltal haszndlhaté és iizemeltethetd otthoni vagy Klinikai
idegen tdrgyakkal szembeni és max. 15° déléskor figgdlegesen esd vizeseppekkel szembeni védelem. komyezetben.
A termék drtalmatlanitdsa a helyi elgirdsok szerint. Az alabbi tételeket tartalmazza:
Wave Egysé _—
. gyseq (stvezés Tdpegység
Breg logé Fedsl

A =) ==

<1.\1\

8/

Fedél zdrdsa/nyitdsa

s
S

|

Egyetlen beteg tobbszéri haszndlat

Hideg-kompressziés pdma

(kilén értékesithetd)

> A fedél és tartdly illeszkedése

Abrézolt térdpdma, mds pamdk

E:LZ':':Y?:I‘:';“ Leirds képeit ldsd a 12. oldalon.
%k Hidegebb bedllitis Breg Ice Bags
% Hideg bedlltds Tartozékok (kiilon kaphatéak):
"))(" Rendszeres kompresszié bedllitds — = i
—') (‘— Alacsony kompresszié bedllitds
@ Be/Ki gomb Breg Jégzsdkok Térd Y adapter Tdpadapter
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A FIGYELMEZTETESEK

A\ FIGYELMEZTETES

A Polar Care Wave elég hideg lehet ahhoz, hogy slyos sériilést okozzon, beleérive a teljes krii bérelhaldst
is. Kovesse és figyelmesen olvassa el a haszndlati utasitdst és a hideg-kompresszids parna bedllitdsi
\ Utasitdsait (minden egyes hideg-kompresszids pdrmdra nyomtatva) az alkalmazds elétt. Y,

Altaldnos figyelmeztetések

Kognitiv kockdzati
tényezék

Azok a betegek, akiknél fenndll oz aldbbi kognitiv kockdzati tényezék barmelyike, a

Polar Care Wave rendszert csak orvosi szakember vagy gondozé kizvetlen feligyelete

mellett haszndlhatidk. Ha a betegnél fenndll az aldbbi kognitiv kockdzati tényezok

bérmelyike, orvosi szakembermek vagy gondozénak gondoskodnia kell a bér

ellendrzésérél:

18 év alatti gyermekek és iddskordak

*  Kognitiv fogyatékossagok

*  Kommunikécids akaddlyok

o Olyan gydgyszerek alkalmazdsa, amelyek negativ hatdssal lehetnek a mentdlis
képességekre

o Litdssériltek

A kezelést beszélje
meg az engedélyes

Kérdezze meg oz egészségiigyi szakemberét oz esetleges mellékhatdsokrdl és a
hideg dltal kivdltott sérilésekrdl. Bizonyos betegségek névelik a hideg dltal kivdltott

egészségiigyi
geszsegugy sériilések valdszintiségét.
szakemberével
Ne haszndlio ezt a késziléket, ha nem kapta meg vagy nem érti az utasitdsokat.
Kizdrdlag oz egészségiigyi szakemberétd| kapott, a hideg és kompresszids
alkalmazds gyakorisdgdra, iddtartamdra és bedllitdsaira, valamint oz alkalmazdsok
kozti sziinetekre és a bor ellendrzésének médjdra és idejére, valamint a kezelés
teljes iddtartamdra vonatkozd utasitdsok szerint haszndlja.
Kllff]r,()lul? . | Az Egyesillt Allamok szvetségi torvényei értelmében ez o készilék kizdrolog
Emrus% Szerin egészségiigyi szakember dltal vagy rendelvényére értékesithetd. A Polar Care Wave
aszndlja

és o hideg-kompressziés pamdk kizdrdlag egyetlen betegnél tobbszdri haszndlatra
szolgdlnak, rendelvényre kaphatdk. A rendelvényen szerepelnie kell:

e Ahideg és kompresszids alkalmazds gyakorisdga, idétartama, és bedllitdsai
Az alkalmazdsok kiizti sziinetek idGtartama

o A bor ellendrzésének madja és ideje

o Akezelés telies idgtartama

A\ FIGYELMEZTETESEK

Altaldnos figyelmeztetések

Rendszeresen
ellenérizze a bort

A betegek hidegre vald érzékenysége eltéré mértéki, rendszeresen ellenérizze a bért
a hideg-kompresszids pdrna alatt (a szélét felemelve) az eléirds szerint, jellemzen
1-2 drdnként. Ne haszndlja a Polar Care Wave egységet, ha a bér ellendrzéseit
akadly gdtolja.

Hagyja abba a haszndlatot és haladéktalanul konzultdljon egészségiigyi
szakemberével, ha barmilyen mellékhatdst tapasztal, példdul: fokozott fajdalmat,
éq6 érzést, fokozott duzzanatokat, viszketést, hdlyagokat, fokozott bérpirt,
elszinez6dést, varratokat, initdciét és a bor kiillemének egyéb elvdltozdsait, vagy az
egészségiigyi szakembere dltal azonositott barmilyen mds reakcidt.

Altaldnos biztonsdg

Figyelmeztetések folytatdsa a 9. oldalon.

o Tartsa tdvol a nyakidl a csvezést és vezetékeket, hogy elkerillje o légutak
elzdrdsdnak kockdzatdt.

*  Ha szivdrgds vagy dllandd vizfolyds folyik az egység barmely részébdl, a
cstvezéshdl, vagy a hideg-kompresszids parndbdl, figgessze fel a haszndlatot,
és forduljon a Breg Ugyfélszolgdlatdhoz. A tolzott nedvesség csiszdsveszélyt
okozhat, illetve nem kivant nedvességet a sérilés helyén.

o Ne médositsa ezt o berendezést vagy a tartozékokat, ne végezzen rajtuk
szervizelést, sem meghatdrozatlan karbantartdst. Kizdrélag a Polar Care Wave
eqységhez tervezett alkatrészeket és tartozékokat haszndlja.

*  Semmiképpen ne probdlja meg sterilizdlni a Polar Care Wave egységet vagy a
hideg-kompresszids pamdt.

o Aberendezést feligyelet nélkili gyermekekidl és hazikedvencektdl tévoli
helyen dllitsa fel és haszndlja.

o Ne iizemeltesse 0z egységet nagyon poros/sziszds kimyezetben, a tilzott
mennyiségl por/szdsz eltomadést okozhat. Ne hagyja az egységet kizvetlen
napsugdrzdsnak kitett helyen, az UV fény az egység kdrosoddsdt vagy
elszinezddését okozhatja.

o A késziilék nem haszndlandd zsibbasztd szerekkel.

KOZLEMENY A FELHASZNALOKNAK

Ha barmely komoly incidens tortént a készillékkel dsszefiiggéshen, azt jelentse a Bregnek és a felhaszndld
illetve a befeg tartézkoddsi helye szerinti Tagdllam illetékes hatésaganak.

Figyelmeztetések folytatdsa a 9. oldalon.
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A FIGYELMEZTETESEK

Altaldnos figyelmeztetések

Hideg-kompressziés
parna

e Rendszeresen ellendrizze o terdpids teriletet.

e Ahideg-kompressziés pamdk nem sterilek. A betegeknek dvatosnak kell lenniik a
hideg-kompresszids pdrmdk nyilt seben vagy sériilt bérdn torténd alkalmazdsakor. Ezeket
o terileteket legaldbbis fisztitani és kiitézni kell

o Ellendrizni kell a hideg-kompresszids pima tisztasdgdt minden kezeléskor. Ha a
pdma piszkos, tisztitsa a 15. oldalon o tisztitdsrdl szdld szakaszban jelzett madon.

e FHllendrizze a nedvességet a hideg-kompresszids pdrndn, mieldtt o bérre helyezi.
Tavolitson el barmely nedvességet a haszndlat eltt.

e Bizfositsa, hogy a terdpids polydt helyesen tették fel, mielétt megkezd barmilyen
terdpidt. Ne pélydzza be a hideg-kompresszis pdmdt, hogy korldtozza a
vérdramldst vagy a folyadékdramldst a hideg-kompresszids pdmdn beliil.

e Ne alkalmazzon 6nt6 vagy korldtozd eszkbzket a hideg-kompresszids pdma és
a csbvezési szett felett, mivel ez megakaddlyozhatja o megfeleld izemelést &
korldtozhatja a bér ellendrzéseit.

e APolar Care Wave és a hideg-kompresszids pamdk kizdrélag egyetlen betegnél
tibbszdri haszndlatra szolgdlnak. Az egyetlen betegnél vald haszndlatra szolgdlo
pamdk tovabbi felhaszndldsa fertdzésveszélyhez vezethet.

Hidegterapids figyelmeztetések

Hideg veszély

Ha a hideg dltal kivdltott sériilés kockdzata meghaladjo a hidegterdpia eldnyeit, ne
rendelje el a Polar Care Wave haszndlatdt.

Klinikai kockdzati
tényezék

Ha a betegnél fenndll o kévetkez6 klinikai kockdzati tényezok barmelyike, a Polar Care Wave

haszndlata silyos, hideg dltal kivdltott sériilést okozhat, tébbek kaizéitt teljes vastagsdgi

bérelhaldst:

*  Hidegre valé patoldgids érzékenység

*  Keringést negativan befolydsold viselkedések, beleértve a rossz tdpldlkozdsi dllapotot,
dohdnyzdst és dohdnytermékek fogyasztdsdt, tilzott koffeinfogyasztdst, és tilzott
alkoholfogyasztdst

e A hideg alkalmazdsdval érintett terilet érzéketlenné vdldsa helyi érzéstelenités vagy
terileti idegblokkok miatt

e (ukorbetegség

e Kéz/csukld vagy ldbfej/boka mitét

e Qlyan gy6gyszer szedése, amely negativ hatdssal van a periférids vérkeringésre,
ideértve a béta-adrenerg blokkoldk és helyi epinefrin beaddsat (mint példdul helyi
érzéstelenitk)

Figyelmeztetések folytatdsa a 9. oldalon.

A FIGYELMEZTETESEK

Hidegterapids figyelmeztetések

Hideg veszélyének
mérséklése

Ha olyan betegeknek irja fel ezt a terméket, akiknél kockdzati tényezok dllnak fenn,

vegyen fontoldra killdnleges intézkedéseket a kockdzat kezelésére, példdul:

o Abér gyakoribb ellendrzésének ajdnldsa. Ha a betegnél kognitiv kockdzati tényezok
dllnak fenn, az egészségiigyi szakembernek vagy a gondozénak gondoskodnia kell
a bor ellendrzésérdl

Gyakoribb utdvizsgdlatok eldirdsa

e Stigetels elvilosztolap hozzdaddsa a hideg-kompresszids pdma és a bér kizé

e Rvidebb idétartami alkalmazds, kevésbé gyakori alkalmazds, vagy az &jszakai
alkalmazds megszintetésének eldirdsa

¢ Magasabb hémérséklet-bedllitds (kisebb hapehely/, hideg” bedllitds) eldirdsa

Alkalmazds helye

A tilzott nedvesség az alkalmazds helyén tilzott vérzés, izzadds, vagy kondenzdcié miatt
nivelheti a silyos, hideg dltal kivdltott sériilés veszélyét, beleértve a teljes vastagsdgd
bérelhaldst.

Kompresszids terdpias figyelmeztetések

Kompresszios veszély

Ha a sériilés kockdzata meghaladja a kompresszids terdpia eldnyeit, ne rendelje el a
Polar Care Wave haszndlatdt.

Klinikai kockdzafi

Azoknak o betegeknek, akiknél fenndll o kévetkezt kompresszids kockdzati tényezok
barmelyike, o haszndlat eltt konzultdlniuk kell egészségiigyi szakemberrel:
e Neuropathidk vagy széveti életképességi problémdk (azaz cukorbetegséq, artérids vagy

tényezdk vénds elégtelenségek)
o Betegek elhelyezése fekvd litotomids pozicichan huzamosabb iddszakokra
e Rossz keringés
K ., Haladéktalanul hagyja abba a kempresszids terdpidt, ha bamilyen kellemetlen érzetet,
ompresszids

kockazatok mérséklése

zsibbaddst, vagy bizsergést tapasztal a végtagban, és konzultdljon az egészségiigyi
szakemberével.

OVINTEZKEDESEK

Ne jdrkdljon a hideg-kompresszids pdmdkhoz csatlakoztatott csovekkel.

Ekkor fenndll o botlds veszélye. Ha az egység sériilt vagy repedt, hagyja abba a haszndlatot, és forduljon a Berg

Ugyfélszolgdlatahoz.

Ne haszndlion az egységben forrd vizet. Ez veszélyes lehet, vagy az eqység sérilését okozhatja, mivel nem
tervezték és nem tesztelték forr6 vizzel val6 haszndlatra.

Ne haszndljon semmilyen mds folyadékot a vizen kiviil, illetve a 15. oldalon javallott tisztitoszereket a Polar
Care Wave egységgel. Ha ezt teszi, az egyséq sérilését okozhatja.

Ne folytasson hidegterdpidt viz nélkil. A hidegterdpia viz nélkilli alkalmazdsa a vizszivattyd maradandé

krosoddsdt okozhatja.
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UZEMELTETESI UTASITASOK UZEMELTETESI UTASITASOK

Bedllitds vizzel és jéggel: Bedllitds Breg Jégzsdk Tartozékokkal és Vizzel:

Mz eqységet sik felileten dllitsa fel és Gzemeltesse, hogy az egység ne boruljon fel. [\
Q| 1z egysig gy 0z egység | 0 Vegyen ki eight (8) ires Breg Jégzsdkot a csomagoldshdl. Csak a Polar '

Oldja ki a fogantydt az egység elst oldaldn lév fogantyd Care Wave egységhez mellékelt Breg Jégzsdkokat haszndlio.
elforgatdsval.

= =
o N
2 =
N— m
v
=3 =
= rms.
— v
v —
= =
[ :—>|
E 2,
=]
= =
~N o
= =

(2]

Tavolitsa el a fedelet, s toltse fel vizzel a tartdlyt a jelzett

viztiltési vonalig. 2} Toltse fel a eight (8) Breg Jégzsdkot vizzel a feltdltési vonalig. Ne toltse
tol. ===

Toltse fel a tartdly belsejében taldlhaté cimkén 1év6 vonalakig. Az

optimdlis teljesitmény érdekében haszndljon jégkockdkat. ELOSZOR ADJON HOZZA VIZET
MASODSZOR ADJON HOZZA JEGET

Ezzel az egységgel csak jeget és vizet, vagy négy (4) Breg Jégzsikot
és vizet haszndljon (a Breg Jégzstk Tartozékokkal vald bedllitdst ldsd

© | o 11. olddlon).

FIGYELEM: Ne tltse til az egységet jéggel és vizzel.
A megfeleld szinteket a tartdlyban |év jég/viz cimke
jelzi. Az eqység tiltoltése a viz kismlését okozhatia, illetve
megakaddlyozhatja a fedél helyes zdroddsat.

(3) Fagyassza a Breg Jégzsdkokat fagyasztéban. Szdritsa meg a Breg
Jégzsdkot, miel6tt a fagyasztdba helyezi.

O | Iz eqységet sik felileten dllitsa fel és izemeltesse, hogy az egység ne boruljon fel.

Oldja ki a fogantydt az egység els6 oldaldn lévé fogantyd ELOSZOR ADJON HOZZA VIZET
6 e|f0rg(]tdsdv(]|, MASODSZOR ADJON HOZZA

JEGZSAKOKAT
Vegye le a fedelet, és adjon hozzd vizet a tarfdlyban lévd feltoltési vonalig. \o

Az illeszt6 matricdk segitségével helyezze a fedelet a tartdlyra.

am Helyezze be mind a négy (4) Breg Jégzsiket a tartdly sarkaiba a
(== jelzett madon.

Ezzel az egységgel csuk jeget és vizet, vagy négy (4) Breg Jégzsikot
és vizet haszndljon.

)

Helyezze vissza o fedelet, és zdrja le a fogantyd figgdleges vagy hdtsé helyzetbe forgatdséval.

6 Zdrja le o fogantyd fiiggéleges vagy hatsé helyzetbe forgatdsdval
a fogantyén lévé kép szerint. Cserélie le a négy (4) olvadt Breg Jégzsakot négy (4) fugyott Breg Jégzskkal 4-5 Granként vagy
© | szikssg szerint. A Breg Jégzstkok haszndlata sordn jégkockdkat is hozzdadhat a tartdlyhoz a jég

feltdltési vonalig, o hidegebb bedllitds optimalizdldsa érdekében.

6] 6-8 drdnként vagy szitkség szerint dntson ki elegendd vizet ahhoz, hogy a vizszintet visszadllitsa az
eredeti viztiltési vonalra, majd téltse Gjra jéggel a jeget jelzd vonalig.

Tapegység:

Folytatds a Tpegységre vonatkozd utasitdsok alatt a 11. oldalon.

0 Dugija be a tdpegységet a falba, o vezeték mdsik
végét pedig a fedélbe.




UZEMELTETESI UTASITASOK UZEMELTETESI UTASITASOK

Hideg-kompresszids parnds alkalmazds Hideg-kompressziés parna egységre csatlakoztatdsa és lecsatlakoztatdsa:
(Biztositsa, hogy a Breg logo és a parna vtasitdsai kifelé nézzenek, a sériilés helyétdl tavol)

Illessze egymdshoz a cstvezésen
5 @) 1616 Breg logokat és a pdma
< Q Q ..
csatlakozdit.

Rbrdzolt térdpdma

Szabvdny / Nagyméreti
Térdpdma
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2} Gvatosan szoritsa le o kék
kapcsokat.

Nyomja egymdshoz
9 csatlakozdkat, amig ,kattand”

S hangot nem adnak.
(satlakoztassa le a hideg-kompresszis parndt az egységrél dgy, hogy a kék kapesokat szoritva a
csatlakozdkat dvatosan széthizza.
(4 10 Breg Polar Care hideg-kompressziés pama lecsatlakoztathatd az egységrdl mikadés kozben, és a
Véllpma csatlakozok zdrédnak, megakaddlyozva a viz kifolydsdt a csovezéshdl. Megjegyzés: Némi csepegés o
felszabaditdskor normdlis.
Tapadapter:
Elészoir vegye ki a tdpegységet és a megfeleld dugd-adaptert o
Hatparna csomagoldshdl.

Ezutdn o tdpegység dugdit figgdlegesen behajtva tartva (a bal oldalon
dbrdzolva) illessze egymdshoz a tdpegységet és a dugd-adaptert (a
jobb oldalon dbrdzolva). Gybzdjn meg réla, hogy a zdré rovdtka feldl
van, ellenkez esetben forditsa meg a dugé-adaptert.

Labfej- / Bokapdrna
Végezetiil csisztassa be dvatosan az adaptert mindaddig, amig az
telies mértékben le nem ereszkedett a tdpegységre.

Univerzdlis pdrma

(térdhez vagy véllhoz vald
haszndlatra)

TYPEC TYPE |
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UZEMELTETESI UTASITASOK

Billentyiizet billenty:

A be/kikapcsoldshoz nyomia le

COMPRESSION

Nyomia le, hogy kompresszidt vdltson a normdl,
alacsony, és kikapcsolt dllapotok kozott

Nyomia le, hogy vdltson a hidegebb,
hideg, és kikapcsolt dllapotok koztt

Az egység iizemeltetése:

Nyomia le a be/ki gombot az egység bekapesoldsdhoz. Az vildgitani fog.

Az els6 inditdskor az egység alapértelmezéshen a hideg- illetve kompresszids terdpia esetén a hidegebb
és a normdl bedllitdsok valamelyike lesz.

Ha az egységet kordbban haszndltdk, az egység alapértelmezéshen utolsé kikapcsoldsakor vdlasztott
bedllitdsokra fog dllni.

Nyomia le a hideg gombot, hogy vdltson a hidegebb, hideg, és kikapcsolt dllapotok kozdtt.

Nyomia le a kompresszid gombot, hogy vdltson a normdl, alacsony, és kikapesolt dllapotok kizdtt.

Nyomja le a be/ki gombot az egység bekapcsoldsdhoz. Minden lmpa kialszik.

...e@@

Hideg and kompresszids terdpidk egyidejiileg vagy dndlldan haszndlhatdak.

Ha a be/ki gomb folyamatosan villog, ldsd a hibaelhdritdsi dtmutatot a 18. oldalon.

Ha a be/ki gomb bekapcsolt helyzethen van és mindkét terdpia kikapcsolt helyzetben van tobb mint 15
percig, az egység automatikusan kikapcsol.

Némi kondenzdcid lehetséges a csivin és a hideg-kompresszids pdmdn, kilangsen melegebb

éghajlatokon.

TISZTITAS
A FIGYELMEZTETES: Ne olkalmozza o hideg-kompresszids pamét o betegen a fiszitsi eljards kezben. A

tisztitdszernek vald kitettség sériilést okozhat.

FIGYELEM: Ne alkalmazzon semmilyen folyadékot kizvetlen sugdrban oz eqység fedelén, ne meritse folyadékba az
eqységet, és ne hagyja, hogy bdrmilyen folyadék dsszegyilion a fedél tetején. Az egység fedele tartalmazza az egység
tsszes elektronikdjdt.

Tisztitsa sziikség szerint, valamint ha szennyezett, vagy ha tdrmelék van jelen az egységben. Kitviz haszndlata esetén
gyakoribb tisztitdsra lehet sziikség.

Polar Care Wave — Kiilsé feliiletek
(tartaly, fedél, csovezés, hideg-kompresszids parna és y-adapter)

Tisztitoszerek otthoni | ®  Finom szappan
kornyezethez: e iz

Tisztitoszerek klinikai | Csak finom szappant és vizet haszndljon o hideg-kompressziés pdmdn
kirnyezethez: e Eldobhatd fertétlenitd torlskendsk
e Kvaterner amméniumvegyiletek

Elidrds: o Kavesse az On dltal valosztott fisztitoszer gydrtGidnak utasitdsait és vintézkedései.

o Avdlosztott fisztitdszer és puha rongy segitségével tordlie le a tartdly, a fedél, o
cstvezés, a csatlakozok és o hideg-kompressziés pdma felileteit.

o Tordlie szdrazra.

Polar Care Wave — Belsd komponensek
(szivattydrendszer, belso csovezés, hideg-kompressziés parna belseje és y-adapter)

Tisztitoszerek: o Fehéritd
e Vi
Eljdrds: e Csatlokoztassa a hideg-kompresszids pdmdt az egységre:

o Fill the unit with cold tap water to the ice line and add 1/3 cup of bleach (5
tablespoons or 79 mililiters).

e Ne adjon hozzd jeget.

o Place the lid assembly on the cooler and run the cold therapy for at least 10 min.

o Stop the unit and turn off, disconnect the power supply and place the lid
assembly in the sink or drain.

o Raise the pad above the unit and roll the cold compression pad while still
connected and squeezing the water out of the pad, info the drain or sink.

o Disconnect the cold compression pad, pour the water out of the cooler, rinse and
wipe dry.
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TAROLAS

Az egység tdroldsa:

o

Ensure the unit is off and the power supply is disconnected.

TAROLAS

Remove the lid assembly from the unit and place
it in the sink or drain.

Tavolitsa el a vizet o hideg-kompressziés pamabél gy, hogy a pamt feltekeri, mialatt oz tovdbbra is
csatlakoztatva van, és préselie vissza o vizet az egységbe out of the pad, into the drain or sink.

Disconnect the cold compression pad.

®o

Drain the cooler and wipe dry the unit.

Tekercselie fel a cstvezést a jelzett modon és
rogzitse hevederek segitségével.

o

Ne tdrolja vizzel. A kirmyezetvédelmi tdroldsi kivetelményeket ldsd a 20. oldalon.

breg.com/wave

Ok 0]

[=]¢

Scan QR Code for
instructional video.

TERMEK ALKATRESZSZAMOK =
Termék # Megnevezés %
100716000 PC Woke N &
(00003 Breg Hideg-kompressziés pdrna, Térd Nagy E
(00004 Breg Hideg-kompressziés pdrna, Vil E
(00005 Breg Hideg-kompresszids pdrna, Labfej/Boka %
(00013 Breg Hideg-kompressziés pdma, Csipé §
(00016 Breg Hideg-kompresszids pdrma, Univerzdlis
(00017 Breg Hideg-kompresszids pdrna, Térd
(00020 Breg Hideg-kompressziés pdrma, Hat
(00015 Breg Hordozétdska
100576000 PC Wave Térd Y Adapter
100582-000 Breg Jégzsdkok
100717-000 Nemzetkdzi PC Wave Csere-tdpegység
100718-000 Tdpegység Adapter Szett, Nemzetkozi

GARANCIA

A Breg, Inc. garantdlja, hogy ez a termék kivitelezési és anyaghibdkidl mentes, és eldirdsszerii normdl haszndlata
esetén haszndlatra alkalmas a vdsdrlds idépontidtél szdmitott 180 napig.

A Breg, Inc. jelen garandia szerinti kitelezettsége a termék brmely hibds alkatrésze vagy alkatrészei cseréjére vagy
javitdsdra korldtozédik. Valamennyi kifejezett vagy hallgatélagos garancia, beleérive az értékesithetdségre és egy
adott célra vald alkalmassdgra vonatkozé kellékszavatossdgot is, a fentiekben meghatdrozott tényleges szavatossdgi
idgtartamra korldtozodik. Nem villalunk semmiféle - kifejezett vagy hallgatélagos - egyéb garancidt, és oz eladé
vagy az elodd dltal szavakkal vagy tettekkel tett nyilatkozat nem képez garandidt.
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HIBAELHARITASI UTMUTATO

Probléma

Lehetséges megoldasok

Be/ki gomb villogd
érfesités

* Inditsa Gjra az egységet

o Kapesolia ki az egységet akdr a be/ki gomb megnyomdsdval, akdr a
tpegység lecsatlakoztatdsdval oz egységhél vagy a falbdl, majd djra
csatlokoztatdsdval.

o Nyomija le a be/ki gombot, hogy az egységet Gijra bekapcsolja.

o Nyomia le a hideg- vagy o kompresszids terdpids gombot (ha sziikséges),
hogy megkezdie a kivdnt terdpidkat.

*  Ha a kompresszids terdpia nem mikadik a kompressziés gomb lenyomdsdt
kiveten (a hideg-kompressziés pdma ldthatdan nem fajodik fel, vagy a
kompresszids terdpia bedllitds limpdja nem vildgit), lasd a Kompresszids Terdpia
alatti hibaelhdritdsi szakaszokat a 19. oldalon.

*  Ha o hidegterdpia nem mikadik megfeleléen a hideg gomb lenyomdsdt
kovetten, ldsd a Hidegterdpia alatti hibaelhdritdsi szakaszt a 19. oldalon.

HIBAELHARITASI UTMUTATO

Probléma

Lehetséges megolddsok

Be/ki gomb nem
reagdl

o Hllendrizze, hogy az elekitomos csatlakozdaljzat mikadik és a tpegység
teliesen beilleszkedik a csatlakozdaljzatba.

o FEllendrizze, hogy a tdpegység dugdja teljesen beilleszkedik az egység fedelébe.

o Hllendrizze, hogy a megfeleld Polar Care Wave tdpegység van csatlakoztatva (ldsd
20. oldal).

Hidegterdpia: a

viz nem folyik a
hideg-kompresszids
parndba, vagy a
pdrna nem hideg

o Hllendrizze, hogy a be/ki gomb vildgit és a hidegterdpia ,hidegebb” vagy
Jhideg” bedllitds jelzofény ég, jelezve, hogy a hidegterdpia mikadik.

o FHllendrizze, hogy a kék csatlakozd a hideg-kompresszids pdma és a csivezés
kzéitt teljes mértékben illeszkedik a Breg logok sordhoz. Csatlakoztassa le a
kék csatlakozékat, és sziikség esetén csatlakoztassa dket djra.

*  Hagyja, hogy a hideg-kompresszids pdma hémérséklete 10 percig
stabilizdlédjon.
o Fllendrizze, hogy az egységhen o megfeleld szintekig van jég és viz.

* A Breg Jégzsikok haszndlata sordn jégkockdkat is hozzdadhat a tartdlyhoz a ég
feltdltési vonalig, a hidegebb bedllitds optimalizdldsa érdekében.

o Az egység felemelésével a hideg-kompresszids pdrndval azonos vagy anndl
magasabb szintre ngvelheti a vizdramldst o hideg-kompresszids pamdhoz.

o Hllendrizze, hogy a csivezés és a hideg-kompresszids pdma nem reped.

o Vegye le a hideg-kompressziés pardt és teritse ki. Hagyjo, hogy a hideg-
kompresszids pdma felfdltédjon vizzel, majd helyezze vissza.

Kondenzdcio

o Lazdn burkelja be anyaggal a hideg-kompresszids pimdt és a csivezést, hogy
minimalizdlja a levegdnek vald kitettséget.

o Védie a sebhelyet vizdlld valosztoréteggel elldtott steril kitszer segitségével. Az
elfogadhatd vélasztorétegek kizé tartozik a Webril™ (ARTG 371503) réteghez
hasonld gipsz alatti ktés, a Kerlix™ (ARTG 186369) réteghez hasonld géz
kéités, illetve a tomlds kotés.

Megjegyzés: Némi kondenzdcid lehetséges a csiviin és a hideg-kompresszids pdrmdn,
kiiléngsen melegebb éghajlatokon. Helyezzen ruha réteget a tartdly ald, hogy
megvédie 0z egység alatt Iévs felszereléseket.

Kompresszids
terdpia: hideg-
kompresszids parna
nem toméradik,
vagy nem foligdik
fel levegdvel

Megjegyzés: Kompresszids terdpids izemelés sordn normdlis, hogy a kompresszio
folyamatosan felfivédik és leereszt. Az egyes felfivodds-leeresztés ciklusok
id6tartama megkdzelitéleg 1-2 perc.

o Ellendrizze, hogy a be/ki gomb vildgit és a kompresszids terpia ,normdl” vagy
,alacsony” bedllitdsdt jelzd fény vildgit, jelezve, hogy a kompresszids terdpia
miksdik.

o FEllendrizze, hogy a kék csatlakozé a hideg-kompresszids pdma és o csivezés
kozott telies mértékben illeszkedik a Breg logdk sordhoz. Csatlakoztassa le a
kék csatlakozdkat, és szitkség esetén csatlakoztassa dket djra.

o Hizza szorosra a hideg-kompresszids pdmdt.

o FEllendrizze, hogy a cstvezés és a hideg-kompresszids pdma nem reped.

o Vegye le a hideg-kompressziés pdmdt és teritse ki. Ellenérizze, hogy a hideg-
kompresszids pdma felfovadik levegdvel, majd helyezze vissza.

Az egység szivdrog
a kék csatlakozkhél

o Csatlakoztassa le a hideg-kompresszids pama csatlakozéjdn lévé kek filleket.

o Ellendrizze, hogy a Breg logdk a kék csatlakozokon helyesen illeszkednek, majd
ismét csatlakoztassa.

Ha a probléma tovdbbra is fenndll, kérjik, forduljon segitségért a Breg
Ugyfélszolgalatdhoz telefonon: 1-800-321-0607 vagy +1-760-795-5440.

18

Kompresszids
terdpia: hideg-
kompressziés pdrna
nem ereszt le
megfelelden

o Hllendrizze, hogy a kék csatlakozd a hideg-kompresszids pdma és a csivezés
kozott telies mértékben illeszkedik a Breg logdk sordhoz.

o (satlakoztassa le a kék csatlakozdkat, eressze le a pdmdt azt feltekerve, hogy
eltdvolitsa a levegdt, majd csatlokoztassa vissza a kék csatlakozdkat szitkség
esetén.

Ha a probléma tovébbra is fenndll, kérjiik, forduljon segitségért a Breg
Ugyfélszolgdlatdhoz telefonon: 1-800-321-0607 vagy +1-760-795-5440.
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TERMEKLEIRAS

Elektromos jellemzék (Ldsd még oz Elekiromdgneses zavartiirési teszt fdbldzatdt a 21. oldalon)

Eqység besoroldsa: 12VDC, 1A
A tdpegység meghatdrozdsa szerint az Orvosi elekiromos berendezések (Medical Electrical (ME)
Equipment) kézé fartozik

Gydrto: HDP Modell: HDP12-MD12010C
Pét-tdpegység: FRIWO Modell: FW8000M,/12
Névleges bemend teliesitmény: 100-240VAC, 50-60Hz

Kimend teljesitmény: 12VDC, max. 1.0A
Kimend teljesitmény: 12VDC, max. 1.0

Ugy tervezték, hogy megfelelien o vonatkozo kivetelményeknek: EN
60601-1, 3.1 Kiadds és 60601-1-2, 4. Kiadds

Szabvdnyoknak valé
megfeleldség:

Il osztdly, Folyamatos Uzemeltetés. Nem alkalmas gydlskony
érzéstelenitékkel. 1. csoport, B osztly.

Elektromos osztdlyozdsok:

Kornyezetvédelmi kovetelmények

-25 °C- 5 °C kozott, és
5°C- 35 °C kozdtt 10% -
nem kondenzdl6ds;

Szdllitds és tarolds:

90% kozdtti relativ pdratartalom mellett,

>35°C - 70 °C kgzétt maximum 50 hPa vizgdz-nyomds mellett

Uzemeltetss: 5.°C- 40 °C (41 °F - 104 °F) 15-90% RH nem kondenzeléds, 700

hPa - 1060 hPa
Beltéri haszndlat 2000 m tengerszint feletti magassdgig

Nincs sziikség bemelegedési idére o Wave minimalis tdroldsi
hémérsékleten torténd tdroldsa és a termék haszndlata kozott.

Teljesitményjellemzok

Varhat élettartam: 1 év az elsd haszndlat iddpontjdtdl (egység és tartozékok).

245°F q hidegebb bedllitdsndl
=50°F a hideg bedllitdsndl

A Polar Care Wave hideg-kompresszids
parna dtlagos izemi hémérséklete:

Megjegyzés: A Labfej/Boka pdma a hideg bedllitdsndl 60°F feletti hsmérsékleteken izemelhet, ami csak

hilsitd érzést biztosit.

20

TERMEKLEIRAS

A hideg-kompressziés parna dtlagos
kompresszids csicsnyomdsa:

50 Hgmm normdl bedllitdsndl
25 Hgmm alacsony bedllitdsndl

Fizikai jellemzok

Soly: 5 Ibs (2,3 kg) Ures, 16 Ibs (7,3 kg) Teli

Elektromdgneses zavartiirési teszt tabldzata

Lavartiirési teszt Alap EMC Szabvany | IEC 60601 Tesztelési szint (Otthoni
egészséqiigyi elldtds)

Elektrosztatikus kisiilés (ESD) IEC 61000-4-2 +/- 8 kV érintkezés
+/- 2K, +/-4 kY, +/-8 KV, +/- 15 kV levegd |

Kisugdrzott RF EM mezdk IEC 61000-4-3 10V/m
80 MHz - 2.7 GHz
80% AM 1 kHz mellett

Radidfrekvencids (RF) vezeték IEC 61000-4-3 Referencia IEC 60601-1-2 9. tdbldzat

nélkiili kemmunikdcids berendezések

kiizelségi mezi

Névleges teljesitményfrekvencids IEC 61000-4-8 30 A/m 50 Hz vagy 60 Hz

| mdgneses mezgk

Elektromos gyors tranziensek/ IEC 61000-4-4 +/- 2 kV tdpvezetékek esetében

it6iré 100 kHz ismétlési frekvencia

Liket IEC 61000-4-5 +/- 05KV, +/- 1 kV vezeték-vezeték kozott
+/- 05KV, +/- 1KY, +/- 2 KV vezeték-fold
kizitt

RF mezdk dltal indukdlt vezeteft IEC 61000-4-6 v

zovarok 0,15MHz - 80 MHz
6V ISM-ben és amatdr radiésdvok 0,15 MHz és
80 MHz kozott
80% AM 1 kHz mellett

Fesziiltségesések IEC 61000-4-11 0% UT 0,5 ciklus
0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 &s 315 fokndl
0% UT: 1 ciklus
70% UT: 25/30 ciklus
Egyszeri fdzis: O fokndl

| Fesziiltségkimaraddsok |EC 61000-4-11 0% UT: 250/300 ciklus
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A ELEKTROMOS BIZTONSAG KORHAZI ELBOCSATASI EMLEKEZTETOK EGESZSEGUGYI SZAKEMBEREK SZAMARA %
=
2 . e 1 L Kivesse ezeket az emlékeztetSket, miel6tt o beteget a létesitményi kezelésél oz ofthoni alkalmazdsra =
= o APolar Care Wave haszndlata vagy tisztitdsa kiizben kerilie a gyilékony anyagokat elborsfifia =
Sl | Gyilékony és oxiddldszereket. Ne haszndlja olyan helyen, ahol gydlékony gdzok vagy gdzok ' 2
P anyagok V“_””,“lf elen (pl. gyulek?ny érzéstelentick), mogos oxigénkoncentrdcd, vogy mds 1. Befeg sziirése. Szirje a beteget barmely ellenjavallat, illetéleg vonatkozd figyelmeztetések tekintetében. g:
= oriddldszerek (pl. nifrogén-oxd). Ha o betegnél barmely ellenjavallat fenndll (ldsd az Ellenjovallatokat), ne adija a betegnek a Breg’s Polar — [lmm
(= ’ . ’ ’ . .| . . ’
= * Mg o Polar Care egységet arma tervezték, hogy vizet téroljon és szivattydzzon, oz Care Wave egységet. Ha a figyelmeztetések barmelyike vonatkozik a betegre (ldsd a Figyelmeztetéseket), E
= egyséq elekiromos komponenseit s a tepegységet szdrazon kel fartani. dllapitsa meg, hogy az adott betegnél megfeleld-e a Breg’s Polar Care alkalmazdsa. g
Az elekiromos o Ne kezelie o tdpegységet vagy oz elekiromos vezetéket nedves kézzel. 2. Hoszndlofi utasitdsok. Adjon utasitdsokat a betegnek a Breg’s Polar Care Wave megfeleld haszndlatdhoz. g
komponenseket o ] ) ’ Minden beteggel tekintse dt a jelen dokumentumban foglalt és 0z egységhez régzitett Uzemeltetési
. *  Mindig tartsa az egységet olyan helyen, ahol a csatlakozdsok nem eshetnek vizhe asitasokat
tartsa szdrazon | firdékad 5 sib urasirasoxar.
¢ tormelékiél (pl. fiirddkad, mosogatd, sth.). ) ) o o )
és formele o . o 3. Rendelvény. Utasitsa a beteget oz eqészségiigyi szakember dltal eldirt protokollra vonatkozdan: az
mentesen * Ha oz elekiromos csatlakozds vizbe esik, ne érintse meg a termék egyelen részét alkalmazds gyakoriséga, kompresszids szintie, hémérsékletszintie és iddtartama, oz alkalmazdsok kézti
sem.

sziinetek iddtartama, a bér ellendrzésének mddia és ideje, valamint a kezelés telies id6tartama. A jelen
o (sak szdraz elektromos csatlakozdsokndl hizza ki. dokumentumban szerepel egy protokoll minta (ldsd a 24. oldal), amelyet ki kell tdlteni, és azt a betegnek Gt
kell adni. Az alkalmazds idStartama, hdmérséklete és kompresszids szintje a betegtdl fiiggden vdltozhat. Ha a

Tapegység o Kizdrdlag u'Breg Polar que Wave egyseghgz meIIe"keIt ftpegységet haszndio. beteg nem tapasztalja a fdidalom csillapoddsdt, az orvos novelheti oz alkalmazds idétartamdt, illetve igazithat
A Modellszdmok felsoroldsa oz Elekiromos jellemzgk szokaszban szerepel o 20. a hémérséklet- és kompresszids szinteken. Az alkalmazds idétartaménak novelésével a bér ellendrzésének
oldalon. gyakorisdgdt is ndvelni kell (ldsd a Figyelmeztetéseket). Utasitsa a beteget, hogy tartson sziineteket a késziilék

o A vezetéket és a tdpegységet tartsa tavol fiitstt feliletektdl. meghatdrozott idére torténd kikapcsoldsdval.
o Soha ne iizemeltesse ezt a terméket, ha annak vezetéke, tdpegysége, vagy 4. Sérilés eshetésége. Tdjékoztassa a beteget arrdl, hogy a helytelen haszndlat a bér silyos sérilésst
dugdja sériilt, ami Gramiitést okozhat. okozhatja, beleértve a teljes vastagsdgy bérelhaldst is. Hangsilyozza az elgirt protokoll kivetésének, a

o Ho o vezetsk, o tipegység, vagy o dugd sérih, hizza ki és fordlion o Berg megfeleld hideg-kompressziés pdma alkalmazdsdnak, és a bér ellendrzésének fontossdgdt.

Ugyfélszolgalatahoz. 5. A Hideg-kompresszids parna helyes alkalmazdsa. Utasitsa o beteget arra, hogy kizdrolag a kezelt
testrészhez tervezett Breg Polar Care Wave hideg-kompresszids pamdt alkalmazza; eléfordulhat, hogy

mds pamdk nem csatlakoznak vagy hidegebbek lehetnek, ndvelve a silyos, hideg dltal kivltott sérilés
veszélyét, beleérive a teljes vastagsgd bérelhaldst is. Ne haszndlja a Polar Care Wave egységet, ha a bér
ellendrzéseit akaddly gdtoljo.

Elekiromdgneses | Ez a Polar Care Wave egység elektromdgneses vagy egyéb interferencidt okozhat
inferferencia és mds elektromos késziilékekkel. Keriilie a Polar Care Wave egység haszndlatdt mds
kibocsdtdsok berendezések kizelében vagy azokra helyezve, mert ez az egység vagy a mdsik

berendezés helytelen mikddését okozhatja.
6.  Bor ellendrzése. Utasitsa o beteget arra, hogy a kezel6orvos utasitdsai szerint végezze el a kezeléshen

részesild bor ellendrzését, jellemzden 1-2 dranként. Ne haszndlja a Polar Care Wave egységet, ha a bér
ellendrzéseit akaddly gdtoljo.

¢ Hordozhatd RF kemmunikdciés berendezéseket a Polar Care Wave egység
bdrmely részétél 12 hivelyk (30 cm) tavolsagndl kisebb tdvolsdgban nem szabad

haszndlni, mert ez a termék teljesitményromldsdhoz vezethet.
7. Hugyja abba. Utasitsa a beteget arra, hogy hagyja abba a Breg Polar Care Wave haszndlatdt és

haladéktalanul konzultdljon egészségiigyi szakemberével, ha bérmilyen mellékhatdst tapasztal,
példaul: fokozott fdjdalmat, égé érzést, fokozott duzzanatokat, viszketést, holyagokat, fokozott bérpirt,
elszinezddést, varratokat, initdcidt, vagy a bér kiillemének egyéb elvdltozdsait.

o A mellékeltekid| eltérd tartozékok vagy tdpegység haszndlata az egység
megnovekedett elekiromdgneses kibocsdtdsdt vagy csikkent elekitomdgneses
zvart(irését okozhatja, és az egység hibds mikadését okozhatja.

8. Dokumentdcié. Adjon a betegnek rendelvényt. A rendelvényen szerepelnie kell:
¢ Ahideg és kompresszis alkalmazds gyakorisdga, iddtartama, és bedllitdsai
Ez o termék elekiromos komponenseket tartalmaz és nem dobhaté a normdl hulladékba. ﬁ * Az alkalmazdsok kizti sziinetek iddtartama
—

Artalmatlanitds

A termék drtalmatlanitdsdt a helyi eldirdsok szerint végezze. * Abdr eIIenﬁrgésének médja és idefe
o Akezelés teljes idétartama
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PROTOKOLL

Hideg-kompressziés protokoll*

Kezelési Hideg gyakorisag/ Kompresszios gyakorisag/ | Bér ellendrzésének
iddszak idotartam/bedllitds(ok) idotartam/bedllitds(ok) gyakorisiga/ alkalmazdsok
kbzti sziinetek

1. hét

2-4. hét

4+ hét

*Engedélyes egészséqiigyi szakembemek kell kitdltenie.
A kezelést beszélje meg az engedélyes egészséqiigyi szakemberével
Kérdezze meg oz egészséqiigyi szakemberét az esetleges mellékhatdsokrdl és a hideg dltal kivdltott sérilésekrdl.
Bizonyos betegségek ndvelik a hideg dltal kivdltott sérilések valdszintségét.

Kizdrolag az eldirdsok szerint haszndlja

Ne haszndlio ezt o késziléket, ha nem kapta meg vagy nem érti az utasitdsokat. Kizdrlag az egészségiigyi
szakemberétdl kapott, a hideg és kompresszids alkalmazds gyakorisdgdra, iddtartamdra és bedllitdsaira, valamint
az alkalmazdsok kdzti sziinetek iddtartamdra és a bér ellendrzésének médjdra és idejére, valamint a kezelés
telies id6tartamdra vonatkozé utasitdsok szerint haszndlia.

Az Egyesilt Allamok szévetségi torvényei értelmében ez a késziilék kizdrdlag egészségiigyi szakember dltal vagy
rendelvényére értékesithets. A Polar Care Wave és a hideg-kompresszids pdrdk kizdrélag egyetlen betegnél
tobbszori haszndlatra szolgdlnak, rendelvényre kaphatdk. A rendelvényen szerepelnie kell:

o Ahideg és kompresszids alkalmazds gyakorisdga, id6tartama, és bedllitdsai

o Az alkalmazdsok kezti sziinetek idgtartama

o Abér ellendrzésének médja és ideje

o A kezelés teljes idGtartama

Rendszeresen ellendrizze a bért

A betegek hidegre vald érzékenysége eltér6 mértéki, rendszeresen ellendrizze a bért a hideg-kompresszids pdrna
alatt (a szélét felemelve) az eldirds szerint, jellemzéen 1-2 drdnként. Ne haszndlja a Polar Care Wave egységet,
ha a bér ellendrzéseit akaddly gdtolja.

Hagyja abba a hasznélatot és haladéktalanul konzultdljon egészségiigyi szakemberével, ha bdrmilyen
mellékhatdst tapasztal, példdul: fokozott fdjdalmat, ég6 érzést, fokozott duzzanatokat, viszketést, hélyagokat,
fokozott borpirt, elszinezddést, varratokat, irritdcidt és a bér killemének egyéb elvdltozdsait, vagy az
egészségiiqyi szakembere dlfal azonositott barmilyen mds reakcidt.

Kapesolattartdsi adatok
Breg Ugyfélszolgdlat 1-800-321-0607 vagy +1-760-795-5440.
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